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Sehr geehrte
Patientin, sehr
geehrter Patient,

vielen Dank, dass Sie sich fur
ein Bauerfeind-Produkt ent-
schieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der
Verbesserung der medizini-
schen Wirksamkeit unserer
Produkte, denn |hre Gesund-
heit liegt uns am Herzen. Bitte
lesen und beachten Sie diese
Gebrauchsanweisung sorg-
faltig. Bei Fragen wenden Sie
sich an lhren Arzt oder Ihr
Fachgeschaft.

Zweckbestimmung

Die RhizoLoc OA ist ein Me-
dizinprodukt. Sie ist eine Or-
these' zur Ruhigstellung und
Entlastung des Daumensattel-
bzw. Daumengrundgelenks.

Indikationen

« Arthrose (z.B. Rhizarthrose)

« Arthritis

«akut/ posttraumatisch (z.B.
Uberlastungen, Distorsionen,
Kontusionen)

«chronisch (Bandinstabilitaten,

rezidivierende Gelenkfehl-
stellungen)

« postoperativ (z.B. nach
Arthroplastik)

«funktionelle Beschwerden
(Uberlastungen, bei rezidivie-
renden Gelenkfehlstellungen
u.a)

« Reizzustande (chronisch,
akut, posttraumatisch, post-
operativ)

Anwendungsrisiken
Vorsicht*

Bitte beachten Sie die Vorga-
ben dieser Gebrauchsanwei-

sung und die Hinweise des
Fachp ls g
* RhizoLoc OA ist nur geman
den Angaben dieser
Gebrauchsanweisung und
den aufgefiihrten Anwen-
dungsgebieten (Einsatzort) zu
tragen.

«Das sachgemaBe Anwen-
den/Anlegen wird voraus-
gesetzt.

*Um einen optimalen Sitz der
RhizoLoc OA zu gewahrleis-
ten, muss Uberprift werden,
ob das Produkt ausreichend
angeformt ist und ggf. kor-
pergerecht vom Fach-
personal’ nachgeformt wer-
den muss. Die (erstmalige)
Anpassung und Einweisung
darf nur durch Fachpersonal?
erfolgen.

«Die Kennzeichnung der
RhizoLoc OA mit Informatio-
nen zu Grofe, Seitenangabe
und CE-Kennzeichnung befin-
det sich auf der Produktver-
packung und auf der Innen-
seite der Daumenspange (A).

Sprechen Sie eine Kombina-
tion mit anderen Produkten,
z.B.im Rahmen einer Kom-
pressionstherapie (Arm-
strimpfe) vorher mit hrem
behandelnden Arzt ab.

Bei unsachgemafer oder
zweckentfremdeter Anwen-
dung ist eine Produkthaftung
ausgeschlossen und die
gesetzliche Gewahrleistung
ist eingeschrankt oder ent-
fallt ganz.

« Lassen Sie das Produkt nicht
mit fett- und saurehaltigen
Mitteln, Salben und Lotionen
in Berihrung kommen. Neh-
men Sie keine Veranderung
am Produkt vor.
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«Nebenwirkungen, die den
gesamten Organismus be-
treffen, sind bis jetzt nicht
bekannt.

Legen Sie die RhizoLoc OA
nicht zu fest an, da es sonst
zu lokalen Druckerschei-
nungen kommen kann. In
seltenen Fallen ist eine Ei-
nengung von BlutgefaBen und
Nerven maglich. Lockern Sie
in diesem Fall die Gurte der
RhizolLoc OA und lassen Sie
ggf. die GroBe Ihrer RhizolLoc
OA Uberprifen.

Stellen Sie im Zusammen-
hang mit dem Produkteinsatz
negative Veranderungen oder
zunehmende Beschwerden
fest, unterbrechen Sie die
weitere Nutzung und wenden
Sie sich an Ihren Arzt.

«Vorsicht: Bei Lockerung der
Gurte sowie Zug- und Ver-
schlusssysteme bzw. Ablegen
des Produktes oder Verstellen
eingestellter Bewegungslimi-
tierungen besteht keine aus-
reichende Versorgung/ kein
ausreichender Schutz des
behandlungsbedirftigen
Korperteils. Vermeiden Sie
insbesondere in diesem Fall
jegliche Belastung dieses
Korperteils

«Wenn Sie |hr Bauerfeind-Pro-
dukt aufgrund akuter Be-
schwerden /Verletzungen
nutzen mochten, holen Sie
vor der ersten Verwendung
dringend professionellen
medizinischen Rat ein und
beachten diesen. Es kon-
nen indikationsbedingte
Einschrankungen vorliegen,
Uber die das Fachpersonal
aufklart. Insbesondere konnte
das Fihren von Fahrzeugen,
anderen Fortbewegungs-
mitteln oder Maschinen nur
eingeschrankt maoglich sein.

Im Zweifel raten wir, auf
vorbezeichnete Tatigkeiten
einstweilen zu verzichten.

Kontraindikationen

Uberempfindlichkeiten von
Krankheitswert sind bis jetzt
nicht bekannt. Bei nachfol-
genden Krankheitsbildern ist
das Anlegen und Tragen eines
solchen Hilfsmittels nur nach
Ricksprache mit Ihrem Arzt
angezeigt:
*Hauterkrankungen/
-verletzungen im versorgten
Korperabschnitt, besonders
bei entzlndlichen Erschei-
nungen, ebenso aufgeworfene
Narben mit Anschwellung,
Ro6tung und Uberwarmung

« Empfindungs- und Be-
wegungsstorungen des
Armes/der Hand, z.B. bei
Zuckerkrankheit (Diabetes
mellitus)

« Lymphabflussstorungen,
auch unklare Weichteil-
schwellungen korperfern der
angelegten Orthese

« geistige und korperliche Ein-
schrankung, bei der es nicht
maoglich ist, die Orthese ohne
Gefahr zu nutzen

Bestandteile

A - Daumen-Spange

B - langer Gurt (Handgelenk)

C - selbsthaftender (textiler)
Daumen-Wickelgurt, ein
Ersatzgurt liegt bei

D - Verschluss mit Ose

E - Gurtschnalle mit Dorn

F - kurzer Gurt (volar)

G - Gurtverbinder

Anwendungshinweise

Das An-und Ablegen der
Orthese! ist vor dem erstmali-
gen Gebrauch mit Fachperso-
nal2 zu Uben.



Anlegen der RhizoLoc OA
Zum Anlegen der RhizolLoc OA
am betroffenen Daumen sind
die Verschlisse (B und C) ge-
offnet. Flihren Sie die Hand mit
abgespreiztem Daumen durch
den Handgelenkgurt (B), bis
die Kunststoffspange zwischen
Daumen und Zeigefinger sitzt.
@ Orientieren Sie sich dabei
auch an dem Handsymbol

auf der Innenseite der Dau-
men-Spange (A).

Fihren Sie nun den langen
Gurt (B) um Ihr Handgelenk.
Der Verschluss mit Ose (D)
wird am Handriicken an

der Gurtschnalle (E) einge-
hangt. Dabei ertont ein leises
Klick-Gerdusch. @

Wickeln Sie nun den selbsthaf-
tenden Daumen-Wickelgurt (C)
ohne Zug um lhren Daumen. @
Hinweis: Wenn der textile
Daumen-Wickelgurt (C) nass
wird, sollte dieser zur Trock-
nung an der Luft abgenommen
werden. Bitte nutzen Sie den
beigelegten Ersatzwickelgurt,
solange der abgenommene
Gurt trocknet. Dazu den Gurt
mit der Niete direkt aus der
Orthese herausklicken @ und
den beiliegenden zweiten Gurt
an der selben Stelle auf der
Innenseite der Orthese einras-
ten. Sobald der nasse Gurt tro-
cken ist, ist auch dieser wieder
einsatzbereit.

Nach Absprache mit Ihrem
Arzt konnen Sie die Stabili-
sierung des Daumengrundge-
lenks je nach Therapiephase
durch Ablegen des Dau-
men-Wickelgurts l6sen O.Eine
moderate Dynamisierung des
Daumengrundgelenks wird
dadurch ermaglicht.

Ablegen der RhizoLoc 0A
Haken Sie zuerst den langen

Gurt (B) mit dem Verschluss
(D) vom Dorn der Gurtschnalle
(E) aus und wickeln dann den
Daumen-Wickelgurt (C) ab -
auch hier ohne Zug. Legen Sie
nun die RhizoLoc OA ab. @

Reinigungshinweise
Hinweis: Setzen Sie das Pro-

dukt nie direkter Hitze aus (z.B.

Heizung, Sonneneinstrahlung,
Lagerung im Pkw). Bei Kontakt
mit Salz- bzw. Chlorwasser
spullen Sie die Orthese mit
klarem Wasser ab. Schaden
am Material sind maoglich. Dies
kann die Wirksamkeit des Pro-
duktes beeintrachtigen.
1.Bitte schlieBen Sie alle Ver-
schlisse und waschen Sie
die Orthese! bei 30°C unter
Verwendung eines Fein-
waschmittels bzw. Spilmit-
tels per Hand. Dabei kénnen
alle Komponenten an der
Orthese bleiben.
2.Der selbsthaftende Dau-
men-Wickelgurt (D) haftet im
feuchten Zustand nicht, des-
halb tauschen Sie diesen
Gurt mit dem mitgelieferten
zweiten Daumen-Wickelgurt
aus. Sobald der nasse Gurt
trocken ist, kann er wieder-
verwendet werden.
.RegelmaBige Pflege gewahr-
leistet eine optimale Wir-
kung.
4.Das Produkt ist nicht fir den
Trockner geeignet. Lassen
Sie die Orthese an der Luft
trocknen.

w

Einsatzort

Entsprechend den Indikationen
(Daumen). Siehe Zweckbe-
stimmung.

Wartungshinweise

Bei richtiger Handhabung und
Pflege ist das Produkt war-
tungsfrei.

Zusammenbau- und
Montageanweisung

Das Produkt ist durch Fach-
personal? anzupassen.

Technische Daten/

Parameter

Ihr Produkt besteht aus:

»Daumen-Spange (A) mit
einem langen (Handgelenk-)
Gurt (B) und einem kurzen
(volaren) Gurt (F)

+Daumen-Wickelgurt (C)
(optional)

« Gurtverbinder (G)

«Verschluss mit Ose (D) und
Gurtschnalle (E)

Hinweise zum
Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Individual-
versorgung eines Patienten
oder einer Patientin vorge-
sehen.

Gewadhrleistung
Es gelten die gesetzlichen
Bestimmungen des Landes,
in dem das Produkt erworben
wurde. Vermuten Sie einen Ge-
wahrleistungsfall, wenden Sie
sich bitte zunachst direkt an
denjenigen, von dem Sie das
Produkt erworben haben. Das
Produkt ist vor Gewahrleis-
tungsanzeige zu reinigen. Wur-
den die Hinweise zum Umgang
und zur Pflege der RhizolLoc
OA nicht beachtet, kann die
Gewahrleistung beeintrachtigt
oder ausgeschlossen sein.
Die Gewahrleistung ist ausge-
schlossen bei:
«nicht indikationsgerechter
Anwendung
« Nichtbefolgen der Anweisung
des Fachpersonals
«eigenmachtiger Produktver-
anderung
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Haftungshinweise
Nehmen Sie keine
Selbstdiagnosen oder
Selbstmedikation vor, es

sei denn Sie gehoren zum
Fachpersonal?. Suchen Sie vor
dem ersten Einsatz unseres
Medizinproduktes dringend
aktiv den Rat eines Arztes oder
des Fachpersonals?, da nur so
die Wirkung unseres Produktes
auf lhren Korper bewertet

und ggf. durch personliche
Konstitutionen entstehende
Anwendungsrisiken ermittelt
werden konnen. Befolgen Sie
den Rat dieses Fachpersonals,
sowie samtliche Hinweise
dieser Unterlage oder deren —
auch auszugsweiser — Online-
Darstellung (auch Texte, Bilder,
Grafiken etc.).

Bleiben nach der Konsultation
mit dem Fachpersonal Zweifel,
nehmen Sie bitte mit ihrem
Arzt, Handler oder direkt mit
uns Kontakt auf.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetz-
licher Vorschriften sind Sie
verpflichtet, jeden schwerwie-
genden Vorfall bei Anwendung
dieses Medizinproduktes so-
wohl dem Hersteller als auch
dem BfArM (Bundesinstitut fir
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte) unverziglich zu melden.
Unsere Kontaktdaten finden
Sie auf der Riickseite dieser
Broschiire.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das
Produkt nach Nutzungsende
entsprechend der ortlichen
Vorgaben.

Materialzusammen-

setzung
Thermoplastisches Elastomer
(TPE), Polypropylen (PP),



Polyester (PES),
Thermoplastisches
Polyurethan (TPU)

Barrierefreie Version
www.bauerfeind.de/
barrierefrei

- Medical Device
[Uo] - Kennzeichner der
DataMatrix als UDI

Fachpersonal?

Anpassung Gurtverbinder (G)
Zur Ruhigstellung und
Entlastung von Daumensattel-
respektive Daumengrundge-
lenk ist die Daumen-Spange
(A) zwischen Daumen und
Zeigefinger positioniert. @
Der lange Handgelenkgurt (B)
flihrt iiber den Handriicken. @
Der kurze Gurt (F) liegt auf der
Handinnenflache.

Fihren Sie den langen Hand-
gelenkgurt um das Handgelenk
und prifen Sie die form-
schlissige Anlage der Orthese
und der Gurte. Hinweis: Bitte
beachten Sie beim Anpassen,
dass die Hand und der
Daumen in einer funktionalen
Stellung sind (siehe Deckblatt
der Gebrauchsanweisung).

Ist der Gurtverlauf zu
locker/ zu fest oder nicht
formschlissig an der Hand,
kann dieser angepasst werden.
Hierfir legen Sie die Orthese
ab und entfernen den
Verschluss mit Ose (D) und
den Gurtverbinder (G) komplett
vom langen Handgelenkgurt.
Positionieren Sie die Daumen-
Spange wieder zwischen
Daumen und Zeigefinger (

® und @). Fiihren Sie den
langen Handgelenkgurt erneut
vom Handriicken aus um

6

das Handgelenk herum, dass
dieser flachig anliegt. Am
Kreuzungspunkt von kurzem
Gurt (F) und langem Gurt (B)
@. markieren Sie die zwei
aufeinanderliegenden Locher.
(@ Positionieren Sie nun

den Gurtverbinder (G) im
markierten Loch des kurzen
(volaren) Gurtes (F). Hinweis:
Die glatte Flache des
Gurtverbinders zeigt dabei
zur Hand.

@ Fihren Sie dann den
langen Handgelenkgurt

(B) wieder seitlich in den
Gurtverbinder (G) ein und
ziehen den Gurt soweit, bis
die beiden markierten Locher
Ubereinanderliegen.

TIPP: (D Fiir den Fall, dass der
kurze Gurt (F) Uber den langen
Gurt (B) schaut, kann das
Endstiick des kurzen Gurtes
(F) mit einer Schere gekiirzt
werden.

Anpassung Gurtschnalle mit
Dorn (E)

@ Die Gurtschnalle (E) ist

bei Auslieferung bereits am
Handgelenkgurt (B) befestigt.
Idealerweise sollte sie auf
Hohe Zeige- und Mittelfinger
geschoben sein.

Wenn die Spange gut
zwischen Daumen und
Zeigefinger anliegt, fihren
Sie anschlieBend den langen
Handgelenkgurt weiter zum
Handricken und prifen, ob
der Gurt in seinem Verlauf
den Dorn der Gurtschnalle
trifft. Ist dies nicht der Fall,
kann die Gurtschnalle (E)
versetzt werden. Es gibt
daflr insgesamt sieben
Positionsmaglichkeiten. Die
ideale Verschlussposition (bei
angelegtem langen Gurt) ist
gefunden, wenn die Orthese
flachig anliegend, angenehm

und nicht zu straff an der
Hand/am Handgelenk sitzt.

Lange des Handgelenkgurtes
(B)

@ Hangen Sie nun den langen
Gurt ohne den Verschluss (D) in
der Gurtschnalle ein. Sitzt die
Orthese dabei angenehm und
nicht zu straff an der Hand, ist
die ideale Verschlussposition
gefunden. Nun muss der

Gurt geklrzt werden. Daflr
schneiden Sie das eingehangte
und das darunterliegende Loch
vom Gurt halbrund ab.

@ Klicken Sie den Verschluss
mit Ose (D) in die letzten
beiden Locher des langen
Handgelenkgurtes (B) ein.

Bitte beachten Sie die
Anwendungshinweise fiir
Patienten.

Hinweis: Falls der
selbsthaftende Daumen-
Wickelgurt (C) zu lang sein
sollte, kann auch dieser mit
einer Schere gekirzt werden.

Stand der Information:
2025-02

1 Orthese = orthopadisches
Hilfsmittel zur Stabilisierung,
Entlastung, Ruhigstellung,
Flihrung oder Korrektur von
Gliedmafen oder Rumpf.

2 Fachpersonal ist jede Person, die
nach den fir sie geltenden
staatlichen oder institutionellen
Regelungen und weiteren
Vorgaben zur Anpassung und
Einweisung in den Gebrauch von
orthopadischen Hilfsmitteln befugt
ist.

Als Hersteller empfehlen wir
dringend, dass eine solche Person
Uber eine orthopadietechnische
Ausbildung oder vergleichbare
erworbene Kompetenzen sowie
eine orthopadietechnische
Infrastruktur verfugt.

english

Dear patient,

thank you for choosing a
Bauerfeind product.

We work to improve the me-
dical effectiveness of our pro-
ducts every day — because your
health is very important to us.
Please read and observe these
instructions for use carefully.
If you have any questions,
please contact your physician
or medical retailer.

Intended purpose

The RhizoLoc OA is a medical
device. It is an orthosis’ for
the stabilization and relief of
the carpometacarpal joint and
metacarpophalangeal joint of
the thumb.

Indications

« Osteoarthritis (e.g.
osteoarthritis of first
carpometacarpal joint)

« Arthritis

«Acute/ post-traumatic
(e.g. excessive strain, sprains,
contusions)

« Chronic (ligament
instability, recurring joint
misalignments)

« Post-operative (e.g. after
arthroplasty)

« Functional conditions
(excessive strain, in case of
recurring joint misalignments
etc.)

«Irritation (chronic, acute, post-
traumatic, post-operative)

Risks of using this
product
Caution*

Please closely observe the
specifications in these
instructions for use and the



instructions given by the

specialist.

«RhizoLoc OA must only be
worn in accordance with the
specifications contained in
these instructions and used
for the areas of application
(places of use) listed.

« Correct usage/fitting is
assumed.

«To guarantee the best
possible fit of the RhizoLoc
OA, it is essential to check
whether the product is
adequately shaped and
whether it needs to be
anatomically reshaped by a
specialistZ Only a specialist?
may carry out the (initial)
fitting of the product and
provide instruction.

« The RhizoLoc OA label with
information about the size,
side specification and CE
marking can be found on the
product packaging and on the
inside of the thumb brace (A).

«Use in combination with
other products, e.g. as part
of compression treatment
(arm stockings), must be
discussed beforehand with
your physician.

«No product liability is
accepted in the event of
improper use, and the legal
guarantee is limited or voided
entirely.

*Do not allow the product
to come into contact with
ointments, lotions, or
substances containing grease
or acids. Do not make any
alterations to the product.

« Side effects involving the
body as a whole have not
been reported to date.

« Do not put the RhizoLoc OA on
too tightly as this could lead
to local pressure symptoms.
In rare cases, constriction of

blood vessels and nerves may
occur. If this happens, loosen
the straps of the RhizoLoc OA
and, if necessary, check the
size of your RhizoLoc OA.

«If you notice any negative
changes or an increase in
symptoms while using the
product, stop any further use
and contact your physician.

« Caution: When loosening
the straps or tensioning
and fastening systems, or
when removing the product
or adjusting configured
limitations of movement,
there is not sufficient
support/ sufficient protection
of the body part requiring
treatment. In this case,
particularly avoid placing any
strain on this body part.

«If you would like to use your
Bauerfeind product due to
acute symptoms /injuries,
make sure to obtain and
follow the advice of a
medical professional before
first using the product.
Restrictions may exist given
the specific indication which
the specialist retailer can
clarify. In particular, the
ability to operate vehicles,
other means of transport or
machinery may be limited. In
case of doubt, we recommend
temporarily refraining from
the activities mentioned
above.

Contraindications

No clinically significant
hypersensitive reactions have
been reported to date. If you
have any of the following
conditions, such aids should
only be fitted and worn

after consultation with your
physician:

« Skin disorders/ skin lesions
in the relevant part of
the body, particularly if
inflammation is present; also
in case of any raised scars
with swelling, redness or
excessive heat build-up

«Impaired sensation and
circulatory disorders in the
arm/hand (e.g. diabetes
mellitus)

«Impaired lymphatic drainage
- including unspecified soft
tissue swelling located in
distal direction of the fitted
orthosis

*Mental and physical
disabilities that render it
impossible to use the orthosis
safely

Components

A - Thumb brace

B - Long strap (wrist)

C - Self-adhesive (textile)
wraparound thumb strap,
a spare strap is enclosed

D - Fastening with eyelet

E - Strap buckle with prong

F - Short strap (palmar)

G - Strap connector

Application instructions

Before using the orthosis! for
the first time, practice donning
and doffing of the product with
a specialist2.

Putting on the RhizoLoc OA
To put the RhizoLoc OA on the
affected thumb, the fastenings
(B and C) are opened. Guide the
hand through the wrist strap
(B) with the thumb extended
to the side until the plastic
brace is positioned between
the thumb and index finger. @
In the process, you can also
use the hand symbol on the
inside of the thumb brace for
orientation (A).

Now guide the long strap

9

(B) around your wrist. The
fastening with eyelet (D) hooks
into the strap buckle on the
back of the hand (E). You will
hear a soft clicking sound. @
Now wrap the self-adhesive
wraparound thumb strap (C)
around your thumb without
pulling tightly. @

Note: If the textile wraparound
thumb strap (C) becomes wet,
it should be removed and
allowed to air-dry. Please use
the enclosed spare strap while
the removed strap is drying.
To do so, unclick the strap
with rivet directly out of the
orthosis @ and engage the
enclosed second strap at the
same position on the inside

of the orthosis. Once the wet
strap has dried, it is ready to
be used again.

Following consultation with
your physician, you can loosen
the stabilization of the thumb
basal joint depending on the
phase of your treatment by
taking off the wraparound
thumb strap @. This enables a
moderate dynamization of the
thumb basal joint.

Taking off the RhizoLoc OA
First unhook the long strap
(B) with the fastening (D)

from the prong of the strap
buckle (E) and then unwrap
the wraparound thumb strap
(C) - again without pulling tight.
Now take off the RhizoLoc
0A. @

Cleaning instructions
Note: Never expose the
product to direct heat (e.g.
heaters, sunlight, in your car,
etc.). In case of contact with
salt water or chlorinated water,
rinse the orthosis out with
plain water. This may cause
damage to the material. Which



can impair the effectiveness of

the product.

.Please close all fastenings
and only wash the orthosis!
by hand at 30°C using a mild
detergent or cleaning fluid.
All components can stay on
the orthosis during washing.

2.The self-adhesive wrap-
around thumb strap (D) will
not adhere when moist, if this
is the case swap the strap
with the enclosed second
wraparound thumb strap.
Once the wet strap has dried,
it can be used again.

.Regular care guarantees
optimum effectiveness of the
product.

4.Do not tumble-dry the

product. Leave the orthosis
to air dry.

Part of the body this

product is used for

In accordance with the
indications

(Thumb). Please see intended
purpose.

w

Maintenance
instructions

If handled and cared for
correctly, the product is
maintenance-free.

Assembly and fitting

instructions

The product is to be adjusted

by specialists2.

Technical

specifications /

parameters

Your product comprises:

«Thumb brace (A) with a long
(wrist) strap (B) and a short
(palmar) strap (F)

«Wraparound thumb strap (C)
(optional)

« Strap connector (G)

- Fastening with eyelet (D) and
strap buckle (E)

Notes on reuse
This product is intended to be
fitted to one patient only.

Warranty

The statutory regulations of

the country of purchase apply.

Please first contact the retailer

from whom you obtained the

product directly in the event

of a potential claim under the

warranty. The product must

be cleaned before submitting

itin case of warranty claims.

Warranty may be limited or

excluded if the instructions on

how to handle and care for the

RhizoLoc OA have not been

observed.

Warranty is excluded if:

« The product was not used
according to the indication

» The instructions given by the
specialist were not observed

» The product was modified
arbitrarily.

Disclaimer

Do not diagnose yourself or
decide on which medication

to take unless you are a
specialist2. Before first using
our medical device, please
seek the advice of a physician
or specialist? as this is the only
way to assess the effect of

our product on your body and
determine the potential risks of
using this product due to your
personal constitution. Follow
the advice of this specialist as
well as all instructions in this
document or its online version,
including any excerpts (as well
as texts, images, graphics etc.).
If you still have doubts after
your consultation with the
specialist, please contact your

physician or retailer, or contact
us directly.

Duty to report

Due to regional legal
regulations, you are obliged

to immediately report any
serious incident involving the
use of this medical product

to both the manufacturer and
the responsible authority. Our
contact details can be found on
the back of this brochure.

Disposal

Once you have finished using
the product, please dispose
of it according to local speci-
fications.

Material content
Thermoplastic elastomer
(TPE), Polypropylene (PP),
Polyester (PES), Thermoplastic
polyurethane (TPU)

[M0] - Medical Device
[0ol] - DataMatrix Unique Device
Identifier UDI

Specialists?

Fitting of strap connector (G)
For immobilization and relief
of the carpometacarpal joint
and metacarpophalangeal joint
of the thumb, the thumb brace
(A) is positioned between the
thumb and index finger. @ The
long wrist strap (B) is guided
over the back of the hand. @®
The short strap (F) lies on the
inside of the hand.

Guide the long wrist strap
around the wrist and check
that the orthosis and straps
fit closely. Note: During fitting,
make sure that the hand and
thumb are in a functional
position (see cover sheet of
instructions for use).

If the straps are positioned
too loosely/too firmly or not
closely fitted to the hand, this
can be adjusted.

To do so, take off the orthosis
and remove the fastening
with eyelet (D) and the strap
connector (G) completely from
the long wrist strap.
Reposition the thumb brace
between the thumb and index
finger (@® and @). Guide the
long wrist strap again from
the back of the hand around
the wrist so it lies flat. At the
crossing point between the
short strap (F) and the long
strap (B) @, mark the two
overlapping holes.

@ Now position the strap
connector (G) in the marked
hole of the short (palmar) strap
(F). Note: The smooth surface
of the strap connector should
be facing the hand.

@ Next insert the long wrist
strap (B) back into the strap
connector (G) and pull the
strap until the two marked
holes overlap.

TIP: (@ In case the short
strap (F) protrudes over the
long strap (B), the endpiece

of the short strap (F) can be
shortened with scissors.
Adjustment of strap buckle
with prong (E)

@ By default, the strap buckle
(E) is already fastened to the
wrist strap (B). Ideally it should
be shifted to the height of the
index and middle finger.

Once the bracket is positioned
properly between the thumb
and index finger, next guide the
long wrist strap to the back

of the hand again and check
whether the strap passes over
the prong of the strap buckle.



If this is not the case, the strap
buckle (E) can be moved. There
are seven possible positions

in total. The ideal fastening
position (with the long strap

in place) is when the orthosis
lies flat, is comfortable and is
not too tight on the hand/on
the wrist.

Length of the wrist strap (B)
@ Now hook the long strap
without the fastening (D) into
the strap buckle. If the orthosis
lies flat, is comfortable and

is not too tight on the hand,
the fastening position is ideal.
Now the strap needs to be
shortened. To do so, cut the
hooked hole as well as the hole
beneath it off the strap in a
semicircular shape.

@ Click the fastening with
eyelet (D) into the last two
holes of the long wrist strap
(B).

Please note the instructions
for use for patients.

Note: If the self-adhesive
wraparound thumb strap (C)
is too long, this can also be
shortened using scissors.

Version: 2025-02

1 Orthosis = orthopedic aid used to
stabilize, relieve, immobilize, cont-
rol, or correct the limbs or the torso

2 A specialist is any person who is
authorized according to the state
or institutional regulations as well
as other provisions relevant to
them for fitting and instruction in
the use of orthopedic aids.

As the manufacturer, we strongly
recommend that this person be
trained in orthopedics or possess
comparable acquired competen-
cies as well as dispose of orthope-
dic infrastructure.

@ francais

Chére patiente,
cher patient,

Merci d'avoir choisi un produit
Bauerfeind.

Tous les jours, nous travaillons
a l'amélioration de l'efficacité
médicale de nos produits,

car votre santé nous tient
particulierement a cceur.
Veuillez lire attentivement
cette notice d'utilisation et

en tenir compte.Pour toutes
questions, veuillez-vous
adresser a votre médecin ou a
votre revendeur spécialisé.

Utilisation
RhizoLoc OA est un dispositif

soulagement des articulations
carpo-métacarpienne et méta-
carpo-phalangienne du pouce.

Indications

« Arthrose (par exemple,
rhizarthrose)

« Arthrite

« Troubles aigus / post-
traumatiques (par exemple,
sollicitations excessives,
entorses, contusions)

« Troubles chroniques
(instabilités ligamentaires,
récidives de dislocations
articulaires)

« Troubles post-opératoires
(p. ex. aprés une
arthroplastie)

« Troubles fonctionnels
(sollicitations excessives,
notamment en cas de
récidives de dislocations
articulaires)

« Etats inflammatoires
(chronigues, aigus,
post-traumatiques, post-
opératoires)
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meédical. Il s'agit d'une orthese!
destinée a la stabilisation et au

Risques dutilisation
Attention*

Veuillez suivre méticuleuse-

ment les indications de la

présente notice d'utilisation

ainsi que les remarques du

professionnel formé.

*RhizoLoc OA doit étre porté
conformément aux
recommandations de cette
notice d'utilisation et dans le
respect des indications
données (position
d'utilisation).

« Il est cependant indispensable
que ce dispositif soit correcte-
ment mis en place et utilisé.

« Afin de garantir un
positionnement optimal de la
RhizoLoc OA, il faut vérifier si
le dispositif est suffisamment
ajusté et, le cas échéant, s'il
doit étre adapté a la forme du
corps par un professionnel
formé2. Seul un professionnel
formé2 est habilité a procéder
a l'adaptation (initiale) et a
fournir les instructions
appropriées.

*Le marquage de la
RhizoLoc OA avec des
informations concernant la
taille, les indications sur le
coté sur lequel la placer et le
marquage CE se trouvent sur
l'emballage produit ainsi que
sur la face interne du support
de pouce (A).

«Une combinaison avec
d'autres produits, par ex.
dans le cadre d'un traitement
de compression médicale
veineuse (bandages pour
bras), doit préalablement
faire l'objet d'une consultation
aupres de votre médecin
traitant.

»Nous déclinons toute
responsabilité en cas
d‘utilisation impropre ou

inadaptée et la garantie
|égale s'en trouverait limitée
ou deviendrait nulle et non
avenue.

Le produit ne doit pas

étre utilisé au contact de
substances grasses ou
acides, de créemes ou de
lotions. N'effectuez aucune
modification sur le dispositif.
A ce jour, aucun effet
secondaire affectant
l'ensemble de l'organisme
n‘est connu.

RhizoLoc OA ne doit pas

étre porté trop serré afin
d‘éviter des pressions locales
excessives. Une compression
des vaisseaux sanguins et
des nerfs est possible dans
de rares cas. Dans ce cas,
desserrez les sangles de
RhizolLoc OA et faites vérifier,
le cas échéant, la taille de
votre RhizolLoc OA.

Si vous constatez un
quelconque changement
négatif lié a l'utilisation du
produit ou une augmentation
des troubles, interrompez son
utilisation et adressez-vous a
votre médecin.

Attention : En cas de
relachement des sangles
ainsi que des systemes de
fermeture et de traction, en
cas de retrait du produit ou
de modification des limites de
mouvement réglées, la prise
en charge/la protection de la
partie du corps nécessitant
un tra\'temem/t ne sont pas
suffisantes. Evitez, notamment
dans ce cas, toute sollicitation
de cette partie du corps.

Si vous souhaitez utiliser votre
produit Bauerfeind dans le
cadre de douleurs/blessures
aigués, demandez
impérativement avant la
premiére utilisation un avis



médical professionnel et
respectez-le. Il peut y avoir
des restrictions liées a
l'indication, ce qui vous sera
expliqué par le professionnel
formé. La conduite de
véhicules, d'autres moyens
de transport ou de machines
pourrait notamment s'en
trouver limitée. En cas de
doute, nous vous conseillons
de renoncer provisoirement
aux activités susmentionnées.

Contre-indications

Aucune hypersensibilité de
caractere pathologique n'est
connue a ce jour. En cas
d’existence ou d'apparition

des symptémes cités ci-apres,
'application et le port de ce
dispositif doivent préalable-
ment faire l'objet d'une consul-
tation aupres de votre médecin
habituel :

« Dermatoses/ lésions
cutanées dans la zone

en contact avec l'orthese,
notamment en cas
d'inflammations et en
présence de cicatrices avec
gonflement, rougeur et
hyperthermie

« Troubles sensoriels et
troubles moteurs du bras/de
la main, par ex. en présence
d'un diabete sucré

«Troubles de la circulation
lymphatique, également
tuméfactions inexpliquées
des masses molles éloignées
de l'orthese portée

»Maladie mentale et handicap
physique rendant impossible
l'utilisation sans danger de
l'orthese

Composants
A : support de pouce
B : sangle longue (poignet)

C: sangle auto-agrippante
(textile) a enrouler autour
du pouce, fournie avec
sangle de rechange

D : fermeture avec ceillet

E : boucle de sangle avec
ardillon

F : sangle courte (face interne)

G : connecteur de sangle

Conseils d'utilisation

Avant la premiére utilisation,
il convient de s'exercer

a l'enfilage et au retrait

de l'orthese! avec un
professionnel formé2.
Enfilage de RhizoLoc OA
Pour enfiler la RhizoLoc OA
sur le pouce concerng, les
fermetures (B et C) doivent
étre ouvertes. Pouce écarté,
passez la main dans la sangle
de poignet (B) jusqu’a ce que la
boucle en plastique se trouve
entre le pouce et lindex. @
Pour vous orienter, aidez-vous
également du symbole de la
main situé sur la face interne
du support de pouce (A).
Passez maintenant la sangle
longue (B) autour de votre
poignet. La fermeture avec
ceillet (D) se fixe a la boucle de
la sangle (E), sur le dos de la
main. Un éger clic se fait alors
entendre. @

Enroulez maintenant la sangle
auto-agrippante (C) autour de
votre pouce, sans tirer. 9
Remarque : si la sangle textile
a entourer autour du pouce

(C) est humide, il convient de
la retirer pour la faire sécher
a l'air libre. Pendant que la
sangle qui vient d'étre retirée
séche, veuillez utiliser la
sangle a enrouler de rechange
fournie. Pour ce faire, faites
directement sortir la sangle
de l'orthese a l'aide du rivet.

Encliquetez @ et la deuxieme
sangle fournie au méme
endroit, sur la face interne

de l'orthese. Des que la
sangle humide a séché, cette
derniére est de nouveau préte
a l'emploi.

Apres consultation et accord
de votre médecin, vous pouvez,
en fonction de la phase

du traitement, relacher la
stabilisation de l'articulation
métacarpo-phalangienne du
pouce en retirant la sangle

a entourer autour du pouce
. Résultat : on obtient une
dynamisation modérée de
l'articulation métacarpo-
phalangienne du pouce.
Retrait de RhizoLoc 0A
Décrochez d'abord la sangle
longue (B) avec la fermeture
(D) de l'ardillon de la boucle
de la sangle (E) et déroulez
ensuite la sangle a enrouler
autour du pouce (C), ici aussi
sans tirer. Retirez maintenant
la RhizoLoc OA. @

Conseils de nettoyage
Remarque : N'exposez jamais
le dispositif a la chaleur directe
(par ex. chauffage, soleil, dans
une voiture). En cas de contact
avec de l'eau salée ou chlorée,
rincez l'orthése a l'eau claire.
La chaleur peut endommager
le matériau. Cela peut limiter
l'efficacité du produit.

.Veuillez fermer toutes les
fermetures et laver a la main
l'orthese! a 30 °C avec une
lessive pour textiles délicats
ou du produit vaisselle. Pour
ce faire, tous les composants
peuvent rester fixés sur
l'orthese.

2.La sangle auto-agrippante a

enrouler autour du pouce (D)
n‘adhere pas si elle est
humide. Remplacez donc

cette sangle par la deuxieme
sangle a enrouler autour du
pouce fournie. Dés que la
sangle humide a séché, elle
peut étre réutilisée.

3.Un entretien régulier permet
de garantir une efficacité
optimale du dispositif
meédical.

4.Le produit ne doit pas passer
au séche-linge. Laissez
sécher l'orthese a l'air.

Position d‘utilisation
Suivant les indications (Pouce).
Voir utilisation.

Conseils d’'entretien

S'il est manipulé et entretenu
correctement, ce dispositif
médical n'exige aucune
maintenance particuliere.

Instructions d'assem-
blage et d’adaptation
Le dispositif médical doit étre
ajusté par un professionnel
formé2.

Caractéristiques
techniques / paramétres
Votre dispositif médical

se compose des éléments

suivants :

« Support de pouce (A) avec
une sangle (de poignet)
longue (B) et une sangle (face
interne) courte (F)

= Sangle a enrouler autour du
pouce (C) (en option)

« Connecteur de sangle (G)

« Fermeture avec ceillet (D) et
boucle de sangle (E)

Conseils pour une
réutilisation

Ce dispositif est réservé a la
prise en charge individuelle
d'un seul patient ou d'une seule
patiente.



Garantie

La législation en vigueur est

celle du pays ou le dispositif

meédical a été acheté. Si un cas

de garantie est présumé, veuil-

lez vous adresser premiere-

ment a la personne a qui vous

avez acheté le dispositif médi-

cal. Le dispositif médical doit

étre nettoyé avant de notifier

un cas de garantie. En cas de

non-respect des indications sur

le maniement et l'entretien de

RhizoLoc OA, la garantie peut

étre compromise, voire devenir

nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans

les cas suivants :

« Utilisation non conforme aux
indications

« Non-respect des consignes
du professionnel formé

« Altération arbitraire du dispo-
sitif médical

Exclusion de

responsabilité

Ne vous autodiagnostiquez
pas, ne vous automédiquez pas
non plus, a moins que vous ne
soyez un professionnel formé2.
Avant d'utiliser notre dispositif
médical pour la premiére

fois, demandez expressément
conseil a un médecin ou au
professionnel formé? ; c'est le
seul moyen d'évaluer l'effet de
notre dispositif sur votre corps
et de déterminer les éventuels
risques d'utilisation liés a

votre constitution physique
particuliere. Suivez les conseils
de ce professionnel formé ainsi
que toutes les indications de

la présente documentation/ou
de sa version en ligne - méme
partielle - (sans oublier les
textes, images, graphiques,
etc.).

Si des doutes subsistent

apres la consultation avec le

professionnel formé, veuillez
contacter votre médecin ou
votre revendeur ; sinon, vous
pouvez méme nous contacter
directement.

Obligation de déclaration
Conformément aux dispositions
légales en vigueur a l'échelle
régionale, il vous incombe de
signaler immédiatement, aussi
bien au fabricant qu'aux autori-
tés compétentes, tout incident
grave lié a l'utilisation de ce
produit médical. Vous pourrez
trouver nos coordonnées au
verso de cette brochure.

Mise au rebut

Ala fin de sa durée
d'utilisation, veuillez mettre
le dispositif médical au
rebut conformément aux
réglementations locales.

Composition

Elastomere thermoplastique
(TPE), Polypropyléne (PP),
Polyester (PES), Polyuréthane
thermoplastique (TPU)

[MD] - Medical Device
(Dispositif Médical)

[l - |dentifiant de la matrice
de données comme UDI

Professionnel
formé?2

Adaptation du connecteur de
sangle (G)

Afin d'immobiliser et de
soulager les articulations
carpo-métacarpienne et
métacarpo-phalangienne du
pouce, le support pour pouce
(A) est positionné entre le
pouce et lindex. @ La sangle
de poignet longue (B) passe par
le dos de la main. @ La sangle

courte (F) repose sur la paume
de la main.

Passez la sangle de poignet
longue autour du poignet et
vérifiez que l'orthese et les
sangles sont bien en place
(dans le respect de l'anatomie).
Remarque : lors de l'adapta-
tion, veillez a ce que la main

et le pouce se trouvent dans
une position fonctionnelle

(voir la couverture de la notice
d'utilisation).

Si la sangle est trop lache/trop
serrée ou n'épouse pas la
forme de la main, elle peut étre
ajustée.

Pour ce faire, posez l'orthese
et retirez intégralement la
fermeture avec ceillet (D) ainsi
que le connecteur de sangle (G)
de la sangle de poignet longue.

Repositionnez le support de
pouce entre le pouce et l'index
(® et @). Repassez la sangle
de poignet longue autour du
poignet. Il faut qu’elle soit
bien a plat. Au niveau de
lintersection de la sangle
courte (F) et de la sangle
longue (B) @, marquez les
deux trous qui viennent se
superposer.

@ Positionnez maintenant

le connecteur de sangle (G)
dans le trou marqué sur la
sangle courte (face interne) (F).
Remargque : la surface lisse du
connecteur de sangle est alors
tournée coté main.

@ Introduisez alors de
nouveau la sangle de poignet
longue (B) latéralement dans
le connecteur de sangle (G) et
tirez sur la sangle jusqu'a ce
que les deux trous marqués
viennent se superposer.

CONSEIL : @ si la sangle
courte (F) dépasse de la sangle

longue (B), il est possible de
raccourcir l'extrémité de la

sangle courte (F) a l'aide de
ciseaux.

Adaptation de la boucle de
sangle avec ardillon (E)

@ Lors de la livraison, la
boucle de sangle (E) est déja
fixée a la sangle de poignet
(B). Dans lidéal, elle doit étre
glissée a hauteur de l'index et
du majeur.

Si le support est bien placé
entre le pouce et l'index,
continuez alors a faire glisser
la sangle de poignet longue
sur le dos de la main et vérifiez
si la sangle, au cours de son
parcours, rencontre l'ardillon
de la boucle de sangle. Si tel
n'est pas le cas, la boucle de
sangle (E) peut étre décalée.
En tout, il y a sept positions
possibles. On a trouveé la
position de fermeture idéale
(une fois la sangle longue

en place) lorsque l'orthese

est bien ajustée sur toute sa
surface, qu'elle est confortable
et ne serre pas trop au niveau
de la main/du poignet.

Longueur de la sangle de
poignet (B)

Q Attachez maintenant

la sangle longue sans la
fermeture (D) dans la boucle
de la sangle. Lorsque l'orthese
est confortable et ne serre pas
trop au niveau de la main, c'est
qu'on a trouvé la position de
fermeture idéale. La sangle doit
maintenant étre raccourcie.
Vous n'avez qu'a découper en
demi-cercle le trou accroché
et le trou de la sangle situé en
dessous.

@ Encliquetez la fermeture
avec l'ceillet (D) dans les deux



derniers trous de la sangle de
poignet longue (B).

Veuillez tenir compte des
conseils d‘utilisation destinés
aux patients.

Remarque : au cas ou la sangle
auto-agrippante a enrouler
autour du pouce (C) serait trop
longue, il serait également
possible de la raccourcir a
l'aide de ciseaux.

Mise a jour de l'information :
2025-02

1 Orthese = dispositif orthopédique
pour stabiliser, décharger, immobi-
liser, guider ou corriger un mem-
bre ou le tronc

20n entend par professionnel formé
toute personne habilitée a adapter
des dispositifs orthopédiques et a
apporter un conseil en la matiére,
selon la réglementation nationale
ou institutionnelle et les autres
dispositions en vigueur.

En tant que fabricant, nous recom-
mandons vivement qu’une telle
personne dispose d'une formation
au métier d'orthopédiste ou de
compétences comparables ainsi
que d'infrastructures spécifiques a
l'orthopédie.

@ nederlands

Geachte patiént,
Hartelijk dank dat u hebt ge-
kozen voor een product van
Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de
verbetering van de medische
effectiviteit van onze
producten.

Gelieve deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig
te lezen en in acht te nemen.
Neem voor vragen contact

op met uw arts of uw
speciaalzaak.

Beoogd gebruik

De RhizoLoc OA is een medisch
hulpmiddel. Het is een
orthese' ter immobilisatie en
ontlasting van het duimzadel-
en duimbasisgewricht.

Indicaties

« Artrose (bv. rhizartrose)

« Artritis

« Acuut/ posttraumatisch
(bv. overbelastingen,
distorsies, contusies)

« Chronisch (instabiliteit
van de gewrichtsbanden,
recidiverende foute posities
van de gewrichten)

« Postoperatief
(bv. na artroplastiek)

« Functionele klachten
(overbelastingen, bij
recidiverende foute posities
van de gewrichten, enz.)

«Irritaties (chronisch,
acuut, posttraumatisch,
postoperatief)

Gebruiksrisico’s
Let op*

Gelieve de instructies van
deze gebruiksaanwijzing en
de opmerkingen van het
geschoolde personeel heel
nauwkeurig op te volgen.
«RhizoLoc OA mag alleen
volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing en in de
genoemde
toepassingsgebieden
(gebruik) worden gedragen.
«Voorwaarde hiervoor is dat
het hulpmiddel deskundig
wordt gebruikt/aangebracht.
«Om de optimale pasvorm van
de RhizoLoc OA te
waarborgen, moet
gecontroleerd worden of het
product voldoende naar het
lichaam gevormd is. Indien
nodig moet het ergonomisch

gevormd? worden door
geschoold personeel. De
(eerste) aanpassing en uitleg
mag uitsluitend door
geschoold personeel? worden
uitgevoerd.

De etikettering van de
RhizoLoc OA met informatie
over de maat, de lichaamszijde
en CE-markering bevindt zich
op de productverpakking en
aan de binnenzijde van de
duimspalk (A).

Bespreek eventuele combi-
naties met andere producten
bijv. in het kader van een
compressietherapie (armkou-
sen) vooraf met Uw behande-
lend arts.

Bij onjuist of oneigenlijk
gebruik aanvaardt
Bauerfeind geen
productaansprakelijkheid

en is de wettelijke garantie
beperkt of niet langer van
toepassing.

Laat het product niet in
contact komen met vet- en
zuurhoudende middelen,
zalf of lotion. U mag geen
wijzigingen aanbrengen aan
het product.

Bijwerkingen die het gehele
organisme betreffen, zijn tot
op heden niet bekend.

Doe de RhizoLoc OA niet te
strak om, hierdoor kunnen
lokale drukverschijnselen
ontstaan. In uitzonderlijke
gevallen is een beknelling
van bloedvaten en zenuwen
mogelijk. Maak in dit geval de
klittenbandsluitingen van de
RhizoLoc OA losser en laat
indien nodig de maat van Uw
RhizoLoc OA controleren.
Indien u door het dragen van
het product negatieve veran-
deringen of een verergering
van de klachten vaststelt,
stop dan met het gebruik en

neem contact op met uw arts.
«Opgelet: Wanneer u
de banden of trek- en
sluitingssystemen losser
maakt, het product
uitdoet of ingestelde
bewegingsbegrenzingen
aanpast, wordt het te
behandelen lichaamsdeel
niet voldoende behandeld
en beschermd. In dat geval
moet u met name vermijden
om dit lichaamsdeel op welke
manier ook te belasten.
+Als u uw Bauerfeind-product
wil gebruiken wegens acute
klachten/blessures, dient
u voor het eerste gebruik
absoluut een medische
professional te raadplegen
en diens advies op te
volgen. Er kan sprake zijn
van beperkingen door
indicaties. Het geschoolde
personeel geeft u hier
meer uitleg over. Vooral het
besturen van voertuigen,
andere vervoersmiddelen of
machines is soms slechts in
beperkte mate mogelijk. Bij
twijfel raden we aan om u in
de tussentijd te onthouden
van de bovenstaande
activiteiten.

Contra-indicaties

Eris tot nu toe niets
noemenswaardig bekend

over overgevoeligheid. Bij de
volgende ziektebeelden is

het raadzaam om véér het
aanbrengen en dragen van een
dergelijk hulpmiddel eerst met
uw arts te overleggen:

»Huidaandoeningen /-verwon-
dingen van het te behandelen
lichaamsdeel, vooral bij
ontstekingen en littekens die
gezwollen zijn, er rood uitzien
en warm aanvoelen



«Gevoels- en
bewegingsstoornissen van de
arm/ hand, bv. bij suikerziekte
(Diabetes mellitus)

« Lymfeafvoerstoornissen,
ook onduidelijke zwellingen
elders dan op de plek van de
orthese

« Geestelijke en lichamelijke
beperking waarbij het niet
mogelijk is om de orthese
zonder gevaar te gebruiken

Onderdelen

A — Duimspalk

B - Lange band (pols)

C - Zelfklevende (stoffen)
wikkelband voor de duim,
incl. reserveband

D - Sluiting met oogje

E - Gesp met tong

F — Korte band (handpalm)

G - Verbindingsstuk banden

Gebruiksinstructies

Voordat u de orthese' voor
het eerst gebruikt, moet u het
aan- en uitdoen oefenen met
geschoold personeel?.
Aanleggen van de RhizoLoc
0A

Om de RhizoLoc OA aan te
doen aan de duim in kwestie
zijn de sluitingen (B en C) open.
Steek uw hand met gespreide
duim zo ver door de polsband
(B) dat de kunststof spalk zich
tussen duim en wijsvinger
bevindt. @ Baseer u daarbij
ook op het handsymbool

aan de binnenkant van de
duimspalk (A).

Doe nu de lange band (B)
rond uw pols. De sluiting met
oogje (D) wordt op de handrug
bevestigd aan de gesp (E).
Daarbij hoort u een zacht
klikgeluid. @

Wikkel nu de zelfklevende
wikkelband voor de duim (C)
ontspannen rond uw duim. @

Opmerking: Als de stoffen
wikkelband voor de duim

(C) nat wordt, moet deze
uitgedaan worden om hem

te laten drogen aan de lucht.
Gebruik de meegeleverde
reservewikkelband zolang de
band die u uitgedaan heeft aan
het drogen is. Klik daarvoor
de band met de klinknagel
direct los uit de orthese. @
klik de tweede meegeleverde
band op dezelfde plek aan de
binnenkant van de orthese
vast. Zodra de natte band
droog is, kunt u deze weer
gebruiken.

In overleg met uw arts kunt

u de stabilisatie van het
duimbasisgewricht naargelang
de behandelingsfase
verminderen door de
wikkelband voor de duim

af te doen @. Zo kan het
duimbasisgewricht matig
bewogen worden.

Uittrekken van de RhizoLoc
0A

Klik eerst de lange band (B)
met de sluiting (D) los uit de
tong van de gesp (E) en wikkel
vervolgens de wikkelband
voor de duim af (C) - wederom
zonder spanning. Doe nu de
RhizoLoc OA uit. @

Wasvoorschriften
Opmerking: Stel het product
nooit bloot aan directe warmte
(bv. verwarming, zonlicht,
bewaren in de auto). Als de
orthese in aanraking komt met
zout of chloorhoudend water,
spoel deze dan af met schoon
water. Hierdoor kan het ma-
teriaal beschadigd raken. Dit
kan nadelige gevolgen hebben
voor de goede werking van het
product.
1.Doe alle sluitingen dicht en
was de orthese! met de

hand op 30 °C met een
fijnwasmiddel of
spoelmiddel. Daarbij kunnen
alle onderdelen aan de
orthese vast blijven zitten.
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.De zelfklevende wikkelband
voor de duim (D) kleeft niet,
wanneer deze vochtig is. Ver-
vang deze band daarom door
de tweede meegeleverde
wikkelband voor de duim.

Zodra de natte band droog is,
kan deze opnieuw gebruikt
worden.

3.Regelmatig onderhoud
garandeert een optimale
werking.

4.Het product mag niet in de
droogtrommel. Laat de
orthese aan de lucht drogen.

Gebruik
Overeenkomstig de indicaties
(Duim). Zie beoogd gebruik.

Onderhoudsinstructies

Bij juist gebruik en de juiste
verzorging is het product
onderhoudsvrij.

Montage instructies

Het product moet door
geschoold personeel? worden
aangepast.

Technische gegevens/
parameters
Uw hulpmiddel bestaat uit:

+ Duimspalk (A) met een lange
band (voor de pols) (B) en een
korte band (voor de handpalm)
(F)

* Wikkelband voor de duim (C)
(optioneel)

«Verbindingsstuk banden (G)

« Sluiting met oogje (D) en gesp
(E)

Aanwijzingen voor
hergebruik

Het product is bedoeld voor
individueel gebruik door één
patiént(e).

Garantie
De wettelijke bepalingen van
het land waar het product is
gekocht gelden. Als u meent
dat u aanspraak op garantie
kunt maken, neem dan in
eerste instantie contact op met
degene van wie u het product
hebt gekocht. Het product dient
te worden gereinigd voor de
aansprakelijkstelling. Indien
de aanwijzingen over het
gebruik en het onderhoud van
de RhizoLoc OA niet zijn nage-
leefd, kan de garantie worden
beperkt of uitgesloten.
De garantie is uitgesloten bij
» Oneigenlijk gebruik
« Het niet opvolgen van de
aanwijzingen van geschoold
personeel
« eigenmachtige product-
wijziging.
Aansprakelijkheid
Doe niet aan zelfdiagnoses
of zelfmedicatie, tenzij u ge-
schoold personeel? bent. Vraag
zeker zelf om het advies van
een arts of het geschoolde per-
soneel?, voordat u ons medisch
hulpmiddel voor het eerst
gebruikt. Alleen zo kan de
werking van ons product op uw
lichaam worden beoordeeld en
kunnen eventuele gebruiksri-
sico’s ten gevolge van uw indi-
viduele lichaamsbouw worden
vastgesteld. Volg het advies
van deze professionals op,
evenals alle instructies die u
in dit document vindt of in de -
ook gedeeltelijke — onlineversie
ervan (incl. teksten, afbeeldin-
gen, illustraties, etc.).



Als u na het raadplegen van de
medische specialist nog steeds
twijfels hebt, neem dan contact
op met uw arts, verkoper of
rechtstreeks met ons.

Meldingsplicht

Op grond van de regionale
wettelijke voorschriften bent
u verplicht elk ernstig voorval
bij gebruik van dit medische
hulpmiddel onmiddellijk te
melden bij zowel de fabrikant
als het bevoegde overheidsor-
gaan. Onze contactgegevens
vindt u op de achterkant van
deze brochure.

Verwijderen

Voer het product na de
gebruiksduur conform de
plaatselijke voorschriften af.

Materiaalsamenstelling
Thermoplastisch elastomeer
(TPE), Polypropeen

(PP), Polyester (PES),
Thermoplastisch Polyurethaan
(TPU)

- Medical device
(Medisch hulpmiddel)

- Identificatiecode van de
DataMatrix als UDI

Geschoold
personeel?

A verbindi uk

banden (6)

Om het duimzadel- en duim-
basisgewricht te immobili-
seren en te ontlasten, is de
duimspalk (A) gepositioneerd
tussen duim en wijsvinger. ®
De lange polsband (B) loopt
over de handrug. @ De korte
band (F) rust op de handpalm.

Doe de lange polsband rond
de pols en controleer of de
orthese en de banden mooi
aansluiten. Opmerking:

Let er bij het aanpassen op
dat de hand en duim zich

in een functionele positie
bevinden (zie voorblad van de
gebruiksaanwijzing).

Als de banden te los/strak
zitten of niet vlak tegen

de hand liggen, kunnen ze
aangepast worden.

Daarvoor doet u de orthese uit
en haalt u de sluiting met oogje
(D) en het verbindingsstuk voor
de banden (G) volledig van de
lange polsband.

Plaats de duimspalk weer
tussen duim en wijsvinger (
®en D).

Haal de lange polsband weer
vanaf de handrug rond de pols,
zodat deze vlak tegen de huid
ligt. Markeer de twee op elkaar
liggende gaatjes waar de korte
band (F) en de lange band (B)
@ elkaar kruisen.

@ Bevestig nu het
verbindingsstuk (G) in het
gemarkeerde gaatje van de
korte band (aan de handpalm)
(F). Opmerking: De gladde kant
van het verbindingsstuk wijst
daarbij naar de hand.

@ Stop de lange polsband (B)
vervolgens weer zijdelings in
het verbindingsstuk (G) en trek
aan de band, totdat de twee
gemarkeerde gaatjes op elkaar
liggen.

TIP: @ In het geval dat de
korte band (F) verder komt
dan de lange band (B), kan het
uiteinde van de korte band

(F) ingekort worden met een
schaar.

Aanpassen van de gesp met
tong (E)

@ De gesp (E) is bij levering

al bevestigd aan de polsband
(B). Idealiter is deze op hoogte
van wijs- en middelvinger
geschoven.

Wanneer de spalk goed tussen
duim en wijsvinger aansluit,
brengt u de lange polsband
verder naar de handrug en
controleert u of de band
onderweg de tong van de gesp
aanraakt. Als dat niet het geval
is, kan de gesp (E) verplaatst
worden. Er zijn in totaal zeven
posities voorzien. De ideale
sluitingspositie (wanneer de
lange band aangelegd is) is
wanneer de orthese vlak tegen
de huid ligt en aangenaam

en niet te strak rond de

hand/ pols zit.

Lengte van de polsband (B)
@ Steek nu de lange band
zonder de sluiting (D) in de
gesp. Wanneer de orthese
aangenaam en niet te strak
rond de hand zit, heeft u

de ideale sluitingspositie
gevonden. Nu moet u de band
inkorten. Daarvoor knipt u het
bevestigde en het daaronder
liggende gaatje van de band
halfrond af.

@ Klik de sluiting met oogje (D)
in de laatste twee gaatjes van
de lange polsband (B) vast.

Volg de gebruiksinstructies
voor patiénten.

Opmerking: In het geval dat de
zelfklevende wikkelband voor
de duim (C) te lang is, kan deze
ook ingekort worden met een
schaar.

Datum: 2025-02

1 Orthese = orthopedisch hulpmid-
del voor stabilisatie, ontlasting,
immobilisatie, geleiding of correc-
tie van ledematen of romp

2 Geschoold personeel is elke per-

soon die volgens de voor hem gel-
dende overheids- of institutionele
regelingen en andere voorschrif-
ten bevoegd is om orthopedische
hulpmiddelen aan te passen en
patiénten uitleg te geven over het
gebruik ervan.

Als fabrikant raden we ten zeerste
aan dat een dergelijke persoon
een opleiding orthopedische tech-
nologie of vergelijkbare verworven
vaardigheden heeft en over een
infrastructuur voor orthopedische
technologie beschikt.

@ italiano

Gentile paziente,

La ringraziamo per aver scelto
un prodotto Bauerfeind.

Ogni giorno lavoriamo per
migliorare l'efficacia medicale
dei nostri prodotti, al fine di
garantirle la massima soddis-
fazione.

La preghiamo leggere e os-
servare attentamente queste
istruzioni per l'uso.Per even-
tuali domande contatti il suo
medico o il suo rivenditore
specializzato.

Destinazione d'uso
RhizoLoc OA ¢ un dispositivo
medico. Si tratta di un‘ortesi’
per limmobilizzazione e lo
scarico dell'articolazione
sellare e prossimale del
pollice.

Indicazioni

« Artrosi (ad es. rizoartrosi)

* Artrite

« Acuto/ post-traumatico (ad
es. sovraccarichi, distorsioni,
contusioni)

« Cronico (instabilita dei
legamenti, posture articolari
scorrette recidivanti)

« Post-operatorio (ad es. in
seguito ad artroplastica)



« Disturbi funzionali
(sovraccarichi, in caso di
posture articolari recidivanti,
ecc.)

« Stati inflammatori (cronici,
acuti, post-traumatici, post-
operatori)

Rischi di impiego
Precauzioni d'uso*

Si prega di attenersi
scupolosamente alle
indicazioni della presente
istruzione per l'uso e alle
avvertenze del personale
specializzato.

« RhizoLoc OA deve essere
indossato solo secondo le
indicazioni fornite nelle
presenti istruzioni per l'uso e
per i campi di applicazione

(zona di applicazione) indicati.

«Si presuppone un uso
appropriato del prodotto.

« Per garantire il posiziona-
mento ottimale di RhizoLoc
OA, occorre verificare che il
prodotto sia adeguatamente
conformato e farlo eventual-
mente riconformare da per-
sonale specializzato? in base
alle caratteristiche anatomi-
che del paziente. Il (primo)
adattamento e le spiegazioni
al paziente devono essere
eseguiti unicamente da per-
sonale specializzato?.

«|In RhizolLoc OA, le informa-
zioni relative a taglia, l'indica-
zione del lato e il marchio CE
si trovano sulla confezione
del prodotto e sul lato interno
della fibbia del pollice (A).

« Discutere dell'eventuale
combinazione con altri
prodotti, per es. nell'ambito di
una terapia di compressione
(bendaggi per braccia), con il
proprio medico curante.
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«L'uso improprio o non
conforme allo scopo previsto
non é coperto da garanzia;
la garanzia legale e pertanto
limitata o decade del tutto.

« Evitare il contatto del
prodotto con pomate e lozioni
contenenti acidi e grassi. Non
effettuare alcuna modifica sul
prodotto.

+Non sono noti effetti
collaterali a carico dell'intero
organismo.

»Non indossare RhizoLoc OA
troppo stretto, poiché po-
trebbe provocare fenomeni di
compressione locale. In rari
casi, e stata osservata una
costrizione di vasi sanguigni
e nervi. In tal caso, allentare
le cinghie di RhizoLoc OA ed
eventualmente far controllare
se la taglia del proprio Rhizo-
Loc OA e corretta.

+Qualora si notassero
alterazioni negative o un
aggravarsi dei disturbi in
relazione all'utilizzo del
prodotto, interromperne
l'utilizzo e rivolgersi al proprio
medico.

«Cautela: In caso di
allentamento delle cinghie
o dei sistemi di chiusura
e di trazione, quando non
siindossa il prodotto o
qualora si modifichino le
limitazioni del movimento, il
trattamento/ la protezione
della parte del corpo da
trattare risulta insufficiente.
Specialmente in simili
situazioni, evitare qualsiasi
sollecitazione di tale parte del
corpo.

«In caso di utilizzo del prodotto
Bauerfeind per disturbi acuti
o lesioni, prima di utilizzarlo
per la prima volta & neces-
sario richiedere immediata-
mente il parere di un medico

e attenersi a esso. Possono
sussistere limitazioni dovute
all'indicazione, sulle quali

il personale specializzato

Le fornira informazioni. In
particolare, tali limitazioni
possono riguardare la guida
di veicoli, di altri mezzi di
locomozione o di macchinari.
In caso di dubbio, consigliamo
di sospendere momentanea-
mente suddette attivita.

Controindicazioni
Ipersensibilizzazioni di entita
patologica o controindicazioni
sistemiche sono al momento
ignote. Nel caso delle malattie
seguenti l'impiego di questo
ausilio & consentito solo previa
consultazione del proprio
medico curante:

« Dermatiti o lesioni della
zona trattata, in particolare
nei casi di manifestazioni
infiammatorie, nonché in
caso di cicatrici sporgenti
con gonfiore, surriscaldate e
arrossate

« Paralgesie e disturbi del
movimento del braccio/della
mano, per es. in caso di
diabete mellito

« Disturbi del flusso
linfatico, compresi gonfiori
asintomatici distanti
dalla zona di applicazione
dell'ortesi

« Facolta mentali e fisiche
ridotte che non consentono
l'utilizzo del tutore senza
rischi

Componenti

A - Fibbia del pollice

B - Cinghia lunga (articolazione

del polso)

C - Cinghia autoaderente

(in tessuto) per il pollice,
viene fornita una cinghia di
ricambio

D - Chiusura con occhiello

E - Fibbia della cinghia con
perno

F - Cinghia corta (volare)

G - Giunto per cinghia

Avvertenze d'impiego

Esercitarsi a indossare
e togliere l'ortesi! con il
personale specializzato? prima
di utilizzarla per la prima volta.

Indossare RhizoLoc OA

Per indossare RhizoLoc OA sul
pollice interessato, le chiusure
(B e C) sono aperte. Inserire

la mano con il pollice disteso
nella cinghia per il polso (B),
finché la fibbia in plastica non
si trova tra pollice e indice.

@ Ci si puo orientare anche

al simbolo della mano sul

lato interno della fibbia del
pollice (A).

Avvolgere quindi la cinghia
lunga (B) attorno al polso. La
chiusura con l'occhiello (D)
viene fissata alla fibbia della
cinghia (E) sul dorso della
mano. Si sente un leggero
clic.

Avvolgere la cinghia
autoaderente per pollice
(C) attorno al pollice, senza
metterla in tirare. ©@

Nota: Se la cinghia in tessuto
per pollice (C) dovesse ba-
gnarsi, toglierla per asciugarla
all'aria. Si prega di usare la
cinghia di ricambio fornita,
finché l'altra cinghia non si
asciuga. Rimuovere la cinghia
con il rivetto dall'ortesi, con un
clic. Inserire @ e la seconda
cinghia fornita nello stesso
punto, sul lato interno dell'or-
tesi, facendola scattare in posi-
zione. Non appena la cinghia si
€ asciugata, & di nuovo pronta
all'uso.



Dopo aver consultato il
proprio medico, & possibile
ridurre la stabilizzazione
dell'articolazione prossimale
del pollice in base alla fase
della terapia, togliendo la
cinghia per il pollice @.

Cio consente una

moderata dinamizzazione
dell'articolazione prossimale
del pollice.

Togliere RhizoLoc 0A
Sganciare dapprima la cinghia
lunga (B) con la chiusura (D)
dal perno della fibbia della
cinghia (E) e togliere la cinghia
(C) dal pollice, anche qui
senza tirare. Rimuovere quindi
RhizoLoc OA. @

Avvertenze per la
pulizia
Nota: Non esporre mai il
prodotto al calore diretto (ad
es. termosifoni, raggi solari,
lasciandolo in automobile).

In caso di contatto con acqua
salata o contenente cloro,
sciacquare accuratamente
l'ortesi con acqua pulita.

Il materiale del prodotto
potrebbe deteriorarsi.
Compromettendone l'efficacia.

.Chiudere tutte le chiusure e
lavare lortesi!
esclusivamente a mano a
30°C e utilizzando un
detersivo delicato. Durante il
lavaggio tutti i componenti
possono rimanere
assemblati all'ortesi.

.La cinghia per pollice
autoaderente (D) non
aderisce quando é bagnata,
per questo va sostituita con

N

la cinghia di ricambio fornita.

Non appena la cinghia si e
asciugata, e di nuovo pronta
all'uso.

3.La cura regolare garantisce
un'efficacia ottimale.

4.1l prodotto non puo essere
asciugato in asciugatrice.
Lasciare asciugare il tutore
stabilizzante all'aria.

Zona di applicazione
Secondo le indicazioni
(Pollice). Vedere la sezione
Destinazione d'uso.

Avvertenze per la
manutenzione

Se correttamente utilizzato
e trattato, il prodotto non
necessita di cure particolari.

Istruzioni per l'assem-

blaggio e il montaggio
Il prodotto deve essere
adattato da personale
specializzato?.

Dati / parametri tecnici

Il prodotto e composto da:

«Fibbia del pollice (A) con una
cinghia lunga (per polso) (B) e
una cinghia corta (volare) (F)

«Cinghia per pollice (C)
(opzionale)

+Giunto per cinghia (G)

«Chiusura con occhiello (D) e
fibbia della cinghia (E)

Avvertenze per il
riutilizzo

Questo prodotto e stato conce-
pito per il trattamento indivi-
duale di un/a solo/a paziente.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di
legge vigenti nel Paese in cui il
prodotto & stato acquistato. Nel
caso in cui si ritenga di aver ti-
tolo per usufruire della garan-
zia, rivolgersi in primo luogo
al rivenditore presso cui si e
acquistato il prodotto. Prima di
poter usufruire della garanzia
il prodotto deve essere lavato.
Qualora non fossero state
rispettate le indicazioni per la
cura e l'utilizzo di RhizoLoc OA,

cio potrebbe comportare una

limitazione o un‘esclusione

della garanzia.

La garanzia e esclusa in

caso di

« Utilizzo non conforme alle
indicazioni

+ Mancata osservanza delle
avvertenze fornite dal perso-
nale specializzato

« Modifica arbitraria del
prodotto.

Esclusione di

responsabilita

La preghiamo di

evitare autodiagnosi e
automedicazioni, a meno

che Lei non faccia parte di
personale specializzato?.
Prima di usare il dispositivo
medico per la prima volta,
consulti un medico o si rivolga
a personale specializzato?: cio
consentira una valutazione
degli effetti del nostro prodotto
sul Suo corpo e di determinare
eventuali rischi di impiego
legati alla Sua costituzione
specifica. Si attenga ai consigli
dello specialista e a tutte le
informazioni contenute in
questo documento/

o nella sua riproduzione online,

anche di eventuali estratti
(ivi compresi: testi, immagini,
grafici, ecc.).

In caso di dubbi dopo aver
consultato il personale
specializzato, contatti il Suo
medico, il rivenditore del
prodotto o la nostra azienda.

Obbligo di notifica

In base alle disposizioni di
legge in vigore a livello locale,
qualsiasi incidente grave
verificatosi durante l'uso del
presente prodotto medicale
deve essere immediatamente
notificato sia al produttore sia

all’autorita competente. | nostri
dati di contatto si trovano sul
retro della presente brochure.

Smaltimento

Al termine, il prodotto va
smaltito conformemente alle
disposizioni locali vigenti.

Composizione del

materiale

Elastomero termoplastico
(TPE), Polipropilene (PP),
Poliestere (PES), Poliuretano
termoplastico (TPU)

[M] - Medical Device
(Dispositivo medico)

[0o1] - |dentificativo della
matrice di dati UDI

Personale
specializzato?

Adattamento del giunto per
cinghia (G)

Per l'immobilizzazione e lo
scarico dell'articolazione
sellare e prossimale del
pollice, la fibbia del pollice (A) &
posizionata tra pollice e indice.
® La cinghia per il polso lunga
(B) viene passata sul dorso
della mano. @ La cinghia corta
(F) si trova sul palmo.

Passare la cinghia lunga

per il polso attorno al polso

e verificare che l'ortesi e le
cinghie siano posizionate in
modo corretto. Nota: Durante
la regolazione, assicurarsi

che la mano e il pollice siano
in una posizione funzionale
(vedere la copertina delle
istruzioni per l'uso).

Se le cinghie sono troppo
allentate / troppo rigide o non
avvolgono correttamente la
mano, si possono regolare.



Togliere l'ortesi, rimuovere
completamente la chiusura
con l'occhiello (D) e il giunto
della cinghia (G) dalla cinghia
lunga per il polso.

Posizionare nuovamente la
fibbia del pollice tra pollice

e indice

@ e ). Avvolgere
nuovamente attorno al polso

la cinghia lunga partendo dal
dorso della mano, fino a che
non aderisce bene. Sul punto di
incrocio tra la cinghia corta (F)
e quella lunga (B) ®,

segnare i due fori sovrapposti.
@ Posizionare quindi il giunto
per cinghia (G) nel foro segnato
sulla cinghia corta (volare) (F).
Nota: La superficie liscia del
giunto é rivolta verso la mano.
@ Passare nuovamente la
cinghia lunga per il polso (B)
lateralmente nel giunto per
cinghia (G) e tirare la cinghia
fino a che i due fori segnati non
si sovrappongono.

CONSIGLIO: @D Nel caso in cui
la cinghia corta (F) sporga sulla
cinghia lunga (B), & possibile
accorciare l'estremita della
cinghia corta (F) tagliandola
con le forbici.

Adattamento della fibbia della
cinghia con perno (E)

@ La fibbia della cinghia

(E) viene fornita gia fissata

alla cinghia per il polso (B).
Dovrebbe trovarsi all'altezza
dito indice e dito medio.

Una volta che la fibbia e

ben posizionata tra pollice

e indice, passare la cinghia
lunga per il polso sul dorso
della mano e verificare che

la cinghia incontri il perno
della fibbia. Se cio non accade,
¢ possibile riposizionare la
fibbia della cinghia (E). Ci

sono complessivamente sette
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possibili posizioni. La posizione
di chiusura ideale (con cinghia
lunga posizionata) si ha nel
momento in cui l'ortesi &
aderente alla mano/ polso, in
modo piacevole e senza tirare
troppo.

Lunghezza della cinghia per
il polso (B)

@ Agganciare quindi la cinghia
lunga senza la chiusura (D)
nella fibbia della cinghia. La
posizione di chiusura ideale si
ha nel momento in cui l'ortesi
& aderente alla mano, in modo
piacevole e senza tirare troppo.
A questo punto va accorciata
la cinghia. Tagliare il foro
agganciato e quello sottostante
dalla cinghia, con un taglio
semicircolare.

@ Fissare la chiusura con
occhiello (D) con un clic negli
ultimi due fori della cinghia
lunga per il polso (B).

Prestare attenzione alle
istruzioni per l'uso per
pazienti.

Nota: Se la cinghia
autoaderente per pollice (C)
dovesse essere troppo lunga,
e possibile accorciarla con le
forbici.

Informazioni aggiornate a:
2025-02

1 Ortesi = supporto ortopedico per la
stabilizzazione, l'alleggerimento,
'immobilizzazione, la guida o la
correzione degli arti o del tronco

2 Per personale specializzato si
intende qualsiasi persona che in
base ai regolamenti nazionali o
istituzionali e altre indicazioni
vigenti sia autorizzata
all'adattamento di ausili ortopedici
e all'istruzione sul loro utilizzo.

In qualita di fabbricanti,
raccomandiamo vivamente che
tale persona abbia una formazione
tecnologica ortopedica o

competenze comparabili, e
disponga di un'infrastruttura
tecnologica ortopedica.

espafol

Estimado/a paciente,
muchas gracias por haberse
decidido por un producto
Bauerfeind.

Una de nuestras prioridades
es su salud, por lo que todos
los dias trabajamos para me-
jorar la eficacia medicinal de
nuestros productos. Por favor,
lea y siga estas instrucciones
de uso atentamente.Para
cualquier pregunta, pongase
en contacto con su médico o su
tienda especializada.

Ambito de aplicacion
RhizolLoc OA es un producto
meédico. Se trata de una
ortesis! para la inmovilizacion
y la descarga de la articulacion
carpometacarpiana y
metacarpofalangica.

Indicaciones

« Artrosis (p. e]. rizartrosis)

« Artritis

«Agudo/ postraumatico
(p. e]. sobrecargas,
distorsiones, contusiones)

«Cronico (inestabilidades
ligamentosas, malas
posturas recurrentes de las
articulaciones)

« Posoperatorio
(p. ej. tras artroplastia)

* Molestias funcionales
(sobrecargas, en caso de
malas posturas recurrentes
de las articulaciones y
similares)

« Estados de irritacion
(crénicos, agudos,
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postraumaticos,
posoperatorios)

Riesgos de la aplicacion
Precaucion*

Observe atentamente las
especificaciones de estas
instrucciones de uso, asi
como las indicaciones del
personal especializado.
*RhizoLoc OA debe llevarse
solo siguiendo las
instrucciones aqui
mencionadas y para las
indicaciones descritas (lugar
de aplicacion).

Se presupone una colocacion
y un uso correctos del
producto.

«Para garantizar la optima
colocacion de RhizoLoc OA, se
debe comprobar si el
producto esta
suficientemente adaptado o si
se debe encargar a un
especialista? su readaptacion
a la anatomia del paciente.
La (primera) adaptacion del
producto y su instruccion solo
puede ser realizada por
personal competente?2.

La identificacion de la ortesis
RhizoLoc OA con informacion
sobre el tamano, el lado y el
simbolo CE se encuentra en el
embalaje del producto y en el
interior de la cincha del pulgar
(A).

«El uso en combinacion con
otros productos, p.ej., en el
marco de una terapia de
compresion (manguitos) solo
puede realizarse previo con-
sejo médico.

En caso de una utilizacién
inadecuada del producto

o de un uso no conforme

al estipulado, se excluye
cualquier tipo de
responsabilidad sobre el



producto y la garantia legal
quedara limitada o anulada.
Evite que el producto entre
en contacto con pomadas,
lociones o unglentos que
contengan grasas o acidos.
No manipule indebidamente
el producto.

Hasta la fecha no se conocen
efectos secundarios que
afecten a todo el organismo.
No se ajuste RhizoLoc OA
demasiado apretada, ya que
puede producir signos locales
de presion En casos muy
excepcionales, es posible que
se produzca una constriccion
de los vasos sanguineos y los
nervios. En tal caso, afloje las
cintas de RhizoLoc OA'y, si
es necesario, encargue que
comprueben la talla de su
RhizoLoc OA.

Si detecta cambios negativos
0 un aumento de las
molestias en relacién con

la aplicacion del producto,
interrumpa su uso y consulte
a su médico.

Precaucion: Si las cintas o
los sistemas de tension y
cierre se aflojan o si se retira
el producto o se regulan las
limitaciones de movimiento
establecidas, no dispondra
de una proteccién/ cuidado
adecuados para la parte

del cuerpo que requiera
tratamiento. En este caso en
particular, conviene evitar
cualquier sobrecarga en esta
parte del cuerpo.

Sidesea llevar su producto
Bauerfeind debido a
molestias / lesiones

agudas, busque y siga
obligatoriamente el consejo
de un médico profesional
antes de utilizarlo por
primera vez. El personal
competente le informara
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sobre las restricciones
relacionadas con las
indicaciones. En particular,
la conduccion de vehiculos,
otros medios de transporte
0 maquinaria solo podria
llevarse a cabo de forma
limitada. En caso de duda,
le aconsejamos que por

el momento se abstenga
de realizar las actividades
mencionadas.

Contraindicaciones

No se han constatado

reacciones de

hipersensibilidad hasta

la fecha. En el caso de

presentarse alguno de los

cuadros clinicos que se
indican a continuacion, debera
consultar con su médico la
utilizacion de este producto
ortopédico:

« Afecciones/ lesiones
cutaneas en la zona
correspondiente del cuerpo,
especialmente inflamaciones,
también cicatrices
abiertas con hinchazon,
enrojecimiento y acumulacion
de calor

« Trastornos de sensibilidad y
de movimiento en el brazo/la
mano, p. €j. en la diabetes
mellitus

« Trastornos del flujo linfatico,
asi como hinchazdn de origen
incierto en partes blandas
localizadas lejos de la zona
de aplicacion de la ortesis

« Limitacion intelectual y
corporal con la que no es
posible usar la ortesis sin
riesgos

Componentes

A - Cincha del pulgar

B - Cinta larga (mufeca)

C - Cinta (textil) autoadhesiva
envolvente del pulgar,

se incluye una cinta de
repuesto

D - Cierre con presilla

E - Hebilla de la cinta con
pasador

F - Cinta corta (parte interior)

G - Conector de cintas

Indicaciones de uso

Practique como ponerse

y quitarse la ortesis! con
personal competente? antes de
utilizarla por primera vez.
Colocacion de la ortesis
RhizoLoc OA

Para colocar RhizoLoc OA en el
pulgar afectado estan abiertos
los cierres (By C). Pase la
mano con el pulgar extendido
por la cinta de la mufieca (B),
hasta que la cincha de plastico
quede entre el pulgar y el
indice. @ Oriéntese también
por el simbolo de la mano que
aparece en el interior de la
cincha del pulgar (A).

Ahora, pase la cinta larga

(B) alrededor de la muneca.

El cierre con presilla (D) se
engancha en el dorso de la
mano en la hebilla de la cinta
(E). Al hacerlo sonara un suave
clic. @

Envuelva el pulgar con la cinta
autoadhesiva envolvente del
pulgar (C) sin tirar. @

Nota: Si la cinta textil envol-
vente del pulgar (C) se moja,
se aconseja que se quite para
que pueda secarse al aire libre.
Utilice la cinta envolvente de
repuesto mientras se seca la
cinta que se ha quitado. Para
ello hay que desenganchar

la cinta con el remache di-
rectamente de la ortesis,Qy
encastrare la segunda cinta
incluida en el mismo lugar del
interior de la ortesis. Cuando la
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cinta mojada esté seca, puede
volver a utilizarse.

Previa consulta con su médico
puede aflojar la estabilizacion
de la articulacion del pulgar
—en funcion de la terapia—
retirando la cinta envolvente
del pulgar @.

De esta manera se permite la
dinamizacion de la articulacion
del pulgar.

Retirada de la ortesis RhizoLoc
0A

Primero, desenganche la
cinta larga (B) con el cierre (D)
del pasador de la hebilla de

la cinta (E) y, seguidamente,
desenvuelva la cinta
envolvente del pulgar (C) sin
tirar. Retire ahora RhizolLoc

0A. @

Indicaciones para la

limpieza

Nota: Nunca exponga el

producto a una fuente de calor

directa (p. ej. calefaccion, rayos

del sol, almacenamiento en

el coche)!

En caso de contacto con agua

salada o clorada, enjuague la

ortesis con agua clara. De lo

contrario, el material podria

deteriorarse. Esto puede

mermar la efectividad del

producto.

1.Cierre todos los cierres y
lave la ortesis' a 30 °C con
un detergente para ropa
delicada o lavela a mano con
el detergente
correspondiente.
No es necesario que retire
los elementos de la ortesis
durante el lavado.

2.La cinta autoadhesiva
envolvente del pulgar (D) no
se adhiere cuando esta
mojada, por lo que tendra
que cambiar esta cinta por la
segunda cinta envolvente del



pulgar suministrada. En
cuanto la cinta mojada esté
seca puede volver a
utilizarla.

3.Un cuidado regular
proporciona un efecto 6ptimo
del producto.

4.El producto no es apto para
la secadora. Deje secar las
ortesis al aire.

Lugar de aplicacion
Segun las indicaciones
(Pulgar). Véase el ambito de
aplicacion.

Instrucciones de

mantenimiento

Si se maneja y cuida de modo
apropiado, el producto no exige
de un mantenimiento.

Indicaciones para su

colocacion y montaje
El producto debe adaptarse
por personal competente?.

Datos técnicos/

parametros

Su producto se compone de:

«Cincha del pulgar (A) con una
cinta larga (mufeca) (B) y una
cinta corta (parte interior) (F)

« Cinta envolvente del pulgar
(C) (opcional)

« Conector de cintas (G)

«Cierre con presilla (D) y
hebilla de la cinta (E)

Informacion sobre su
reutilizacion

El producto esta destinado al
tratamiento individual de un
paciente.

Garantia

Seran aplicables las dispo-
siciones legales del pais en

el que se haya adquirido el
producto. Por favor, en caso
de reclamaciones de garantia,
dirijase directamente al punto

de venta donde haya adquirido
el producto. El producto debe
limpiarse antes de entregarse
para la prestacion de los
servicios en garantia. No
respetar las indicaciones de
uso y cuidado de la RhizoLoc
OA puede afectar o excluir la
garantia.
Queda excluida la garantia en
caso de:
+ Uso no conforme al indicado
» No seguir las indicaciones
del personal competente
» Realizar cambios arbitrarios
en el producto

Avisos de exclusion de
responsabilidad

No se autodiagnostique ni se
automedique a menos que
usted sea lo que se define
como personal competente2.
Antes de usar nuestro
producto sanitario por primera
vez, busque activamente

el consejo de un médico o
personal competente?, ya que
es la Unica manera de evaluar
el efecto de nuestro producto
en su cuerpo y de determinar
los riesgos de uso que puedan
surgir de su constitucion
corporal en particular. Siga los
consejos de este experto, asi
como todas las instrucciones
de este documento/o su
presentacion online, ya sea de
manera parcial o completa,
(incluyendo: textos, imagenes,
graficos, etc.).

Sitiene alguna duda después
de consultar al personal
cualificado, pédngase en
contacto con su médico, con
el distribuidor o con nosotros
directamente.

Obligacion de informar
De conformidad a las normas
legales regionales vigentes,

usted tiene la obligacion de
informar inmediatamente
sobre cualquier hecho grave
aparecido durante el uso de
este producto médico tanto al
fabricante como a las autorida-
des competentes. Encontrara
nuestros datos de contacto

en el reverso del folleto del
producto.

Eliminacion

Al final de la vida util, deseche
el producto conforme a las
normativas locales al respecto.

Combinacion de
materiales

Elastémero termoplastico
(TPE), Polipropileno (PP),
Poliéster (PES), Poliuretano
termoplastico (TPU)

[M0] - Medical Device
(Dispositivo médico)

[0ol] - Distintivo de la matriz de
datos como UDI

Personal
competente?

Adaptacion del conector de
cintas (G)

Para inmovilizar y descargar

la articulacion carpometacar-
piana o metacarpofalangica,

la cincha del pulgar (A) esta
posicionada entre el pulgar y el
indice. ® La cinta de la mufe-
ca (B) pasa por el dorso de la
mano. @ La cinta corta (F) esta
sobre la palma de la mano.
Pase la cinta larga de la mu-
feca alrededor de la muneca

y compruebe la colocacion
ajustada de la ortesis y las
cintas.

Nota: Para la adaptacion, tenga
en cuenta que lamano vy el
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pulgar estan en una posicion
funcional (véase la portada de
las instrucciones de uso).
Sielrecorrido de la cinta esta
demasiado flojo/apretado o
no queda bien ajustado en la
mano, podra adaptarse.

Para ello, retire la ortesis y
quite el cierre con presilla

(D) y el conector de cintas (G)
completamente de la cinta
larga de la munfeca.

Vuelva a colocar la cincha del
pulgar entre el pulgary el
indice (@ y @). Vuelva a pasar
la cinta larga de la muneca
desde el dorso de la mano
alrededor de la muneca, de
manera que quede plana. En el
punto donde se cruzan la cinta
corta (F) y la cinta larga (B) @®
, marque los dos agujeros que
quedan uno encima de otro.

([ Posicione el conector

de cintas (G) en el orificio
marcado de la cinta corta
(parte interior) (F). Nota: La
superficie lisa del conector de
cintas apunta hacia la mano.

@ Ahora, vuelva a insertar la
cinta larga de la mufeca (B)
lateralmente en el conector
de cintas (G) y tire de la cinta
hasta que los dos orificios
marcados queden uno encima
del otro.

CONSEJO: @ En caso de que
la cinta corta (F) sobresalga de
la cinta larga (B), puede cortar
el extremo de la cinta corta (F)
con unas tijeras.

Adaptacion de la hebilla de la
cinta con pasador (E)

@ La hebilla de la cinta (E)
ya viene fijada a la cinta de
la mufieca (B) cuando se
suministra. Lo ideal es que
esté a la altura del indice y el
dedo corazon.



Cuando la cincha esté bien
colocada entre el pulgar y el
indice, siga pasando la cinta
larga de la muneca hacia el
dorso de la mano y compruebe
si la cinta toca el pasador
durante su recorrido. Si no es
asi, la hebilla de la cinta (E)
puede desplazarse. Para ello
hay siete posiciones posibles.
La posicion ideal de cierre (con
la cinta larga colocada) sera
aquella en la que la ortesis
quede plana, cdémoda y no
demasiado apretada en la
mano/ la muneca.

Longitud de la cinta de la
muieca (B)

@ Enganche la cinta larga sin
el cierre (D) en la hebilla de

la cinta. Si la ortesis se siente
comoda y no estd demasiado
apretada en la mano, habra
encontrado la posicion de
cierre ideal. Ahora hay que
acortar la cinta. Para ello, corte
el agujero enganchado y el
agujero de debajo de la cinta
en forma de media luna.

@ Enganche el cierre con
presilla (D) en los dos ultimos
agujeros de la cinta larga de la
muneca (B).

Tenga en cuenta las
indicaciones de uso para los
pacientes.

Nota: En caso de que la cinta
autoadhesiva envolvente del
pulgar (C) sea demasiado
larga, también puede cortarse
con unas tijeras.

Informaciones actualizadas de:
2025-02

1 Ortesis = medio ortopédico para
estabilizar, aliviar, inmovilizar,
qguiar o corregir las extremidades
o el tronco

2 Se considera personal competente
a toda aquella persona que, con-

forme a la normativa estatal o
institucional aplicable y a otros
requisitos, esté autorizada para la
adaptacion de productos médicos
ortopédicos y la instruccién sobre
el uso de los mismos.

Como fabricante, recomendamos

tenga formacion en tecnologia
ridos similares, asi como que dis-

cuada para la tecnologia
ortopédica.

encarecidamente que esa persona
ortopédica o conocimientos adqui-

ponga de una infraestructura ade-

portugués

Caro(a) paciente,
muito obrigado por ter optado

Trabalhamos diariamente
para melhorarmos a eficacia
meédica dos nossos produtos,

oridade. Leia e observe estas
instrugdes de utilizagdo aten-
tamente.Em caso de duvida,

loja da especialidade.

Finalidade

RhizoLoc OA é um dispositivo
médico. E uma ortotese!
para a imobilizagao e

alivio na articulagao
metacarpofalangica ou

do polegar.

Indicagoes

« Osteoartrite (por ex.,
rizartrose)

« Artrite

«Aguda/ pds-traumatica
(por ex.: sobrecargas,
distorcées, contusaes)

«Cronica (instabilidade dos
ligamentos, mau posicio-
namento das articulagoes
recorrente)
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por um produto da Bauerfeind.

pois a sua saude é a nossa pri-

contacte o seu médico ou a sua

articulagao carpometacarpiana

« Pds-operatoria
(por ex.: apds artroplastias)

«Dores funcionais
(sobrecargas, mau
posicionamento das
articulagbes recorrente, entre
outros)

«Inflamacao (cronica, aguda,
pos-traumatica, pds-
operatéria)

Riscos inerentes a
utilizagao
Cuidado*

Observe cuidadosamente as
especificagdoes destas
instrugdes de utilizagdo e das
indicacdes do e

<0 RhizoLoc OA apenas deve
ser utilizado de acordo com
as indicagoes destas
instrugodes de utilizagao e nas
areas de aplicagao (local de
aplicagdo) mencionadas.

« Parte-se do principio de que o
produto é aplicado/ colocado
corretamente.

« Para garantir uma colocagao

ideal do RhizoLoc OA, ¢

necessario verificar se o

produto possui o formato

adequado ou se deve ser
moldado ao corpo pelo
pessoal técnico2. O (primeiro)
ajuste e o fornecimento de
instrugdes apenas podem ser
realizados por pessoal
técnico?.

A etiqueta do RhizoLoc OA

com informagoes sobre o

tamanho, a versao (direita ou

esquerda) e rotulagem CE
encontra-se localizada na
embalagem do produto, e no
interior da bracadeira do

polegar (A).

Se pretende combinar a uti-

lizagao com outros produtos,

porex. no ambito de um trata-
mento de compressao (man-
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gas de compressao), consulte
previamente o seu médico.

*N&o assumiremos responsa-
bilidade pelo produto, no caso
de uma utilizagao para outra
finalidade que néo a indicada,
e a garantia legal sera limi-
tada ou nao se aplicara de
todo.

«Nao permita que o dispositivo
entre em contacto com
pomadas, logoes ou
substancias gordurosas ou
que contenham éacidos. Nao
efetue quaisquer alteragoes
no dispositivo.

« Até ao momento, ndo
sdo conhecidos efeitos
secundarios que afetem todo
0 organismo.

«Nao aperte demasiado o
RhizoLoc OA, para prevenir
compressoes locais. Em
alguns casos raros, pode
ocorrer uma constricdo dos
vasos sanguineos e nervos.
Nestas situagoes, desaperte
as correias do RhizoLoc OA
e, se necessario, solicite a
verificagao do tamanho do
seu RhizoLoc OA.

«Se notar alteragoes negativas
ou desconforto crescente em
relacdo a utilizagado do dis-
positivo, descontinuar a sua
utilizacao e consultar o seu
meédico.

+Cuidado: Se as correias e 0s
sistemas de tensao e fecho
forem desapertados ou se o
dispositivo for retirado ou se
as limitagoes de movimento
definidas forem ajustadas,
nao ha cuidado/ protegao
suficiente da parte do corpo
que necessita de tratamento.
Especialmente neste caso,
evite qualquer pressao nesta
parte do corpo.

« Se pretender utilizar o seu
dispositivo da Bauerfeind de-



vido a dores/ les6es agudas,
antes da primeira utilizagao
procure imperiosamente
aconselhamento medico
profissional e leve este em
consideragao. Podem haver
restricoes relacionadas com
indicagoes, sobre as quais o
pessoal técnico o informara.
Em particular, a condugao
de veiculos, outros meios de
transporte ou maquinaria sé
poderia ser possivel de forma
limitada. Em caso de duvida,
aconselhamos que abdique,
temporariamente, das ativi-
dades acima referidas.

Contraindicagdes

Até ao momento, ndo sao
conhecidas reacgoes de
hipersensibilidade ao produto.
Se 0 seu quadro clinico
apresentar uma das seguintes
condigbes, recomendamos
que coloque e use a ortotese
so depois de consultar o seu
médico:
«Doencas de pele ou lesdes
na parte do corpo que esta
a ser tratada, especialmente
se existirem sintomas
inflamatorios, cicatrizes
abertas com edema,
vermelhidao e sensacao de
calor

« Alteragoes da sensibilidade
e disturbios de circulagcao
no brago ou na mao, por
exemplo, em caso de diabetes
(diabetes mellitus)

«Problemas de drenagem
linfatica, bem como luxagoes
indefinidas no tecido mole,
em locais afastados da zona
de colocagdo da ortotese

« Limitacao psiquica e fisica, na
qual ndo seja possivel aplicar
a ortotese sem perigo

Componentes

A - Bragadeira do polegar

B - Correia comprida (pulso)

C - Correia do polegar
autoadesiva (téxtil), correia
de substituicao incluida

D - Fecho com olhais

E - Fivela da correia com
espigao

F - Correia curta (palma)

G - Conector da correia

Indicagdes de utilizagao

Praticar a colocagao e a
remogao da ortétese! com o
pessoal técnico? antes de a
utilizar pela primeira vez.
Colocagdo do RhizoLoc OA
Para colocar a ortotese
RhizoLoc OA no polegar
afetado, abra os fechos (B

e C). Passe a mao através

da correia do pulso (B),

com o polegar aberto até a
bracadeira de plastico estar
entre o polegar e o indicador.
@ Oriente-se pelo simbolo da
mao no interior da bracadeira
do polegar (A).

Passe a correia comprida (B)
a volta do pulso. O fecho com
olhais (D) fica preso a parte de
tras da mao (E) pela fivela. Ira
ouvir um ligeiro clique. @
Agora prenda a correia do
polegar autoadesiva (C) a volta
do polegar sem puxar. @
Indicagdo: Se a correia do
polegar téxtil (C) se molhar,
deve remové-la e deixa-la
secar ao ar. Use a correia

de substituicdo incluida
enquanto a correia molhada
seca. Para este efeito, clique
com o rebite para retirar

a correia da ortotese @ e
coloque a segunda correia
incluida no mesmo local no
interior da ortdtese. Assim
que a correia molhada secar,

esta novamente pronta para
uso. Apos autorizagao do

seu meédico, pode ajustar a
estabilizagao da articulacao
metacarpofalangica do polegar
através da colocagao da
correia do polegar, em funcao
da fase de tratamento @. Isto
permite uma dinamizacao
moderada da articulacao
metacarpofalangica.
Remocao do RhizoLoc OA
Primeiro, retire a correia
comprida (B) com o fecho (D)
do espigao da fivela da correia
(E) e, de seguida, desenrole a
correia do polegar (C) também
sem puxar. Retire o RhizoLoc

0A. @

Indicagdes de limpeza
Indicagdo: Nunca exponha o
produto ao calor direto (por ex.,
aquecimento, radiagdo solar,
armazenamento no interior de
veiculos). Em caso de contacto
com agua salgada ou clorada,
posteriormente lave bem a
ortétese com agua limpa.

Tal pode provocar danos
no material. Isto pode

comprometer a eficacia do
produto.

.Feche todos os fechos e lave
a ortétese’ a mao a 30°C
usando um detergente deli-
cado ou um detergente Li-
quido. Nesse processo, todos
0s componentes podem per-
manecer na ortotese.

2.A correia do polegar autoa-
desiva (D) nao funciona
quando molhada, portanto,
substitua-a pela correia de
substituicao fornecida.
Quando a correia secar, pode
ser reutilizada.

3.0s cuidados regulares ga-
rantem o funcionamento
ideal.
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4.0 produto nao é compativel
com maquinas de secar
roupa. Deixe as ortotese a
secar ao ar.

Local de aplicagao
Consoante as indicagoes
(Polegar). Ver finalidade.

Indicagoes de

manutengao

0 produto nao necessita de
manutengao em caso de
manuseamento e conservacao
adequados.

Instrugdes de

montagem
0 produto deve ser ajustado
por pessoal técnico?.

Dados técnicos/

parametros

0 seu produto é composto por:

«Bracadeira do polegar (A)
com uma correia comprida
(pulso) (B) e uma correia
curta
(palma) (F)

«Correia do polegar (C)
(opcional)

« Conector da correia (G)

+ Fecho com olhais (D) e fivela
da correia (E)

Indicagdes sobre a
reutilizacao

0 produto destina-se ao
tratamento individual de um
paciente.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos
legais do pais no qual o produ-
to foi adquirido. Caso presuma
uma reclamacao de garantia,
dirija-se diretamente a pessoa
junto da qual adquiriu o pro-
duto. O produto deve ser limpo
antes de uma reclamacao ao
abrigo da garantia. Caso as
instrugdes sobre o manusea-



mento e os cuidados com a

RhizoLoc OA nao tenham sido

observadas, a garantia pode

ser comprometida ou excluida.

Exclui-se a garantia nos

seguintes casos

« Utilizagcao nao conforme com
as instrugoes

« Inobservancia das indicagoes
do pessoal técnico

« Alteragoes nao autorizadas
ao produto.

Indicagdes de
responsabilidade

Nao proceda a autodiagnds-
ticos nem se medique a si
proprio, a ndo ser que seja
pessoal técnico2. Antes de
utilizar o nosso dispositivo
médico pela primeira vez,
procure ativamente o conselho
de um médico ou do pessoal
técnico?, pois esta € a Unica
forma de avaliar o efeito do
nosso produto no seu corpo e
de determinar quaisquer ris-
cos inerentes a utilizacao que
possam surgir devido a consti-
tuicdo pessoal. Siga o conselho
do profissional de saude, bem
como todas as instrugoes des-
te folheto/ ou da sua - mesmo
que por excertos — apresenta-
¢ao online (incluindo: Textos,
imagens, graficos etc.).

Se tiver alguma duvida

apos consultar o pessoal
especializado, entre em
contacto com o seu médico,
revendedor ou diretamente
€ONNOSCO.

Dever de notificagao
Devido a normas legais
regionais, € obrigado(a) a
comunicar de imediato, tanto
ao fabricante como as autori-
dades competentes, qualquer
incidente grave durante a
utilizacao deste produto médi-
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co. Encontra os nossos dados
para contacto no verso deste
desdobravel.

Eliminagao

Elimine o produto de acordo
com as especificagoes locais
apos o fim da utilizagao.

Composi¢ao do material
Elastémero termoplastico
(TPE), Polipropileno (PP),
Poliéster (PES), Poliuretano
termoplastico (TPU)

[MD] - Medical Device
(Dispositivo médico)

Ul - |dentificador da matriz de
dados como UDI

Pessoal técnico?

Ajuste do conector da correia
(G)

Posicione a correia do polegar
(A) entre o polegar e o dedo
indicador para imobilizar

e aliviar a articulacao
metacarpofalangica e
articulagao carpometacarpiana
do polegar. @ Passe a correia
do pulso comprida (B) por cima
da parte de tras da mao. @ A
correia curta (F) repousa na
palma da mao.

Coloque a correia comprida

do pulso a volta do pulso

e verifique que encaixa
corretamente na ortétese e nas
correias. Indicagdo: Ao ajustar,
certifique-se de que a méo e

o polegar se encontram numa
posicao funcional (ver folha

de rosto das instrugoes de
utilizacdo).

Se a correia estiver demasiado
frouxa ou demasiado apertada,
ou nao se ajustar a forma da
mao, esta pode ser ajustada.
Para este efeito, retire

a ortotese e remova

completamente o fecho com
olhais (D) e o conector da
correia (G) da correia comprida
do pulso.

Cologue novamente a
bragadeira do polegar entre o
polegar e o dedo indicador (@
e @). Volte a colocar a correia
comprida do pulso, a partir

da parte de tras da mao, a
volta do pulso para que fique
plana. Marcar os dois orificios
sobrepostos na interseccao da
correia curta (F) com a correia
comprida (B) @®.

@ Agora cologue o conector da
correia (G) no orificio marcado
da correia curta (palma) (F).
Indicagéo: A superficie lisa do
conector da correia esta virada
para a mao.

@ De seguida inserir a

correia comprida do pulso

(B) novamente na lateral

do conector da correia (G) e
puxar a correia até que os
dois orificios marcados se
sobreponham.

DICA: @ Se a correia curta

(F) se estender para além da
correia comprida (B), o excesso
(F) pode ser encurtado com
uma tesoura.

Ajuste da fivela da correia
com espigao (E)

@ A fivela da correia (E) ja
esta presa a correia do pulso
(B) aquando da entrega.
Idealmente, deveria ser
colocada ao mesmo nivel dos
dedos indicador e médio.
Quando a fivela encaixar

bem entre o polegar e o dedo
indicador, continue a guiar a
correia comprida do pulso até
as costas da mao e verifique
se o curso da correia encontra
o espigao da fivela da correia.
Se nao for este o caso, a

fivela da correia (E) pode ser
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deslocada. Ha sete posicoes
diferentes de ajuste. A posi¢ao
ideal de fixacao (com a correia
comprida colocada) verifica-se
quando a ortotese se adapta
bem, confortavelmente e

nao demasiado apertada na
mao/ pulso.

Comprimento da correia do
pulso (B)

@ Agora prenda a correia
comprida sem o fecho (D) na
fivela da correia. Se a ortdtese
encaixar confortavelmente e
nao estiver muito apertada na
mao, foi encontrada a posi¢ao
de bloqueio ideal. Agora deve
encurtar a correia. Para isso,
corte o orificio de engate e

o orificio de abaixo da fivela,
formando um semicirculo.

@ Encaixe o fecho com olhais
(D) nos dois ultimos orificios da
correia comprida do pulso (B).

Leia as indicagdes de
utilizagdo para pacientes.

Indicagdo: Se a correia do
polegar autoadesiva (C) for
demasiado comprida, também
pode ser encurtada com uma
tesoura.

Versao actualizada em:
2025-02

T Ortotese = meio auxiliar ortopédico
para a estabilizacao, alivio, imobili-
zacao, guia ou correcdo de mem-
bros ou do tronco

Por pessoal técnico entende-se
qualquer pessoa que, de acordo
com os regulamentos oficiais ou
institucionais ou outras
disposicoes que lhes sejam
aplicaveis, esteja autorizada a
efetuar o ajuste e o fornecimento
de instrugdes relativamente a
utilizagcao de meios auxiliares
ortopédicos.

Como fabricante, recomendamos
vivamente que essa pessoa tenha
formacao ortopédica ou outras



competéncias comparaveis
adquiridas e que disponha de uma
infraestrutura ortopédica.

@ svenska

Basta patient!
Tack for du har valt en produkt
fran Bauerfeind.

Eftersom din halsa ar viktig for
oss arbetar vi varje dag med
att forbattra den medicinska
effekten hos vara produkter.
Las och folj denna bruksanvis-
ning noggrant.vand dig till din
lakare eller fackhandel om du
har fragor.

Andamalsbestamning
RhizoLoc OA ar en medicinsk
produkt. Det &r en ortos' for
fixering och avlastning av
tummens sadel- och grundled.

Indikationer

« Artros (t ex tumbasartros)

« Artrit

« Akut/ posttraumatiskt
(t ex dverbelastning,
distorsioner, kontusioner)

«Kroniskt (ledbandsinstabilitet,
recidiverande felstallningar i
led)

« Postoperativt
(t ex efter artroplastik)

« Funktionella besvar (6ver-
belastning, vid recidiverande
felstallningar i led o. dyl.)

«Irritationstillstand
(kroniskt, akut,
posttraumatiskt,
postoperativt)

Anvandningsrisker
Observera*

Folj noggrant anvisningarna i
denna bruksanvisning samt
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instruktioner fran

fackpersonal.

*RhizoLoc OA skall anvandas
endast enligt instruktionerna i
denna bruksanvisning och for
de anvandningsomraden
(anvandningsomrade) som
anges har.

« Det forutsatts att produkten
anvands pa foreskrivet satt.

« For att sakerstalla att
RhizoLoc OA sitter korrekt
ska du kontrollera att
produkten har formats
ordentligt efter kroppsdelen
eller om den eventuellt maste
efterformas av fackpersonal?.
Endast fackpersonal? far
utfora den forsta
tillpassningen och ge
instruktioner om hur
produkten anvands.

*RhizoLoc OA har en markning
med information om storlek,
uppgifter om sida och CE-
markning som sitter pa
produktforpackningen och pa
insidan av tumstallningen (A).

« Eventuella kombinationer
med andra produkter,
tex inom ramen for en
kompressionsterapi
(armstrumpa) ska diskuteras i
forvag med den behandlande
lakaren.

«Vid felaktig eller icke
dandamalsenlig anvandning
galler inte produktansvaret,
och den lagstadgade garantin
begransas eller utgar helt.

« Utsatt inte produkten for
fett- och syrahaltiga medel,
salvor och kramer. Utfor inga
andringar pa produkten.

« Biverkningar pa hela kroppen
ar hittills inte kanda.

«Spann inte at RhizoLoc OA
for hart, eftersom det kan
leda till lokala trycksymptom.
| sallsynta fall kan blodkarl
eller nerver komma i

kldm. Lossa i sadana fall
pa RhizoLoc OA-banden
och kontrollera eventuellt
storleken pa din RhizolLoc OA.

«Om du lagger marke till
forandringar eller upplever
att besvaren tilltar i
samband med anvandning
av produkten, ska du sluta
anvanda den och kontakta din
lakare.

+Observera: Om remmarna
eller atdragnings- och
stangningssystemen lossas,
produkten tas av eller in-
stallda rorelsebegransningar
justeras, ar inte behandlingen
tillracklig / far inte kroppsde-
len som behover behandlas
tillrackligt skydd. Undvik all
belastning av kroppsdelen,
sarskilt vid ovannamnda sce-
nario.

+Om du vill anvanda din Bau-
erfeind-produkt pa grund av
akuta besvar/skador ska du
alltid radgora med medicinsk
fackpersonal fore forsta
anvandningen och folja deras
rekommendationer. Beroende
pa indikationen kan det finnas
begransningar som fackper-
sonalen kan informera om.
Det kan sarskilt innebara
en begransad férmaga att
framfora fordon, andra
fortskaffningsmedel eller
maskiner. Vid tveksamheter
rekommenderar vi att du tills
vidare avstar fran ovannamn-
da aktiviteter.

Kontraindikationer
Overkanslighet av medicinsk
karaktar ar hittills inte kand.
Vid foljande symptom ska
hjalpmedlet enbart anvandas
efter konsultation med din
lakare:
«Hudsjukdomar/ skador inom
omradet som berérs av
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hjalpmedlet, framfor allt vid
inflammatoriska symptom
samt uppspruckna arr som
uppvisar svullnad och rodnad
och som hettar

» Kansel- och rorelsestorningar
i armen/handen, t ex vid
sockersjuka (diabetes
mellitus)

« Storningar av lymfavflodet,
dven obestamda
mijukdelssvullnader, i
kroppsdelar som inte berors
av ortosens placering

«Intellektuell och kroppslig
begransning vid vilken det
inte ar mojligt att anvanda
ortosen utan risk

Delar

A - tumstallning

B - lang rem (handled)

C - sjalvhaftande (textil)
tumrem, en reservrem
medfoljer

D - knappning med ogla

E - remspanne med spets

F — kort rem (volar)

G - remanslutning

Anvandningsinforma-
tion

Ova pa att ta pa och av
ortosen’ tillsammans med
fackpersonal? innan ortosen
anvands for forsta gangen.
Ta pa RhizoLoc OA

For att ta pa RhizoLoc OA

pa tummen ska du 6ppna
knappningarna (B och

C). Spreta med tummen

och for in handen genom
handledsremmen (B) tills
plaststallningen sitter mellan
tummen och pekfingret. @
Ta hjalp av handsymbolen pa
insidan av tumstallningen (A).
Dra nu den langa remmen (B)
runt handleden. Knappningen
med dgla (D) hakas fast i



remspannet (E) pa handryggen.
Ett Latt klickljud hors. @

Linda nu den sjalvhaftande
tumremmen (C) runt tummen
utan att dra. @

Anvisningar: Om tumremmen
i textil (C) blir vat ska du ta

av den och lata den lufttorka.
Anvand den medfdljande
reservremmen medan
remmen torkar. Klicka da

ur remmen fran ortosen

med niten @ och fast den
medfoljande reservremmen
pa samma stalle pa insidan
av ortosen. Sa snart den vata
remmen har torkat kan du
anvanda den igen.

Efter att ha radfragat

din lakare kan du lossa
stabiliseringen av tummens
grundled beroende pa
terapifas genom att ta av
tumremmen @. P& s sitt
mojliggdrs en mattlig dynamik
for tummens grundled.

Ta av RhizoLoc 0A

Haka forst av den langa
remmen (B) med knappningen
(D) fran remspéannets spets (E)
och linda av tumremmen (C) —
aterigen, dra inte. Ta sedan av
RhizoLoc OA. @

Rengdringsanvisningar
Anvisningar: Utsatt aldrig
produkten for direkt varme
(t ex varmeelement, solljus,
forvaring i bilen). Vid kontakt
med salt- eller klorvatten ska
ortosen skoljas i rent vatten.
Materialet kan skadas. Det kan
forsamra produktens funktion.
1.Stang alla kndppningar och
tvatta ortosen! for hand i
30°C. Anvand fintvattmedel
eller handdiskmedel. Alla
delar kan sitta kvar pa
ortosen.
2.Den sjalvhaftande
tumremmen (D) faster inte i

fuktigt tillstand, darfér ska
du byta ut den remmen mot
den medfoljande
reservtumremmen. Sa snart
den vata remmen &r torr kan
den anvandas igen.

3.Regelbunden skatsel
garanterar en optimal effekt.

4.Produkten far inte
torktumlas. Lat ortosen
lufttorka.

Anvindningsomrade

| enlighet med indikationerna
(Tumme). Se d&ndamals-
bestamning.

Underhallsanvisningar
Vid ratt hantering och skotsel
ar produkten underhallsfri.

Hopséattnings- och
monteringsanvisning

Produkten ska anpassas av
fackpersonal2.

Tekniska data/

parametrar

Din produkt bestar av:

+ Tumstéllning (A) med en lang
(handleds-)rem (B) och en
kort (volar) rem (F)

« Tumrem (C) (tillval)

«Remanslutning (G)

«Knappning med dgla (D) och
remspanne (E)

Information om
ateranvéndning
Produkten ar avsedd for indivi-
duell anvandning av en patient.

Garanti

For produkten galler de lagstad-
gade bestammelserna i det land
dar produkten ar inforskaffad.
Vid garantiarenden ska du i
forsta hand vanda dig till den
aterforsaljare som du kéopte
produkten av. Produkten ska
rengoras innan den visas upp i
garantidrenden. Om anvisning-
arna om hantering och skotsel

av RhizolLoc OA inte har foljts

kan garantin begréansas eller

upphora att galla.

Garantin upphor att galla om:

« Produkten inte har anvants
enligt indikationen

« Informationen fran fackperso-
nalen inte har foljts

« Du har utfért andringar pa
produkten pa eget initiativ.

Information om ansvar
Sjalvdiagnostisera dig inte och
sjalvmedicinera inte, savida

du inte sjalv ar fackperso-
nal2. Innan du anvander var
medicintekniska produkt for
forsta gangen ar det viktigt

att du radfragar lakare eller
fackpersonal?, eftersom detta
ar det enda sattet att bedoma
effekten av var produkt pa din
kropp och faststalla eventuella
risker med anvandningen som
kan uppsta pa grund av din
personliga fysik. Folj raden fran
fackpersonalen och all informa-
tion i detta underlag/eller dess
internetversion - aven i form
av utdrag (inklusive text, bilder,
grafik etc.).

Kontakta din lakare, aterforsal-
jare eller oss direkt om du fort-
farande ar osaker efter att du
har radfragat fackpersonalen.

Rapporteringsskyldighet
Enligt regional lagstiftning ar
du skyldig att utan dréjsmal
rapportera alla allvarligare
tillbud vid anvandning av detta
medicinska hjalpmedel till saval
tillverkaren som till ansvarig
myndighet. Du hittar vara kon-
taktuppgifter pa baksidan av
denna broschyr.

Avfallshantering
Avfallshantera produkten enligt
lokala foreskrifter efter anvand-
ningstiden.

Materialsammansatt-
ning

Termoplastisk elastomer
(TPE), Polypropylen (PP),
Polyester (PES), Termoplastisk
polyuretan (TPU)

[M0] - Medical Device
(Medicinteknisk produkt)

[0o1] - |dentifierare for
datamatris som UDI

Fackpersonal?

A
(G)
For att fixera och avlasta
tummens sadel- respektive
grundled placeras
tumstallningen (A) mellan
tumme och pekfinger. @ Den
langa handledsremmen (B)
l6per éver handryggen. @ Den
korta remmen (F) ligger mot
handflatan.

For den langa
handledsremmen runt
handleden och kontrollera att
ortosen och remmarna sitter
stadigt och bra. Anvisningar:
Vid anpassningen ska du tanka
pa att handen och tummen ska
vara i ett funktionellt lage (se
bruksanvisningens omslag).
Om remmen sitter for (6st/ for
hart eller inte sitter bra pa
handen kan remmen anpassas.
Ta da av ortosen och ta bort
knappningen med 6gla (D) och
remanslutningen (G) helt fran
den langa handledsremmen.
Positionera aterigen
tumstallningen mellan tumme
och pekfinger (@ och @). Dra
den langa handledsremmen
fran handryggen igen och runt
handleden, sa att remmen
ligger an tatt. Dar den korta

gavr ning



remmen (F) och den langa
remmen (B) @ korsar varandra
markerar du de tva halen som
ligger ovanpa varandra.

@ Positionera nu
remanslutningen (G)

i det markerade halet

pa den korta (volara)

remmen (F). Anvisningar:
Remanslutningens slata yta
pekar da mot handen.

@ For sedan ater in den langa
handledsremmen (B) fran
sidan i remanslutningen (G)
och dra remmen sa langt att
de bada markerade halen
hamnar ovanpa varandra.
TIPS: @ Om den korta
remmen (F) sticker ut 6ver

den l&nga remmen (B) kan du
klippa av anden pa den korta
remmen (F) med en sax.

Anp ingavr
med spets (E)

@ Vid leverans ar
remspannet (E) redan fast vid
handledsremmen (B). Optimalt
ar att det flyttas tills det ar i
hojd med pek- och langfingret.
Nar stallningen ligger bra mel-
lan tumme och pekfinger drar
du den langa handledsremmen
vidare till handryggen och
kontrollerar om remmen maéter
remspannets spets i dragning-
en. Om den inte gor det kan
remspannet (E) flyttas. Det
finns totalt sju olika positioner.
Du har hittat den optimala
positionen for knappning (med
lang rem patagen) nar ortosen
sitter jamnt, behagligt och inte
for hart pa handen/handleden.
Handledsremmens lingd (B)
@ Haka nu fast den ldnga
remmen utan knappningen

(D) i remspénnet. Du har hittat
den optimala positionen for
knappning om ortosen sitter
behagligt och inte for hart

pa handen. Nu ska remmen
kortas. Klipp av remmen i en
halvcirkel ett hal nedanfor det
fastknappta halet.

@ Klicka fast knappningen
med 6gla (D) i de sista

bada halen i den langa
handledsremmen (B).

Observera anvandningsinfor-
mationen for patienter.

Anvisningar: Om den
sjalvhaftande tumremmen (C)
ar for lang kan du klippa av
aven den med en sax.

Senaste uppdatering: 2025-02

1 Ortos = ortopediskt hjalpmedel for
stabilisering, avlastning, fixering,
styrning eller korrigering av extre-
miteter eller bal.

2 Som fackpersonal raknas perso-
ner som, i enlighet med gallande
nationella eller institutionella be-
stammelser och andra foreskrifter,
ar behoriga att gora anpassningar
och ge anvisningar gallande an-
vandningen av ortopediska hjalp-
medel.

Som tillverkare rekommenderar vi
starkt att en sadan person har
ortopediskteknisk utbildning eller
jamforbar kompetens samt en
ortopediskteknisk infrastruktur.

norsk

Kjzaere pasient

Tusen takk for at du har be-
stemt deg for et produkt fra
Bauerfeind.

Vi jobber for & forbedre den
medisinske effektiviteten av
vare produkter hver dag, fordi
helsen din er viktig for oss.

Vi ber deg om a lese og folge
denne bruksanvisningen ngye.
Hvis du har sparsmal, kontakt
legen din eller spesialforret-
ningen.

Produktets hensikt

RhizoLoc OA er et medisinsk
utstyr. Den er en ortose!

for immobilisering og
avlastning av tommelens
karpometakarpal- og
metakarpofalangealledd.

Indikasjoner

« Artrose (f.eks. rhizartrose)

« Artritt

« Akutt/posttraumatisk
(f.eks. overbelastning,
forvrengninger eller
kontusjoner)

«Kronisk (ustabilitet i leddband
kronisk, tilbakevendende
feilstilling i ledd)

« Postoperativ
(f.eks. etter artroplastikk)

« Funksjonelle plager (overbe-
lastning, ved tilbakevendende
feilstilling i ledd o.L.)

«Irritasjonstilstander (kroniske,

akutte, posttraumatiske,
postoperative)

Risiko ved anvendelse
A Forsiktighetsregler*

Folg noye instruksene i denne
bruksanvisningen og
merknad til fagper
« RhizoLoc OA skal kun brukes i
samsvar med denne
bruksanvisningen og til de
angitte bruksomradene
(bruksomréade).

«Riktig bruk / pafering
forutsettes.

« For a sikre en optimal
pasning av RhizolLoc OA & det
kontrolleres om produktet er
tilstrekkelig formtilpasset og
om det i etterkant eventuelt
ma tilpasses til kroppen av
fagpersonale?. (Forstegangs)
tilpasning og instruksjon om
bruk skal utelukkende utferes
av fagpersonale.
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*RhizoLoc OAs merking og
informasjon om sterrelse,
venstre/hoyre side og CE-
merking finner du pa
produktemballasjen og pa
innsiden av tommelbgylen
(A).

+Radfer deg pa forhand
med din lege ved en
kombinasjon med andre
produkter, f.eks. i ramme
ved en kompresjonsterapi
(armstrempe).

« Produktansvar er utelukket
ved feilaktig bruk eller bruk
til annet formal enn det som
er angitt, og den lovpalagte
garantien vil vaere begrenset
eller ugyldig.

« lkke la produktet komme
i kontakt med fett- og
syreholdige midler, salver
og kremer. Ikke utfer noen
forandringer pa produktet.

«Bivirkninger som pavirker
hele kroppen, er hittil ikke
kjent.

+RhizoLoc OA m3 ikke settes
pa for stramt, da dette kan
fore til lokale tegn pa for heyt
trykk. | sjeldne tilfeller kan
blodarer og nerver komme
i klem. Hvis dette er tilfelle,
kan du lgsne stroppene til
RhizoLoc OA og eventuelt
kontrollere sterrelsen pa din
RhizoLoc OA.

*Hvis du merker negative
endringer eller gkende
ubehag i forbindelse med
bruk av produktet, ma du
umiddelbart avbryte bruken
og ta kontakt med legen din.

« Forsiktig: Hvis stroppene eller
spenn- og lasesystemene
losnes, produktet fjernes eller
bevegelsesbegrensninger
justeres, vil dette
fore til utilstrekkelig
behandling / beskyttelse av
den bergrte kroppsdelen. |



dette tilfellet ma du veere
spesielt oppmerksom pa a
ikke belaste denne delen av
kroppen.

«Hvis du ensker a bruke Bau-
erfeind-produktet pa grunn av
en akutt lidelse / skade, ma du
radfere deg med medisinsk
fagpersonale for forstegangs
bruk og overholde disse
radene. Det kan foreligge indi-
kasjonsbetingede begrens-
ninger som fagpersonale vil
kunne forklare. Det kan godt
hende at kjoring av kjgretoy,
andre transportmidler eller
maskiner bare er mulig i
begrenset grad. Hvis duer i
tvil, anbefaler vi at du avstar
fra de ovennevnte aktivitetene
inntil videre.

Kontraindikasjoner
Det er hittil ikke rapportert om
helseskadelige overfglsom-
hetsreaksjoner. Ved folgende
helsetilstander ber slike
hjelpemidler kun tilpasses og
brukes etter at du har radfert
deg med din lege:
«Hudsykdommer /-skader pa
aktuelle deler av kroppen,
serlig ved betennelse,
arr med hevelse, som er
redfarget og varme
«Nedsatt falsomhet og
bevegelsesforstyrrelser i
armen/handen, f.eks. ved
diabetes (diabetes mellitus)
« Lymfeknuter, ogsa uklare
hevelser i blgtvev distalt fra
den paferte ortosen
« Psykisk og fysisk lidelse der
det ikke er mulig a bruke
ortosen uten at dette utgjer
en fare

Bestanddeler

A - tommelbgyle

B - lang stropp (handledd)
C - selvklebende (tekstil)

tommelstropp og
reservestropp er inkludert
D - lukking med malje
E - beltespenne med stift
F - kort stropp (volar)
G - koblingsstykke for stropp

Anvisninger for bruk

Pafering og fierning av
ortosen’ skal gves sammen
med fagpersonale? for forste
gangs bruk.

Slik pafores RhizoLoc OA
For a pafere RhizoLoc OA

pa den bergrte tommelen,
ma lukkingene (B og C)

veere apne. Fgr handen

med apen tommel gjennom
handleddsstroppen (B), til
plastbaylen sitter mellom
tommelen og pekefingeren.
@ Bruk handsymbolet pa
innsiden av tommelbaylen (A)
som orientering.

For sa den lange stroppen

(B) rundt handleddet. Lukke-
anordningen med malje (D)
hektes fast i spennen (E) pa
handryggen. Du vil here en
myk klikkelyd. @

Deretter kan du vikle den
selvklebende tommelstroppen
(C) rundt tommelen uten &
trekke. ©

Merk: Hvis tommelstroppen
(C) blir vat, ber den fiernes for
a luftterke. Du kan bruke den
medfglgende reservestroppen
mens den andre stroppen
tarker. For a gjere dette, klikk
stroppen ut av ortosen med
tappen, @ og klikk derpa den
medfglgende reservestroppen
fast i samme posisjon pa
innsiden av ortosen. Sa snart
den vate stroppen er torr, er
den klar til a brukes igjen.
Etter konsultasjon med

legen din kan du, avhengig

av behandlingsfasen, fjerne
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stabiliseringen av tommelens
metakarpofalangealledd ved a
ta av tommelstroppen @.
Dette muliggjer en moderat
dynamisering av tommelens
metatarsophalangealledd.

Slik fiernes RhizoLoc OA

Huk fgrste av den

lange stroppen (B) med
lukkeanordningen (D) fra
spennen (E) og vikle deretter
tommelstroppen (C) av - igjen
uten & trekke. Legg sa fra deg
RhizoLoc OA. @

Anvisninger for
rengjoring

Merk: lkke utsett produktet
for direkte varme (f.eks. ovn,
direkte sollys, oppbevaring i
bilen). Ved kontakt med salt-
eller klorvann, skal ortosen
skylles med rent vann. Risiko
for skader pa materialet. Dette
kan pavirke virkeevnen til
produktet.

.Viber deg om lukke alle
lukkeanordningene og vaske
ortosen’ for hand med et
finvaskemiddel ved 30 °C.
Alle komponentene kan
forbli pa ortosen.
2.Den selvklebende

tommelstroppen (D) fester
seg ikke nar den er vat, bytt
derfor ut denne stroppen
med den medfelgende
reservestroppen. Sa snart
den vate stroppen er torr,
kan den brukes igjen.
3.Regelmessig pleie sikrer
optimal virkning.
4.Produktet er ikke egnet for
torketrommel. La ortosen
luftterke.

Bruksomrade

| henhold til indikasjonene
(Tommel). Se produktets
hensikt.

Merknader om

vedlikehold
Ved riktig handtering og pleie
er produktet vedlikeholdsfritt.

Monteringsinstrukser
Produktet skal tilpasses av
fagpersonale?.

Tekniske data/

parametre

Produktet ditt bestar av:

« Tommelbgyle (A) med en lang
(handledds-)stropp (B) og en
kort (volar) stropp (F)

« Tommelstropp (C) (valgfritt)

+ Koblingsstykke for stropp (G)

« Lukkeanordningen med malje
(D) og spenne (E)

Anvisninger for
gjenbruk

Produktet er beregnet til
individuell behandling av én
pasient.

Garanti
Lovbestemmelsene i landet
hvor produktet ble kjopt,
gjelder. Hvis du mistenker et
garantitilfelle, ta forst direkte
kontakt med forhandleren
som du kjopte produktet av.
Produktet skal rengjeres for
det vises i garantitilfeller. Hvis
anvisningene for handtering og
stell av RhizoLoc OA ikke blir
fulgt, kan dette pavirke eller
utelukke garantien.
Garantien utelukkes ved
+ Bruk som ikke er i samsvar
med indikasjonene
» Manglende overholdelse av
anvisningene fra fagper-
sonalet
« Uautorisert endring av
produktet.

Ansvarsfraskrivelse
Ikke selvdiagnostiser eller
selvmedisiner, med mindre du
er fagpersonale?. Radfer deg



med lege eller fagpersonale?
for du tar i bruk vart
medisinske utstyret for forste
gang. Dette er den eneste
maten effekten av produktet
kan vurderes i henhold til
kroppen din og eventuelle,
individuelle risikoer ved
anvendelse kan utredes. Folg
radene fra dette fagpersonalet
og all informasjonen i

denne brosjyren/eller dens
nettversjon — inkludert utdrag
(herunder: tekst, bilder, grafikk
0osV.).

Hvis du er i tvil etter & ha
konsultert fagpersonalet,
kontakt legen din, forhandleren
eller oss direkte.

Meldeplikt

Pa grunn av regionale lovbe-
stemmelser, er du forpliktet
til & rapportere alle alvorlige
hendelser ved bruk av dette
medisinske utstyret til bade
produsenten og den kompeten-
te myndigheten umiddelbart.
Var kontaktinformasjon finner
du pa baksiden av denne
brosjyren.

Avfallsbehandling

Etter avsluttet bruk, vennligst
avhend produktet i henhold til
lokale forskrifter.

Materialsammensetning

Termoplastisk elastomer

(TPE), Polypropylen (PP),

Polyester (PES), Termoplastisk

polyuretan (TPU)

- Medical Device
(Medisinsk utstyr)

- Identifikator av
DataMatrix som UDI

Fagpersonale?

Tilpasning med

koblingsstykket for stroppene
(G)

For immobilisering og
avlastning av tommelens
karpometakarpal- og
metakarpofalangealledd er
tommelbaylen (A) plassert
mellom tommelen og
pekefingeren. @® Den lange
h&ndleddsstroppen (B) gar
over handryggen. @ Den
korte stroppen (F) ligger pa
handflaten.

Plasser den lange handledds-
stroppen rundt handleddet og
kontroller at ortosen og strop-
pene sitter som de skal.
Merk: Vaer oppmerksom pa
at handen og tommelen er i
en funksjonell stilling under
tilpasningen (se bruksanvisni-
ngens omslagsark).

Hvis stroppen sitter for lost/
stramt eller ikke er formtil-
passet til handen, kan den
justeres.

For & gjore dette, ma du ta av
ortosen og fjerne lukkean-
ordningen med malje (D)

og spenne (G) fra den lange
handleddsstroppen.

Plasser tommelbgylen mellom
tommelen og pekefingeren
igien (® og @). Plasser s&

den lange handleddstroppen
rundt handleddet ved & legge
den over handryggen forst,
slik at den ligger flatt. Ved
krysningspunktet mellom den
korte stroppen (F) og den lange
stroppen (B) @,

markerer du de to hullene som
ligger oppa hverandre.

@ Plasser sa koblingsstykket
(G) i det markerte hullet pa
den korte (volare) stroppen (F).
Merk: Den glatte overflaten pa
koblingsstykket skal peke mot
handen.

@ Plasser derpéa den lange
handleddsstroppen (B)
sidelengs inn i koblingsstykket
igjen (G), og trekk stroppen til
de to markerte hullene ligger
oppa hverandre.

TIPS: @ Hvis den korte
stroppen (F) er synlig over
den lange stroppen (B), kan
endestykket til den korte
stroppen (F) forkortes med
en saks.
Tilpasning av belt

med stift (E)

@ Beltespennen (E) er allerede
festet til handleddsstroppen
(B) ved levering. Ideelt sett bar
den veere skjovet pa hoyde
med peke- og langfingeren.

Nar spennen sitter godt
mellom tommelen og peke-
fingeren, kan du legge den
lange handleddsstroppen

over handryggen og sjekke

om stroppen gar over stiften
pa spennen. Hvis dette ikke er
tilfellet, kan spennen (E) flyttes.
Totalt syv posisjonsalternativer
er tilgjengelige. Den ideelle
posisjonen for lukking (med en
lang stropp) er oppnadd, nar
ortosen sitter flatt, komfor-
tabelt og ikke for stramt over
handen/handleddet.

Lengde pa handleddsstroppen
(B)

@ Huk deretter den

lange stroppen uten
lukkeanordningen (D) fast i
spennen. N&r ortosen sitter
komfortabelt og ikke for
stramt pa handen, er den
ideelle posisjonen for lukking
oppnadd. Avslutningsvis

ma stroppen kuttes til riktig
lengde. For a gjore dette,
klipper du hullet som er festet
og det pafalgende hulletien
halvsirkel av stroppen.

O Klikk fast lukkeanordningen
med malje (D) i de to siste
hullene av den lange
handleddsstroppen (B).

Veer oppmerksom pa
anvisningene for bruk
beregnet pa pasienter.

Merk: Hvis den selvklebende
tommelstroppen (C) er for
lang, kan den ogsa forkortes
med sak.

Versjon: 2025-02

1 Ortose = ortopedisk utstyr som
brukes til & stabilisere, avlaste,
immobilisere, kontrollere eller kor-
rigere lemmer eller overkropp
Fagpersonale er enhver person
som har tillatelse til a tilpasse og
instruere om bruk av ortopediske
hjelpemidler i henhold til landets
eller institusjonens bestemmelser
og andre gjeldene krav.

Som produsent anbefaler vi pa det
sterkeste at en slik person har
utdanning innen ortopediteknikk
eller tilsvarende kompetanse samt
tilgang til ortopediteknisk infra-
struktur.

@ suomi

Hyva tuotteen
kayttaja

Kiitos padtoksestasi ostaa
Bauerfeind-tuote.

Teemme joka paiva tyota hoi-
totuotteidemme tehokkuuden
parantamiseksi entisestaan,
silla terveytesi on meille
tarkeda. Lue kayttoohje
huolellisesti ja noudata sita.
Jos sinulla on kysyttavaa, ota
yhteyttd hoitavaan laakariisi tai
tuotteen jalleenmyyjaan.

Kayttotarkoitus
RhizoLoc OA on terveydenhuol-
lon tarvike. Se on peukalon



satula- ja tyvinivelta immobi-
lisoiva ja siihen kohdistuvaa
kuormitusta vahentava
ortoosi’.

Kayttoaiheet

«Nivelrikko (esim. peukalon
nivelrikko)

«Niveltulehdus

« Akuutti/vamman jalkeinen
hoito (esim. ylikuormitus,
nyrjghdykset, ruhjevammat)

«Krooniset vaivat (nivelsiteen
epavakaus, uusiutuvat nivelen
virheasennot)

« Leikkauksen jalkeinen hoito
(esim. nivelmuovauksen
jalkeen)

« Funktionaaliset vaivat
(ylikuormitus, uusiutuvat
ineten virheasennot ym.)

« Arsytystilat (krooniset,
akuutit, vamman ja
leikkauksen jalkeiset)

Kayttoon liittyvat riskit
Huomio*

Noudata tarkasti kdyttoohjeen
madrayksid ja ammattihenki-
loston antamia ohjeita.

* RhizoLoc OA-ortoosia saa
kayttaa vain naissa
kayttoohjeissa esitetylla
tavalla ja kayttoohjeissa
mainittuihin
kayttotarkoituksiin
(kayttoalue).

« Tuotetta on kaytettava ja se
on puettava asianmukaisesti.
* RhizoLoc OA-ortoosin tukevan
istuvuuden takaamiseksi on

tarkistettava, vastaako sen
muotoilu potilaan tarpeita vai
onko ammattihenkiloston?
parannettava sita
anatomisesti sopivammaksi.
Vain ammattihenkilosto? saa
sovittaa tuotteen
(ensimmaisella
kayttokerralla) ja opastaa sen
kaytossa.
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*RhizoLoc OA:n
tuotepakkauksessa ja
peukalolastan (A)
sisdapuolella on merkinta,
jossa lukee koko, puoli ja CE-
merkinta.

« Keskustele hoitavan laakarisi
kanssa, jos aiot kayttaa
tuotetta yhdessa muiden
hoitotuotteiden (esimerkiksi
laakinnallisten hoitohihojen)
kanssa.

« Tuotevastuu ei ole
voimassa ja lakisdateinen
takuu on rajoitettu tai
mitatoityy kokonaan, jos
tuotetta ei kayteta sen
kayttotarkoituksen mukaisesti
tai jos sita kaytetaan
muuhun kuin varsinaiseen
kayttotarkoitukseensa.

« Tuote ei saa joutua
kosketuksiin voiteiden,
kosteusemulsioiden tai
muiden rasvoja tai happoja
sisdltavien aineiden kanssa.
Al tee tuotteeseen mitaan
muutoksia.

+ Koko elimistoon kohdistuvista
haittavaikutuksista ei ole
ilmoitettu tahan mennessa.

« Ala kayta RhizoLoc OA-
tukea liian kirealla; tama
saattaa aiheuttaa paikallisia
painaumia. Harvinaisissa
tapauksissa ortoosi saattaa
painaa verisuonia ja hermoja.
Loysaa talléin RhizoLoc OA-
orteesin hihnaa ja tarkistuta
tarvittaessa RhizoLoc OA-
orteesisi koko.

« Jos huomaat tuotteen kay-
ton yhteydessa negatiivisia
muutoksia tai vaivojen pahe-
nemista, keskeyta tuotteen
kaytto ja ota yhteys hoitavaan
laakariin.

«Huomio: Jos hihnoja seka
kiristys- ja kiinnitysmekanis-
meja hollennetaan tai tuote
riisutaan tai liikkerajoitusten

saatoja muutetaan, hoidet-
tavaa ruumiinosaa ei tueta
eikd suojata riittavasti. Valta
erityisesti tassa tapauksessa
ruumiinosan kuormittamista.

« Jos haluat kayttaa hankki-
maasi Bauerfeind-tuotetta
akuuttien vaivojen tai vammo-
jen vuoksi, kysy ehdottomasti
neuvoa terveydenhuollon
ammattilaiselta ennen ensim-
maista kayttokertaa ja nou-
data saamiasi neuvoja. Kayt-
toaiheissa voi olla rajoituksia,
joista ammattihenkilosto osaa
kertoa sinulle. Rajoituksia voi
liittya esimerkiksi ajoneuvo-
jen ja muiden kulkuvalineiden
kuljettamiseen tai koneiden
kayttoon. Jos olet epavarma
asiasta, suosittelemme ole-
maan suorittamatta edella
mainittuja tehtavia ensi al-
kuun.

Kayttorajoitukset

Yliherkkyyksista aiheutuvista
terveydellisista haittavaiku-
tuksista ei ole ilmoitettu tahan
mennessa. Seuraavissa tilan-
teissa tuotetta saa kayttaa vain
laakarin harkinnan mukaisesti:

«lhosairaudet/vammat
hoidettavalla alueella,
varsinkin jos kyseinen alue on
tulehtunut tai silla on koholla
olevia arpia, joissa esiintyy
turvotusta, punoitusta tai
kuumotusta

« Tuntohairiot kasivarressa/ ka-
dessa ja kasivarren /kaden
liilkkeiden rajoittuminen,
esimerkiksi diabetesta sai-
rastavilla

«Imunestekierron hairiot seka
myos kauempana ortoosista
sijaitsevat, tuntemattomasta
syysta johtuvat pehmytosien
turvotukset

+Henkiset tai ruumiilliset
rajoitukset, jotka estavat
ortoosin turvallisen kayton

Osat

A - Peukalolasta

B - Pitk& hihna (ranne)

C - Itsekiinnittyva (kankainen)
peukalohihna, varahihna
sisaltyy toimitukseen

D - Silmukallinen kiinnitysosa

E - Hihnasolki, jossa piikki

F - Lyhyt hihna
(kdmmenenpuoleinen)

G - Hihnaliitin

Kayttoohjeet

Ortoosin' pukemista

ja riilsumista tulee

harjoitella ennen kayttoa
ammattihenkilgston? kanssa.
RhizoLoc OA -tuen pukeminen
Kiinnitysosat (B ja C) ovat

auki RhizoLoc OA -tuen
pukemiseksi kateen. Tyonna
kasi peukalo suorana
rannehihnan lapi (B), kunnes
muovilasta on peukalon

ja etusormen vilissi. @
Katso suunta peukalolastan
sisdpuolella olevasta
kasisymbolista (A).

Kierra nyt pitkd hihna (B)
ranteen ympari. Silmukallinen
kiinnitysosa (D) kiinnitetaan
kammenselassa olevaan
hihnasolkeen (E). Kuulet pienen
naksahduksen. @

Kierra nyt itsekiinnittyva
peukalohihna (C) peukalon
ympari vetamétta sitd. @
Ohje: Jos kankainen
peukalohihna (C) kastuu, irrota
se ja anna kuivua ilmavassa
paikassa. Kayta toimitukseen
sisaltyvaa varahihnaa, kunnes
irrotettu hihna on kuiva. Irrota
niitillinen hihna ortoosista @ ja
kiinnita toimitukseen sisaltyva
toinen hihna samaan kohtaan



ortoosin sisapuolelle. Hihna
on jalleen kayttovalmis, kun se
on kuiva.

Hoitovaiheesta riippuen voit
keventda peukalon tyvinivelen
tuentaa irrottamalla peukalo-
hihnan @.

Keskustele siita kuitenkin
ensin laadkarisi kanssa. Tama
mahdollistaa peukalon tyvi-
nivelen lilkkeen kohtalaisen
tehostamisen (dynamisointi).

RhizoLoc OA-tuen riisuminen

Irrota ensin pitkdn hihnan (B)
kiinnitysosa (D) hihnasoljen
piikista (E) ja kierra
peukalohihna (C) pois peukalon
ymparilta vetamatta sita. Riisu
sitten RhizoLoc OA. @

Puhdistusohjeet

Ohje: Al4 altista tuotetta
suoralle kuumuudelle
(esimerkiksi lammityspatterit,
auringonvalo, sailytys
kuumassa autossa). Jos
ortoosi joutuu kosketuksiin
suola- tai klooriveden kanssa,
puhdista se puhtaalla vedella.
Se voi vaurioittaa materiaalia.
Materiaalin vaurioituminen
puolestaan voi heikentaa

tuotteen vaikutusta.

.Sulje kaikki kiinnitysosat ja
pese ortoosi' kasin 30 °C:ssa
hienopesuaineella tai
astianpesuaineella. Kaikki
osat saavat olla pesun
aikana paikoillaan
ortoosissa.

.Itsekiinnittyva peukalohihna
(D) ei pysy kiinni markana.
Vaihda sen tilalle
toimitukseen sisaltyva
varahihna. Voit kayttaa
alkuperaista hihnaa taas,
kun se on kuiva.

3.5aannollinen hoito takaa

tuotteen optimaalisen
vaikutuksen.

)

4.Tuotetta ei saa laittaa kuiva-
usrumpuun. Anna ortoosin
kuivua ilmavassa paikassa.

Kayttoalue
Kayttoaiheiden mukaisesti
(Peukalo). Katso
Kayttotarkoitus-kohta.

Huolto-ohjeet

Jos tuotetta kasitelldan ja
hoidetaan asianmukaisesti, se
ei kaipaa huoltoa.

Kokoamis- ja
asennusohje

Tuotteen sovitus on annettava
ammattihenkilgston?
tehtavaksi.

Tekniset tiedot ja

parametrit

Tuotteen osat:

«Peukalolasta (A), pitka
(ranne)hihna (B) ja lyhyt
(kammenenpuoleinen) hihna
(F)

« Peukalohihna (C) (valinnainen)

« Hihnaliitin (G)

« Silmukallinen kiinnitysosa (D)
ja hihnasolki (E)

Tuotteen uudelleen-
kaytto

Tuote on tarkoitettu vain yhdel-
le potilaalle.

Tuotetakuu
Tuotteeseen sovelletaan sen
ostomaan lainsaadantoa. Mah-
dollisessa takuutapauksessa
ota ensin yhteytta tuotteen
myyjaan. Tuote on puhdistet-
tava ennen takuuvaatimuksen
esittamista. Jos RhizoLoc OAin
hoito- ja kasittelyohjeita ei ole
noudatettu, takuuta voidaan
rajoittaa tai se voi raueta
kokonaan.
Takuu ei ole voimassa
seuraavissa tapauksissa:
« Tuotetta on kaytetty
kayttoaiheiden vastaisesti.

« Ammattihenkiloston antamia
ohjeita ei ole noudatettu

« Tuotteeseen on tehty
omavaltaisia muutoksia.

Tuotevastuu

Al3 tee itsediagnoosia

tai itsehoitoa, ellet kuulu
ammattihenkilstéon2. Ennen
kuin kaytat l[aakinnallista
laitettasi ensimmaista kertaa,
kysy neuvoa laakarilta tai
ammattihenkilostolta?, silla

se on ainoa tapa arvioida
tuotteemme vaikutusta
kehoosi ja selvittaa mahdollisia
ruumiinrakenteestasi
aiheutuvia kayttoon

liittyvia riskeja. Noudata
ammattihenkiloston neuvoja
ja kaikkia taman asiakirjan

tai sen verkkoversion ohjeita
(mukaan lukien tekstit, kuvat,
grafiikka jne.).

Jos jokin asia jaa epaselvaksi
ammattihenkildston
konsultoinnin jalkeen,

ota yhteytta laakariisi,
jalleenmyyjaasi tai suoraan
meihin.

Itlmoitusvelvollisuus
Alueellisen lainsaadanndn
nojalla kaikista taman
terveydenhuollon tarvikkeen
kayttoon liittyvista vakavista
haittatapahtumista on
ilmoitettava seka valmistajalle
ettd toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle.
Valmistajan yhteystiedot ovat
taman esitteen takakannessa.

Havittaminen

Havita tuote kayton paatyttya
paikallisten maaraysten
mukaisesti.

Materiaalikoostumus
Termoplastinen elastomeeri
(TPE), Polypropeeni

(PP), Polyesteri (PES),

Termoplastinen polyuretaani
(TPU)

Medical Device
(Ladkinnallinen laite)

— Datamatriisin tunniste
UDl:na

Ammattihen-
kilosto?

Hihnaliittimen (G) sadtaminen
Peukalolasta (A) asetetaan
peukalon ja etusormen

valiin peukalon satula- tai
tyvinivelen immobilisointia

ja siihen kohdistuvan
kuormituksen vahentamista
varten. ® Rannehihna (B)
kulkee kdammenselan yli. @
Lyhyt hihna (F) on kdmmenen
puolella.

Vie pitka rannehihna ranteen
ympari ja tarkista, etta ortoosi
ja hihna ovat tiiviisti paikallaan.
Ohje: Varmista sovituksen
yhteydessa, ettd kasi ja
peukalo ovat funktionaalisessa
asennossa (katso kayttéohjeen
kansilehti).

Jos hihna on liian
loysalla/liian tiukalla tai se ei
ole tiiviisti katta vasten, voit
saataa sita.

Tassa tapauksessa riisu
ortoosi ja irrota silmukallinen
kiinnitysosa (D) ja hihnaliitin
(G) kokonaan pitkasta
rannehihnasta.

Aseta peukalolasta uudelleen
peukalon ja etusormen valiin
(@ ja®). Vie pitkd rannehihna
uudelleen kammenselan yli
ranteen ympari niin, etta se

on tasaisesti katta vasten.
Merkitse lyhyen hihnan

(F) ja pitkan hihnan (B) ®



risteyskohdassa olevat
paallekkaiset reiat.

@ Aseta nyt hihnaliitin (G)
lyhyen (kdmmenenpuoleisen)
hihnan (F) merkityn reian
kohdalle. Ohje: Hihnaliittimen
silea puoli on katta vasten.

@ Ohjaa nyt pitkd rannehihna
(B) sivuttain hihnaliittimeen
(G) ja veda hihnaa niin pitkalle,
kunnes molemmat merkityt
reidt ovat paallekkain.
VINKKI: @ Jos lyhyt hihna (F)
ylittda pitkdn hihnan (B), voit
lyhentaa saksilla lyhyen hihnan
(F) paata.

Pii sen hihnasoljen (E)
saataminen

@ Hihnasolki (E) on kiinnitetty
valmiiksi rannehihnaan (B).
Ihannetilanteessa sen tulee
olla etu- ja keskisormen
kohdalla.

Jos lasta istuu hyvin peukalon
ja etusormen valissa, vie pitka
rannehihna kdmmenselan
puolelle ja tarkista, ylettyyko
se hihnasoljen piikkiin.

Jos ei ylety, voit siirtaa
hihnasolkea (E). Hihnasoljen
voi kiinnittaa seitsemaan

eri kohtaan. Hihnasolki on
sopivassa kohdassa (pitkan
hihnan ollessa kiinnitettyna),
kun ortoosi istuu tiivisti,
mukavasti ja ei liian tiukasti
katta/rannetta vasten.
Rannehihnan (B) pituus

@ Ripusta nyt pitkd hihna
ilman kiinnitysosaa (D)
hihnasolkeen. Jos ortoosi istuu
mukavasti ja ei liian tiukasti
katta vasten, hihnasolki on
oikeassa kohdassa. Lyhenna
seuraavaksi hihnaa. Leikkaa
ripustusreika ja sen alla oleva
reikd hihnasta irti kaarevan
muotoisesti.

@ Kiinnita silmukallinen
kiinnitysosa (D) pitkan

rannehihnan (B) kahteen
viimeiseen reikaan.

Noudata potilaan
kayttoohjetta.

Ohje: Voit lyhentaa saksilla
myos itsekiinnittyvaa
peukalohihnaa (C), jos se on
lilan pitka.

Tiedot paivitetty: 2025-02

1 Ortoosi = ortopedinen apuvaline,
joka vakauttaa, immobilisoi ja
ohjaa tai korjaa raajojen tai
vartalon asentoa seka vahentaa
niihin kohdistuvaa kuormitusta

2 Ammattihenkilostoon lukeutuvat
henkildt, jotka voimassa olevien
kansallisten tai institutionaalisten
maaraysten ja muiden saantojen
mukaisesti ovat valtuutettuja so-
vittamaan ortopedisia apuvalineita
ja opastamaan niiden kayttoon.
Valmistajana ehdoton suosituk-
semme on, etta tallaisella henki-
161l& on teknisen ortopedian koulu-
tus tai vastaava osaaminen seka
kaytettdvissaan teknisen ortope-
dian varustus.

dansk

Kzere patient

Tak, fordi du har valgt et
Bauerfeind-produkt.

Vi arbejder hver dag pa at
forbedre den medicinske effekt
af vores produkter, fordi dit
helbred ligger os pa hjertet.
Laes og felg naerveerende
brugsanvisning ngje. Hvis

du skulle have spgrgsmal, sa
kontakt din egen laege eller din
forhandler.

Anvendelsesomrade
RhizoLoc OA er medicinsk
udstyr. Den er en ortose! til
immobilisering og aflastning
af tommelfingerens sadel- og
rodled.

Indikationer

« Artrose (f.eks. rhizartrose)

« Artritis

« Akut/ posttraumatisk
(f.eks. overbelastning,
forvrangningsdistorsioner,
kontusioner)

«Kronisk (ustabile ledband,
recidiverende fejlstillinger af
led)

« Postoperativt (f.eks. efter
artroplastik)

« Funktionelle lidelser
(overbelastning, i tilfeelde af
recidiverende fejlstillinger af
led osv.)

«Irritationstilstande (kroniske,
akutte, posttraumatiske,
postoperative)

Bivirkninger
Forsigtig*

Vaer opmaerksom pd
angivelserne i denne
brugsanvisning og det
fagudd de fagper
oplysninger.
*RhizoLoc OA ber kun anven-
des i henhold til oplysnin-
gerne i denne brugsanvisning
og kun til de angivne anven-
delsesomrader (anvendelses-
sted).
« Faglig korrekt
brug/patagning forudseettes.
« For at opna en optimal
pasform skal det kontrolleres,
om RhizoLoc OA er formet
optimalt efter kroppen, eller
om den om ngdvendigt skal
tilpasses yderligere af
fagfolk2. Tilpasning (ferste) og
instruktion ma kun foretages
af faguddannet personale?.
«Mearkningen af RhizoLoc OA
med information om
storrelse, hojre eller venstre
hand og CE-meerkning findes
pa produktemballagen og pa
indersiden af

ts

55

tommelfingerbejlen (A).

+En evt. kombination med
andre produkter, f.eks.
kompressionsbehandling
(armstrempe) skal forst
aftales med den behandlende
leege.

* Producenten hafter ikke ved
ukorrekt eller ikke tilsigtet
anvendelse, og garantien
begraenses eller bortfalder
helt.

« Sorg for, at produktet ikke
kommer i bergring med
fedt- og syreholdige midler,
salver eller lotioner. Der ma
ikke foretages andringer pa
produktet.

«Der er ingen kendte
bivirkninger, som vedrerer
hele organismen.

+Du ma ikke stramme Rhi-
zoLoc OA for meget, da der
ellers lokalt kan forekomme
tryksteder. | sjeeldne tilflde
kan det medfere indsnaevrin-
ger af blodkar og nerver. Lasn
i sa fald remmene pa Rhizo-
Loc OA og fa evt. kontrolleret
storrelsen pa den.

+Hvis du konstaterer foran-
dringer pa produktet eller til-
tagende smerter hos dig selv
i forbindelse med brugen af
produktet, sa afbryd brugen,
og kontakt din laege.

- Forsigtig: Nar stropperne
samt traek- og lukkesystemet
losnes, eller nar produktet
tages af eller indstillede
bevaegelsesbegraensninger
justeres, plejes/ beskyttes
den kropsdel, der har behov
for pleje, ikke tilstraekkeligt.
Undga isaer i dette tilfaelde
enhver belastning af kropsde-
len.

+Hvis du ensker at anvende
dit Bauerfeind-produkt
pa grund af akutte
gener/skader, ber du under



alle omsteendigheder fa
professionel medicinsk
radgivning for forste brug
og folge denne. Der kan
foreligge indikationsbetingede
begraensninger, som det
faguddannede personale
vil oplyse om. Isaer kan der
vaere begransninger med
henblik pa at kere bil eller
andre transportmidler eller
betjener maskiner. Hvis du
er i tvivl, anbefaler vi, at du
midlertidigt afstar fra de
naevnte aktiviteter.

Kontraindikationer

Overfglsomheder med syg-

domskarakter er hidtil ikke

konstateret. Ved nedenstaende
sygdomsbilleder er patagning
og brug af et sadant hjelpe-
middel kun tilradelig i samrad
med laegen:

*Hudsygdomme /-skader
i det bergrte omrade
af kroppen, iseer ved
betandelsestilstande,
ligeledes opsvulmede ar
med heevelse, redme og
hypertermi

« Folsomheds- og
beveegelsesforstyrrelser
i armen/handen, f.eks.
ved sukkersyge (diabetes
mellitus)

« Lymfestase, ogsa uklare
haevelser af bleddele i stgrre
afstand fra ortosen

«Nedsatte mentale og fysiske
evner, hvor det ikke er muligt
at anvende ortosen uden
risici

Komponenter

A — tommelfingerbgjle

B - lang rem (handled)

C - selvklabende (stof)
tommelfinger-vikkelrem,
en ekstra rem medfolger

D - lukning med gje

E - remspaende med dorn
F - kort rem (volar)
G - remforbinder

Brugsanvisning

P&- og aftagning af ortosen’
skal eves med faguddannet
personale?, far den anvendes
for forste gang.

Patagning af RhizoLoc 0A

Til patagning af RhizoLoc OA
pa den bergrte tommelfinger
er lukningerne (B og C) abne.
For handen gennem hand-
ledsremmen (B) med tom-
melfingeren spredt ud, indtil
plastikspaendet sidder mellem
din tommel- og pegefinger. @
Brug handsymbolet pa indersi-
den af tommelfingerbgijlen (A)
som vejledning.

For nu den lange rem

(B) rundt om handleddet.
Lukningen med gje (D)
hagtes pa remspandet (E) pa
handryggen. Der lyder en bled
kliklyd. @

Vikl nu den selvklaebende
tommelfinger-vikkelrem (C)
omkring tommelfingeren uden
at traekke. ©

Bemaerk: Hvis stoftommelfin-
ger-vikkelremmen (C) bliver
vadt, skal den fjernes for at
torre i luften. Brug venligst den
medfelgende erstatningsrem,
mens den fiernede rem torrer.
For at gore dette skal du klikke
pa remmen med nitten direkte
ud af ortosen @ og szette den
medfalgende ekstra rem fast
pa samme sted pa indersiden
af ortosen. Sa snart den vade
rem er ter, er den klar til brug
igen.

Efter aftale med din laege

kan du lgsne stabiliseringen
af tommelfingerens rodled
afhaengigt af terapifasen ved
at tage tommelfinger-vikkel-

remmen af @. Dette muligger
moderat dynamisering af tom-
melfingerens rodled.
Aftagning af RhizoLoc 0A

Haegt forst den lange rem (B)
med lukningen (D) fra dornen
pa remspandet (E) af, og
traek derefter tommelfinger-
vikkelremmen (C) ud - ogsa
her uden at treekke. Tag nu
RhizoLoc OA af. @

Renggring

Bemaerk: Produktet ma aldrig

udsaettes for direkte varme

(f.eks. fra radiator, solen,

opbevaring i bil)! | tilfeelde

af kontakt med salt- eller

klorvand skylles ortosen med

rent vand. Materialet kan blive
beskadiget. Dette kan pavirke
produktets funktion.

.Luk venligst alle lukninger,
og vask ortosen' ved 30 °C i
handen med et finvaske-
middel eller opvaskemiddel.
Du behover ikke at fjerne
komponenterne fra ortosen.

.Den selvklaebende
tommelfinger-vikkelrem (D)
kleeber ikke, nar den er fugtig,
sa udskift denne rem med den
medfelgende tommelfinger-
vikkelrem. Nar den vade rem
er tor, kan den bruges igen.

.Regelmaessig pleje
garanterer en optimal effekt.

4. Produktet ma ikke

terretumbles. Lad ortosen
luftterre bagefter.

)

w

Anvendelsessted

| henhold til indikationerne
(Tommelfinger). Se
anvendelsesomrade.

Vedligeholdelse

Ved korrekt handtering
og pleje er produktet
vedligeholdelsesfrit.

Samle- og monterings-
vejledning

Produktet skal tilpasses af
faguddannet personale?.

Tekniske data/

parametre

Produktet bestar af:

« Tommelfingerbgjle (A) med
en lang (handleds)rem (B) og
en kort (volar) rem (F)

« Tommelfinger-vikkelrem (C)
(ekstraudstyr)

+Remforbinder (G)

«Lukningen med gje (D) og
remspande (E)

Oplysninger vedrgrende

brugen
Produktet er beregnet til indivi-
duel behandling af én patient.

Garanti

Lovbestemmelserne i det

land, hvor produktet blev kabt,

er geldende. Henvend dig i

garantitilfelde forst direkte

til den forhandler, hvor du har

kobt produktet. Produktet skal

renses, inden det indsendes

i garantitilfeelde. Manglende

overholdelse af oplysningerne

om brug og pleje af RhizoLoc

OA kan pavirke eller udelukke

garantien.

Garantien er udelukket

« ved tilsidesaettelse af indi-
kationen

« hvis det faguddannede
personales instruktioner ikke
folges

« ved egenradige @ndringer pa
produktet.

Oplysninger om ansvar
Du ma ikke selvdiagnosticere
eller selvmedicinere,
medmindre du herer til det
faguddannede personale?. Far
du bruger vores medicinske
udstyr for forste gang, skal

du aktivt sgge rad fra en



lzege eller det faguddannede
personale?, da dette er den
eneste made at vurdere
virkningen af vores produkt

pa din krop og at bestemme
eventuelle bivirkninger, der kan
opstar som felge af personlige
forhold. Felg radene fra dette
faguddannede personale,
samt alle instruktioner i dette
dokument/eller dens - ogsa
delvise — online prasentation
(herunder: tekst, billeder, grafik
0osV.).

Hvis du fortsat er i tvivl

efter at have konsulteret det
faguddannede personale,
bedes du tage kontakt til din
leege, forhandler eller direkte
til os.

Indberetningspligt

Pa grund af regional lovgivning
er du forpligtet til straks at
indberette enhver alvorlig
handelse i forbindelse med
brugen af dette medicinske
udstyr bade til producenten
og til den lokale kompetente
myndighed. Vores kontaktdata
fremgar af denne brochures
bagside.

Bortskaffelse

Udtjente produkter skal bort-
skaffes i henhold til de lokale
regler.

Materialesammen-
satning

Termoplastisk elastomer
(TPE), Polypropylen (PP),
Polyester (PES), Termoplastisk
polyuretan (TPU)

[M0] - Medical Device
(Medicinsk udstyr)

[0 - Maerkning af DataMatrix
som UDI

Faguddannet
personale?

Tilpasning af remforbinder
(G)

Tommelfingerbgjlen

(A) er placeret mellem
tommelfingeren og
pegefingeren for at
immobilisere og aflaste
tommelfingerens sadel-

og rodled. @ Den lange
handledsrem (B) gar over
handryggen. @ Den korte rem
(F) ligger pa handfladen.

For den lange handledsrem
omkring handleddet, og kon-
troller, at ortosen og remmene
sidder korrekt. Bemaerk: Vaer
ved tilpasningen opmarksom
pa, at hand og tommelfinger
er i en funktionel position (se

omslaget til brugsanvisningen).

Hvis remmen sidder for

lost/ for stramt eller ikke
sidder teet pa handen, kan den
justeres.

For at gore dette skal du

tage ortosen af og helt fjerne
lukningen med gjet (D) og rem-
forbinderen (G) fra den lange
handledsrem.

Placer tommelfingerbgjlen
igen mellem tommelfinger

og pegefinger (@ og @®).

For den lange handledsrem
igen omkring handleddet fra
handryggen, sa remmen ligger
fladt. Ved krydsningspunktet
mellem den korte rem (F) og
den lange rem (B) @ skal du
markere de to huller, der ligger
oven pa hinanden.

@ Placer nu remforbinderen
(G) i det markerede hul i den

korte (volare) rem (F). Bemaerk:

Remforbinderens glatte
overflade peger mod handen.
@ For den lange handledsrem

(B) igen fra siden ind i
remforbinderen (G), og

traek i remmen, indtil de to
markerede huller ligger oven
pa hinanden.

TIP: @ | tilfzelde af at den korte
rem (F) reekker ud over den
lange rem (B), kan enden af
den korte rem (F) afkortes med
en saks.

Justering af remspande med
dorn (E)

@ Remspaendet (E) er allerede
fastgjort til handledsremmen
(B) ved levering. Ideelt set ber
det sidde pa hegjde med pege-
og langfingeren.

Nar spaendet sidder godt
mellem tommel- og pegefinger,
skal den lange handledsrem
fares om til bagsiden af han-
den, og det skal kontrolleres,
om remmen i sa fald rammer
remspandets dorn. Hvis

dette ikke er tilfzeldet, kan
remspandet (E) flyttes. Der er
i alt syv positionsmuligheder.
Den ideelle lukningsposition
(nar den lange rem er sat pa)
findes, nar ortosen sidder fladt,
komfortabel og ikke for stramt
om handen/handleddet.

Px dled 1 A

(B)

@ Hzeng nu den lange rem
uden lukning (D) i remspaendet.
Hvis ortosen sidder behageligt
og ikke for stramt pa handen,
er den ideelle lukningsposition
fundet. Nu skal remmen
afkortes. Til dette formal skal
du klippe hullet, der er haengt i,
og hullet nedenunder overien
halvcirkel.

@ Klik lukningen med gjet (D)
ind i de sidste to huller i den
lange handledsrem (B).

Veer opmaerksom pa
brugsanvisningen til patienter.

Bemaerk: Hvis den
selvklaebende tommelfinger-
vikkelrem (C) er for lang, kan
den ogsa afkortes med en
saks.

Informationens udgivelsesdato:
2025-02

1 ortose = ortopaedisk hjaelpemiddel
til stabilisering, aflastning,
immobilisering, styring eller
korrektion af arme, ben eller krop

2 Det faguddannede personale er
personer, som iht. gaeldende
lovgivning eller institutionelle
retningslinjer og andre angivelser
er bemyndigede til at tilpasse og
instruere i brugen af ortopaediske
hjeelpemidler.

Som fabrikant anbefaler vi kraftigt,
at en sadan person har
gennemfort en
ortopaedistuddannelse eller har
opnaet lignende kompetencer og
rader over en ortopaedisk
infrastruktur.

polski

Szanowni Pacjenci!

Dziekujemy za zaufanie oka-
zane produktom Bauerfeind.

Kazdego dnia pracujemy

nad poprawg skutecznosci
medycznej naszych produktow,
poniewaz Panstwa zdrowie jest
dla nas bardzo wazne. Nalezy
doktadnie przeczytac niniejsza
instrukcja uzytkowania i
stosowac sie do zawartych

w niej wytycznych. Wszelkie
pytania nalezy kierowac do
lekarza prowadzacego lub
sklepu specjalistycznego, w
ktorym nabyli Panstwo wyrab.

Przeznaczenie

RhizoLoc OA to produkt
medyczny. Jest to orteza'! do
unieruchomienia i odcigzenia



stawu siodetkowego kciuka lub
stawu proksymalnego kciuka.

Wskazania

« Artroza (np. artroza stawu
siodetkowego)

«Zapalenie stawow

« Stany ostre / pourazowe
(np. przecigzenia, skrecenia,
kontuzje)

« Stany przewlekte
(niestabilno$¢ wiezadet,
nawracajace deformacje
stawow)

« Stany pooperacyjne
(np. po artroplastyce)

«Dolegliwosci funkcjonalne
(przeciazenia, nawracajace
nieprawidtowe ustawienia
stawow itp.)

« Stany podraznienia
(przewlekte, ostre, pourazowe,
pooperacyjne)

Zagrozenia wynikajace z
zastosowania
Uwaga*

Nalezy scisle stosowac sie do
instrukcji uzytkowania i
wskazowek fachowcow.
«Orteze RhizoLoc OA nalezy
stosowac wytacznie zgodnie z
informacjami
zamieszczonymi w niniejszej
instrukcji i wskazaniami
dotyczgcymi jej uzytkowania
(miejsca zastosowania).

«Warunkiem wystapienia
zamierzonego dziatania jest
poprawne stosowanie /
zaktadanie wyrobu.

« Aby zapewnic¢ optymalne
osadzenie ortezy RhizoLoc
OA, nalezy sprawdzic, czy
produkt jest wystarczajaco
dopasowany, i w razie
potrzeby powierzy¢
specjaliscie? jego
dopasowanie. Wytgcznie
specjalistaZ moze
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przeprowadzaé (pierwsze)
dopasowanie i instruowac w
zakresie stosowania.

» Oznakowanie ortezy RhizoLoc
OA zawierajace informacje
0 rozmiarze, stronie i
oznakowaniu CE znajduje
sie na opakowaniu produktu
oraz na wewnetrznej stronie
ortezy kciuka (A).

« Jednoczesne stosowanie
innych produktow, np. w
ramach kompresoterapii
(rekawy uciskowe), nalezy
uprzednio skonsultowac z
lekarzem prowadzacym.

*W przypadku
nieprawidtowego
lub niezgodnego z
przeznaczeniem stosowania
producent nie ponosi
odpowiedzialnosci, a
ustawowa gwarancja jest
ograniczona lub w ogole nie
obowiazuje.

«Wyréb nalezy chroni¢ przed
bezposrednim kontaktem
ze $rodkami zawierajgcymi
ttuszcze lub kwasy, z
masciami i balsamami.

W zaden sposdb nie
modyfikowac produktu.

« Dotychczas nie stwierdzono
wystepowania dziatan
ubocznych dotyczacych
catego organizmu.

« Nie zaktadac ortezy RhizolLoc
OA zbyt ciasno, poniewaz
moze to by¢ przyczyna
miejscowych uciskow.

W rzadkich przypadkach
moze doj$¢ do zwezenia
naczyn krwionosnych i
ucisku na nerwy. W takim
przypadku nalezy poluzowac
paski ortezy RhizoLoc OA

i ewentualnie zwréci¢ sie

z prosba o sprawdzenie
rozmiaru.

» W razie zaobserwowania
negatywnych zmian lub

narastajacego dyskomfortu
W zwigzku ze stosowaniem
produktu nalezy przerwac
stosowanie produktu i
skontaktowac sie z lekarzem

«Uwaga: W przypadku polu-
zowania paskow i systemow
napinajacych i zamykajacych,
zdejmowania produktu lub
dostosowania ustawionych
ograniczen ruchowych nie
ma wystarczajgcego opatrze-
nia/wystarczajgcej ochrony
czesci ciata wymagajacej
leczenia. Zwtaszcza w takim
przypadku unikac¢ wszelkich
obcigzen tej czesci ciata.

« Jesli produkt Bauerfeind
ma by¢ uzywany w
zwigzku z ostrymi
dolegliwosciami/ urazami,
przed pierwszym uzyciem
nalezy pilnie zasiegnac
profesjonalnej porady lekarza
i zastosowac sie do jego
zalecen. Moga zaistniec¢
wynikajace ze wskazan
ograniczenia, na temat
ktorych informacji moga
udzieli¢ wytacznie specjalisci.
W szczegolnosci ograniczeniu
moze podlegac prowadzenie
pojazdow, obstuga innych
srodkow transportu lub
maszyn. W razie watpliwosci
zalecamy powstrzymanie
sie od wyzej wymienionych
czynnosci.

Przeciwwskazania

Do tej pory nie odnotowano
wystepowania nadwrazliwosci
o charakterze chorobowym.
W przypadku wymienionych
ponizej chorob zaktadanie i
noszenie tego typu produktéw
nalezy bezwzglednie
konsultowac z lekarzem:
« Choroby skory/rany w miej-
scach przykrytych orteza, w
szczegolnosci stany zapalne.

a takze wystepowanie na-
brzmiatych, zaczerwienionych
i przegrzanych blizn

»Zaburzenia czucia
i poruszania
ramionami/ dtonmi, np. w
przypadku cukrzycy (diabetes
mellitus)

« Zaburzenia odptywu limfy,
réwniez niewyjasnione
obrzmienia tkanki migkkiej w
partiach ciata oddalonych od
zatozonej ortezy

«Niepetnosprawnosé
umystowa i fizyczna, ktéra
uniemozliwia bezpieczne
stosowanie ortezy

Elementy

A - orteza kciuka

B - dtugi pasek (na nadgarstek)

C - samoprzylepny (tekstylny)
pasek na kciuk, zapasowy
pasek jest w zestawie

D - zapigcie z oczkiem

E - klamra paska z kolcem

F — krotki pasek (zgigciowy)

G - ztgcze paska

Wskazowki dotyczace
zastosowania

Przed pierwszym uzyciem
nalezy przec¢wiczy¢ zaktadanie
i zdejmowanie ortezy! ze
specjalista?.

Zaktadanie ortezy RhizoLoc
0A

Aby zatozyc¢ orteze RhizoLoc
OA na kciuku, nalezy otworzyc
zapiecia (B i C). Odsuwajac
kciuk, nalezy poprowadzic¢ dton
przez pasek na nadgarstek (B),
az plastikowa orteza znajdzie
sie miedzy kciukiem a palcem
wskazujacym. @ Mozna
rowniez uzy¢ symbolu dtoni

na wewnetrznej stronie ortezy
kciuka jako wskazowki (A).
Poprowadzi¢ teraz dtugi pasek
(B) wokot nadgarstka. Zapiecie



z oczkiem (D) zaczepic¢ z

tytu dtoni na klamrze paska
(E). Bedzie styszalne ciche
klikniecie. @

Teraz owinag¢ samoprzylepny
pasek na kciuk (C) wokot
kciuka, nie napinajac go. @
Wskazowka: Jesli tekstylny
pasek na kciuk (C) zamoczy
sie, nalezy go zdjac, aby
wysuszy¢ na powietrzu.
Nalezy uzy¢ zatgczonego
zapasowego paska na czas
schniecia zdjetego paska. W
tym celu nalezy wypiac¢ pasek
z nitem bezposrednio z ortezy.
Zatrzasna¢ @ i zataczony drugi
pasek w tym samym miejscu
po wewnetrznej stronie
ortezy. Gdy tylko mokry pasek
wyschnie, bedzie on réwniez
gotowy do ponownego uzycia.
Po konsultacji z lekarzem
mozna zwolni¢ stopien
stabilizacji stawu
proksymalnego poprzez zdjgcie
paska na kciuk w zaleznosci od
aktualnej fazy terapii @.
Umozliwia to umiarkowane
zwiekszenie dynamiki stawu
proksymalnego kciuka.
Zdejmowanie ortezy RhizoLoc
OA

Najpierw odczepi¢ dtugi pasek
(B) z zapigciem (D) od kolca
klamry paska (E), a nastepnie
rozwina¢ pasek na kciuk (C),
nie napinajac go. Teraz zdjac
orteze

RhizoLoc OA. @

Czyszczenie

Wskazéwka: Produktu nie
wolno wystawiac¢ na dziatanie
bezposredniego zrddta ciepta
(np. ogrzewania, promieni
stonecznych, nie pozostawiac
w nagrzanym samochodzie).
W przypadku kontaktu ze stong
lub chlorowana wodg orteze
nalezy przeptukac czysta

woda. Moze to spowodowac

uszkodzenie materiatu. Moze

to skutkowac zmniejszeniem

skutecznosci ortezy.

1.Nalezy zamknac wszystkie
zapiecia i wyprac orteze!
recznie w temperaturze
30 °C, uzywajac srodka do
prania delikatnych tkanin lub
$rodka do ptukania. Na czas
prania wszystkie elementy
ortezy moga pozostac na
swoim miejscu.

2.Samoprzylepny pasek na
kciuk (D) nie przylega, gdy
jest mokry, wiec nalezy
zastapic¢ go drugim
dostarczonym paskiem na
kciuk. Gdy tylko mokry pasek
wyschnie, mozna go
ponownie wykorzystac.

3.Regularne czyszczenie za-
pewnia optymalna skutecz-
nosc.

4. Nie suszy¢ produktu w
suszarce. Pozostawic orteze
do wyschniecia.

Miejsce zastosowania
Zgodnie ze wskazaniami
(Kciuk). Patrz: przeznaczenie.

Wskazowki dotyczace
konserwacji

Produkt nie wymaga
konserwacji pod warunkiem
nalezytego stosowania i
pielegnacji.

Instrukcja sktadania i
montazu

Produkt musi zosta¢
dopasowany przez specjaliste?.

Dane techniczne/

parametry

W sktad produktu wchodzi:

« Orteza kciuka (A) z dtugim
paskiem (nadgarstkowym) (B) i
krotkim paskiem (zgieciowym)
(F)

« Pasek na kciuk (C)
(opcjonalnie)

« Ztacze paska (G)

« Zapiecie z oczkiem (D) i
klamra paska (E)

Wskazowki na

temat ponownego
zastosowania

Produkt przeznaczony jest do
indywidualnego zaopatrzenia
jednego pacjenta.

Gwarancja
Obowiazuja przepisy prawa
kraju, w ktérym zakupiono
wyrob. W razie ewentualnych
roszczen z tytutu rekojmi
nalezy sie najpierw zwraocic¢
bezposrednio do sprzedawcy,
u ktorego zakupiono wyrdb.
Przed oddaniem do reklamacji
produkt nalezy oczyscic.
Nieprzestrzeganie instrukcji
dotyczacych uzytkowania i
prania RhizoLoc OA moze
ograniczyc¢ zakres roszczen z
tytutu rekojmi lub spowodowac
jej wytaczenie.
Wytaczenie rekojmi nastepuje
w przypadku:
« Uzytkowania niezgodnego ze
wskazaniami
« Nieprzestrzegania instrukcji
specjalisty
» Samowolnych modyfikacji
produktu

Zastrzezenie

odpowiedzialnosci

Nie wolno samodzielnie
stawiac¢ diagnozy ani leczyc¢ sie
na wtasng reke, chyba ze jest
sie samemu specjalista2. Przed
pierwszym uzyciem naszego
wyrobu medycznego nalezy
zasiegnac porady lekarza lub
specjalisty?, poniewaz tylko

w ten sposdb mozna ocenic
wptyw naszego produktu na
organizm, jak réwniez okresli¢
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ewentualne zagrozenia bedace
nastepstwem jego stosowania
i wynikajace jednoczesnie

z indywidualnej sytuacji
pacjenta. Nalezy stosowac sie
do zalecen specjalistycznego
personelu, jak rowniez
do wszystkich instrukcji
zawartych w niniejszym
dokumencie lub jego
prezentacji online, nawet we
fragmentach (w tym: tekstow,
obrazow, grafik itp.).

Jesli po konsultacji z
personelem specjalistycznym
pozostang jakiekolwiek
watpliwosci, nalezy
skontaktowac sie z lekarzem,
sprzedawca lub bezposrednio
z nami.

Obowiazek zgtaszania
Na podstawie regionalnych
przepisoéw prawa uzytkownik
jest zobowigzany do
niezwtocznego zgtaszania
wszelkich powaznych
incydentéw zwigzanych

z uzyciem tego produktu
medycznego — zaréwno
producentowi, jak i
wtasciwemu organowi. Nasze
dane kontaktowe mozna
znalez¢ na odwrocie broszury.

Utylizacja

Po zakonczeniu uzytkowania
zutylizowac produkt zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Sktad materiatowy
Elastomer termoplastyczny
(TPE), Polipropylen (PP),
Poliester (PES), Poliuretan
termoplastyczny (TPU)

[M0] - Medical Device
(Urzadzenie medyczne)

[Uo] - Unikalny identyfikator
urzadzenia, kod
DataMatrix, UDI



o _pss e
Specjalisci?
Dostosowanie ztacza paska
(G)

Orteza kciuka (A) jest
umieszczana pomiedzy
kciukiem a palcem
wskazujgcym w celu
unieruchomienia i odcigzenia
stawu siodetkowego kciuka
oraz stawu proksymalnego
kciuka. @ Dtugi pasek na
nadgarstek (B) przebiega po
grzbiecie dtoni. @ Krétki pasek
(F) opiera sie na wewnetrznej
stronie dtoni.

Poprowadzi¢ dtugi pasek
wokot nadgarstka i sprawdzi¢
dopasowanie ortezy i paskow.
Wskazéwka: Podczas
montazu nalezy upewnic

sie, ze dton i kciuk znajduja
sie w funkcjonalnej pozycji
(patrz oktadka instrukcji
uzytkowania).

Jesli pasek jest zbyt
luzny / zbyt ciasny lub nie
uktada sie na dtoni, mozna go
dopasowac.

W tym celu nalezy zdjac¢ orteze
i catkowicie usungc zapiecie

z oczkiem (D) oraz ztacze
paska (G) z dtugiego paska na
nadgarstek.

Umiesci¢ ponownie orteze
kciuka pomiedzy kciukiem a
palcem wskazujacym (@ i ®).
Poprowadzi¢ dtugi pasek na
nadgarstek ponownie od tytu
wokot nadgarstka, tak aby byt
zatozony ptasko. Na przecieciu
krotkiego paska (F) i dtugiego
paska (B) @ zaznaczy¢ dwa
natozone na siebie otwory.

@ Teraz umiesci¢ ztacze paska
(G) w zaznaczonym otworze
krotkiego paska (zgieciowy)
(F). Wskazdéwka: Gtadka
powierzchnia ztacza pasa jest
skierowana w strone dtoni.

@ Nastepnie wtozy¢ dtugi
pasek na nadgarstek (B) z
powrotem z boku do ztacza
paska (G) i pociagnac pasek, az
dwa oznaczone otwory bedg na
siebie nachodzic.

WSKAZOWKA: @ W przypadku
gdy krotki pasek (F) wystaje
poza dtugi pasek (B), koniec
krotkiego paska (F) mozna
skroci¢ nozyczkami.

Dostosowanie klamry paska z
kolcem (E)

@ Klamra paska (E) jest juz
przymocowana do paska na
nadgarstek (B) przy dostawie.
W idealnym przypadku
powinna by¢ ona wcisnieta do
poziomu palcow wskazujacego
i srodkowego.

Jesli orteza zmiesci sie
doktadnie pomiedzy kciukiem
a palcem wskazujgcym,
kontynuowac prowadzenie
dtugiego paska na nadgarstek
do tytu dtoni i sprawdzi¢, czy
pasek spotyka sie z kolcem
klamry paska. W przeciwnym
razie mozna przesunac klamre
paska (E). W sumie jest do
tego przeznaczonych siedem
opcji pozycji. Idealna pozycja
zapiecia (z zatozonym dtugim
paskiem) wystepuje wtedy, gdy
orteza jest dobrze, wygodnie i
nie za ciasno dopasowana do
dtoni/nadgarstka.

q

Dt $¢ paska na

9

(B)

@ Teraz przewiesi¢ dtugi
pasek bez zapiecia (D) w
klamrze paska. Jesli orteza
jest wygodnie dopasowana i
nie jest zbyt ciasna na dtoni,
znaleziono idealng pozycje
zapiecia. Teraz nalezy skrocic¢
pasek. W tym celu nalezy
wyciagc z paska otwor do

1
stek

przewieszania i otwor pod nim
w ksztatcie potkola.

@ Wecisnad zapiecie z oczkiem
(D) w dwa ostatnie otwory
dtugiego paska na nadgarstek
(B).

Zwrdcic¢ przy tym uwage

na wskazdwki dotyczace
zastosowania dla pacjenta.
Wskazéwka: Jesli
samoprzylepny pasek na kciuk
(C) jest zbyt dtugi, mozna go
réwniez skroci¢ nozyczkami.

Ostatnia aktualizacja
informacji: 2025-02

1 Orteza = ortopedyczny srodek

pomocniczy stuzacy do stabilizacji,

odcigzania, unieruchomienia,
prowadzenia lub korekty kofAczyn
lub tutowia

2 Specjalista to osoba upowazniona
do dopasowywania i instruowania
w zakresie stosowania srodkéw
ortopedycznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
panstwowymi lub
instytucjonalnymi oraz innymi
wymogami.
Jako producent zdecydowanie
zalecamy, aby taka osoba
posiadata wyksztatcenie
ortopedyczne lub porownywalne
nabyte umiejetnosci, a takze
dysponowata odpowiednia
infrastrukturag ortopedyczna.

@ cesky

Vazena pacientko,
vazeny paciente,
mnohokrat vam dékujeme, ze
jste se rozhodl(a) pro produkt
Bauerfeind.

Denné pracujeme na zlepSo-
vani lékarské ucinnosti nasich
produktd, protoZze nam zalezi
na vasem zdravi. Pozorné si
prectéte a dodrzujte tento

navod k pouziti. V pripadé
otazek se obratte na svého
|ékare nebo na specializovany
obchod.

Ucel

RhizoLoc OA je lékarsky
vyrobek. Jedna se o ortézu'

k imobilizaci a odleh¢eni
sedlového a bazélniho kloubu
palce.

Indikace

« Artréza (napf. rhizartroza)

« Artritida

« Akutni/ pourazoveé stavy
(napf. pretizeni, distorze,
kontuze)

« Chronickeé stavy (nestability
vazd, recidivujici deformity
kloub)

« Pooperacni stavy
(napf. po artroplastice)

« Funkéni poruchy (pretizeni, u
recidivujicich deformit kloubt
apod.)

« Stavy podrazdéni (chronické,
akutni, potrazove,
pooperacni)

Rizika pouzivani

Pozor*

Peélivé dodrzujte udaje uve-
dené v tomto navodu k pouziti
a pokyny odborného perso-
nalu.

»RhizoLoc OA je treba nosit
pouze podle Udajl tohoto
navodu k pouziti a podle
uvadénych oblasti pouziti
(misto pouzivani).

« Predpokladem je spravné
pouzivani/ prikladani.

« K zajisténi optimalniho usa-
zeni ortézy RhizoLoc OA je
treba zkontrolovat, zda je vy-
robek dostatecné vytvarovan,
popf. musi byt odbornym per-
sonalem? dodate¢né vytvaro-
van, aby odpovidal anatomii v
dané oblasti. (Prvni) pfizptso-



beni a instruktaz smi prova-
dét pouze odborny personal?.
Oznaceni ortézy RhizoLoc OA
s informacemi o velikosti a
stranové lokalizaci, véetné
oznaceni CE se nachazi na
obalu vyrobku a na vnitrni
strané spony na palec (A).
Jestlize chcete zaroven
pouzivat i jiné vyrobky, napf.v
ramci kompresni terapie
(navleky na pazi), domluvte se
predem s vasim oSetrujicim
lékarem.

Pri nespravném pouzivani
nebo v pripadé pouziti k ji-
nému nez urcenému Ucelu je
vylou€ena zaruka na vyrobek
a zakonna zaruka je omezena
nebo neplati viibec.

Vyrobek nesmi prijit do
kontaktu s mastnymi a
kyselymi latkami, mastmi

a pletovymi mléky.
Neprovadéjte zmény na
vyrobku.

Vedlejsi Ucinky, které by
ovlivnily cely organismus,
nejsou doposud znamé.
Ortézu RhizoLoc OA neprikla-
dejte moc napevno, muze to
vyvolat lokalni priznaky zpl-
sobené tlakem. Ve vzacnych
pripadech maze dojit k zuzeni
cév anervu. V pripadé potreby
uvolnéte popruhy na ortéze
RhizoLoc OA a eventuelné ne-
chte prezkouset velikost vasi
ortézy RhizoLoc OA.

Jestlize v souvislosti

s pouzitim vyrobku
zaznamenate jakékoliv
negativni zmény nebo
narustajici potize, prestante
vyrobek dale pouzivat a
obratte se na svého lekare.
Pozor: Pokud dojde k uvol-
néni pasu a utahovacich a
uzaviracich systémda, popr. k
sejmuti vyrobku nebo Upravé
nastavenych omezeni pohybu,
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nedochazi k dostate¢né
péci/ochrané casti téla, ktera
vyzaduje oSetreni. Zejména

v tomto pripadé se vyvarujte
jakéhokoli zatizeni této ¢asti
téla.

«» Pokud chcete pouzit produkt
Bauerfeind z dlvodu akutnich
potizi/ zranéni, vyhledejte
pred prvnim pouzitim bezod-
kladné odbornou lékarskou
pomoc a dbejte prislusnych
pokynd. Mohou existovat
omezeni souvisejici s indikaci,
kterd vam odborny personal
vysvétli. Mize se jednat
zejména o omezeni schop-
nosti k fizeni vozidel, jinych
dopravnich prostfedkd nebo
strojd. V pripadé pochybnosti
vam doporucujeme, abyste
se prozatim vyse uvedenych
¢innosti zdrzeli.

Kontraindikace
Precitlivélost vedouci az k
onemocnéni neni zatim znama.
Pri dale uvedenych priznacich
onemocnéni je prilozeni

a noseni takové pomuicky

indikovano pouze po domluvé s

vasim osetrujicim lékarem:

«Onemocnéni a poranéni kize
v dotéené ¢asti téla, zvlasté
pfi zanétlivych projevech,
stejné jako vystupujici jizvy s
otoky, z€ervenani a prehrati

« Poruchy citlivosti a hybnosti
horni koncetiny / ruky, napr.
pfi cukrovce (diabetes
mellitus)

« Poruchy odvodu lymfy, také
nejasné otoky mékkych tkani,
a to i navzdalenych mistech
téla

«Dusevni a fyzické omezeni,
kdy pacienti nemohou
pouzivat ortézu bez nebezpeci

Soucasti
A - spona na palec

B - dlouhy pasek (zapéstni)

C - samodrzici (textilni) pasek
pro ovinuti palce, nahradni
pasek prilozen

D - zavirani s otkem

E - spona pasku s trnem

F — kratky pasek (volarni)

G - spojovaci prvek pasku

Pokyny k pouzivani

PriloZeni a sejmuti ortézy!

je treba pred jejim prvnim

pouzitim nacvicit s odbornym

personalem?.

Prikladani ortézy RhizoLoc OA

Béhem prikladani ortézy

RhizoLoc OA na postizeny palec

jsou zavirani (B a C) oteviena.

Protdhnéte ruku s odtazenym

palcem zapéstnim paskem

(B) do polohy, aZ plastova

spona dosedne mezi palec a

ukazovacek. @ Jako voditko

pouzijte symbol ruky na vnitfni

strané spony na palec. (A).

Nyni obtoéte dlouhy pasek (B)

kolem zapésti. Zavirani s ockem

(D) je zavéseno na hrbetu ruky

u spony pasku (E). Pfitom se

ozve tiché cvaknuti. @

Samodrzici pasek pro ovinuti

palce (C) nyni obtocte kolem

palce, aniz byste na néj vyvijeli
tah. @

Upozornéni: Pokud se textilni

pasek pro ovinuti palce (C)

namoci, je treba jej odejmout

a vysusit na vzduchu. Po

dobu schnuti odejmutého

pasku pouzivejte prilozeny

nahradni ovinovaci pasek.

Za timto UcCelem vycvaknéte

pasek s nytem primo z ortézy

O a prilozeny druhy pasek

zacvaknéte na stejné misto na

vnitini strané ortézy. Jakmile
mokry pasek uschne, je opét
pripraven k pouziti.

Po dohodé s Vasim lékarem

mUzete v zavislosti na fazi
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terapie uvolnit stabilizaci
bazalniho kloubu palce
sejmutim ovinovaciho pasku
0. To umozAuje mirnou
dynamizaci bazalniho kloubu
palce.

Odlozeni ortézy RhizoLoc OA
Nejprve odepnéte dlouhy
pasek (B) se zapinanim (D)

z trnu spony na pasku (E) a
poté odvinte ovinovaci pasek
z palce (C), aniz byste na né
vyvijeli tah. Nyni RhizoLoc OA
odlozte. @

Pokyny k cisténi

Upozornéni: Nikdy vyrobek

nevystavujte pfimému teplu

(napriklad topeni, slune¢nimu

zareni, ulozeni v osobnim

vozidle)! V pripadé kontaktu

se slanou nebo chlorovanou

vodou ortézu dukladné

oplachnéte cistou vodou. Mlze

dojit k poSkozeni materialu.

To muZze negativné ovlivnit

Ucinnost vyrobku.

1.Uzavrete véechna zapinani a
perte ortézu'! pouze rucné
priteploté 30°C a s pouzitim
jemného praciho prostiedku.
Pri tomto postupu mohou
véechny soucasti zUstat na
ortéze.

2.Samodrzici pasek pro ovinuti
palce (D) v mokrém stavu
neprilne, proto jej nahradte
druhym dodanym
ovinovacim paskem. Jakmile
mokry pasek uschne, lze jej
zZnovu pouzit.

3.Pravidelna péce zarucuje
optimalni ucinek.

4.Vyrobek neni vhodny do su-
Sicky. Ortézu nechte
oschnout na vzduchu.

Misto pouzivani
Podle indikaci
(Palec). Viz ucel.



Pokyny k udrzbé

Pri spravném zachazeni a péci
vyrobek nevyzaduje zadnou
udrzbu.

Navod k sestaveni a
montazi

Vyrobek musi prizpusobit
odborny personal?.

Technické udaje/

parametry

Vas vyrobek se sklada z téchto

casti:

= Spona na palec (A) s dlouhym
(zapéstnim) paskem (B) a
kratkym (volarnim) paskem
(F).

«Pasek pro ovinuti palce (C)
(volitelny)

« Spojovaci prvek pasku (G)

«Zavirani s o¢kem (D) a sponou
pasku (E).

Upozornéni tykajici se

opakovaného pouzivani

Vyrobek je urcen k individualni-

mu oSetreni jednoho pacienta

nebo pacientky.

Zaruka

Plati zakonna ustanoveni

zeme, ve které byl produkt za-

koupen. Jestlize predpokladate,

ze nastal pripad uplatnénf

zaruky, obratte se nejdfive na

osobu, od které jste produkt

zakoupili. Pred ohlasenim

naroku ze zaruky vyrobek

vycistéte. Pri nerespektovani

pokynt k nakladani s vyrob-

kem RhizoLoc OA a k péci o

néj muze byt zaruka omezena

nebo vyloucena.

Plnéni ze zaruky je vylouceno v

nasledujicich pripadech

« Pouziti neodpovidajici
indikaci

« Nerespektovani pokynt
odborného personéalu

« Svévolné pozmeénovani
vyrobku

Pokyny k poskytovani
odpovédnosti

Pokud nejste odborny
personal?, neprovadéjte
samodiagnostiku

ani samolécbu. Pred

prvnim pouzitim naseho
zdravotnického prostredku
se poradte s lékarem nebo
odbornym personalem?,
protoZe je to jediny zpUsob,
jak posoudit u¢inek naseho
vyrobku na vase télo a

v pripadé potreby urcit
pripadna aplikacni rizika
vyplyvajici z vasi telesne
konstituce. Ridte se radami
tohoto odborného personalu
a véemi informacemi v
tomto dokumentu/ nebo jeho
online verzi — véetné vynatka
(zejmeéna: texty, obrazky,
grafika atd.).

Mate-li po konzultaci s
odbornym personalem jakékoli
pochybnosti, obratte se na
svého lékare, prodejce nebo
kontaktujte primo nas.

Ohlasovaci povinnost
Na zakladé regionalnich
zakonnych predpist jste
povinni neprodlené ohlasit
kazdou zavaznou udalost pri
pouziti tohoto ékarského
vyrobku jak vyrobci, tak i
prislusnému mistnimu uradu.
Nase kontaktni Udaje najdete
na zadni strané této brozury.

Likvidace

Po skonceni doby pouzitelnosti
vyrobek zlikvidujte podle
platnych mistnich predpisu.

SloZeni materialu
Termoplasticky elastomer
(TPE), Polypropylen

(PP), Polyester (PES),
Termoplasticky polyuretan
(TPU)

[MD] — Medical Device
(Zdravotnicky prostredek)

[0ol] - |dentifikator maticového
2D kodu jako UDI

Odborny
personal2

Prizpusobeni spojovaciho
prvku pasku (G)

K imobilizaci a odleh¢eni
sedlového, prip. bazalniho
kloubu palce se spona na
palec (A) umistuje mezi palec
a ukazovak. @ Dlouhy zapéstni
pasek (B) se vede pres hrbet
ruky. @ Kratky pasek (F) je
umistén na dlani.

Obtocte dlouhy zapéstni pasek
kolem zapésti a zkontrolujte
spravné usazeni ortézy

a paskl. Upozornéni: Pri
nastavovani ortézy dbejte na
to, aby ruka a palec byly ve
funkéni poloze (viz kryci list
navodu k pouziti).

Pokud je pasek prilis

volny / prilis tésny nebo
nepriléha k ruce, lze jej upravit.
V tomto pripadé ortézu sejméte
a z dlouhého zéapéstniho pasku
zcela odstrante zavirani s
ockem (D) a spojovaci prvek
pasku (G).

Sponu na palec znovu umistéte
mezi palec a ukazovacek (

® a @). Dlouhy zapéstni

pasek vedte opét z hibetu

ruky kolem zapésti tak, aby

se plochou dotykal povrchu. V
misté kfizeni kratkého pasku
(F) s dlouhym paskem (B) @ si
oznacte dva otvory lezici nad
sebou.

@ Nyni umistéte spojovaci
prvek pasku (G) do oznac¢eného
otvoru kratkého (volarniho)

pasku (F). Upozornéni: Hladky
povrch spojovaciho prvku
pasku sméruje k ruce.

@ Poté vlozte dlouhy zapéstni
pasek (B) z bo¢ni strany do
spojovaciho prvku pasku (G)

a tahnéte pasek do polohy,
dokud se oba oznacené otvory
neprekryji.

TIP: @ V pipadsé, Ze kratky
pasek (F) precniva pres dlouhy
pasek (B), lze koncovou ¢ast
kratkého pasku (F) zkratit
nGzkami.

Prizpusobeni spony pasku s
hrotem (E)

@ Spona pasku (E) je jiz

pri dodani pfipevnéna k
zapéstnimu pasku (B).V
idealnim pripadé by méla

byt posunuta do Urovné
ukazovacku a prostrednicku.
Pokud je spona dobre usazena
mezi palcem a ukazovackem,
vedte dlouhy zapéstni pasek
dale smérem k hrbetu ruky

a zkontrolujte, zda se pasek
ve svém pribéhu dotyka trnu
spony na pasku.V opacném
pripadé lze sponu pasku
posunout (E). K dispozici

je celkem sedm moznosti
nastaveni polohy. Idealni
poloha pro upevnéni (s
nasazenym dlouhym paskem)
je takova, kdy se ortéza
plochou dotyka povrchu a
pfitom pohodlné a ne pfrilis
tésné priléha k ruce / zapésti.
Délka zapéstniho pasku (B)
@ Zavéste nyni dlouhy pasek
bez zapinani (D) do spony
pasku. Pokud pritom ortéza
pohodlné sedi a nepriléha k
ruce prilis tésné, byla nalezena
idealni poloha pro upevnéni.
Nyni je treba pasek zkratit.

Za timto Ucelem odstrihnéte
pasek ve tvaru palkruhu

za fixovanym a za nim se



nachazejicim otvorem.

@ Zacvaknéte zapinani s
oc¢kem (D) do poslednich dvou
otvort dlouhého zapéstniho
pasku (B).

Dodrzujte pritom pokyny k
pouzivani pro pacienty.

Upozornéni: Pokud je
samodrzici pasek pro ovinuti
palce (C) prilis dlouhy, lze jej
pfipadné zkratit nGzkami.
Stav informaci: 2025-02

1 Ortéza = ortopedicka pomUcka ke
stabilizaci, odlehceni, znehybnéni,
vedeni ¢i korekci koncetin nebo
trupu

2 0dborny personal je kazda osoba,
ktera je opravnéna dle platnych
statnich nebo Grednich nafizeni a
dalsich predpisl provadét
prizplsobeni a instruktaz o

pouzivani ortopedickych pomucek.

Jako vyrobce durazné
doporucujeme, aby takova osoba
méla vzdélani v oblasti technické
ortopedie nebo srovnatelné
ziskané dovednosti, jakoz i v
oblasti ortopedicko-technické
infrastruktury.

@ slovensky

Vazeny pacient,
dakujeme pekne, Ze ste sa
rozhodli pre vyrobok firmy
Bauerfeind.

Pracujeme kazdy den na
zlep$eni medicinskej ucinnosti
nasich vyrobkov, lebo Vase
zdravie ndm lezi na srdci.
Precitajte si starostlivo

tento navod na pouzitie a
dodrziavajte ho . Pri otazkach
sa obratte na svojho lekara
alebo odbornu predajnu.

Stanovenie Ucelu

RhizoLoc OA je medicinsky
vyrobok. Je to ortéza' na
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stabilizaciu a uvolnenie sedla

palca alebo klbu zakladne

palca.

Indikacie

« Osteoartritida (napriklad
rizartréza)

« Artritida

« Akutn / posttraumaticke
(napr. pretazenie, deformacie,
pomliazdeniny)

« Chronické (nestabilita vaziva,
opakujuce sa poruchy klbov)

« Pooperacné (napriklad po
artroplastike)

«Funkéné tazkosti (pretazenie,
v pripade opakujucich sa
poruch klbov a pod.)

« Stavy podrazdenia (chronickg,

akutne, pourazove,
pooperaéné)

Rizika pouzivania
Pozor*

Respektujte ¢o najpresnejsie
zadania uvedené v tomto
navode a pokyny
kvalifikovaného personalu.

« Ortéza RhizoLoc OA sa smie
nosit iba podla pokynov v
tomto navode na pouzitie a na
uvedenych oblastiach pouzitia
(miesto nasadenia).

« Predpoklada sa odborna
manipuldcia/ pouzivanie.

« Aby sa zarucilo optimalne
upevnenie RhizoLoc OA,
musite skontrolovat, ¢i je
vyrobok dostato¢ne
vytvarovany, alebo sa musi
dodatocne tvarovo prispdsobit
telesnej velkosti
prostrednictvom odborného
personalu?. (Prvotné)
nastavenie a uvedenie smie
vykonavat len odborny
personal?.

+Oznacenie RhizoLoc OA s
informaciami o velkosti, ¢isle
strany a oznacenim CE sa
nachadza na obale produktu a

na vnutornej strane ortézy na
palec (A).

+Hovorte o kombinacii s
inymi produktmi, napr. v
ramci kompresnej terapie
(panéuchy) vopred u svojho
lekara.

« Zodpovednost za vyrobok
je vylucena v pripade
neodborného pouzivania alebo
pouzitia na iny ucel, nez na
aky bol urceny, a zakonna
zaruka je obmedzena alebo uz
neplati.

« Nikdy nenechajte vyrobok prist
do kontaktu s prostriedkami
obsahujucimi tuky a kyseliny,
masti a emulzie. Nie je
dovolené vykonavat akékolvek
zmeny vyrobku.

« Vedlajsie ucinky, ktoré
postihuju cely organizmus, nie
su doteraz zname.

« Nepritahujte RhizoLoc OA
prilis pevne, lebo v opacnom
pripade moze dojst k lokalnym
tlakovym priznakom. V zried-
kavych pripadoch je mozné
zUzenie ciev a nervov. Uvolnite
v tomto pripade popruh Rhi-
zolLoc OA a v pripade potreby
nechajte skontrolovat velkost
vasej
RhizoLoc OA.

« Pokial spozorujete akékolvek
negativne zmeny alebo
narastajuce priznaky v
sUvislosti s uzivanim vyrobku,
prestante ho pouzivat a
obratte sa na svojho lekara.

« Pozor: Pri uvolneni popruhov a
tiez napinacich a uzatvaracich
systémov alebo pri odlozeni
vyrobku alebo Uprave limitov
pohybu dochadza k nedosta-
tocnej starostlivosti / nedosta-
to¢nej ochrane casti tela, ktora
potrebuje oSetrenie. Zabrante
v tomto pripade hlavne aké-
mukolvek zatazeniu tejto ¢asti
tela.
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« Pokial chcete pouZit svoj
vyrobok Bauerfeind z dévodu
akutnych tazkosti/ zraneni,
musite vyhladat pred prvym
pouzitim urychlene odbornu
lekarsku pomoc a riadit sa
tymito radami. M6zu existo-
vat obmedzenia slvisiace s
indikaciou, ktoré vam vysvetli
odborny personal. Najma
riadenie vozidiel, inych do-
pravnych prostriedkov alebo
strojov moze byt mozné len
v obmedzenom rozsahu. V
pripade pochybnosti vam
odporucame, aby ste sa nate-
raz zdrzali vy$sie uvedenych
¢innosti.

Kontraindikacie

Precitlivenost veduca k vzniku

ochorenia nie je doteraz

znama.

U nasledujucich obrazoch

ochorenia sa nasadenie a

pouzivanie takejto pomocky

indikuje iba po porade s

lekarom:

»Ochorenia/ poranenia koze
v oSetrovanej casti tela,
predovsetkym pri prejavoch
zapalu, takisto ako vyrazky
s opuchom, scervenanie a
prehriatie

« Precitlivenost a poruchy
pohybu paze/ruky, napr. pri
cukrovke (diabetes mellitus)

« Poruchy lymfatického odtoku,
tiez nejasné opuchy makkych
Casti v urcitej vzdialenosti od
ulozenej ortézy

«Dusevné a fyzické
obmedzenie, pri ktorom nie je
mozné pouzivanie ortézy bez
nebezpecenstva

Suciastky

A - ortéza na palce

B - dlhy popruh (zapéastie)

C - samolepiaci (textilny)

popruh na omotavanie



palca, nahradny popruh je
sucastou balenia

D - uzaver s ockom

E - spona popruhu s tfiiom

F - kratky popruh (volarny)

G - spojka popruhu

Pokyny pre pouzivanie

Nasadenie a zlozenie ortézy'
si musite pred prvym
pouzitim nacvicit s odbornym
personalom?2.

PriloZenie RhizoLoc OA

Ak chcete pouzit RhizoLoc OA
na postihnuty palec, uzavery
(B a C) su otvorené. Pretahujte
ruku cez popruh na zapdstie
s palcami od seba (B), kym
sa nedostane plastova ortéza
medzi palec a ukazovak.

@ Orientujte sa pritom tiez
symbolom ruky na vnutornej
strane ortézy palca (A).

Teraz si omotajte dlhy popruh
(B) okolo zapastia. Uzaver s
ockom (D) sa zavesi na sponu
popruhu na chrbte ruky (E).
Budete pritom pocut jemné
kliknutie. @

Teraz omotajte samolepiaci
popruh na palec (C) okolo palca
bez napatia.

Upozornenie: Ak sa textilny
obal na palec (€) namo¢i,
musi sa odstranit a vysusit
na vzduchu. Kym schne
odstraneny popruh, pouzite
prilozeny ndhradny popruh.
Za tymto ucelom zacvaknite
popruh s nitom priamo

z ortézy. @ a zacvaknite
prilozeny druhy popruh na
rovnaké miesto na vnutornej
strane ortézy. Akonahle je
mokry popruh suchy, je opat
pripraveny na pouzitie.

Po konzultacii s lekarom
mozete uvolnit stabilizaciu
klbu zakladne palca v zavislosti
od fazy terapie odstranenim

popruhu na ovijanie palca @.
To umoznuje

miernu dynamizaciu
metakarpofalangealneho kibu.
Zlozenie RhizoLoc OA

Najprv zveste dlhy popruh (B)
s uzaverom (D) z tfia spony
popruhu (E) a potom odmotajte
popruh palca (C) - tiez tu bez
tahu. Potom si zlozte RhizoLoc
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Pokyny pre Cistenie

Upozornenie: Nevystavujte

vyrobok priamemu ziareniu

(napr. kurenie, slnecné Ziarenie,

uskladnenie v osobnom auto-

mobile). Pri kontakte so slanou

alebo chlérovanou vodou

oplachnite ortézu ¢istou vodou.

Moznost poskodenia materi-

alu. Toto moze znizit G¢innost

vyrobku.

1.Zatvorte vSetky uzavery a
perte rucne ortézu' pri 30 °C
s pouzitim jemného pracieho
prostriedku alebo
prostriedku na umyvanie
riadu. Pritom mozu zostat
vsetky komponenty na
ortéze.

2.Samolepiaci popruh na
omotanie palca (D) nebude
drzat, pokial je vlhky, preto
ho musite vymenit za
prilozeny druhy popruh na
omotanie palca. Ked je
mokry remienok suchy, moze
sa opat pouzit.

3.Pravidelné oSetrovanie
zarucuje optimalne ucinky.

4.Vyrobok nie je vhodny do
susicky. Nechajte ortézu
vyschnut na vzduchu.

Miesto nasadenia

Podla indikacii.

(Palce). Pozri stanovenie Ucelu.

Pokyny pre udrzbu
Pri spravnej manipulacii

a osetrovani vyrobok
nepotrebuje ziadnu udrzbu.

Navod na zloZenie a

montaz
Vyrobok musi prisposobit
kvalifikovany personal?.

Technické udaje/

Parametre

Vas vyrobok sa sklada z:

«Ortéza palca (A) s dlhym
popruhom (zapastia) (B) a
kratkym (volarnym) popru-
hom (F)

«Popruh na omotanie palca (C)
(volitelny)

+Spojka popruhu (G)

«Uzaver s ockom (D) a sponou
popruhu (E)

Pokyny pre opakované
pouzitie

Vyrobok je naplanovany na
individualne osetrovanie pa-
cienta alebo pacientky.

Zaruka

Platia zakonné ustanovenia

krajiny, kde bol vyrobok zaku-

peny. Ak vznikne podozrenie

na zarucny pripad, kontaktujte

najprv priamo tu osobu, od

ktorej ste vyrobok zakupili.

Vyrobok sa musi pred podanim

zarucnej reklamacie vycistit.

Ak sa nerespektovali pokyny

k manipuldcii a oSetrovaniu

RhizoLoc OA, méze to negativ-

ne ovplyvnit alebo vylucit narok

na zaruku.

Zaruka je vylucena pri

« Pouzivani bez spravnej
indikacie;

« Nedodrziavani pokynov kvali-
fikovaného personalu

« svojvolnych zmenach
vyrobku.

Pokyny k zaruke
Nevykonavajte samostatnu
diagnostiku ani samoliecbu,
pokial nie ste odborny
personal?. Pred prvym
pouzitim nasho zdravotnickeho
pomocky sa bezpodmienecne
poradte s lekarom alebo
odbornym personalom?,
pretoze je to jediny spdsob,
ako posudit u¢inok nasho
vyrobku na vase telo a prip.
urcit uzivatelské rizika, ktoré
vyplyvaju z vasej osobnej
konstitucie. Respektujte

rady tohto kvalifikovaného
zdravotnickeho personalu a
tiez vSetky informacie uvedené
v tychto podkladoch/alebo v
ich - online prezentacii (tiez:
texty, obrazky, grafiky atd.).
Pokial mate po konzultacii

s odbornym personalom
nadalej pochybnosti, obratte
sa na svojho lekara, predajcu
alebo kontaktujte priamo nasu
spolo¢nost.

Ohlasovacia povinnost’
Na zaklade regionalnych za-
konnych predpisov ste povinni,
bezodkladne nahlasit kazdy
zavazny problém pri pouzivani
tohto medicinskeho vyrobku
vyrobcovi, ako aj kompetent-
nému uradu. Nase kontaktné
Udaje najdete na zadnej strane
tejto brozury.

Likvidacia

Zlikvidujte vyrobok po ukonceni

pouzivania podla miestnych
predpisov.

ZloZenie materialu
Termoplasticky elastomér
(TPE), Polypropylén

(PP), Polyester (PES),
Termoplasticky polyuretan
(TPU)



- Medical Device
(Zdravotnicke pomécky)

0ol - |dentifikator DataMatrix
ako UDI

Odborny
personal2

Prispdsobenie spojky popruhu
(G)

Ortéza na palec (A) je
umiestnena medzi palcom a
ukazovakom na znehybnenie a
uvolnenie sedlového klbu palca
alebo kibu zakladne palca. @
Dlhy remienok na zapastie (B)
prechadza cez chrbat ruky. @
Kratky popruh (F) lezi na dlani.
Omotajte si dlhy remienok

na zapastie okolo zapastia

a skontrolujte, ¢i ortéza a
remienky spravne sedia.
Upozornenie: Pri nasadzovani
davajte pozor, aby ruka a
palec boli vo funkénej polohe
(pozri kryci list navodu na
pouzivanie).

Ak je chod popruhu prilis
volny / prilis tesny alebo sa
nehodi do ruky, d& sa nastavit.
OdloZzte k tomu ortézu a
odstrante uzaver s otkom (D) a
spojku popruhu (6) kompletne
z dlhého popruhu zapastia.
Umiestnite ortézu palca opat
medzi palec a ukazovak (@ a
@). Dlhy remienok na zapastie
si musite opat previest

okolo zapastia zo zadnej
strany ruky tak, aby priliehal
naplocho. Na mieste skrizenia
kratkeho popruhu (F) a dlhého
popruhu (B) @ oznacte dva
prekryvajuce sa otvory.

@ Potom umiestnite spojku
popruhu (G) v oznacenom
otvore kratkeho (volarneho)

popruhu (F). Upozornenie:
Hladky povrch spojky popruhu
smeruje pritom k ruke.

@ Potom presunite dlhy popruh
na zapastie(B) opat z bo¢nej
strany do spojky popruhu

(G) a tahajte pas, kym sa

dva oznacené otvory nebudu
prekryvat.

TIP: @ Pre pripad, ze kratky
popruh vycnieva (F) cez dlhy
popruh (B), da sa skratit
koncovka kratkeho popruhu (F)
pomocoiu noznic.
Nastavovacia spona popruhu
s tifiom (E)

@ Spona popruhu (E) je

pri dodavke uz upevnena

na popruhu zapéastia (B). V
idedlnom pripade by mal

byt zatlaceny az na Uroven
ukazovaka a prostrednika.
Pokial zapadne spona tesne
medzi palec a ukazovak,
presunte dlhy remienok na
zapastie na chrbat ruky a
skontrolujte, ¢i remienok
naraza pri svojom chode na
hrot spony remienka. Ak tomu
tak nie je, musi sa spona
popruhu (E) premiestnit. K
tomu je k dispozicii sedem
moznosti polohy. Idealna
poloha uzavretia (s prilozenym
dlhym popruhom) bola
najdena, ked prilieha ortéza
naplocho, pohodlne a nesedi
prilis tesne na ruke / zapasti.
Dizka popruhu na zapistie (B)
@ Teraz zaveste dlhy popruh
bez uzaveru (D) do spony
popruhu. Pokial sedi ortéza
pohodlne a nie prili$ tesne

na ruke, potom bola najdena
idealna uzatvaracia poloha.
Potom sa musi skratit popruh.
K tomu odstrihnite z popruhu
polkruhovy otvor na zavesenie,
ktory sa bude nachadzat pod
nim.

@ Zacvaknite uzaver s ockom
(D) do poslednych dvoch
otvorov dlhého remienka na
zapastie (B).

Respektujte pokyny pre
pouzivanie pre pacientov.

Upozornenie: Ak je
samolepiaci popruh na
omotanie palca noznicami
(C) prilis dlhy, mozno ho tiez
skratit noznicami.

Stav informacii: 2025-02

1 Ortéza = ortopedicka pomécka
pre stabilizaciu, odlahcenie,
upokojenie, vedenie alebo korekciu
koncatin alebo trupu

2 0dborny personal su vsetky osoby,
ktoré su opravnené vybavovat
ortopedické pomacky a instruovat
ich pouzivanie v stlade s platnymi
statnymi alebo institucionalnymi
predpismi a inymi poziadavkami.
Ako vyrobca dérazne odporucame,
aby takato osoba mala vzdelanie v
oblasti ortopédie alebo
porovnatelné ziskané zrucnosti,
ako aj ortopedicku infrastrukturu.

@ magyar

Tisztelt Paciensiink!

Koszonjik, hogy a Bauerfeind
termékét valasztotta.

Minden nap azon dolgozunk,
hogy a termékeink egészség-
lgyi hatékonysagat noveljlk,
hiszen az On egészsége fontos
szamunkra.

Kérjuk, figyelmesen olvassa el
és pontosan tartsa be a jelen
hasznalati utmutatéban leir-
takat. Felmerild kérdéseivel
kapcsolatban forduljon a kez-
el6orvosahoz vagy keresse fel
a szakizletet.

Rendeltetés

A RhizoLoc OA egy gyogyaszati
termék. A hivelykujj nyereg-
izliletének és alapiziletének
nyugalomba helyezésére és
tehermentesitésére szolgald
ortézis'.

Javallatok

« Artrézis (pl.: az elsé karpo-
metakarpalis izilet artrozisa)

« Artritisz

« Akut/ sérilés utani (pl.:
tulterhelések, randulasok,
z0z6dédsok)

« Kronikus (szalaginstabilitasok,
visszatérd hibas iziileti
helyzetek)

« M(tét utan (pl. izlleti
plasztika utan)

« Funkcionalis panaszok
(tulterhelések, visszatérd
hibas izlleti helyzetek
esetében, stb.)

« Erzékeny allapotok (kronikus,
akut, sériilés utani, m(tét
utani)

Hasznalati kockazatok

Vigyazat*

Kérjiik, pontosan tartsa be a

jelen hasznalati utmutato

eldirasait és a

k élyzet ut.

« A RhizoLoc OA kizarolag a
hasznalati utmutatéban talal-
hato utasitasok szerint és a
felsorolt felhasznalasi terile-
teken (hasznalati hely) visel-
heté.

« A terméket szakszer(en kell
alkalmazni/ viselni.

» A RhizoLoc OA optimalis
illeszkedésének biztositasa
érdekében meg kell vizsgalni,
hogy megfelelé-e a termék
alakja, és nem sziikséges-e,
hogy szakember? utélag a
test formajahoz igazitsa. Az
(elsé) hozzaigazitast és a




hasznalat bemutatasat
kizarélag szakszemélyzet?
végezheti.

« A RhizolLoc OA cimkéje, amely
a termék méretét,
oldaljelolését és a CE-
jelolésével kapcsolatos
informacidkat tartalmazza, a
termék csomagolasan és a
hivelykujjheveder belsé
oldalan talalhato (A).

« Mas termékekkel, pl.
kompresszids terapia
keretében (karharisnya)
torténd hasznalatarol kérje
kezel6orvosa véleményét.

« A szakszer(tlen vagy nem
rendeltetésszer( hasznalat
a termékfeleldsség kizarasat
jelenti és a torvényes jotallas
korlatozott vagy teljes
mértékben érvénytelen.

. Ugyeljen arra, hogy a termék
ne érintkezzen zsir- vagy
savtartalmu anyagokkal,
kendcsokkel és krémekkel. A
terméket ne valtoztassa meg.

« Jelenleg nem ismertek
a terméknek az egész
szervezetre hatd
mellékhatasai.

- Ugyeljen arra, hogy az
RhizoLoc OA ne legyen tul
szoros, mert ez a szovetek
helyi megnyomddasat
okozhatja. Ritkan eléfordulhat
a véredények vagy az
idegpalyak részleges
besz(kilése. Ilyen esetben
lazitsa meg a
RhizoLoc OA pantjait, és
sziikség esetén ellendriztesse
a RhizoLoc OA méretét.

«Amennyiben a termék
hasznalataval kapcsolatban
negativ valtozasokat vagy
a panaszok sulyosbodasat
tapasztalja, ne alkalmazza
tovabb és forduljon az orvo-
sahoz.
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«Vigyazat: Ha a pantok és a
feszité- és rogzitérendszerek
meglazulnak, vagy a terméket
leveszik, illetve ha a moz-
gaskorlatozas-beallitasokat
elallitjak, a kezelést igénylé
testrész ellatasa/védelme
nem lesz megfelelé mértéky.
Kilonosen ebben az esetben
kerllje ezen testrész barmi-
lyen megterhelését.

+Ha On a Bauerfeind termékeét
akut panaszok/ sérilés miatt
kivanja hasznalni, az elsé
hasznalat el6tt stirgésen
kérje és kovesse szakorvosa
tanacsat. Eléfordulhatnak
az indikacioval kapcsolatos
korlatozasok, amelyekrél
a szakszemélyzet ad
tajékoztatast. El6fordulhat,
hogy kilondsen a jarmuvek,
egyéb szallitoeszkozok
vagy gépek vezetése csak
korlatozottan lehetséges.

Ha kétségei vannak, azt
javasoljuk, hogy egyelére
tartézkodjon a fent emlitett
tevékenységektol.

Ellenjavallatok

Orvosilag jelent6s

tulérzékenységre utald tiinetek

jelenleg nem ismeretesek. A

kovetkezé diagnozisok esetén

az ilyen jellegl gyogyaszati
segédeszkozok viselése és
alkalmazésa csak az orvossal
folytatott megbeszélés utan
javallott:

« Bérbetegségek, a bér
sérllései a segédeszkoz altal
ellatott testtajékon, kiilonosen
gyulladasos tiinetek megléte
esetén, valamint gyulladt
hegek, bérpir és tulzott
melegség esetén

» A kar és a kéz érzékelési és
a mozgasi zavara esetén,
pl. cukorbetegség (Diabetes
mellitus) esetén

« Nyirokaramlasi zavarok,
tisztazatlan, testidegen
lagyrészi duzzanatok a
felhelyezett ortézis miatt

« Szellemi és fizikai képesség
csokkenése, amely esetben
az ortézist nem lehet veszély
nélkil hasznalni

Alkotorészek

A — Hivelykujjheveder

B - Hosszl pant (csukléiziilet)

C - Ontapados (textil)
huvelykujjpant, tartalék
pant mellékelve

D - Rogzités flzélyukkal

E - Tlskés ovesat

F - Rovid pant (volaris)

G - Pantcsatlakozd

Hasznalati utmutato

Az els6 hasznalat el6tt
szakszemélyzettel? gyakorolja
az ortézis' fel- és levételét.

Az RhizoLoc OA felhelyezése
Az RhizoLoc OA ortézisnek az
érintett hivelykujjra torténé
felhelyezéséhez a rogzitések-
nek nyitva kell lennitk (B és C).
Kinyujtott hivelykujjal vezesse
at a kezét a csuklopanton (B)
addig, amig a mtanyag he-
veder a

hivelyk- és mutatéujja kozé
nem keriil. @ A hiivelykujjhe-
veder belsé oldalan talalhato
kéz szimbolum segit a tajéko-
z6dasban (A).

Vezesse a hosszu pantot (B)

a csukldja koré. A fizélyukkal
ellatott rogzitést (D) a kézhaton
talalhato Gvesatra (E) kell
beakasztani. Ekozben egy halk
kattanas hallhato. @

Tekerje az ontapadds
hivelykujjpantot (C) a
huvelykujja koré anélkil, hogy
meghuzna. ©@

Megjegyzés: Ha a textil
hivelykujjpant (C) nedves
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lesz, le kell venni, hogy
megszaradjon a levegdn.
Kérjik, hasznalja a mellékelt
potpantot, amig az eltavolitott
pant szarad. Ehhez pattintsa
ki a szegeccsel ellatott

Gvet az ortézisbél. @ és a
mellékelt masodik pantot
pattintsa ugyanoda az

ortézis belsejében. Amint a
nedves pant megszaradt, Ujra
hasznalhato.

Az orvosaval tortent
megbeszélés utan

terapias fazistol figgden a
hivelykujjpant levételével
feloldhatja a hivelykujj-
alapiziilet stabilizalasat @

. Ezaltal lehet6vé valik a
hivelykujj alapiziletének
meérsékelt dinamizalasa.

Az RhizoLoc OA levétele
Eldszor akassza ki a hosszu
pantot (B) a rogzitével (D) az
Gvcsat tiiskéjébél (E), majd
tekerje le a hivelykujjpantot
(C) - ebben az esetben is meg-
feszités nélkil. Majd vegye le a
RhizoLoc OA-t. @

Tisztitasi utasitasok
Megjegyzés: Ugyeljen arra,
hogy a terméket soha ne érje
kozvetlen héhatas (pl. fltés,
napsugarzas vagy gépkocsiban
torténd tarolds miatt). Sés vagy
kloros vizzel valo érintkezés
esetén mossa le tiszta vizzel
az ortézist. Az ilyen hatasok
miatt az anyag karosodhat.
Mindez befolyasolhatja a
termék hatékonysagat.
1.Kérjlk, hogy zarja be az dsz-
szes rogzitést és az ortézist!
csak kimélé mosodszerrel
vagy mosogatoszerrel, 30 °C-
on, kézzel mossa. lgy az 6sz-
szes alkatrész az ortézisen
maradhat.
2.Az 6ntapados hivelykujjpant
(D) nedves &llapotban nem



tapad, ezért cserélje ki ezt a
pantot a mellékelt masodik
hivelykujjpantra. Amint a
nedves pant megszaradt,
Ujra hasznéalhato.

3.A rendszeres apolas
garantalja az optimalis
hatast.

4. A termék nem szarithato
szaritégépben. Az ortézist
szabad levegén hagyja
megszaradni.

Hasznalati hely

A javallatoknak megfeleléen
(Huvelykujj). Lasd a
rendeltetést.

Karbantartasi utmutato
Megfelelé kezelés és apolas
esetén a termék nem igényel
karbantartast.
Osszeallitasi és
szerelési utmutato

A termék beallitasat
szakszemélyzet? végezze.

Miiszaki adatok /

paraméterek

Az On terméke a kdvetkezdket

tartalmazza:

< Huvelykujjheveder (A) egy
hosszu (csukléiziieti-)panttal
(B) és egy rovid (volaris)
panttal (F)

«Hiivelykujjpant (C)
(valaszthato)

« Pantcsatlakozo (G)

« Flizélyukkal ellatott rogzités
(D) és dvcsat (E)

Utasitasok ujboli

hasznalathoz

A termeék a betegek egyénre

szabott ellatasara készilt.

Garancia

Annak az orszagnak a torvényi
eldirdsai érvényesek, amelyben
a termeket megvasarolta.
Amennyiben On garancialis
problémat gyanit, kérjik, hogy

elészor forduljon ahhoz, akitél

On a terméket megvasarolta.

Kérjik, hogy a terméket a ga-

rancidlis probléma bejelentése

el6tt mossa ki. Amennyiben

a RhizoLoc OA hasznalatara

és az apolasara vonatkozo

utasitasokat nem tartottak be,

a garancia karosodhat vagy

kizarasra kerilhet.

A garanciat kizaro feltételek:

« Nem az indikaciénak megfe-
lelé hasznalat

« Amennyiben nem tartjak be a
szakszemeélyzet utasitasat

- Onhatalmulag elvégzett
valtoztatasok a terméken

Jogi nyilatkozat

Ne végezzen dndiagnozist
vagy 6ngyogyitast, kiveve,

ha On a szakszemélyzet?
tagja. Gyogyaszati termeékink
elsé hasznalata el6tt
mindenképpen kérje ki orvos
vagy a szakszemélyzet?
tanacsat, mivel csak igy
merhetd fel termekink

hatdsa az On szervezetére,

és csak igy hatarozhatok

meg az On személyes alkata
miatt esetlegesen felmerilé
hasznalati kockazatok. Kévesse
az emlitett szakszemélyzet
tanacsait, valamint az ebben

a dokumentumban/ vagy
annak online megjelenitésében
(szévegek, kepek, grafikak stb.)
talalhato 0sszes utasitast.

Amennyiben az egészséglgyi
szakemberrel vald konzultaciot
kovetéen barmilyen kételye
marad, kérjlk, forduljon orvo-
sahoz, viszonteladoéjahoz vagy
kozvetlenil hozzank.

Jelentési kotelezettség
A regionalis torvényi eléirasok
alapjan On koteles a jelen
gyogyaszati termék hasznalata
soran jelentkez6 valamennyi

jelentés eseményt haladék-
talanul jelenteni a gyarto,
valamint az illetékes hatdsag
felé. Elérhetéségeinket a jelen
tajékoztatd hatoldalan talalja.

Hulladékkezelés

Kérjik, a hasznalatot kdvetéen
a terméket a helyi eléirdsoknak
megfeleléen artalmatlanitsa.

Anyag Osszetétele
Termoplasztikus elasztomer
(TPE), Polipropilén

(PP), Poliészter (PES),
Termoplasztikus poliuretan
(TPU)

- Medical Device
(Orvostechnikai eszkéz)

[Uo] - Az UDI az adatmatrix
azonositoja

Szakszemély-
zet?

A pantcsatlakozé (G) beal-
litasa

A hivelykujjheveder (A) a hi-
velyk- és a mutatéujj kozott he-
lyezkedik el, hogy nyugalomba
helyezze és tehermentesitse a
hivelykujj nyereg- vagy az alap
iziiletét. @ A hosszu csuklopant
(B) a kézhatra keril. @ A révid
pant (F) a tenyéren fekszik.
Vezesse a hosszu csuklopantot
a csuklo koré, és ellendrizze,
hogy az ortézis és a pantok
megfeleléen illeszkednek-e.
Megjegyzés: Felhelyezéskor
lgyeljen arra, hogy a kéz

és a hivelykujj funkcionalis
helyzetben legyen (lasd a
hasznalati utmutatd fedlapjat).

Ha a pant tul laza/tul szoros
vagy nem illeszkedik a kézre,
akkor azt be lehet allitani.
Ehhez vegye le az ortézist, és
teljesen tavolitsa el a fiz6lyuk-
kal ellatott rogzitést (D) és a
pantcsatlakozot (G) a hosszu
csuklopantrol.

Helyezze vissza a
hivelykujjhevedert a hiivelyk-
és a mutatdujj kozé (@ és @).
Vezesse a hosszu csuklopantot
ismét a kézhatrol a csuklo koré,
hogy az rasimuljon a feliletre.
A révid (F) és a hosszu pant (B)
® metszéspontjaban jeldlje
meg a két egymas feletti lyukat.
[ Helyezze a pantcsatlakozot
(G) a révid (volaris) pant megje-
(6lt lyukaba.(F). Megjegyzés: A
pantcsatlakozd sima felllete a
kéz felé néz.

@ Ezutan helyezze vissza a
hosszu csuklopantot (B) oldalrél
a pantcsatlakozéba (G), és
huzza a pantot addig, amig a
két megjelolt lyuk egymas folé
nem kerdl.

TIPP: D Abban az esetben, ha a
rovid pant (F) tulnyualik a hosszu
panton (B), a rovid pant végét
(F) olloval le lehet vagni.

A tiiskés dvcsat (E) beallita

@ Az 6vcsat (E) mar a szallitas-
kor a csuklopantra (B) van rog-
zitve. Idealis esetben a mutaté-
és a kozépso ujjak szintjéig kell
feltolva helyezédnie.

Amikor a heveder megfeleléen
illeszkedik a hivelyk- és
mutatoujj kozé, vezesse

a hosszu csuklopantot a
kézhatra, és ellendrizze,

hogy a pant eléri-e az dvcsat
tuskéjét. Ha nem, akkor

az dvcesat (E) helyezédése
modosithaté. Ehhez dsszesen
hét pozicios lehetéség all
rendelkezésre. Akkor értiik




el az ideélis rogzitési poziciot
(a hosszu hevederrel),

amikor az ortézis rasimul a
feluletre, kényelmesen és
nem tul szorosan illeszkedik a
kézre / csuklora.

A csuklopant (B) hossza

@ Akassza a hosszu pantot
rogzités nélkil (D) az 6vcsatba.
Ha az ortézis kényelmesen és
nem tul szorosan illeszkedik a
kézre akkor elértiik az idedlis
rogzitési pozicio. A pantot
most le lehet roviditeni. Ehhez
félkorben vagja le a pantrol a
beakasztott és az alatta lévé
lyukat.

@ Pattintsa be a fizélyukkal
ellatott rogzitést (D) a hosszu
csuklopant utolso két lyukaba
(B).

Kérjik, vegye figyelembe a
betegeknek szolo hasznalati
utmutatot.

Megjegyzés: Ha az 6ntapados
hivelykujjpant (C) tul hosszu,
olloval le lehet vagni.

Informacios allapot: 2025-02

1 Ortézis = ortopédiai
segédeszkoz végtagok
vagy torzs stabilizalasara,
tehermentesitésére, pihentetésére,
vezetésére, vagy korrigalasara

2 A szakszemélyzet azokat a szemé-
lyeket jelenti, akik az On orszaga-
ban érvényes allami vagy intézmeé-
nyi szabalyozasok értelmében az
ortopédiai segédeszkozok egyedi
illesztésére és hasznalatanak be-
tanitdsara jogosultak.
Gyartokent kifejezetten ajanljuk,
hogy az ilyen személy ortopédiai
képesitéssel vagy hasonléan meg-
szerzett készségekkel, valamint
ortopédiai infrastruktdraval ren-
delkezzen.

@ hrvatski

Postovani korisnici,

zahvaljujemo vam Sto ste se
odlucili za proizvod tvrtke
Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na po-
boljsanju medicinske ucinkovi-
tosti svojih proizvoda jer vase
nam je zdravlje izuzetno vazno.
Pazljivo procitajte i postujte
ove upute za uporabu .

Ako imate kakvih pitanja,
obratite se svom lijecniku ili
specijaliziranoj trgovini.

Odredena primjena
RhizoLoc OA je medicinski pro-
izvod. To je ortoza' za imobili-
zaciju i rasterecenje sedlastog
i korijenskog zgloba palca.
Indikacije

« Artroza (npr. rizartroza)

« Artritis

« Akutno / posttraumatski (npr.
preopterecenja, distorzije,
kontuzije)

«Kroni¢no (nestabilnosti
ligamenata, recidivirajuce
deformacije zgloba)

« Postoperativno (npr. nakon
artroplastike)

« Funkcionalne tegobe
(preopterecéenja, kod
recidivirajucih deformacija
zglobaisl)

«Iritacije (kronicne,
akutne, posttraumatske,
postoperativne)

Rizici primjene

Oprez*

Molimo obratite pozornost na

specifikacije navedene u ovim

uputama za uporabu i na
upute struénog osoblja.

« RhizoLoc OA smije se nositi
samo u skladu s podacima
navedenima u ovim uputama

za uporabu i u skladu s
navedenim podrucjima
primjene (mjesto primjene).
Podrazumijeva se stru¢na
primjena/ strucno
postavljanje proizvoda.

Da bi se proizvod RhizoLoc OA
mogao optimalno rabiti, treba
provjeriti je li primjereno
oblikovan, odnosno treba li ga
stru¢no osoblje? naknadno
prilagoditi tijelu. (Prvu)
prilagodbu i poduku smije
vrsiti samo stru¢no osoblje2.
Oznaka ortoze RhizoLoc OA s
informacijama o velicini,
strani i oznaci CE nalazi se na
ambalazi proizvoda i na
unutarnjoj strani drzaca za
palac (A).

Prethodno dogovorite
kombinaciju s drugim
proizvodima npr. u okviru
kompresijske terapije
(anatomski oblikovano pletivo
za ruku) s vasim lije¢nikom.
U slucaju nestrucne ili
nenamjenske primjene
isklju¢eno je jamstvo na
proizvod i jamstvene odredbe
su ogranicene ili otpadaju u
potpunosti.

Ne dopustite da proizvod
dode u dodir sa sredstvima
koja sadrze masnoce i
kiseline, ljekovitim mastima i
losionima. Nemojte provoditi
nikakve izmjene na proizvodu.
Dosad nisu poznate
nuspojave koje djeluju na
cijeli organizam.

RhizoLoc OA ne stezite
precvrsto jer moze doci do
lokalnih pritisaka. U rijetkim
slucajevima moguce je
suzenje krvnih Zila i zivaca.

U tom slucaju otpustite

trake RhizoLoc OA ortoze te
eventualno provjerite veli¢inu
RhizoLoc OA.
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« Ako prilikom uporabe
proizvoda ustanovite
promjene ili pak povecanje
tegoba, prestanite
upotrebljavati proizvod i
obratite se svojem lijecniku.

«Oprez: Ako su trake i sustavi
zatezanja i zakljucavanja
olabavljeni ili je proizvod
uklonjen ili postoji potreba
prilagodbe postavljenih
ogranicenja, tada nema
dovoljne njege / dovoljne
zastite dijela tijela koji treba
tretirati. Posebno u ovom
slucaju izbjegavajte svako
opterecenje na ovom dijelu
tijela.

« Ako Zelite koristiti svoj
Bauerfeind proizvod zbog
akutnih tegoba/ ozljeda,
prije prve uporabe hitno
potrazite strucni lijec¢nicki
savjet i postujte ga. Mogu
postojati ogranicenja
povezana s indikacijom koja
¢e Vam objasniti stru¢no
osoblje. Posebice upravljanje
vozilima, drugim prijevoznim
sredstvima ili strojevima
moze biti moguce samo u
ogranic¢enoj mjeri. Ukoliko
ste u nedoumici, savjetujemo
vam da se za sada suzdrzite
od prethodno navedenih
aktivnosti.

Kontraindikacije
Dosad nisu poznati medicinski
relevantni slucajevi
preosjetljivosti. U slucaju
pojave sljedecih simptoma
stavljanje i nosenje ovakvog
pomagala indicirano je tek
nakon prethodnog savjetovanja
s lijeCnikom:
«Kozne bolesti/ ozljede
na lijecenom dijelu tijela,
posebice u slucaju upalnih
pojava kao i izbocenih



oziljaka s otokom, crvenilom i
hipertermijom

«Smetnje osjetila i pokreta
ruke/ Sake, npr. kod Secerne
bolesti (diabetes mellitus)

«Smetnje u otjecanju limfe, isto
tako nejasne otekline mekog
tkiva distalno od postavljene
ortoze.

«Ogranic¢enje mentalnih i
fizickih sposobnosti, pri kojem
koristenje ortoze nije moguce
bez opasnosti

Elementi

A - drzac za palac

B - dugi remen (ruéni zglob)

C - samoprianjajudi (tekstilni)
remen za omatanje palca,
prilozen je jedan rezervni
remen

D - zatvara¢ s om¢om

E - kopca za remen s trnom

F — kratki remen (volarni)

G - spojnica za remen

Upute za primjenu

Stavljanje i skidanje ortoze!

potrebno je prije prve uporabe

uvjezbati sa strucnim
osobljem?2.

Postavljanje ortoze RhizoLoc

0A

Za postavljanje ortoze

RhizoLoc OA na pogodeni lanac

otvoreni su zatvaraci (B i C).

Saku rasirenih prstiju provucite

kroz remen za rucni zglob (B)

tako da plasticni drzac sjedne

izmedu palca i kaZiprsta. @

Pritom se orijentirajte i po

simbolu Sake na unutarnjoj

strani drzaca za palac (A).

Sada dugi remen (B) provedite

oko ru¢nog zgloba. Zatvarac

s omcom (D) objesi se na

nadlanicu na kopcu za remen

(E). Pritom se ¢uje tihi zvuk

klika. @

Sada samoprianjajuc¢i remen

za omatanje palca (C) bez

povlacenja omotajte oko
palca. @

Napomena: Ako se tekstilni
remen za omatanje palca

(C) namodi, valja ga skinuti
kako bi se osu$io na zraku.
Dok se skinuti remen susi,
upotrebljavajte prilozeni
rezervni remen za omatanje.
Za to remen sa zakovicom
izvadite izravno iz ortoze. @ i
prilozeni drugi remen uglavite
na istom mjestu na unutarnjoj
strani ortoze. Cim se mokri
remen osus$i, ponovno je
spreman za uporabu.

U dogovoru s lije¢nikom stabi-
lizaciju bazalnog zgloba palca
ovisno o fazi terapije mozete
otpustiti tako da skinete remen
za omatanje palca @. Na taj
se nacin omogucuje umjereno
dinamiziranje bazalnog zgloba
palca.

Skidanje ortoze RhizoLoc OA
Prvo dugi remen (B) zatva-
racem (D) otkvacite s trna
kopce za remen (E) pa zatim
odmotajte remen za omatanje
palca (€)

— i to bez povlacenja. Sada po-
stavite ortozu RhizoLoc OA. @

Upute za ¢iScenje
Napomena: Nikada ne izlazite
proizvod izravnoj toplini (npr.
grijanje, sunceva svjetlost,
skladistenje u osobnom vozilu).
Nakon kontakta sa slanom
ili kloriranom vodom isperite
ortozu ¢istom vodom. Moguce
su Stete na materijalu. To
moze umanjiti u¢inkovitost
proizvoda.
1.Zatvorite sve zatvarace pa
ortozu’! ru¢no operite na
30 °C deterdzentom za osjet-
ljivo rublje, odnosno de-
terdZzentom za posude. Pri
tome sve komponente mogu
ostati na ortozi.

2.Dok je mokar,
samoprianjajuci remen za
omatanje palca (D) ne
prianja, stoga ga zamijenite
isporucenim drugim
remenom za omatanje palca.
Cim se mokri remen osusi,
moze se ponovno
upotrebljavati.

3.Redovito odrzavanje jamci
optimalno djelovanje.

4.Proizvod se ne smije susiti u
susilici rublja. Pustite ortozu
da se osusi na zraku.

Mjesto primjene
Prema indikacijama

(Palac). Pogledajte poglavlje
odredena primjena.

Upute za odrzavanje
Pri pravilnom rukovanju i
pravilnoj njezi proizvod ne
zahtijeva nikakvo odrzavanje.

Upute za sastavljanje i
montazu

Proizvod treba prilagoditi
struéno osoblje?.

Tehnicki podaci/

parametri

Vas se proizvod sastoji od

sliedeceg:

«Kopce za palac (A) s jednim
dugim remenom (za rucni
zglob) (B) i jednim kratkim
remenom (volarnim) (F)

*Remena za omatanje palca
(C) (opcija)

+Spojnice remena (G)

«Zatvaraca s omcom (D) i
kop¢&e za remen (E)

Napomene za ponovnu
uporabu

Proizvod je predviden za
individualno zbrinjavanje
jednog pacijenta.

Jamstvo
Vrijede zakonske odredbe
drzave u kojoj ste kupili proi-

zvod. U slucaju potrazivanja iz

jamstva, molimo prvo direktno

kontaktirajte prodajno mjesto

na kojem ste kupili proizvod.

Proizvod se treba ocistiti

prije prijave jamstva. Ako se

niste pridrzavali uputa za

postupanje i odrzavanje ortoze

RhizoLoc OA, jamstvo mozZe biti

umanijeno ili iskljuceno.

Jamstvo je iskljuceno u sljede-

¢im slucajevima

« Primjena nije sukladna
indikaciji

« Nepostivanje naputaka
stru¢nog osoblja

« Samoinicijativna izmjena na
proizvodu.

Iskljuéenje odgovornosti
Nemojte provoditi
samodijagnoze ili
samomedikaciju osim ako

se ne ubrajate u struc¢no
osoblje2. Prije prve primjene
naseg medicinskog

proizvoda svakako se aktivno
posavjetujte s lijecnikom ili
struénim osobljem? jer se
jedino tako moze procijeniti
djelovanje naseg proizvoda na
vase tijelo te se eventualno
mogu utvrditi rizici primjene
koji nastaju zbog osobne
konstitucije. Pridrzavajte

se savjeta stru¢nog osoblja

te svih naputaka iz ovog
dokumenta/ili njegove -
takoder i djelomicne - online
verzije, (isto tako: tekstova,
slika, grafika itd.).

Ako nakon konzultacije sa
stru¢nim osobljem i dalje osta-
nu nedoumice, molimo obratite
se svom lijecniku, trgoveu ili
izravno nama.

Obveza prijave

Temeljem regionalnih
zakonskih propisa obvezni ste
svaki ozbiljniji dogadaj vezan
uz uporabu ovog medicinskog



proizvoda odmabh prijaviti kako
proizvodacu, tako i nadleznom
tijelu. Nase podatke za kontakt
mozete pronaci na poledini
brosure.

Zbrinjavanje

Molim zbrinite proizvod nakon
zavrsetka razdoblja uporabe
sukladno lokanim propisima o
zbrinjavanju takvog otpada.

Sastav

Termoplasticni elastomeri
(TPE), Polipropilen (PP),
Poliester (PES), Termoplasti¢ni
poliuretan (TPU)

[M0] - Medical Device
(Medicinski proizvod)

U0l - |dentifikator matrice
podataka kao UDI

Struéno osoblje?

Prilagodba spojnice remena
(G)

Za imobilizaciju i rastereéenje
sedlastog zgloba palca - ovisno
o0 bazalnom zglobu palca kop¢a
za palac (A) pozicionirana je
izmedu palca i kaziprsta. @
Dugi remen za rucni zglob

(B) prolazi preko nadlanice.

@ Kratki remen (F) nalijeze
nadlan.

Dugi remen za rucni zglob
provedite oko ru¢nog zgloba pa
provjerite da ortoza i remenje
nalijeze oblikom. Napomena:
Pri prilagodavanju imajte na
umu da se Saka i palac nalaze
u funkcionalnom polozaju (vidi
naslovnicu uputa za uporabu).
Ako remen stoji prelabavo/
precvrsto ili ne nalijeze
oblikom na ruci, moze se
prilagoditi.

Za to odlozite ortozu pa
zatvara¢ s om¢om (D) i

spojnicu za remen (G) potpuno
uklonite s dugog remena za
rucni zglob.

Kopcu za palac ponovno
pozicionirajte izmedu palca

i kaziprsta (@ i ®). Dugi
remen za rucni zglob ponovno
provedite od nadlanice oko
rucnog zgloba tako da nalijeze
plodno. U tocki krizanja kratkog
(F) i dugog remena (B) @®
oznacite dvije rupice koje se
poklapaju.

@ Sada spojnicu remena (G)
pozicionirajte u oznacenoj
rupici kratkog (volarnog)
remena (F). Napomena: Pritom
je glatka povrsina spojnice
remena okrenuta prema Saci.
@ Zatim dugi remen za ruéni
zglob (B) ponovno uvedite
boc¢no u spojnicu remena (G)
pa remen povlacite sve dok se
dvije oznacene rupice ne nadu
jednaiznad druge.

SAVJET: (@ Za slucaj da kratki
remen (F) strsi preko dugog
remena (B), krajnji dio kratkog
remena (F) moZze se skratiti
Skarama.

Prilagodba kopce za remen s
trnom (E)

@ Kopéa za remen (E) pri
isporuci je vec pri¢vré¢ena na
remen za rucni zglob (B). U
idealnom slucaju trebalo bi je
gurnuti na visinu kaziprsta i
srednjeg prsta.

Ako kopca dobro nalijeze
izmedu palca i kaziprsta, nakon
toga dugi remen za rucni
zglob provedite dalje prema
nadlanici pa provjerite dolazi li
remen do trna kopce za remen.
Ako to nije slucaj, mozete
pomaknuti kop¢u za remen (E).
Postoji ukupno sedam mogucih
polozaja. Idealni polozaj
zatvaraca (kada je dugi remen
postavljen) pronaden je ako

ortoza nalijeze plosno, ugodno
i ne prekruto na saci/rucnom
zglobu.

Duljina pojasa za ruéni zglob
(B)

@ Sada dugi remen bez
zatvaraca (D) objesite u kopcu
za remen. Ako ortoza pritom
ugodno i ne prekruto nalijeze
na Saku, pronasli ste idealni
polozaj zatvaraca. Sada valja
skratiti remen. Zato objesenu
rupicu i rupicu koja se nalazi
ispod nje polukruzno odrezite.
@ Zatvara¢ s oméom (D)
kliknite u zadnje dvije rupice
dugog remena za rucni zglob
(B).

Molimo obratite pozornost
na upute za primjenu za
pacijente.

Napomena: Ako je
samoprianjajuc¢i remen za
omatanje palca (C) predug, i
njega mozete skratiti Skarama.

Datum informacija: 2025-02

'0rtoza = ortopedsko pomagalo
za stabilizaciju, rasterecenje,
imobilizaciju, vodenje ili korekciju
udova ili trupa

2 Struéno je osoblje svaka osoba
koja je prema vrijedec¢im drzavnim
ili institucionalnim propisima i
smjernicama ovlastena za
prilagodbu ortopedskih pomagala i
upudivanje pacijenata u nacin
njihove uporabe.
Kao proizvodac, svakako
preporucujemo da takva osoba
ima obrazovanje kojim je stekla
znanje o ortopedskoj tehnologiji ili
usporedive stecene vjestine, kao i
infrastrukturu za ortopedsku
tehnologiju.
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Patienten/ patient

deutsch...
english
@ francais ..
@D nederlands
D italiano
espafol...
@D portugués ..
(Y svenska
norsk...
(D suomi..
dansk..
@D polski...

@B slovensky
®w magyar...
&D hrvatski ..
(D srpski..
@D slovenski....
romanian
ENNVIKG

@ pycckuin
eesti ...
@ latviedu..
@ lietuviy....
@K ykpaiHcbka
&K Kasak
@ nMav..

@ srpski

Postovane
pacijentkinje,
postovani pacijenti,
hvala vam sto ste se odlucili
za Bauerfeind proizvod.

Svaki dan radimo na po-
boljSanju medicinske efikas-
nosti nasih proizvoda, jer je
vase zdravlje blizu nasih srca.
Molimo vas pazljivo procitajte
i sledite ovo uputstvo za
upotrebu . Ako imate pitanja,
obratite se iskljucivo svom
lekaru ili vasoj specijalizovanoj
prodavnici.

Namena

RhizoLoc OA je medicinski
proizvod. To je ortoza' za
stabilizaciju i rasterecenje
distalnog i bazalnog zgloba
palca.

Indikacije

« Artroza (npr. rizartroza)

< Artritis

« Akutna/ posttraumatska
stanja (npr. preopterecéenja,
distorzije, kontuzije)

+Hroni¢na stanja (nestabilnost
ligamenata, recidivno
uglavljivanje zgloba)

« Postoperativna stanja (npr.
nakon atroplastike)

» Funkcionalne smetnje
(preopterecenja, kod
recidivnog uglavljivanja
zgloba, itd.)

«Nadrazenost (hroni¢na,
akutna, posttraumatska,
postoperativna)

Rizici primene
Mere opreza*

Molimo vas da pazljivo
postujete specifikacije u

ovom uputstvu za upotrebu i

uputstva struénog osoblja.

« RhizoLoc OA treba da se nosi

samo u skladu sa ovim

uputstvom za upotrebu i na
navedenim podrucjima
primene (podruéje primene).

Preduslov je strucna

primena/ postavljanje.

«Da biste osigurali da je
RhizoLoc OA optimalno
prilagoden pacijentu, morate
proveriti dali je proizvod
dovoljno oblikovan i dali ima
potrebe da ga strucno
osoblje? dodatno oblikuje.
(Prvo) podesavanje i

samo od strane stru¢nog
osoblja%

Oznaka RhizoLoc OA sa
informacijama o velicini,
podacima o strani i CE oznaci
se nalaze na pakovanju
proizvoda i na unutrasnjoj
strani spone za palac (A).

ciju sa drugim proizvodima,

npr. kompresivnim carapama

(Carapa za ruke) sa vasim

lekarom.

U slucaju nestrucne ili

nenamenske upotrebe,

garancija proizvodaca je
iskljucena a zakonska

garancija je ogranicena ili

nistavna.

« Proizvod ne sme da dode
u dodir sa sredstvima koja
sadrze masnocu ili kiselinu,
kremama ili losionima. Ne
pravite nikakve promene na
proizvodu.

« Do sada nisu poznate
kontraindikacije koje se
odnose na ceo organizam.

«Nemojte stegnuti RhizolLoc
OA previse ¢vrsto, u
suprotnom moze izazvati
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obrazlozenje sme da se obavi

« Pre toga dogovorite kombina-
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simptome lokalnog pritiska.
U retkim slucajevima moze
da prikljesti krvne sudove i
nerve.

Olabavite u tom slucaju trake
sa RhizoLoc OA i dozvolite

da se po potrebi pregleda
velicina Vaseg RhizoLoc OA.

«Kada pri noSenju proizvoda
primetite negativne promene
ili povecanu nelagodnost,
prekinite upotrebu i obratite
se svom lekaru.

«Oprez: Ako se trake i sistemi
zatezanja i zakljucavanja ola-
bave ili se proizvod ukloni ili
postoji potreba da se podese
granice kretanja, tada postoji
nedovoljna nega/nedovoljna
zastita dela tela kome je
potrebno le¢enje. Posebno u
ovom slucaju izbegavajte bilo
kakvo opterecenje na ovom
delu tela

« Ako Zelite da koristite svoj
Bauerfeind proizvod zbog
akutnih tegoba/ povreda,
hitno potrazite strucnu
medicinsku pomoc¢ pre
prve upotrebe i postujte
dobivene savete. Mozda
postoje ogranicenja u vezi
sa indikacijama koja ¢e vam
stru¢no osoblje objasniti.
Posebno upravljanje vozilima,
drugim prevoznim sredstvima
ili masina moze biti moguca
samo u ogranicenoj meri. Ako
ste u nedoumici, savetujemo
vam da se za sada uzdrzite
od gore navedenih aktivnosti.

Kontraindikacije
Preosetljivosti usled bolesti
dosad nisu poznate. U slucaju
sledecih simptoma bolesti
postavljanje i nosenje takvog
pomagala indikovano je tek
nakon prethodnog dogovora sa
lekarom:

«Kozne bolesti/ povrede na
tretiranim delovima tela,
posebno u slucaju upalnih
pojava, kao i kod izrazenih
oziljaka sa otocima, crvenilom
i hipertermijom

*Smetnje osetila i pokreta
ruke / Sake, npr. kod Secerne
bolesti (Diabetes mellitus)

«Smetnje limfne drenaze, isto
tako nejasne otekline mekog
tkiva iz tela postavljene
ortoze

»Mentalno i telesno
ogranicenje, pri cemu
koris¢enje ortoze nije moguce
bez opasnosti

Elementi

A - Spona za palac

B - Dugacki kai$ (ru¢ni zglob)

C - Samopri¢vrsni (tekstilni)
ugaoni kais za palac,
ukljucen rezervni kais

D - Zatvarac sa uskom

E - Kopca kaisa sa trnom

F - Kraci kai$ (volarno)

G - Spojnica kaisa

Uputstva o primeni

Postavljanje i skidanje ortoze'
potrebno je pre prve upotrebe
prakticirati sa stru¢nim
osobljem?.

Postavljanje RhizoLoc 0A

Za postavljanje RhizoLoc OA
na pogodeni palac zatvaraci (B
i C) su otvoreni. Sa rasirenim
palcem, provucite ruku kroz
traku za rucni zglob(B), dok
plasti¢cna kopca ne stane
izmedu vaseg palca i kaziprsta.
@ Pri tome se orijentisite
prema simbolu ruke na
unutrasnjoj strani spone za
palac (A).

Sada obavijte duzi kai$ (B) oko
zgloba. Zatvarac¢ sa uskom (D)
je zakacen na kopcu kaisa na
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zadnjoj strani ruke (E). Pri tome
¢ete ¢uti blago $kljocanje. @
Sada omotajte samopricvrsni
ugaoni kais za palac (C) oko
palca bez zatezanja. @
Napomena: Kada se tekstilni
ugaoni kais za palac (C) treba
ga ukloniti da se osusi na
vazduhu. Molimo koristite
prilozeni rezervni ugaoni kais
dok se uklonjeni kais$ susi. Da
biste to uradili, kliknite na kais
sa nitnom direktno iz ortoze. @
i prilozeni drugi kais pricvrstite
na istom mestu sa unutrasnje
strane ortoze. Cim se mokri
kais$ osusi, ponovo je spreman
za upotrebu.

Nakon konsultacije sa svojim
lekarom, mozete osloboditi
stabilizaciju zgloba baze palca
u zavisnosti od faze terapije
skidanjem kai$a za palac @.
Ovo omogucava umerenu
dinamizaciju zgloba baze
palca.

Skidanje RhizoLoc OA

Prvo otkacite dugacki kais

(B) sa zatvaracem (D) sa

trna kopce kaisa (E) a zatim
odmotajte ugaoni kais za palac
(C) - i ovde bez povlacenja.
Sada odlozite RhizoLoc OA. @

Uputstvo za odrzavanje
Napomena: Nikada ne izlazite
proizvod direktnoj toploti (npr.
grejanje, sunceva svetlost,
skladistenje u automobilu). U
slucaju kontakta sa slanom ili
hlorisanom vodom, potrebno
je ortozu temeljito isperete
¢istom vodom. Moguce su Stete
na materijalu. To moZe uticati
na efikasnost ovog proizvoda.
1.Zatvorite sve zatvarace i
operite ortozu' ru¢no na 30
°C koristeci blagi deterdzent
ili teCnost za pranje vesa.

Sve komponente mogu ostati
na ortozi.

2.Samopricvrsni ugaoni kais
za palac (D) nece se
pricvrstiti kada je mokar, pa
zamenite ovaj kais sa
prilozenim drugim ugaonim
kaisem za palac. Kada se
mokar kai$ osusi, moze se
ponovo koristiti.

3.Redovna nega osigurava
optimalno dejstvo.

4.Proizvod nije prikladan za
masine za susenje vesa.
Ostavite ortozu da se osusi
na vazduhu.

Podruéje primene
Prema indikacijama
(Palac). Vidi odredivanje
namene.

Uputstvo za odrzavanje
Kod pravilnog rukovanja i
odrzavanja proizvod nije
potrebno servisirati.

Uputstvo za sastavljanje
i montazu

Proizvod mora prilagoditi
struéno osoblje.

Tehnicki podaci/

parametri

Vas proizvod sastoji se od:

« Spone za palac (A) sa jednim
dugackim kaisem (za ru¢ni
zglob) (B) i jednim kratkim
(volarnim) kaisem (F)

«Ugaonog kai$a za palac (C)
(opcija)

« Spojnice kaisa (G)

« Zatvaraca sa uskom (D) i
kop&om kaisa (E)

Uputstvo za ponovnu

primenu

Proizvod je namenjen za

individualno tretiranje jednog
pacijenta.

Garancija

Vaze zakonski propisi zemlje u
kojoj ste proizvod kupili. U slu-
¢aju potrazivanja iz garancije
stupite u kontakt prvo s pro-
davcem kod kojeg ste proizvod
kupili. Proizvod se mora ocistiti
pre garantne reklamacije. Ako
nisu postovana uputstva
za rukovanije i odrzavanje
RhizoLoc OA, garancija moze
biti umanjena ili iskljuc¢ena.
Garancija je isklju¢ena kod:
« Primene koja nije u skladu sa
indikacijama
« Nepostovanja uputstava
stru¢nog osoblja

« Neovlascene modifikacije
proizvoda.

Odricanje od
odgovornosti

Nemojte sami postavljati
dijagnozu ili provoditi
samolecenje, osim ako se ne
ubrajate u stru¢no osoblje2.
Pre prve upotrebe naseg
medicinskog proizvoda,
aktivno potrazite savet lekara
ili struénog osoblja?, jer je

to jedini nacin da procenite
efekat naseg proizvoda na
vase telo i, ako je potrebno, da
odredite sve rizike primene
koji proizilaze iz vase licne
konstitucije. Pratite savete
medicinskog stru¢nog osoblja
i sve informacije u ovoj
dokumentaciji/ili njenoj -
delimi¢no sazetoj - on-line
verziji (takode: tekst, slike,
grafike, itd.).

Ako nakon konsultacije sa
strucnim osobljem imate bilo
kakve nedoumice, obratite se
svom lekaru, prodavcu ili nas
kontaktirajte direktno.

Obavezno prijavljivanje
Na osnovu regionalnih
zakonskih propisa, obavezni
ste da bez odlaganja prijavite
bilo koji ozbiljan incident
kada koristite ovaj medicinski
proizvod i proizvodacu i
nadleznom organu vlasti.
Nase kontaktne podatke
mozete pronaci na poledini ove
brosure.

Odlaganje

Molim da proizvod nakon
njegovog korisnog veka odlo-
Zite u otpad prema lokalnim
zakonskim propisima.

Sastav materijala
Termoplasticni elastomer
(TPE), Polipropilen (PP),
Poliester (PES), Termoplasti¢ni
poliuretan (TPU)

[M0] - Medical Device
(Medicinsko sredstvo)

[0o1] - |dentifikator matrice
podataka kao UDI

Struéno osoblje2

Podesavanje spojnice kaisa
(G)

Za imobilizaciju i rasterecenje
sedla palca odgovarajuceg
bazalnog zgloba palca,
spojnica kaisa (A) je
pozicionirana izmedu palca

i kaziprsta. @ Dugacki kaié

za zglob (B) ide preko zadnje
strane Sake. @ Kratki kais (F)
lezi na unutrasnjoj povrsini
dlana.

Omotajte dugacki kais oko
zgloba i proverite da li ortoza i
kaisevi pravilno nalezu. Napo-
mena: Prilikom postavljanja,
uverite se da su Saka i palac u
funkcionalnom polozaju (pog-



ledajte omotni list uputstva za
upotrebu).

Ako je odmotavanje kaisa
previse labava/ previse
zategnuto ili ne odgovara ruci,
moze se podesiti.

Da biste to uradili, skinite
ortozu i potpuno uklonite
zatvarac sa uskom (D) i
spojnicom za kais (G) sa
dugackog kaisa za rucni zglob.
Pozicionirajte sponu za palac
Siroko izmedu palca i kaziprsta
(® i ®). Ponovo obmotajte
dugacki kais oko zgloba sa
zadnje strane Sake tako da lezZi
ravno. Tako gde se kratki kais
(F) i dugacki kais (B) @ ukrsta-
ju, oznacite dve rupe koje leze
jedna na drugoj.

([ Sada pozicionirajte spojnicu
kaisa (G) u oznacenu rupu
kratkog (volarnog) kaisa (F).
Napomena: Glatka povrsina
spojnice kaisa pokazuje na
Saku.

@ Zatim ponovo umetnite
dugacki kais za zglob (B) bo¢no
u spojnicu kaisa (G) i povucite
kais dok se dve oznacene rupe
ne poravnaju.

SAVET: @ U slucaju da kratki
kais (F) gleda preko dugackog
kaisa(B), krajnji deo kratkog
kaisa (F) se moze skratiti
makazama.

Podesavanje kopce kaisa sa
trnom (E)

@ Kopéa za kaié (E) je vec¢
pri¢vrscena za kais$ za rucni
zglob (B) prilikom isporuke. U
idealnom slucaju, trebalo bi da
bude gurnut do nivoa kaziprsta i
srednjeg prsta.

Kada spona dobro stane
izmedu vaseg palca i kaziprsta,
onda pomerite dugacki kais

za zglob na zadnji deo Sake

i proverite da li kai$ pogada
trn na kopci kaisa. Ako to nije
slucaj, kopca kaisa (E) se moze
premestiti. Postoji ukupno
sedam opcija za pozicioniranje.
Idealan polozaj za zakljuc¢ava-
nje (sa dugackim kaisem) pro-
naden je kada ortoza pristaje
ravno, udobna je i nije previse
zategnuta na Saci/ru¢nom
zglobu.

Duzina kaiSeva za ruéni
zglob (B)

@ Sada okacite dugacki kais
bez zatvaraca (D) u kopcu
pojasa. Ako ortoza lezi udobno
i ne previse ¢vrsto na ruci, pro-
nadena je idealna pozicija za
zatvaranje. Sada se kai$ mora
skratiti. Da biste to uradili,
polukruzno odrezite rupu za
vesanje i rupu ispod od kaisa.
@ Kliknite zatvara¢ sa uskom
(D) u poslednje dve rupe na
dugackom kaisu (B).

Obratite paznju na uputstva o
primeni za pacijente.

Napomena: Ako je
samopricvrsni ugaoni kais za
palac (C) predugacak, moze se
i skratiti makazama.

Datum informacije: 2025-02

' Ortoza = ortopedsko pomagalo
za stabilizaciju, rasterecenje,
fiksiranje, vodenije ili korekciju
ekstremiteta ili trupa

2 Struéno osoblje podrazumeva
svaku osobu koja je ovlascena
prema vazecim drzavnim ili
institucionalnim propisima i
drugim zahtevima za
prilagodavanje i upucivanje u
primenu ortopedskih pomagala.
Kao proizvodag, toplo
preporucujemo da takva osoba
poseduje ortopedsko-tehnicka
znanja ili uporedivo stecene
vestine, kao i ortopedsko-tehnicku
infrastrukturu.

@ slovenski

Spostovani
uporabnik,

zahvaljujemo se vam, da ste
se odlocili za izdelek podjetja
Bauerfeind.

Nenehno se trudimo izboljsati
medicinsko ucinkovitost na-
sih izdelkov, saj nam je vase
zdravje pomembno. Natan¢no
preberite in upostevajte ta
navodila za uporabo. Ce imate
kakrsna koli vprasanja, se obr-
nite na svojega zdravnika ali
specializirano prodajalno.

Namen uporabe
RhizoLoc OA je medicinski
pripomocek. Je opornica' za
stabilizacijo in razbremenitev
pal¢nega sklepa.
Indikacije

« Artroza (npr. rizartroza)

« Artritis

« Akutne / posttravmatske

bolecine (npr. preobremenitve,

zvini, udarnine)

«Kroni¢ne bolecine
(nestabilnost vezi,
ponavljajoce se deformacije
sklepov)

« Pooperativne tezave (npr. po
artroplastiki)

« Funkcionalne tezave
(preobremenitve, ponavljajo¢
se nepravilen polozaj sklepov
itn.)

«Drazenje (kroni¢no,
akutno, posttravmatsko,
pooperativno)

Tveganja pri uporabi
Previdno*

Natanéno upostevajte
specifikacije v teh navodilih
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za uporabo in navodila

strokovnega osebja.

*RhizoLoc OA lahko
uporabljate le skladno s temi
navodili za uporabo in na
navedenih obmocjih uporabe
(mesto uporabe).

«Obvezna je ustrezna
uporaba/namestitev izdelka.

+Da bi zagotovili optimalno
prileganje opornice RhizoLoc
OA, preverite, ali se dobro
prilega. Ce ne, poskrbite, da jo
bo usposobljeno osebje?
prilagodilo tako, da se bo
dobro prilegala. (Prvo)
prilagoditev in usposabljanje
lahko opravi le strokovno
usposobljeno osebje?.

+Oznaka RhizoLoc OA z
informacijami o velikosti,
navedbo, ali gre za levo ali
desno stran, in oznako CE je
na embalazi izdelka in na
notranji strani opornice za
palec (A).

«0 kombinaciji z drugimi
izdelki, npr. kot del
kompresijske terapije
(rokavica), se predhodno
posvetujte s svojim osebnim
zdravnikom.

«V primeru nepravilne uporabe

ali uporabe za namen, ki ni

predviden, je odgovornost za
izdelek izkljuc¢ena, zakonsko
predpisana garancija pa je
omejena ali ne velja vec.

Izdelek ne sme priti v stik s

snovmi, mazili in losjoni, ki

vsebujejo mascobe in kisline.

Izdelka ne smete spreminjati.

«Nezeleni ucinki, ki bi vplivali
na celoten organizem, niso
znani.

«Opornice RhizoLoc OA ne
namescajte pretesno, saj
lahko to povzroci lokalni
pritisk. V redkih primerih



lahko pride do stisnjenja
krvnih zil in Zivcev. V tem
primeru razrahljajte trakove
izdelka RhizoLoc OA in po
potrebi preverite velikost
izdelka RhizoLoc OA.

« Ce med uporabo izdelka
opazite kakrsne koli
negativne spremembe
ali poslabsanje stanja, ga
prenehajte uporabljati in
obiscite zdravnika.

« Previdno: Ce so trakovi ter
sistemi za napenjanje in
zapenjanje zrahljani ali e iz-
delek snamete ali prilagodite
nastavljene omejitve gibanja,
je oskrba/zascita dela te-
lesa, ki je potreben oskrbe,
nezadostna. V tem primeru se
izogibajte vsakrsnim obreme-
nitvam tega dela telesa.

« Ce Zelite izdelek Bauerfeind
uporabljati zaradi akutnih
tezav/ poskodb, se pred
prvo uporabo posvetujte s
strokovno usposobljenim
zdravstvenim osebjem in
upostevajte njihove nasvete.
Glede na indikacije lahko
obstajajo omejitve, na katere
vas bo opozorilo strokovno
usposobljeno osebje.
Omejena je lahko zlasti
voznja vozil, drugih prevoznih
sredstev ali strojev. Ce ste
v dvomih, vam svetujemo,
da zaenkrat opustite zgoraj
navedene dejavnosti.

Kontraindikacije

Preobcutljivostne reakcije

niso znane. Pri naslednjih
bolezenskih stanjih lahko
tovrstne pripomocke namestite
in nosite samo po predhodnem
posvetu z zdravnikom:

*Kozne bolezni/poskodbe na
oskrbovanem delu telesa,

predvsem v primeru vnetnih
pojavoy, kot tudi vidne
brazgotine z oteklinami,
rdecico in pregrevanjem
«Senzoricne in gibalne motnje
roke /dlani, npr. pri sladkorni
bolezni (diabetes mellitus)
«Motnje v odvajanju limfe,
tudi otekanje mehkega tkiva
na mestih, ki niso blizu
namescene ortoze
»Omejene duSevne in telesne
sposobnosti, pri katerih varno
nosenje ortoze ni mogoce

Sestavni deli

A - Opornica za palec

B - Daljsi trak (zapestje)

C - Samolepilni (tekstilni)
trak za ovijanje palca s
priloZzenim rezervnim
trakom

D - Zapenjalo z ocescem za
pritrjevanje

E - Zaponka za trak z jezickom

F - Krajsi trak (volarna stran)

G - Sponka za povezovanje
trakov

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo ortoze!

s strokovno usposobljenim
osebjem? vadite namescanje in
snemanje.

Nameséanje opornice RhizoLoc
0A

Za namestitev opornice Rhizo-
Loc OA na prizadeti palec
odpnite zapenjala (B und C). Z
iztegnjenim palcem roko poti-
skajte skozi zapestni trak (B),
dokler plasti¢na sponka ni med
palcem in kazalcem. @ Pri tem
si lahko pomagate tudi s sim-
bolom roke na notranji strani
zaponke za palec (A).

Zdaj si okrog zapestja ovijte
daljsi trak (B). Zaponko z
usescem (D) pritrdite na

zaponko za trak (E) na hrbtni
strani dlani. Zaslisali boste

klik. @

Sedaj samolepilni trak za
ovijanje palca (C) brez vlec¢enja
ovijte okrog palca. @

Napotek: Ce se tekstilni trak
za ovijanje palca (C) zmodi, ga
morate odstraniti in posusiti na
zraku. Medtem ko se trak susi,
uporabite prilozeni nadomestni
trak. To storite tako, da trak z
zakovico izvleCete iz opornice
O in prilozeni nadomestni

trak pritrdite na isto mesto na
notranji strani opornice. Ko se
moker trak posusi, je ponovno
pripravljen za uporabo.

Po posvetu z zdravnikom

lahko skladno s fazo
zdravljenja s pomocjo traku

za ovijanje palca prilagodite
stabilizacijo pal¢nega sklepa
@. To omogoga nastavitev
omejitve sproscanja gibljivosti
(dinamizacijo) palénega sklepa.

Snemanje opornice RhizoLoc
0A

Najprej odpnite daljsi trak (B)
z zaponko (D) z jezickom z
zaponke na traku (E) in nato
odvijte trak za ovijanje palca
(C) — tudi v tem primeru brez
vlecenja. Snemite opornico
RhizoLoc OA. @

Navodila za ¢iséenje
Napotek: zdelka nikoli ne
izpostavljajte neposrednemu
viru toplote (npr. ogrevalnim
telesom, son¢nim zarkom,
shranjevanje v avtomobilu).

V primeru stika s slano ali
klorirano vodo opornico sperite
s Cisto vodo. Lahko pride do
poskodb materiala. Posledi¢no
se lahko zmanjsa ucinkovitost
izdelka.

1.Zaprite vse zaponke in
opornico' operite ro¢no pri
30 °C z blagim detergentom
ali cistilom za pomivanje
posode. Pri tem lahko vse
sestavne dele pustite na
ortozi.
.Ce je samolepilni trak za
ovijanje palca (D) moker, se
ne prilepi, zato ta trak
zamenjajte z drugim
prilozenim trakom za
ovijanje palca. Ko se moker
trak posusi, je ponovno
pripravljen za uporabo.
3.Z redno nego boste zagotovili
optimalno delovanje.
4.1zdelek ni primeren za
susenje v susilnem stroju.
Ortozo pustite na zraku, da
se posusi.

Mesto uporabe
V skladu z indikacijami
(Palec). Glej namen uporabe.

N

Navodila za vzdrZevanje
Ob pravilni uporabi in negi
vzdrzevanje izdelka skorajda ni
potrebno.

Navodila za sestavljanje
in namestitev

Izdelek mora prilagoditi
strokovno usposobljeno
osebje?.

Tehniéni podatki/

parametri

Vas izdelek sestavljajo:

« Zaponka na palec (A) z enim
dolgim (zapestnim) trakom
(B) in enim kratkim (volarnim)
trakom (F)

« Trak za ovijanje palca (C) (po
zelji)

«» Sponka za povezovanje trakov
(c)}

« Zaponka z usescem (D) in
zaponka na traku (E)



Navodila za ponovno
uporabo

Izdelek je namenjen izklju¢no
individualni oskrbi pacienta ali
pacientke.

Garancija

Veljajo zakonski predpisi
drzave, v kateri je bil izdelek
kupljen. V primeru uveljavljanja
garancije se najprej obrnite
neposredno na osebo, pri
kateri ste izdelek kupili.
Izdelek morate pred prijavo
garancijskega zahtevka ocistiti.
Neupostevanje navodil za
ravnanje z izdelkom RhizoLoc
OA in za njegovo nego lahko
neugodno vpliva na garancijo
ali ta neha veljati.

Garancija neha veljati, kadar:
Izdelka ne uporabljate v
skladu z indikacijami;

Ne upostevate napotkov
strokovno usposobljenega
osebja;

Izdelek samovoljno
spreminjate.

Omejitev odgovornosti
Ne poskus$ajte si sami
postaviti diagnoze ali se sami
zdraviti, razen ¢e spadate
med strokovno usposobljeno
osebje?. Pred prvo uporabo
nasega medicinskega
pripomocka se posvetujte

z zdravnikom ali strokovno
usposobljeno osebo?,

saj lahko ta oceni ucinek
nasega izdelka na vase telo
in morebitna tveganja pri
uporabi zaradi vase telesne
zgradbe. Upostevajte nasvet
strokovnjakov in vsa navodila
v tem dokumentu/ ali njegovi
— tudi nepopolni — spletni
razlicici (vklju¢no z besedili,
slikami, grafikami itn.).

Ce ste po posvetu s strokovno
usposobljenim zdravstvenim
osebjem Se vedno v dvomih, se
obrnite na svojega zdravnika,
trgovca ali neposredno na nas.

Obveznost obves$éanja
Zaradi regionalnih zakonskih
predpisov ste dolzni vsak
resen incident pri uporabi tega
medicinskega pripomocka
nemudoma javiti proizvajalcu
in pristojnemu organu. Nase
podatke za stik najdete na
zadnji strani te brosure.

Odstranjevanje

Po prenehanju uporabe izdelek
odstranite skladno z lokalnimi
predpisi.

Sestava materiala
Termoplasticky elastomér
(TPE), Polipropilen

(PP), Polyester (PES),
Termoplasticky polyuretan
(TPU)

[M0] - Medical Device
(Medicinski pripomocek)

[0l - Oznaka kode podatkovne
matrice kot edinstvenega
ubl

Strokovno
usposobljeno
osebje?

Prilagoditvena sponka za
povezovanje trakov (G)

Za stabilizacijo in
razbremenitev pal¢nega
sklepa opornico za palec

(A) namestite med palec in
kazalec. ® Dolg zapestni trak
(B) namestite preko hrbtne
strani dlani. @ Kratek trak (F)
namestite ez dlan.

Dolg zapestni trak napeljite
okoli zapestja in preverite,

ali se opornica in trakova
dobro prilegata. Napotek: Pri
namescanju se prepricajte,

da staroka in palec v
funkcionalnem polozaju (glejte
naslovno stran navodil za
uporabo).

Ce je trak preohlapen ali
pretesen ali se ne prilega roki,
ga lahko prilagodite.

To storite tako, da snamete
opornico in z dolgega
zapestnega traku odstranite
zaponko z usescem (D) ter
sponko za povezovanje trakov
(G).

Opornico za palec ponovno na-
mestite med palec in kazalec
(@ in @®). Dolg zapestni trak
ponovno napeljite s hrbtne
strani dlani okoli zapestja, da
kratkega (F) in dolgega traku
(B) @® oznatite dve prekrivajoéi
se luknjici.

@ Sedaj sponko za
povezovanje trakov (G)
namestite v oznaceno luknjo
kratkega (volarnega) traku

(F). Napotek: Gladka povrsina
sponke za povezovanje trakov
je obrnjena proti roki.

@ Nato dolg zapestni trak

(B) vstavite nazaj v sponko

za povezovanje trakov (G) in
ga vlecite, dokler se oznaceni
luknjici ne prekrijeta.
NASVET: @ Ce kratek trak (F)
sega ¢ez dolg trak (B), lahko
kratek trak skrajsate (F) s
Skarjami.

Prilagoditvena zaponka za
trak z jezi¢kom (E)

@ Zaponka za trak (E) je ob
dobavi ze pritrjena na zapestni
trak (B). Idealno bi bilo, ¢e bi
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zaponko potisnili do visine
kazalca in sredinca.

Ko se zaponka tesno prilega
med palcem in kazalcem,
nadaljujte z napeljevanjem
dolgega zapestnega traku na
hrbtni strani dlani in preverite,
ali trak sega do jezicka za-
ponke za trak. V nasprotnem
primeru lahko zaponko za
trak (E) premaknete. Na voljo
je skupno sedem razli¢nih
polozajev. Opornica je ravno
prav namescena (z dolgim
trakom) takrat, ko se tesnoin
udobno prilega roki/ zapestju
in ni pretesna.

Dolzina zapestnega traku (B)
@ Dolgi trak brez zaponke (D)
zdaj namestite v zaponko za
trak. Ce se opornica tesno in
udobno prilega roki/zapestju
in ni pretesna, je ravno prav
namescena. Zdaj morate skraj-
Sati trak. To storite tako, da del
traku, ki je v luknjici z zaponko
in luknjici pod njo, polkrozno
skrajSate s Skarjami.

@ Zaponko z usescem (D)
vstavite v zadnji dve luknjici
dolgega zapestnega traku (B).
Upostevajte navodila za
uporabo za paciente.
Napotek: Ce je samolepilni trak
za ovijanje palca (C) predolg, ga
lahko skrajsate s Skarjami.

Stanje informacij: 2025-02

1 Ortoza = ortopedski pripomocek za
stabilizacijo, razbremenitev, imo-
bilizacijo, poravnavo ali korekcijo
udov ali trupa

2 Strokovno usposobljeno osebje
pomeni vsako osebo, ki je po
veljavnih drzavnih ali
institucionalnih predpisih in drugih
priporocilih pooblascena za
prilagajanje in usposabljanje za
uporabo ortopedskih pripomockov.
Kot proizvajalec mo¢no



priporo¢amo, da ima taksna oseba
ortopedsko tehni¢no izobrazbo ali
primerljivo pridobljeno strokovno
znanje ter ortopedsko tehni¢no
infrastrukturo.

romanian

Stimata pacienta,
stimate pacient,

va multumim ca ati ales un
produs Bauerfeind.

in fiecare zi lucram pentru a
imbunatati eficienta medicala
a produselor noastre, deoarece
sandtatea dumneavoastra este
cea mai importanta pentru noi.
Va rugam cititi instructiunile
de utilizare cu atentie. Daca
aveti intrebari, va rugdm sa va
adresati medicului dumnea-
voastra sau magazinului dum-
neavoastra de specialitate.

Destinatia de utilizare
RhizoLoc OA este un dispozitiv
medical. Este o orteza! pentru
imobilizarea si ameliorarea
incheieturii mainii respectiv a
bazei degetului mare.

Indicatii

« Artroza (de exemplu,
rizartroza)

«Artrita

« Acut/ post-traumatic (de
exemplu, suprasarcini,
entorse, contuzii)

« Cronica (instabilitati
ligamentare, deformari
articulare recurente)

« Post-operator (de exemplu,
dupa artroplastie)

« Afectiuni functionale
(suprasarcini, malpozitii
articulare recurente etc.)

« Afectiuni iritative (cronice,
acute, post-traumatice, post-
operatorii)

98

Riscuri in utilizare
Atentie*

Va rugam sa respectati cu

strictete indicatiile din aceste

instructiuni de folosire,
precum si indicatiile
personalului de specialitate.

»RhizoLoc OA trebuie sa fie
purtat numai asa cum se spe-
cifica in aceste instructiuni de
utilizare si in zonele de apli-
care enumerate (locul de utili-
zare).

«»Se porneste de la premisa
unei folosiri/ aplicari
corespunzatoare.

«Pentru a asigura o potrivire
optima a RhizoLoc OA, trebuie
sa se verifice daca produsul
este suficient de mulat si,
daca este necesar, trebuie
remodelat pentru a se potrivi
corpului de catre personalul
calificat2. (Prima) ajustare si
instructiunile se vor asigura
doar de catre personalul de
specialitate2.

« Etichetarea RhizoLoc OA cu
informatii privind
dimensiunea, indicatia
laterala si marcajul CE se afla
pe ambalajul produsului si pe
interiorul clemei pentru
degetul mare (A).

«Daca, de exemplu, in cadrul
unei terapii de compresie
(ciorapi compresivi pentru
brate) doriti s-o folositi in
combinatie cu alte produse,
solicitati mai intai sfatul me-
dicului care va trateaza.

+In caz de utilizare
necorespunzatoare sau de
utilizare in alte scopuri decat
cele prevazute, raspunderea
pentru produs este exclusa,
iar garantia legala este
limitata sau nu se aplica
deloc.

+Va rugam sa evitati contactul
produsului cu agenti care
contin grasimi sau acizi,
cu unguente si lotiuni. Nu
efectuati nicio modificare
asupra produsului.

«Nu se cunosc pana in prezent
efecte secundare care sa
afecteze intregul organism.

«Nu aplicati RhizoLoc OA
prea strans, altfel poate
aparea o presiune locala. In
putine cazuri, este posibila
comprimarea vaselor
de sange si a nervilor. In
acest caz, slabiti curelele
RhizoLoc OA si, daca este
necesar, solicitati verificarea
dimensiunii RhizoLoc OA.

«Daca observati modificari
negative sau un disconfort
in legatura cu utilizarea
produsului, intrerupeti
utilizarea si adresati-va
medicului dumneavoastra.

« Precautie: In cazul slabirii
curelelor, a sistemelor de
chingi sau de inchidere,
precum si daca se
indeparteaza produsul sau
se modifica pozitia anterior
reglata a dispozitivelor de
limitare a mobilitatii, nu este
asigurata ingrijirea/ protectia
corespunzatoare a partii
corpului care necesita
tratament. In special in
acest caz, evitati sa va
suprasolicitati partea
respectiva a corpului.

« Daca doriti sa utilizati
produsul dvs. Bauerfeind
ca urmare a unor
probleme/ leziuni acute,
inainte de prima utilizare
solicitati neaparat sfatul
personalului medical si
respectati-l. Pot exista
restrictii in indicatii, pe care
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personalul de specialitate

vi le va explica. In special
conducerea autovehiculelor,
a altor mijloace de transport
sau a utilajelor poate fi
posibila doar limitat. Daca
aveti nelamuriri, va sfatuim
sa renuntati pentru moment
la activitatile mentionate
anterior.

Contraindicatii

in prezent nu se cunosc

reactii de hipersensibilitate

semnificative din punct de

vedere medical. in cazul
urmatoarelor tipuri de boli,
aplicarea si purtarea unui
astfel de mijloc auxiliar trebuie
facuta numai dupa consultarea
medicului dumneavoastra:

»Dermatoze/ leziuni cutanate
in zona de aplicare a
produsului, in special in
cazul aparitiei inflamatiilor,
dar siin caz de cicatrici
deschise inflamate, inrosire si
supraincalzire

« Tulburari senzoriale si de
miscare ale bratului/ mainii,
de exemplu, diabet zaharat
(Diabetes mellitus)

« Tulburari ale circulatiei
limfatice, precum si tumefieri
ale tesuturilor moi intr-un alt
loc decét locul de aplicare a
ortezei

« Dizabilitate mentala si fizica,
ceea ce face imposibila
utilizarea ortezei fara pericol

Componente

A - Bretea degetul mare

B - Curea lunga (incheietura
mainii)

C - Curea autoadeziva (textila)
de infasurare a degetului
mare, este inclusa o curea
de rezerva

D - inchidere cu inel



E - Catarama cu varf
F - Centura scurta (volar)
G - Conector pentru curea

Indicatii de utilizare

Aplicarea si scoaterea ortezei'
trebuie exersate cu personalul
de specialitate? inainte de
prima utilizare.

Aplicarea ortezei RhizoLoc

Pentru a aplica RhizoLoc OA pe
degetul afectat, dispozitivele
de fixare (B si C) sunt deschise.
Cu degetele mari departate,
ghidati-va mana prin cureaua
pentru incheietura mainii (B),
pana cand inchizatorul de
plastic se afla intre degetul
mare si aratator. @ Folositi
simbolul mainii de pe partea
interioara a clemei pentru
degetul mare ca ghid (A).

Acum treceti cureaua lunga
(B) in jurul incheieturii mainii.
Inchizatoarea cu inele (D) se
agata pe spatele mainii pe
catarama centurii (E). Se aude
un clic usor. @

Acum infasurati cureaua
autoadeziva de infasurare a
degetului mare (C) in jurul
degetului mare, fara sa trageti.

Indicatie: in cazulin care
cureaua textila de infasurare

a degetului mare (C) se uda,
aceasta trebuie indepartata
pentru a se usca la aer. Va
rugdam sa folositi centura de
inlocuire alaturata in timp

ce centura indepartata se
usuca. Pentru a face acest
lucru, va rugam sa faceti clic
pe cureaua cu nit direct din
orteza @ si fixati cea de-a doua
curea inclusa in acelasi loc, in
interiorul ortezei. Imediat ce
banda umeda se usuca, aceasta

este gata de a fi utilizata din
nou.

Dupa consultarea cu medicul
dumneavoastra, puteti elibera
stabilizarea articulatiei
metacarpofalangiene

a degetului mare prin
indepartarea centurii de
infasurare a degetului mare,
in functie de faza de terapie
0. Astfel, este posibila o
dinamizare moderata a
articulatiei degetului mare.
Scoaterea ortezei RhizoLoc
0A

Mai intai desfaceti cureaua
lunga (B) cu incuietoare (D)
de pe varful cataramei (E)

si apoi desfaceti cureaua de
infasurare a degetului mare(C)
- din nou fara sa trageti de
ea. Acum desfaceti RhizolLoc

0A. @

Indicatii de curatare
Indicatie: Nu expuneti
produsul la caldura directa (de
ex. caldura, razele soarelui,
pastrare in autoturism). in caz
de contact cu apa sarata sau
clorata, clatiti orteza cu apa
curata. Materialul se poate
deteriora. Astfel eficienta
produsului poate fi afectata.
1.Va rugam sa inchideti toate
elementele de fixare si sa
spalati orteza! manual la 30
°C, folosind un detergent
usor sau un agent de clatire.
Tn acest caz, toate
componentele ortezei pot
ramane montate.
2.Cureaua autoadeziva de
infasurare a degetului mare
(D) nu adera atunci cand este
umeda, asa ca inlocuiti
aceasta curea cu cea de-a
doua curea de infasurare a
degetului mare furnizata.
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Odata ce banda umeda este
uscata, aceasta poate fi
refolosita.

3.Ingrijirea periodica asigura
un efect optim.

4.Produsul nu este potrivit
pentru uscator. Lasati orteza
sa se usuce la aer.

Locul utilizarii
Conform indicatiilor
(Degetul mare). A se vedea
destinatia de utilizare.

Instructiuni de
intretinere

La utilizarea si ingrijirea
corespunzatoare, produsul
nu necesita niciun fel de
intretinere.

Instructiuni de
asamblare si montare
Produsul trebuie reglat de
catre personal calificat.

Date

tehnice / Parametrii

Produsul dumneavoastra este

format din:

«Bratara pentru degetul mare
(A) cu o curea lunga (pentru
incheietura mainii) (B) si o
curea scurta (volard) (F)

«Cureaua de infasurare a
degetului mare (C) (optional)

« Conector pentru centura (G)

«inchizatoare cu inele (D) si
catarama (E)

Indicatii de reutilizare
Produsul este conceput pentru
ingrijirea individuala a unui
pacient.

Garantia

Sunt aplicabile prevederile
legale valabile in tara in care
a fost achizitionat produsul.
in cazul situatiilor n care se
impune aplicarea prevede-
rilor referitoare la garantie,

va rugam sa va adresati mai
intai persoanei de la care ati
achizitionat produsul. Produsul
trebuie curatat inainte de
solicitarea garantiei. Daca nu
au fost respectate indicatiile
privind manevrarea si intre-
tinerea ortezei RhizoLoc OA,
garantia poate fi afectata sau
exclusa.
Garantia este exclusa in caz de
« Utilizare neconforma cu
indicatiile
» Nerespectarea indicatiilor
personalului de specialitate
» modificare neautorizata a
produsului.
Informatii privind
raspunderea
Nu recurgeti la
autodiagnosticare sau la
automedicatie, cu exceptia
cazului in care faceti parte din
personalul de specialitate?.
Inainte de a utiliza acest
produs medical pentru prima
data, va rugam sa solicitati
in mod activ sfatul unui
medic sau al personalului de
specialitate?, deoarece aceasta
este singura modalitate de
a evalua efectele produsului
asupra organismului
dumneavoastra si de a stabili
daca exista riscuri in utilizarea
produsului, determinate
de constitutia individuala.
Respectati instructiunile
primite din partea personalului
de specialitate, precum si
toate instructiunile din acest
document sau din forma sa
publicata online, integral sau
partial (inclusiv: texte, imagini,
reprezentari
grafice etc.).
Daca inca aveti nelamuriri
dupa ce v-ati consultat cu
personalul de specialitate, va



rugam sa luati legatura cu
medicul dumneavoastra sau
cu comerciantul de la care ati
achizitionat produsul sau sa ne
contactati direct.

Obligatia informarii
Avand in vedere prevederile
legale regionale, sunteti obligat
sa raportati imediat, deopotriva
producatorului si autoritatilor
competente, orice incident se-
rios aparut la utilizarea acestui
produs medical. Datele noastre
de contact le gasiti pe partea
posterioara a acestei brosuri.

Eliminarea ca deseu

La sfarsitul perioadei de
utilizare va rugam sa eliminati
produsul in conformitate cu
reglementarile locale.

Compozitia materialului
Elastomer termoplastic (TPE),
Polipropilena (PP), Poliester
(PES), Poliuretan termoplastic
(TPU)

[M0] - Medical Device (Dispozitiv
medical)

~ Identificator MatriceDate
sub forma de UDI

Personal de
specialitate?

Conector pentru centura de
reglare (G)

Dispozitivul de sustinere

a degetului mare (A) este
pozitionat intre degetul mare
si degetul aratator pentru a
imobiliza si usura articulatia
de sa a degetului mare si
articulatia de baza a degetului
mare. @ Cureaua lunga pentru
incheietura mainii (B) se pune

pe spatele mainii. @ Cureaua
scurta (F) se sprijina pe palma.

Ghidati cureaua lunga pentru
incheietura mainii in jurul
incheieturii si verificati daca
orteza si curelele se potrivesc
bine. Indicatie: La montare,
va rugam sa va asigurati ca
mana si degetul mare se afla
intr-o pozitie functionala (a
se vedea pagina de garda a
instructiunilor de utilizare).

in cazulin care cureaua este
prea larga/ prea stransa sau
nu se potriveste pe mana,
aceasta poate fi ajustata.

Pentru a face acest lucru,
scoateti orteza si indepartati
complet catarama cu inel
(D) si conectorul curelei (G)
de pe cureaua lunga pentru
incheietura mainii.

Pozitionati din nou inchizatorul
pentru degetul mare intre
degetul mare si aratator (@
si @). Ghidati din nou cureaua
lunga de la incheietura mainii
din spatele mainii in jurul
incheieturii mainii, astfel
incat aceasta sa fie intinsa.
La intersectia dintre cureaua
scurta (F) si cureaua lunga (B)
@, marcati cele doud gauri
suprapuse.

@ Acum pozitionati conectorul
curelei (G) in orificiul marcat
al curelei scurte (volare) (F).
Indicatie: Suprafata neteda

a conectorului de curea este
orientata spre mana.

@ Apoi introduceti cureaua
lunga pentru incheietura mainii
(B) inapoi in partea laterala

a conectorului curelei (G) si
trageti cureaua pana cand

cele doua gauri marcate se
suprapun.

102

SFAT: (D In cazul in care
cureaua scurta (F) depaseste
cureaua lunga (B) bucata de
capat a curelei scurte (F) poate
fi scurtata cu o foarfeca.

Catarama de reglare a
centurii de siguranta cu ac (E)

@ Catarama centurii (E)

este deja atasata la cureaua
pentru incheietura mainii (B) la
livrare. In mod ideal, ar trebui
sa fie impinsa pana la nivelul
degetelor aratator si mijlociu.
Atunci cand catarama se
potriveste perfect intre degetul
mare si degetul aratator,
continuati sa ghidati cureaua
lunga pentru incheietura
mainii spre partea din spate

a mainii si verificati daca
cursul curelei se intalneste

cu varful cataramei. Daca nu
este cazul, catarama centurii
(E) poate fi mutata. Exista un
total de sapte optiuni de pozitie
pentru aceasta. Pozitia ideala
de fixare (cu cureaua lunga
pusa) se gaseste atunci cand
orteza se potriveste perfect,
confortabil si nu prea strans pe
mana/pumn.

Lungimea curelei pentru
incheietura mainii (B)

@ Acum agétati cureaua
lunga fara catarama (D) in
catarama centurii. Daca orteza
se potriveste confortabil si nu
este prea stransa pe mana, a
fost gasita pozitia ideala de
blocare. Acum cureaua trebuie
sa fie scurtata. Pentru a face
acest lucru, taiati gaura cu
carlig si gaura de sub ea de la
curea in forma semicirculara.

@ Faceti clic pe catarama
cuinel (D) in ultimele doua
gauri ale curelei lungi pentru
incheietura mainii (B).

Va rugam sa respectati
indicatii de utilizare pentru
pacienti.

Indicatie: in cazul in care
cureaua autoadeziva de
infasurare a degetului mare (C)
este prea lunga, aceasta poate
fi, de asemenea, scurtata cu o
foarfeca.

Data informatiilor: 2025-02

1 Orteza = mijloc ortopedic auxiliar
pentru stabilizarea, detensionarea,
imobilizarea, dirijarea sau corecta-
rea membrelor sau a trunchiului

2 Personalul de specialitate este
format din toate persoanele care
sunt autorizate sa monteze si sa
instruiasca in ceea ce priveste
utilizarea mijloacelor auxiliare
ortopedice in conformitate cu
reglementarile de stat sau
institutionale aplicabile si cu alte
cerinte.

In calitate de producétor,
recomandam insistent ca aceste
persoane sa aiba pregatirea
corespunzatoare in domeniul
tehnologiei ortopedice sau alte
competente comparabile, precum
si sa dispuna de o infrastructura in
domeniul tehnologiei ortopedice.

eMnVIKa

Ayannté acBevn,

00G EUXAPIOTOUE TIOU EMAEEQTE
éva mpoiov tng Bauerfeind.
Epyalouaote og kabnuepivr
Baon otn BeAtiwon TG 1aTPIKAG
QMOTENECHATIKOTNTAG TWV
TIPOIOVTWV Hag, KaBwe Sivouue
1Slaitepn Paputnta otnv uyeia
006 AlaAoTte oxoAaoTIKG Kat
TNPE(Te TIg Tapouoes odnyieg
Xpnong. Edv éxete amopleg,
ameuBuvBeite oTov 1ATPO 0ag
070 £€€I0IKEVPEVO KATAOTNHA
TIOL 00G €EUTTNPETEL
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ZKOMOUMEVN Xprion

To RhizoLoc OA eivat éva latpikd
npoidv. Eival pia opbwon' yia
aKivnTomoinon Kat avakou®ion
G EQUTMOEISOVE APBPWOoNG
Kat g Baotknig dpBpwong Tou
avtixelpa.

Evdczifeig

« OoteoapBpitda (my. apbpitda
Baocewg avtixelpa)

« ApBpitda

+ OEEiC, HETATPAUMATIKEG (TT.X.
Katamovnaon, SlaoTpéupaTa,
OAacelg)

+ Xpovieg (aoTtdBela ouVOECUWY,
UMoTPOTMALOVOA ECPONUEVN
0¢on apbpwoewv)

« MeTeyxelpnTIka (my. HeTd amd
apBPOMAACTIKA)

+ AEITOUPYIKEC EVOXANOEIG
(katamévnon, unotpomdlouca
£0paAuévn Béon apBpwoewv
KAL)

- Epebiopoi (xpoviol,
0€Elg, HETATPAVHATIKOI,
UETEYXELPITIKOD)

KivSuvot amo tn xprion

Mpocoxn*

Tnpeite emakpiBwe Tig

mAnpo@opieg mov Ba Bpeite

OTIG TAPOUOEC 08nyieg

XPAONG Kat TIg 08nyisg Twv

adikav.

« To RhizoLoc OA mpémei va
XPNOILOTIOIETAL QMTOKAEIOTIKG
olHPWVa PE Ta OTOIXEIR TwV
TIAPOVTWY 08NYIWV XPrioNG Kat
Y10 TOUG QVaQEPOHEVOUG TOHEIG
€pappoync (onpeia
EQapHOYNQ).

- Arapaitntn mpounéBeon
amoTeAEl N owoTh
xprion/epappoyn.

« Na va diacealioTel n BENTIoTn
£pappoyr| Tou RhizoLoc OA,
Tipémel va eheyxBel av To TPOidV
EXELTIPOOOPUOOTE! ETTAPKWG
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Kal, Epdoov analte(tal, mpEmel
Va TIPOCOPHOOTE! EK TwV
UOTEPWY OTNV QVATOWIA TOU
OWUATOC ano Toug eidikouc?. H
(apxiKry) TIpocapuOYr Kat n
emidelén Tou TPOTOL
EQPAPUOYNG EMITPETIETAL VA
EKTENOLVTAL ATTOKAEICTIKG aTTd
£161koVC2.

+ H orjuavon tou RhizoLoc OA pe

TANPOPOPIEC yia TIG OIAOTATEL,
NV ava@opd oTo aploTEPO 1
o710 8e€10 ¥épl kal To orypa CE
Bpioketat oTn ouokevacia Tou
TIPOIOVTOG Kal OTNV ECWTEPIKT
TINEUPA TOU TUMUATOG
ouykpdtnong avtixelpa (A).

+ JUMBOUAEUTETE €K TWV

TIPOTEPWV TOV 1ATPO 0aG
QAVAPOPIKA HE TOV OLUVOUAOHO
He AMa mpolovTa, Ty, oTa
mhaiola Bepareiag pe cuprmieon
(kaNtoe¢ Bpayiova).

« Y€ TIEPIMTWON AKATAMNANG

XProNG A XProng yta okomo
SlaoPETIKSG amd Tov
TIPOPBAEMOPEVO, AKUPWVETAL
n €uBVVN yIa EAATTWHATA TOU
TIPOIGVTOG Kal TeplopileTal ry
KaTapyeital mpwg n vopLun
€yyuodOTIKr) KAALYN.

« Mnv @épvete To Mpoldv oe

EMAPH| PE PETA TTOU TTEPIEKOUV
AN kat 0&€a, pe aholpég Kat
Aoatév. Mnv tpororolgite o
TIPOIOV.

- Fwg Tpa, bev éxouv

avapePOel TAPEVEPYELEC TIOU
va emnped{ouv OAOKANPO TovV
opYyaviopo.

+ Mnv epappolete To RhizoLoc

OA uniepoAikd oQIXTA.
AlOQOPETIKG, EVOEKETAL

va 1mapatnEnBouv TomKoi
HWAWTIEG. S€ OTTAVIEG
TIEQITTWOELG, EVOEXETAL VA
napatnenBel oTévwon Twv

QlHOPOPWV ayyeiwv Kat

TwV VELPWV. 2€ QUTHV TNV
TIEQITTWOT, XAAAPWOTE TOUG
uévteg Tou RhizolLoc OA ka,
£poooV analteital, avabéote
Tov éheyX0 Twv SlaoTAcEWY TOU
RhizoLoc OA.

+ Y€ EPIMTWON ToU

SIATOTWOETE APVNTIKEG
aMayég 1 auavopeveg
evoxAAoELG, Tou oxetiCovTal
HE TN xPrion Tou TPOIGVTOE,
SlaKOYTE TN Xprion Kat
aneuBuvBeite o€ évav 1aTPO.

« Mpoooyn: Ze mepintwon

XOAAPWONG TWV IHAVTWY Kal
TWV OUOTNRATWY ENENG Kal
aoedaNong, apaipeong tou
TIPOIOVTOG 1] HETATOTIONG

TwV pubuopévwy Slatdéewv
TIEPIOPIOHOU Kivnong,

SV TIAPEXETAI EMAPKNG
@povTida/ mpooTtacia Tou
UENOUG TOU OWHATOC TTOU
xenlel Oepareiag. Aogelyete
1blaftepa og QUTAV TV
niep{mtwon onoladnmote
£mMBAPLVON TOU CUYKEKPIIEVOU
UENOUG TOU OWHATOC

« Eav emBupeite va xpnotgorot-

roete 1o Mpoidv Bauerfeind

o€ MEPIMTWOn 0&€wv eVOXAr-
OEWV/ TPAUHATIOHWY, (NTHOTE
OTIWOSHTTOTE EMAYYEAUATIKN
LTPIKR CUPPBOUAA TPV Ao

™ XPrjon yla mpwn ¢opa Kat
Tnpe(te TIc 0dnyiec. Evoéxetal
va mapatnpoLvTal MEPIOPIoHOL
Bacel Twv eveiEewy, yia Toug
omoioug Ba 0ag evnuepwoouY
ot eldkol. EildikoTepa, o xelpt-
OHOG OXNHATWY, AWV HETAPO-
PIKWV HEOWV I UNXavNHATwy
evdéxeTal va gival Suvatodg oe
TIEPIOPIOEVO Babuo. S mepi-
TITWON AUIBOAILY, TTPOTEVOU-
LIE VO QTIEXETE TIPOOWPIVA Ao
TIg mpoavaepOeioeg Spaotnpl-
otnTeC.

Avtevdeifeig

‘Ewg Twpa, Sev éxouv avapepBel
avTidpdoelc urepevaloBbnaiag
HE KAWVIKT) onpaocia. 3Tig
AKONOUBEC TIEPITTWIOEIG KAIVIKWOV
CUUTITTWHATWY, N EQapUoyn Kat n
Xpron evog Tétolou Fondntikou
HEOOUL ouvVIOTATAl HOVO KATOTIV
OUVEWWONONG UE Tov Bgpdmovta
1aTPo 0ag:

« AgpUaTIKEG
a00€velec/ TpauPATIopol
OTO PEPOG TOU OWHATOG TTOU
TomoBeteital To Bordnua, 1biwg
edv mapatnEoLVTAl GalvopEVa
(QAEYHOVNG, OUNEG pie 0idnua,
epebiopoi kat aiobnua kavcou
« AloBnTnplakég kat
KIVNTIKEG SlaTapaxég Tou
Bpaxiova/ xeplov, mx. o€
TIEPITTTWON 0OKXAPWOOUG
Stafrtn (Diabetes mellitus)
« Alotapayég otn por
NG AEUPOU, AKOUN Kal
ampoadidploTng artiohoyiag
018rHaTa HOAAKWY popiwv og
HEPOC TOU CWHATOG HAKPLA aMTO
v TonoBetnuévn 6pbwon

- NonTtiko{ kat owpatikof
TIEPIOPICHOI AGYW TWV OTIO{WV
Sev eival Suvartr| n xprion e
6pBwong xwpic Kivduvoug

E§aptriipata

A - Turjpa ouykpdatnong
avtixelpa

B - MakpU¢ ipdvtag (kapmoc)

C — AUTOKOMNNTOC (UPAOHAETIVOC)
pavTag mepItuNgng
avTixelpa, mephapBavetal
€PESPIKAG IHAVTAG

D - Kouprmwpa pe urodoxn

E - Néprn wavta pe axida

F - Kovtdg pavtag (eowtepikod
TUAMA Xepiov)

G - 2UVOECHOG HAVTWY
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Ynodeieig xpriong

Mpv and n xprion yla mpwtn
@opd, anarteital e€doknon TG
E(APHOYAG KAl TNG agaipeong
NG 6pbwong! padi pe Toug
£101KoUC2.

E@appoyn tou RhizoLoc OA
la v epappoyr) Tou RhizoLoc
OA oTov avtixeipa, avoifte

Ta kouvpnwpata (B kat €). Me
TEVIWHEVO QVTIXEIPQ, TIEPAOTE
TO X€PL H€Oa amo Tov IHAvVTa
Kaprov (B), HExPL TO MAAOTIKG
TUAMA CLYKPATNONG Va

Bpebei petaly avtixelpa kat
Seiktn. @ Mropeite emiong va
XPNOIHOTTOINCETE TO OUUBONO
XEPLOL OTNV ECWTEPIKN TTAELPG
TOU TUAMATOG OUYKPATNONG
avTixelpa we 06nyo (A).

3TN OULVEXELD, TTEPAOTE TOV HaKPU
uévta (B) yvpw amod tov kapmo.
To kouumwya e vrodoxr (D)
avaptatal otn paxn Tou XePIoU
otnv mopmn wavta (E). ©a
QKOUOTE( O XAPAKTNPIOTIKOG
YOG KAIK. @

TUNETE TOV QUTOKOMNTO HAVTa
mieptuAENG avTixelpa (C€) yupw
anod Tov avTixeElpa Xwpic va Tov
TpaBate. @

Od8nyia: 2e nepimwon

mIou Bpaxel 0 LPACUATIVOG
HAvTag mePITUNENG QVTIXEIPa
(€), mpémel va apalpedel,

Y10 VO OTEYWWOEL QUOIKA e
Tov aépa. Ooo oTeyvwvel

0 lavTag, XpnoldomolioTe

Tov TaPadIOOEVO EPESPIKO
avta meptuhiEne. Ma va yivel
QuTO, APAIPEDTE TOV UAVTa
anevBeiag amoé v 6pdwon @
Kat ao@aNoTe Tov Tapadidopevo
SeUTePO 1pdvTa oTO {S10 ONpEio
OTNV ECWTEPIKA TTAEUPA TNG
6pBwaong MO oTeyvoel 0
Bpeypévoc iavtag, Ba givat
£TOIMOG Yla Xprion.

Meta and ouvevvonon pe Tov
1aTPO 0ag, UMOPE(TE, avahoya

e TN edon tne Bepareiag, va
XaAAPWOETE TN oTtabeporoinon
NG Baoiknc apBpwong Tou
avTixelpa aPapwVTag Tov IpavTa
nepTUMENG avTixelpa @. Katd
autdv Tov TPoTO, Kabiotatal
Suvartr| n fma duvatotnta
kivnong ¢ Baoiknc apBpwong
Tou avTixelpa.

Agaipeon touv RhizoLoc OA
APaIPEOTE TPWTA TOV HAKPU
uévta (B) pe o kouunwpa (D)
amd v akida g mopEmNg IWavta
(E) kat EETUNIETE TOV IHAVTa
TePITUAIENG avTixelpa (C), xwpig
va Tov TpaBate. AQalpéoTe To
RhizoLoc OA. @

Ymnodei§eig kabapiopouv
0d8nyia: To mpoidv dev
EMTPENETAl VA EKTIOETAL TTOTE

o€ Gueon Tnyn BepudTTag (M.

ouoTrpaTa Béppavong, NAIOKN

akTivoPolia, amobrikeuon o

auTOK{VNTO). Z€ TEPInTWon

EMAPNG HE AAHUPS 1 YAWPIWUEVO

vePO, EEMUVETE TNV OpBwon

e kaBapd vepod. Evdéxetal va

TIPOKANBOUV (NUIES OTO LNIKO.

Me GUOEVEIC EMMTWOELS Yia

TNV AnoTENECHATIKOTNTA TOU

TIPOIGVTOG.

1. KheioTe OAa ta Koupnmmpata
Kat MOveTe v 6pbwon ! oto
xéptotoug 30°C pe
QAmoPPEUMAVTIKO yia evaicBnTta
pouxa. Aev amarteitat n
agaipeon e€aptnudaTwy amd
v 6pbwon.

2. O QUTOKONNTOG IpAvTag
TePITUANENG avTixelpa (D) Sev
KOMGEL O€ Bpeypévn
KaTAOoTAON. ZUVETIWG, TIPETTEL
va avtikabiotatal pe Tov
mapadidopevo SeUTePO IpdvTa
TIEPITUNENG avTixelpa. MOAG
OTEYVWOEL O BPEYHEVOS
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HAvTaG, umopei va
xpnotpomolnBei Eava.

3. Me TNV TaKTIKA @povTida
Slac@aieTe T BEATIOTN
Spaon.

4.To mpoidv Oev eival katdAnAo
yla OTEYVWTNPLO. AQHVETE TNV
6pBwon va oTeyVWOEL PUOIKA.

Inpeio epappoyng
SOpewva pe TG evOeiEelg
(Avtixelpac). BAéme okomoUpevn
xerion.

Ymnodeieig ouvtriipnong
2 TIEP{MTWON OWOTHG XPrONG
Kat ppovtidag, Sev anarteitat
OuVTiPNON TOU TTPOIOVTOC.

0dnyieg cuvappoAoyn-
ong Kat romoBétnong
To nipoiodv mpénetva
npocapudleTal amd e5IKoUC2,

Texvika
XOPOAKTNPICTIKA /
MapAapeTpoL

To nipoidv anoteheftar ané ta

akdhouba:

« Tunpa ouykpdTnong avtixelpa
(A) UE pakpL 1AvTa (kapmou)
(B) kat KovTo lHAvTa (ECWTEPIKO
Tupa xeptov) (F)

« lpdvrag mepituNENG avTixeipa
(€) (MpoalpeTika)

+ YOVOECHOC IHAVTWY (G)

+ Kovpmwpa pe umodoyr (D) kat
niopmm avta (E)

Ynodeieig yia tnv ema-

vayxpnotpomoinon

To mpoidv mpoopiletat yia tnv

€€ATOHIKEUPEVN EQAPHOYH OE

évav kal povo acBevn.

Eyyvodotikn kaAvyn
loxvouv ot voulkég Slatdéelg Tng
XWPAgG TNV omoia amoKTOnkKe
TO TTPOIOV. 2 € MEPIMTWON OV
Bewpeite OTI WA TIEPITTTWON EQTTI-
TITEL 0Ta TAQIOLA EYYUOBOTIKNG

K&ALYNG, ameuBuvBeite apxika

aTo onpeio arnd To omoio MPoun-

Beutrikate To MPOidV. Kabapilete

TO TTPOIOV TPV amd OTIOIAdATIOTE

a&iwon ota maiola e eyyvodo-

TIKAG KAALYNG. 2 mEPITTTWOon pn

TPNONG TwV UTTOSEIEEWVY OXETIKA

LE TOV XEIPICHO Kal TN @povTida

Tou RhizoLoc OA, evéxetal va

TIEPIOPIOTEL 1} va akupwBei n

€yYUOOOTIKr) KAAUYN.

H eyyuodoTikr) kdAuYn akupwve-

TAl OTIG AKOAOUBEC IEPUTTWTEIG:

« Xprjon oxt avéloya e Tig
evOei€elq

« Mn Tpnon Twv odnylwv Tou
£€EIBIKEUPEVOU TIPOOWTTIKOU

- AuBaipeTec TpomomoINoELC TOU
TIPOI6VTOG.

Amomroinon gubuvng
Mnv rpoRaivete oe
avtodidyvwon 1) autobepareia,
EKTOG €AV €(0TE 18IKOCZ. [PV
amnd T xperion Tou laTpikol
TIPOIGVTOG YIa TTPWTN POopPd,
oupBouleuTeite omwodnmote
évav 1aTpd i évav eidIkd?,
KaBwe autdg eivat o pdvog
TPAMOG yia va aloNoyr\OeTe TV
emidpaon Tou TPOIGVTOG OTO
OWUa 0a¢ KAl va TPOodIopIoETE
TUXOV KIvOUvVOUG amod Tn xprion
TIOU UMOPE( Va TIPOKUPOULV.
AKONOUBEITE TIC CUPBOUAEG

TOU €I16IKOU, KABWG Kal OAEC TIG
odnyieg mou mepIExovTal 0To
TapOV GUANGSIO 1y OTNY, aKOn
Kal amoonacpatiky, online
mapouoiaon (emong: Keipeva,
EIKOVEG, YPAPIKA KATT.).

Eav e€akolouBeite va éxete
APEIBONEG HETA TNV EMKOIVWVIa
HE TOV EIOIKS, ETKOIVWVAOTE

HE ToV 1aTPd 0ag, TOV EUNOPO 1
aneuBeiag pe epde.

Ynoxpéwaon dnAwaong
20PPWVA UE TOUG VOUIKOUG
KavoVIoUoUG TTOU loXUoLVY KaTé
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TOTOUG EI0TE LTTOXPEWHEVOL VO
SNAWVETE Gpeca omolodnmoTe
00Bapd MEPIOTATIKG AVTILETW-
TIOETE KATA TN XPrion Tou mapo-
VTOG lATPIKOU TTPOIGVTOC TOCO
OTOV KATAOKELaoTr 600 Kal TNV
appodia urnpeoia. Ma ta otol-
Xela emkovwviag TG eTaipeiag
UG, avatpéETe 0To omoBO@UANO
Tou MapPdVTog PUANadiou.

Améppipn

Anopp{nTeTe To MPOIOV PeTd
™ XPrion oUPPWVA HE TIG KaTd
TOTIOUG IOXUOUTEG 00NY(EG.

TuvBeon

OEPUOTAAOTIKO ENAOTOHEPES
(TPE), MoAumpoTtulévio

(PP), MoAveotépac (PES),
OgppomAaoTIkn moAvoupedavn
(TPU)

- Medical Device (latpikn
JUOoKeun)

— AvayvwploTIKO TNG PATPAG
Sedopévwv LE TN HOPPH
ubl

Ewdikoi2

Mpocappoyn cuvdéopou
pavra (G)

[a TV akwvntomnoinon kat v
avakoUPIon NG Qumoeldoug
AapBpwong kat g Bacikng
apBpwong Tou avTixelpa, T
TR OLYKPATNONG aVTixElpa
(R) TomoBeteital petady avtixelpa
kat Seiktn. @ O pakpyE IWdvTag
Kapmou (B) mepvagl Tavw anod
v pdxn Tou xepoU. @ O kovtdg
avtag (F) Bpioketat oty
EOWTEPIK TTAEUPA TOU XEPIOU.
[MepdoTe Tov pakpL Ipavta
KapmoL yupw amd Tov Kapmo Kat
eNéyEte eQv epappdlouvy TpwE
n 6pBwaoN KAl Ol IAVTEG.

08nyia: Kata v mpocappoy,
Slacpali(ete oL TO XépL Kal

0 avTixelpag Bpiokovtal oe
AertoupyIkn) Béon (BAéme
€ELOUNO TWV OENYILV XPrONQ).

Y& mepimtwon umepBoAka
XaAapoU/ cUoPLypéVou IHavTa iy
Un EQapHOOTAG BEonc aTo XépL,
UMOPE(TE VA TOV TTPOOAPHOCETE.

[la va yivel auto, agaipéote

Tnv 6pBwon Kal apalpéoTe TO
KoUHMwua pe urmodoyr (D) kat To
OUVOEGHO IHAVTWY (G) TTARPWE
amd Tov HakpL [pdvTta kapmouv.

TomoBetr|oTe Eavd To THAUA
OUYKPATNONG QVTIXEIPA LETAEY
avtixeipa kat Seixtn (@ kai @).
[NepAoTe Tov HakpL lpavTa
kapmou &avd yupw armd Tov
Kapmo, EEKIVIVTAC Ao TN paxn
TOU XEPLOU, WOTE Va EQAPHOCEL
TANPWG. ZNHEWOTE TIG SUO
AMNAETIKONUTTTOEVEC OTTEC OTO
oneio ouvavTnong Tou KOVTOU
avta (F) Kal Tou dakplov Ipdvta

® @

@ Twpa, TonoBetriote Tov
OUVOEDHO IHAVTWY (G) oTnv oA
TOU KOVTOU pdvTa (E0WTEPIKO
TUAMQ XEPIOV) TIOU EXETE
onuewoet (F). Odnyia: H Aeia
EMPAVEIQ TOU GUVOEGHOU IHAVTWY
TIPETEL VA EXEL POPA TIPOG TO XEPL

@ > cuvéyela, mepdoTe Tov
pakpL avta kaprov (B) Eava
TINEUPIKG OTOV OUVEETHO IAVTWY
(G) kat TpaPr&Te Tov IHavTa, Péxp!
Va EUBLYPAUHITTOUV Ol U0 OTTEG
TTIOU €XETE ONUEIDOEL

ZYMBOYAH: @ > nepinmtwon
IOV 0 KOVTAC IpAvTag (F)
TPOECExel amd Tov HakpL IHavTa
(B), WITOPE(TE Va KOYETE TO
TUrpa Tou Kovtou pavta (F) mou
TIPOECEXEL HE Eva PaNiBL
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Mpocappoyn mopmNG IpHavTa
pe akida (E)

@ H nopmn wévta (E)
napadidetal oTepewpévn oToV
IavTa kapmou (B). Iavikd, mpénmel
Va TECTEl 0T0 VYOG Tou SelkTn Kal
Tou pecaiou Saktuou.

Edv To TUrUa oUYKPATNONG
£QapPOlel owoTA PETA&Y
avTtixelpa kat SeikTn, CUVeXIOTE e
TO TIEPACHA TOU HAKPLOU IHAVTQa
Kapmou TPOg T pAyn Tou XepLov
Kal ENEYETE €4V O IAVTAG OLVAVTA
TNV akida Tng mépTNG Ipavta. Eav
Oev oupPaivel auTtod, Umopeite va
HETAKIVAOETE TNV MOPTN IHAvTa
(E). AwatiBevtal e@td Suvatég
B¢oeig. H 1davikr Béon aopdahiong
(e ToToBEeTNUEVO HaKPU IHAVTa)
SlaogahiCetat dtav n 6pbBwon
£QapHOCel MANPWE, AVETA Kal O
UTTEPBOAIKG OPIXTA OTO XEPL/ OTOV
Kapmo.

MnRKog Tou 1pavta Kapmou (B)
@ Avaptriote Tov pakpl

HAVTa XWPIG TO KOUUMWUA

(D) otnv noprn wdvta. Eav n
6pBwon epappdlel veta Kat Ot
UMEPPBOAIKA OQIXTE OTO XEPL, EXETE
Bpet v 1davikr Béon aopahionc.
MAéov TPETTEL VAl KOVTOVETE TOV
lavta. MNa va yivel autd, koYTe oe
NIIKUKNKO OXrpa TV avapTnuévn
OTIF| TOU [AVTA KAl TNV O7Tr TTou
Bploketar amo katw.

@ AcgahioTe To KoUpMWUA PE
urodoxn (D) 0TI TEAEUTAEG

SU0 OMEC TOU HaKPIOU (pdvTa
kapmou (B).

N&Bete oY TIG uOBeigerg
XPAONG Y0 TOUG aoBeve(C.

0dnyia: > ¢ mepimwon
UTEPPBOAIKA LEYANOU HriKOUG TOU
QUTOKOAANTOU [dVTa MEPITUAIENG
avrixelpa (C), umopeite va Tov
KOVTUVETE pE éva PahidL

Evnuépwon: 2025-02

T0pBwon = opbomnediko Bornbnua yia
v otaBeporioinon, TV armoeopTian,
v akivntomoinon, v kabodriynon
1 TN 516pBWOoN TOL KOPUOU 1 HEADV
TOU OWHATOG

2 EiS1kol BewpouvTal Ta ATopa ou

OUPPWVA HE TIG IOXVOUOEG KPATIKEG
1] BEOHIKES S1aTAEEIG KABWG KAl
OUHPWVA PIE TIEPAITEPW
TpodIaypagéC givat
egouolodotnpéva va Tonobetouv
opBornedika Bonbrjuata kat va
UMOSEIKVUOULV TOV TPATIO XPoNG
Touc. (0 KATAOKEUATTHG, OLVIOTOUHE
QVEMQUAAKTA £Val TETOIO GTOWO Va
£xel exmaidevon otnv opBoredikn i
avahoyeg Se§loTnTeg, Kabwg Kat va
OIaOETEL TOV OXETIKO EEOTINIOHO.

@ tirkce

Sayin Hastamiz,

Bir Bauerfeind uriiniin tercih
ettiginiz i¢in cok tesekklr
ederiz.

Her giin drinlerimizin tibbi
etkinligini arttirmak icin
calisiyoruz, ¢iinkd sagliginizin
kalbimizde yeri var. Litfen bu
kullamim talimatini dikkatlice
okuyun. Herhangi bir sorunuz
varsa, litfen doktorunuza veya
yetkili saticlya basvurun.

Kullanim amaci
RhizolLoc OA, bir tibbi Grin-
dur. Basparmak sirtinin veya
basparmak taban ekleminin
immobilizasyonu ve rahat-
latilmasi i¢in kullanilan bir
ortezdir'.

Endikasyonlar

+ Osteoartrit (6r. rizartroz)

« Artrit

« Akut/travma sonrasi (or. asiri
yuklenmeler, burkulmalar,
curikler)

« Kronik (bag instabiliteleri,
tekrarlayan eklem
deformiteleri)
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« Postoperatif (6r. artroplasti
sonrasl)

« Fonksiyonel sikayetler (asiri
yuklenmeler, tekrarlayan
hatali eklem pozisyonlari vb.)

«irritatif durumlar (kronik,
akut, travma sonrasi,
postoperatif)

Kullanim riskleri
A Dikkat*

Liitfen bu kullanim talimatina
ve uzman personelin
talimatlarina uyun.
*RhizoLoc OA, sadece bu
kullanim talimatinda yer alan
bilgiler dogrultusunda ve
uygulama alanlarinda
(kullanim yeri) kullanilmalidir.

- Uriin usuliine uygun sekilde
kullanitmali/ takilmalidir.

*RhizoLoc OA'nin en uygun
sekilde oturmasini saglamak
icin Urlnun yeterli oranda
sekillenmis olup olmadigi ve
gerektiginde vicut yapisina
uygun olarak uzman
personel? tarafindan
sekillendirilmesi gerekip
gerekmedigi kontrol
edilmelidir. (ilk) uyarlama ve
tanitim sadece uzman?
tarafindan gerceklestirilebilir.

«Boyut, yan gosterge ve CE isa-
reti ile ilgili bilgileri iceren
RhizoLoc OA etiketi triin am-
balajinda ve basparmak klip-
sinin i¢c kisminda bulunabilir
(A).

«Doktorunuza danismadan,
or. bir kompresyon terapisi
kapsaminda (kol coraplari)
gibi baska urinlerle birlikte
kullanmayin.

«Hatali kullanim veya amacinin
disinda kullanim durumunda,
Urin sorumlulugu harig
tutulur ve yasal garanti
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sinirlidir veya hi¢ gegerli
degildir.

«Uriiniin yag ve asit iceren
maddeler, merhemler
ve losyonlar ile temas
etmemesini saglayin. Uriin
lzerinde herhangi bir
degisiklik yapmayin.

« TUm vicudu etkileyen bir
yan etkiye bugiine kadar
rastlanmamistir.

» RhizoLoc OA'yi ¢ok siki se-
kilde kullanmayin, aksi halde
lokal basing semptomlari bas
gosterebilir. Cok ender olarak
damarlarda veya sinirlerde
sikisma olusabilir. Bu du-
rumda RhizoLoc OA'nin bant-
larini gevsetin ve gerektiginde
RhizoLoc OA boyutunu kontrol
ettirin.

«Uriiniin kullanimiyla baglantili
olarak olumsuz degisiklikler
veya sikayetlerinizde artis
oldugunu fark ederseniz
kullanmayi birakin ve
doktorunuza danisin.

« Dikkat: Bantlar, sikistirma ve
kapak sistemi gevsetilirse
veya urln ¢ikarilirsa veya
ayarlanan hareket sinirla-
malari degistirilirse vicudun
tedavi gerektiren bolimune
yeterli etki/koruma saglan-
maz. Ozellikle bu durumda,
viicudun bu bolimini zorla-
maktan kaginin.

«Bauerfeind iriinliniizi akut
sikayetler /yaralanmalar ne-
deniyle kullanmak istiyorsa-
niz, ilk kez kullanmadan 6nce
acilen profesyonel tibbi tavsi-
ye alin ve bunlari uygulayin.
Uzman personelin hakkinda
bilgi verdigi, endikasyonla
ilgili kisittamalar s6z konusu
olabilir. Ozellikle arag, diger
ulasim araglari veya makine
kullanimi kisitlanabilir. Stiphe

durumunda, simdilik yukarida
belirtilen faaliyetlerden kagin-
manizi tavsiye ederiz.

Kontrendikasyonlar

Klinik anlamda asiri
hassasiyete yol actigr heniiz
saptanmamistir. Asagidaki
klinik durumlarda bu tir

bir yardimci gere¢ ancak
doktorunuza danisildiktan
sonra takilabilir ve
kullanilabilir:

« Destegin kullanildigi
bolgelerde cilt
bozukluklari/yaralar
ve ozellikle ayni sekilde
sislikle birlikte kizariklik,
yara, kabarma ve asiri isi
hissedilmesi durumunda

«Kolda/elde duyarlilik ve
hareket bozukluklari, or.
seker hastaliginda (Diabetes
mellitus)

« Lenf akis bozukluklari, ayni
zamanda takilan ortezden
uzak yumusak dokuda
belirgin olmayan siskinlikler

«Mental ve fiziksel yetersizlik
ortezin guvenli kullanimini
engeller

Bilesenler

A - Basparmak klipsi

B - Uzun bant (bilek)

C - Kendinden yapiskanli
(tekstil) basparmak sarma
bant, yedek bir bant
eklenmistir

D - Halkali baglanti elemani

E - Sivri uclu bant tokasi

F - Kisa bant (volar)

G - Bant baglantisi

Kullanim talimatlan

Ortezi' ilk kez kullanmadan
6nce uzman? ile birlikte takma
ve ¢ikarma alistirmasi yapin.

RhizoLoc OA'nin takilmasi
RhizoLoc OA'yi etkilenen
basparmaga takmak igin
kilitler (B ve C) agiktir.
Basparmaklar agikken, plastik
klips basparmak ve isaret
parmagi arasina oturana kadar
eli bilek bandindan (B) gegirin.
@ Ayrica basparmak klipsin i¢
kismindaki el semboliine gore
kendinizi yonlendirin (A).
Simdi uzun bandi (B) bileginize
dolayin. Halkali kilit (D) bant
tokasi (E) Uzerindeki elin
Ustline takilir. Bu esnada hafif
bir tik sesi duyulur. @

Simdi kendinden yapiskanli
basparmak sarma bandini (C)
¢cekmeden basparmaginizin
etrafina sarin. @

Bilgi: Tekstil basparmak
sarma bandi (C) islanirsa
kurumast icin ¢ikarilmalidir.
Cikarilan bant kururken litfen
ekteki yedek sargi bandini
kullanin.... Bunu yapmak igin
lutfen percinli bandi dogrudan
ortezden gikarin. @ ve

ekteki ikinci bandi ortezin i¢
kismindaki ayni yere oturtun.
Islak bant kurudugunda tekrar
kullanima hazirdir.

Doktorunuza danistiktan
sonra, tedavi asamasina

bagli olarak basparmak

sarma bandini cikararak
basparmagin karpometakarpal
ekleminin stabilizasyonunu
gevsetebilirsiniz @. Boylece
basparmagin karpometakarpal
ekleminin orta derecede
dinamizasyonu mimkin hale
gelir.

RhizoLoc OA'nin ¢ikarilmasi

Once uzun bant (B) kilit (D) ile
birlikte bant tokasinin (E) sivri
ucundan ¢ikarin ve ardindan

basparmak sarma bandini (C)



yine ¢ekmeden ¢ozin. Simdi
RhizoLoc OAYyi gikarin. @

Temizleme talimatlan
Bilgi: Uriinii asla dogrudan
islya (Or. isiticilar, direkt
giines 15131, araba iginde)
maruz birakmayin. Tuzlu veya
klorlu su ile temas halinde
ortezi temiz su ile durulayin.
Malzeme zarar gorebilir.

Bu durum Griindn etkisini
azaltabilir.

.Lutfen tim kilitleri kapatin

ve ortezi! hassas bir deterjan

veya durulama maddesi
kullanarak 30 °C'de elde
yikayin. Bu esnada tim
bilesenler ortezde kalabilir.

2.Kendinden yapiskanli bas-
parmak sarma bandi (D) 1s-
landiginda yapismaz, bu ne-
denle bu bandi verilen ikinci
basparmak sarma bandiyla
degistirin. Islak bant kuru-
duktan sonra tekrar kullani-
labilir.

3.Duzenli bakim en iyi etkiyi
saglar.

4.Uriin kurutucu icin uygun
degildir. Ortezi
havalandirarak kurutun.

Kullanim yeri

Endikasyonlar dogrultusunda

(Basparmak). Bkz. kullanim

amact.

Bakim talimatlan

Dogru sekilde kullanildiginda
ve temizlendiginde Uriin bakim
gerektirmez.

Birlestirme ve montaj
talimati

Uriin uzman personel
tarafindan ayarlanmalidir2.

Teknik veriler/

parametreler

Uriiniiniiz asagidakilerden

olusur:

+Uzun (bilek) bantli (B) ve kisa
(volar) bantli (F) basparmak
tokasl (A)

«Basparmak sarma bandi (C)
(istege bagl)

- Bant baglantisi (G)

+Halkali (D) ve bant tokali (E)
kilit

Yeniden kullanim sart-

lan

Uriin tek bir hastanin kisisel

tedavisi i¢in ongorulmustar.

Garanti

Uriintin satin alindigi titkedeki

yasal hikumler gecerlidir. Bir

garanti talebi halinde, litfen

once urind satin aldiginiz

yere basvurun. Uriin, garanti

icin gosterilmeden once

temizlenmelidir. RhizoLoc OA'in

kullanimi ve bakimi ile ilgili ta-

limatlara uyulmamissa, garanti

kisitlanabilir veya gegerliligini

yitirebilir.

Garanti asagidaki durumlarda

gecersizdir:

« Endikasyona uygun olmayan
kullanim

» Uzmanin talimatlarina
uyulmamasi

» Kendi kendine yapilan drin
degisikligi.

Sorumluluk kapsami
Uzman? degilseniz kendi
kendinize tani koymayin
veya kendi kendinize ilag
kullanmayin. Tibbi Grinimizu
itk kez kullanmadan

once, Uriinimuzin
vicudunuz uzerindeki
etkisini degerlendirmenin
ve kisisel yapi nedeniyle
ortaya ¢ikabilecek kullanim
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risklerini belirlemenin tek
yolu bu oldugundan, aktif
olarak bir doktorun veya
uzmanin? tavsiyesini alin.

Bu uzmanin tavsiyelerine ve
bu belgedeki/ veya ¢evrimigi
sunumundaki tim talimatlara,
alintilarda bile uyun (ayrica:
metinler, resimler, grafikler
vb.).

Uzman personelle gorustikten
sonra herhangi bir siipheniz
kalirsa, lutfen doktorunuza,
bayinize veya dogrudan bize
basvurun.

Bildirme yiikimliligi
Bolgesel yasal yonetmelikler
nedeniyle, bu tibbi cihazi
kullanirken meydana gelen
her ciddi olayl hem ireticiye
hem de yetkili makama derhal
bildirmeniz gerekir. iletisim
bilgilerimizi bu brosirin arka
sayfasinda bulabilirsiniz.

Bertaraf

Litfen Grind kullanimdan
sonra yerel yonetmeliklere
uygun olarak bertaraf edin.

Malzeme igerigi
Termoplastik elastomer (TPE),
Polipropilen (PP), Polyester
(PES), Termoplastik politiretan
(TPU)

[M0] — Medical Device (Tibbi

cihaz)
[Uol] - UDI veri matrisi
niteleyicisi

Teknik personel?

Bant baglantisinin (G)
ayarlanmasi

Siraslyla basparmak sirtini
ve basparmak taban eklemini
hareketsizlestirmek ve rahat-
latmak icin basparmak des-

tegi (A) basparmak ve isaret
parmagi arasina yerlestirilir.
® Uzun bilek bandi (B) elin
arkasindan gecer. @ Kisa bant
(F) avug icinde kalir.

Uzun bilek bandini bilegin
etrafindan gegirin ve ortez

ile bantlarin tam oturup
oturmadigini kontrol edin.
Bilgi: Takarken, litfen elin ve
basparmagin islevsel bir ko-
numda oldugundan emin olun
(kullanim talimatinin kapak
sayfasina bakin).

Bant ¢ok gevsekse/ ¢ok sikiysa
ya da ele tam oturmuyorsa
istenildigi sekilde ayarlanabilir.

Bunu yapmak icin ortezi yere
koyun ve halkali kilit (D) ile
bant baglantisini (G) uzun bilek
bandindan tamamen ¢ikarin.

Basparmak tokasini
basparmak ve isaret parmagi
arasina yeniden yerlestirin (
® ve @®). Uzun bilek bandini
elin arkasindan bilegin etrafina
dogru diz duracak sekilde
tekrar yonlendirin. Kisa bant
(F) ve uzun bandin (B) @®
kesistigi noktada, Ust Uste
binen iki deligi isaretleyin.

@ Simdi bant baglantisini (G)
kisa (volar) bandin (F) isaretli
deligine yerlestirin. Bilgi: Bant
baglantisinin pirtzsiz ylzeyi
elinize bakar.

@ Ardindan uzun bilek bandini
(B) bant baglantisinin (G) yan
tarafina geri takin ve iki isaretli
delik Ust Uste gelene kadar
bandi ¢ekin.

ONERI: @ Kisa bandin (F) uzun
bandin (B) tzerinde gérinmesi
durumunda, kisa bandin (F) u¢
parcasl makasla kisaltilabilir.
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Sivri uglu bant tokasinin (E)
ayarlanmasi

@ Bant tokasi (E) teslim
edildiginde bilek bandina (B)
halihazirda takilidir. Toka,
ideal olarak isaret ve orta
parmaklarin hizasina kadar
itilmelidir.

Toka basparmak ve isaret
parmagi arasina rahatga
oturdugunda, uzun bilek
bandini elin Ustline dogru
hareket ettirin ve bandin bant
tokasinin sivri ucuyla bulusup
bulusmadigini kontrol edin.
Aksi durumda, bant tokasi (E)
hareket ettirilebilir. Bunun igin
toplam yedi pozisyon secenegi
mevcuttur. ideal sabitleme
pozisyonu (uzun bant takili
iken) ortez ele/ bilege rahatca
oturdugunda ve ¢ok siki
olmadiginda bulunur.

Bilek bandinin uzunlugu (B)
@ Simdi tokasi olmayan uzun
bandi (D) bant tokasina takin.
Ortez rahatga oturuyorsa ve eli
¢ok sikmiyorsa ideal sabitleme
konumu bulunmustur. Simdi
bant kisaltilmalidir. Bunu
yapmak i¢in banttaki takili
deligi ve altindaki deligi yarim
daire seklinde kesin.

@ Halkali kilidi (D) uzun bilek
bandinin (B) son iki deligine
takin.

Lutfen hastalar igin kullanim
talimatlarina bakin.

Bilgi: Kendinden yapiskanli
basparmak sargi bandi (C)
¢ok uzunsa bu da makasla
kisaltilabilir.

Son revizyon: 2025-02
1 Ortez = organlarin veya gévdenin

stabilizasyonu, yikinin hafifletil-
mesi, immobilizasyonu, yonlendi-

rilmesi veya dizeltilmesiigin or-
topedik destek

2Uzman, ortopedik yardimci gereg-
lerinin kullanimi alaninda uyar-
lama ve kullanim talimatlarini
sunmak i¢in gecerli yasal dizenle-
meler veya kurum yonetmelikler
ve diger gereklilikler dogrultu-
sunda yetki sahibi olan kisidir.
Uretici olarak, bdyle bir kisinin or-
topedi egitimi almis veya benzer
becerilere sahip olmasinin yani
sira ortopedik bir altyapiya sahip
olmasini siddetle tavsiye ediyoruz.

@ pYyCCKNiA

YBaxxaemble
nauueHTbi!

Bnaropnapum Bac 3a npuobpe-
TeHWe npoaykuumn Bauerfeind

Kaxpabli aeHb Mbl paboTaem
Hap nosblWeHeM 3pdekTns-
HOCTU Hallel MeaVLIVIHCKOW
NPOAYKLIM, MOCKOSbKY Balle
3[10POBbE HaM O4eHb AOPOro
BHVMaTENbHO 03HaKOMbTECh C
WHCTPYKUMei No Ucnonb3osa-
HUIO 1 CrieflyliTe NpUBEAEHHBIM
B Helt ykasaHuaM. [py BO3HWK-
HOBEHWW BONpocos obpatuTech
K CBOEMY Nevalliemy Bpady
W B CNEeLMany3npoBaHHblit
MarasuH

HasHauenue

RhizoLoc OA siBnsetca
MPOAYKTOM MeAVLIMHCKOro
HasHaueHws. 3o optes! ans
cTabunnszaumnm v pasrpysku
CeAnoBMAHOMO U NACTHO-
(anaHroBoro cycTasos
60NbLIOro NanbLa KUCTH.

MNokasanuna

« ApTpo3 (Hanpumep, pu3apTpos)

« ApTpuTbl

- OcTpoe / MocTTpaBMaTuyecKoe
cocTosHme (Hanpumep,
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neperpy3Ku, pacTsKeHs
CYCTaBoB, yWwmbbI)
* XpOHWUYECKIIe COCTOAHNS
(HecTabunBHOCTL CBA3OK,
peuMavBMpyloLLVe
HenpasW/bHbIE MONOKEHNS
CycTaBoB)
MocneonepauvoHHoe
cocTosHve (Hanpumep, nocne
apTponnacTukm)
+ DyHKUMOHabHbIE
ocnoxHeHns (neperpysku,
peuvavBMpyloLLVe
HenpaBsW/bHbIE MONOKEHNS
CycTaBoB U T. 1)
BonesHeHHbIe CoCTOAHMA
(XpoHudeckue, ocTpble,
nocTTpasMaTiyecKme,
nocneonepauvoHHble)

Puck npu ucnonb3osaHum
unspenua
BHumanue*

B TouHocTH cnepyiTe uHdop-
Mauun B AAHHOW UHCTPYKLMN
N0 UCNONL30BaHMIO U YKa3a-
HUAM CNEeLUanucToB.

- RhizoLoc OA cnepyet
NPUMEHSTL B CTPOrOM
COOTBETCTBUM C HaCTOSILLEN
WHCTPYKUVel no
1CMOMB30BaHMI0 1 TONBKO Ha
YKa3aHHbIX B Hel 0bnacTsx
Tena (YacTax Tena, ans
KOTOPbIX NPVMEHSEeTCA AaHHoe
n3nenue)

+ [laHHoe n3penve cnepyet
HaknagblBaTh / MCnonb3osats
Haanexalym obpasom

- Ans obecneyenns onTvMans-
Hol nocapku opTesa RhizolLoc
OA HeobxoarMo NpoBepwTb,
[I0CTaTOYHO /1 ero Gopma co-
0TBETCTBYET 0COBEHHOCTAM
Balwuero ny4e3ansicTHoro cy-
CTaBa, v B CNyyae HeobxoamMMo-
CTW KBaNUOVLMPOBAHHBIV
cneuyanucT? [omkKeH OTKop-
peKTVpoBaTh HOPMy opTesa.
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(MepByio) NOATOHKY 1 0OBACHE-
HMe NPUMEHEHNA paspeLleHo
npoBOAUTb TONbKO Cneunani-
cTy2.

Mapkviposka RhizoLoc OA ¢
VHpOpMaLMelt 0 pa3mepe, yka-
3aHMEM CTOPOHbI 1 3HaKoM CE
pacronoxeHa Ha ynakoske
MPOLYKTa W Ha BHYTPEHHe
CTOpoHe duKcaTopa Ans 6onb-
woro nansua (A).

3apaHee 0bcyaunTe Co CBOMM
NeYallM BpavoM BO3MOXKHOE
NpUMeHeHwe laHHOro opTe3a
B COYETaHUW C APYrUMN
N30eNUaMK, Hanpumep, ¢
KOMMPECCVIOHHbIM TPVKOTaXeM
B pamKax KOMMPECCUOHHOTO
neveHuns

MNPy HENPaBMILHOM MCMOMB30-
BaHWV U UCMONb30BaHNN He
0 Ha3HaYeHo KOMNaHNs He
HEeCeT OTBETCTBEHHOCTY 3a 13-
fienue, a rapaHTVisi CTaHoBUTCS
OrpaHU4eHHON 1AW NONHOCTBIO
1CKoYaeTcs

He vicnonbayiite BMecTe ¢
[iaHHbIM U3eNVeM Masu,
NOCBOHbI MK Ntobble
BeLLecTBa, Copepxallme

XXMPbI U KUCNOTHI. He BHOCUTE
HUKaKUX 3MEHEHNI B
KOHCTPYKLMIO 13aenms.

Ha cerogHAWHWIM feHb Hens-
BECTHbI KaKve-Mb0 NoboyHble
3hdeKThl, OKa3bIBaloWMe BIVS-
HWe Ha OpraHW3M B LienioM

He 3aTarmsarite RhizoLoc OA
CAMLLIKOM TYro, MHaYe n3genve
MOMET 0Ka3blBaTb Ype3mep-
Hoe [1aBfeHne Ha HEKOTopble
y4acTku Tena. B peaxux
CNyYasx 3TO MOXET NPVBECTM

K NepexaTiio KPOBEHOCHBIX
COCy[n0B 1 HEPBHbIX OKOHYa-
Hui1. B 3ToM cnyyae ocnabete
peMeLuku opTesa RhizolLoc

OA v npu HeobxopnMoCTH
npoBepbTe, NPaBUBLHO N No-



n0bpaH ero pasmep.

+ ECnvi Npu HoLeHWn n3nenns
Bbl NOYYBCTBYETE HEraTvBHble
M3MEHEHWS UNK ycuneHve
AvcKoMopTa B CBSA3N C
NPUMEHeHVIEM 13fenus,
NpeKpaTvTe KCNoNb30BaHVe
n3penus n obpatutecs K
BpaYy.

+ BHumaHume: Mpu ocnabnexnm
PEMELLKOB 1 CUCTEM
pacTArMBatoLLMX peMHel
1 3aCTEXEK, CHATUN
V3AENVS UK PeryMpoBKe
YCTaHOBNEHHbIX OrpaHNYeHui1
LBWXeHUs He obecrneynsaeTcs
[0CTaTOqHOe TepanesTuyeckoe
BO3/€EMCTBIME Ha 30HY
noBpexaeHns / AoCTaTouHast
3alUMTa NocTpagasLuell YacTu
Tena. B gaHHoM cnyyae
ocobeHHo nsberaiiTe Ntobbix
HarpysoK Ha 3Ty YacTb Tena

+ ECnvt BbI XOTWTE UCMOMB30-
BaTb n3aenune Bauerfeind
13-3a Hann4Ks 0CTPOW
60 / nony-eHnst TpaeMbl,
nepes NpviMeHeHneM n3aenus
obsa3aTensHo obpatuTecs 3a
npodeccroHansHoM Mean-
LIMHCKOW KOHCyNbTauven. B
3aBKCMMOCTY OT MOKa3aHwi
MOTYT VIMETbCS COOTBETCTBYHO-
LME OrpaHNYeHms, O KOTOPbIX
Bac NPoUHGOPMUPYET creuma-
NINCT. B 4aCTHOCTY, BO3MOXHO
orpaHu4eHvie Ha ynpaeneHue
aBTOMOGVNEM, APYrUMI CPea-
CTBaMU NepefByKeHNs Unu
MexaHV3Mamu. [1p1 BO3HUKHO-
BEHWW COMHEHWI Mbl COBETYEM
BaM M0OKa BO3AePXKaTbCs OT
BbILIEYNOMSAHYTbIX AENCTBUN.

HPOTMBOHOKa3aHMﬂ
[lo cux nop coobLueHuni
0 KIMHUYECKN
3HaYMMBbIX peakLUmsx B
CBSI31 C MOBbILIEHHOM
YyBCTBUTENBHOCTBIO HEe

nocTynano. NMpw nepevncneHHbix
HKE KIMHUYECKNX KapTUHaX
NpVYMEHeHVe 1 HoWeHne
[1aHHOro BCMOMOraTenbHoOro
CPefCcTBa BO3MOXHO TOMLKO
nocne KOHCyNbTaumm ¢
NevaLlM BpadoMm:

- 3abonesaHus v NOBpeXaeHNs
KOXW Ha COOTBETCTBYIOLLEM
yJacTke Tena, 0cobeHHo
npy NOABNEHWM NPK3HAKOB
BOCManeHus, a Takxe npu
HanM4Mn OTeYHbIX PYBLIOB,
BbICTYNaIOLLMX Haf, NOBEPXHO-
CTbt0 KOSKM, NOKPACHEHN Unn
rmnepTepMmmn

- HapyLueHms 4yBCTBITENbHOCTY
11 MOABVXHOCTM KICTel / Hor,
Hanpumep, Npn anabete
(Diabetes mellitus)

* HapyLweHwus oTToka nuMdsl,
a TaKxke 0TeKN MSrKMX
TKaHel HesicHoM 3Tronorum,
B TOM YWC/e Ha yAaaneHuv ot
HanoXeHHoro opTesa

« Mcnxunyeckre 1 pusndeckre
HapyLIeHW, NPy KOTOPbIX
HEBO3MOXHO BesonacHo
1CMoNb30BaTh OpTe3

KoMnoHeHTbI uwsgenusa

A - OukcaTop ans 6onbluoro
nanbua

B - 0/VIHHbIN peMeLok
(3anscTHbIN)

C - (TEKCTWNbHbIN) PEMELLIOK-
nmnyyka ans obxeata
bonbLuUoro Nanbua, B
KOMMM/EKT BXOAMUT 3anacHoi
pemeLLoK

D - 3acTexka C NpoyLnHon

E - npsiKa pemeluka co
LUNMNBKOW

F - kopoTkuin pemeLlok
(nanoHHbIi)

G - coeiHUTENb PEMHEN
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YKkasaHusa no
WUCNoNb30BaHUI0

Mepep nepsbiM MCNONb30BaHNEM
opTe3a’ NoTpeHupyiTecs BMeCTe
CO CneuymanucTom? Hageeats v
CHMUMaTb ero.

Hanoxenue optesa RhizoLoc
0A

[nsa Hanoxerns RhizoLoc

OA Ha TpaBMMpOBaHHbIV
Gonblioit nanew, 3actexki (B

11 C) [OMKHbI BbITb OTKPBITHI
MNpofeHbTe KUCTb C OTBEAEHHBIM
B CTOPOHY 60/bWMM NanbLem
yepes 3anACTHbI pemelok (B),
MoKa NNacTUKoBbIA prkcaTop
He OKaeTCst Mexay 6omblwnM

11 yKasaTenbHbIM nanbuamm. @
B KavecTBe opueHTVpa MOXHO
TaKKe 1Crosb30BaTh YCII0BHOE
0603Ha4eH1e NafoH Ha
BHYTPEHHEN CTOPOHe purKcaTopa
ang 6onbloro nansbua (A).
Tenepb 0bepHUTE AIMHHBIN
pemelok (B) BOKpyr 3anAcTbA
3acTexka ¢ npoywuHoii (D)
KPEenuTCs Ha ThlnbHOI CTOPOHe
NafoHWN Ha NPsixKe peMeluKa
(E). NMpw 3TOM paspaercs TMxuin
wendok. @

Tenepb 0bepHMTE PEMELLIOK-
NUNYYKy Ans obxsata 6oMblLoro
nanbla BoKpyr 60MbLIOro
nansua (C), He HaTArvBast

ero

Mpumeyanme: Ecnv TekcTub-
Hbli1 peMeLLoK-NNyYKa Ans
o6xsata Gonbluoro nanbua (C)
HaMOKHET, ero creayeT CHATb
LIS NPOCYLKX Ha Bo3ayxe. Moka
CHSTBIA PEMELLOK COXHET, 1C-
nonb3yiTe Npunaraembiii 3anac-
HOW 0BXBaTbIBAIOLMI pEMELLOK
[1ns 3TOr0 M3BNEKWTE PEMELLIOK
C 3aK/enKoi HenocpeacTBEHHO
13 opTesa. @ 3auenkHuTe
npvnaraembiii BTOPOi PeMELLOK
B TOM )K€ MeCTe C BHyTpPeHHel

CTOPOHbI OpTe3a. Kak To/bKo
BaXHbIi PEMELLOK BbICOXHET,
OH CHOBA rOTOB K UCMOMb30-
BaHWo

Mocne KoHCyNbTaLUmm ¢ Bpaiom
Bbl MOXETE OTPerynvMpoBaThb Ha-
TSXKEHWEe pemMeLlKa-Mnyykv ans
6onbLuoro nanbLa, YTobel cTabu-
NM3MpoBaTh NACTHO-GanaHro-
BbIll cycTas 60/1bLIOr0 NanbLia B
33aBMCMMOCTY OT 3Tana feyeHns
@. 370 N03BONISET OCYLLECTBUTL
YMEPEeHHY ANHaM13aLmnio
NACTHO-(panaHrosoro cycrasa
6onbLuoro NanbLa

CHsaTtue opte3a RhizoLoc OA
CHavana oTCTerHuTe AnVHHbIN
pemewwok (B) ¢ 3actexkon (D) ot
WnUnbKK Npskkn pemettka (E),
3 3aTeM pasBEpHITE PEMELLOK
Ans obxsata 60nbLUIOro NanbLa
(€) — onatb e He TAHWTE
Tenepb HanoxuTe RhizoLoc

0A @

Yka3aHusa no yxoay 3a
wspgenueMm
MNpumevanue: Hukoraa
He nopBepraiiTe nsgenune
BO3ENCTBUI0 NPSMOro
TEMNNOoBOro U3nyyeHus
(HanpuMep, He ocTasnanTe
ero B6nu3un oborpesatenen,
MOA NPSMbIMU CONHEYHbBIMM
ny4amu, B asToMobune). B
CNy4ae KOHTaKTa C CoNeHon
VN XNOPUPOBAHHOM BOAOW
TWaTeNbHO NPOMOViTe opTe3
YMCTOW BOAON. BO3MOXHBI
MOBPEXAEHUs MaTepuana.
B atoMm cnyyae nevebHoe
NieicTBME MOXET BbITb
ocnabneHo
1. 3aKkpoiiTe BCe 3aCTeXKN U
nocTvpaite opres’ TosbKo
BPYYHY!O Npy TeMnepaTtype
30 °C, ncnonb3ys Markoe
MotoLLee CPeacTBo Unu
CPeacTso Ans
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ononackueaxws. Mpu sTom

MOXHO He CHMaTb

KOMMOHEHTbI OpTe3a

Pemewok-nmnyyka ans

obxsata 6onbuworo nanbua (D)

He NpUKnenBaeTcs B Cryyae

€ro HaMoKaHus, Toraa

CNeayeT 3aMeHWTb BNaXHbIN

PEMELIOK BTOPbIM PEMELLKOM

nns obxsata bonbLioro

nanbLa 13 KoMnnexTa
nocTasku. Kak TonbKo

BNIAXHbIV PEMELLOK BbICOXHET,

€ro MOXHO CHOBa

MCNoNb30BaTh

3. Bnaropaps perynsapHomy
yxopy obecneynBaeTtcs
onTUManbHbI 3bdeKT.

4. i3penve He NpUroaHo ans
CYLKN B CYLUIMIBHON MaLUWHe
[aiiTe opTe3y NpoCOXHyTb Ha
BO3ayXe

MecTo npumMeHeHus

B cooTBeTCTBMM C NOKa3aHWsSMK
(Bonblwori nanew). CMm
Ha3Ha4eHue.

YKa3aHusa no

obcnyxuBaHuio

MMpv NpaBKnbHOM obpalLeHnm
1 yxone usgenue He Tpebyet
obCcnyxunsaHua

MHCprKI.lMﬂ no c60pKe 7]
MOHTaXy

MoaroHka NPoayKTa MOXeT
OCYLLECTBATLCA TONBKO
creyvanmcTom2

TexHuyeckue XapaKkTepu-
cTukm / napameTpsbl
KoMnnekT uspenus:

+ MukcaTop Ang 60MbWoro
nanbua (A) AnvHHbIM
(3anscTHbIM) pemetukom (B)
1 KOPOTKWM (NafoHHbIM)
pemetukom (F)

+ PeMewok ans obxsara
6GonbLoro nansua (C)
(onumoHansHo)

N

+ CoeuHuTens pemHen (G
+ 3acTexka ¢ npoywwmHon (D) n
npsixka pemeLka (E)

YKasaHua no NOBTOpPHOMY
ncnonb3oBaHUK

[laHHbI NpoayKT NpeaHasHaveH
VCKIYUTENBHO ANS NUYHOMO
MNCMNONb30BaHMS.

FapaHTus
[leicTByi0T 3aKoHOAaTENbHbIE
MONOXeEHWSA CTPaHsbl, B KOTOPO#A
npuobpeTeHo uspenve. Ecn
Bbl NPeanonaraeTe, Y10 UMeeT
MECTO rapaHTUiHbIN Ciyyal,
obpallaiTech cpasy K Tomy,
y Koro 6bino nprobpeteHo
NiaHHoe n3penve. Npexpae Yem
obpaluatbcst 3a rapaHTUIHLIM
obcnyxvBaH1eM, Usnenne cne-
LiyeT 04nCTUTb. ECv ykasaHus
o 06paLLeHuio C TPUKOTaXKEM
RhizoLoc OA v yxony 3a HUM He
6bIn1 cobntoeHs!, rapaHTUiiHbIe
0bs3aTenbCTBa npowvissoamnTens
MOryT BbiTb OrpaHUY4eHb! Unu
NCKIHO4EHbI.
[apaHTUs UCKNYaeTcs B
cnydae
+ Vcnonb3oBaHus U3nenvs He
10 Ha3HaYeHwo
+ HecobntoneHns ykasaHuit
cneuvanvcTos
* CaMOCTOSITENBHOTO M3MeHe-
HUA 13penus

YkasaHus o6
OTBETCTBEHHOCTHU

He 3aHvmaiiTecs
CaMOﬂMaI’HOCTVIKOV\ mwnn
camonedyeHmem, eCiv Bbl He
ABnAeTeChb CI'IE‘LlV\aﬂV\CTOMZ.
Mepef nepebiM MCNONb30BaHNEM
HaLLero MeAMLUMHCKOro u3fenvs
06A3aTeNbHO 0bpaTnTeCh 3a
KOHCynbTaumen K spady unm
cneumaﬂwﬂy?, MOCKONbKY
TOJNbKO OHM MOTYT OLIeHUTb
BO3eNCTBYIE HALEro n3fens
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Ha BaLL OPraH13m v npu
HeobXOAMMOCTY BbIABUTL

PUVCK NPY MCMONb30BaHNN
13genvis, 06yCOBNEHHbI
VNHAUBUAYANbHOW KOHCTUTYLMEN.
CnepyiiTe pekoMeHAaUmamM
3TWX CNeLVannCcToB, a Takxe
BCEM YKa3aHUAM HacTosLel
MHCTPYKLWW UNn ee OHNalH-
BEPCUM, BK/OYAS YaCTUYHble
ny6imMKauum (8 T. 4. TEKCTBI,
doTorpadum, n3obpaxeHns
ntn)

Ecnuv nocne KoHcynsTaumm
CneuwvanncTa y Bac ocTanmch
COMHEHMUS], CBSXXMTECH CO CBOVM
BPaY“oM, ANCTPUBBLIOTOPOM Wnn
HEenocpeACTBEHHO C HaM

06583aHHOCTb U3BeLLeHUs
B cooTBeTCTBUM C NpeanucaHi-
SM PErvioHanbHoro 3aKoHoaa-
TENbCTBA O KAKAOM CEPbE3HOM
VHUVLEHTE, NPOV30LeALeM
NPV UCNONB30BAHWN [aHHOrO
MEAULMHCKOro U3aenus, creay-
eT He3aMeLNUTeNbHO KM3BeLaTb
KaK NpoV3BOAMTENS, TaK 1
OTBETCTBEHHbIN OpraH. Hawwm
KOHTaKTHble AaHHbIE YKa3aHbl Ha
06paTHOM CTOpoHe BpoLLopbI

YTunusauua

YTunusaumsa nsnennsa nocne
OKOHYaHMS ero UCMosb30BaHUs
OCYLIECTBASETCS COrNacHo
MECTHbIM NPeAnUCaHnam

CocrtaB MaTepuana
TepmonnacTu4HbI 3nacToMep
(TPE), Monmnponunex

(PP), Nonuactep (PES),
TepMonnacTU4HbIM NonuypeTaH
(TPU)

- Medical Device
(MeavumHckoe
o6opynosaHue)

- Knaccudukatop Matpupl
naHHbIx Kak UDI

Nudopmauua ana
cneuunanucTos?

PerynupoBka coeaunuTens
pemueii (G)

®vikcaTop Ans 6oMbLIoro
nanbua (A) pacnonaraercs
Mexzy 6onbLnM 1
YKazaTefbHbIM nanblamn

4719 IMMOGMA3aLMM 1
pa3rpy3Ku CeaIoBUaHONO U
NACTHO-(aNaHroBoro CycTasos
Bonblworo nansua. @ LnvHHbI
3anACTHbIN pemellok (B)
HafeBaeTCA Ha TbiNibHYO0
ctopoHy napoHn. @ Kopotkuii
pemewwok (F) pacnonaraetcs Ha
NanoHM.

MpoBeauTe ANMHHLIN
3aMSCTHbIN PEMELLOK BOKPYr
3ansCTbs U NPoOBEPbLTE MNOT-
HOCTb NpuUneraHnsa opresa v
pemelukos. MpumMeyanue: pu
ycTaHoBKe yBeanTeCh, 4TO KICTb
1 BoNbLLION NaneL, HaxoaaTcs B
bYHKUMOHANBbHOM MONOXKEHN
(CM. TUTYSIBHBIN IMCT MHCTPYK-
LM 1O MCMONb30BaHMIo)

ECAv peMeLloK CnwKom
c8060/eH / CMLWKOM Tyro
3aTAHYT WU He 0BneraeT KUCTb,
ero MoKHO OTperyMposaTb.
L1191 3TOr0 CHUMKTE OpTe3

1 NOMHOCTbIO OTCTErHNTE
3aCTexKy C MpoywmHoii (D)

1 coevHUTENb peMHeit (G) ¢
ANVHHOTO 3aNACTHOrO peMelka

CHoBa pacnonoxmure GukcaTop
NS 60nbLWOro NanbLa Mexay
60NbLKM W yKa3aTemnbHbIM
nansuamu (@ v @). CHosa
npoBeauTe JJIVHHBIV 3aNACTHbIN
PEMELLOK C ThifIbHOV CTOPOHbI
NafoHM BOKPYr 3ansiCTbs TaK,
4106l OH NNOTHO Npuneran. B
TOYKe NepeceyeHuns KOpoTKOro
(F)  anvHHoro pemetukos (B)
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@ oT™eTbTE ABa COBMAaaOLMNX
oTBEpCTMSA

(@ Tenepb ycTaHosuTe
coepmHuTenb pemHeli (G)

B OTMEYEHHOE 0TBEpPCTUE
KOpOoTKOro (NafoHHOro)
pemeka (F). NprmedaHue:
[napKas NoBepxHOCTb
COeAVHWTENS PeMHel obpalleHa
K N1anoHm.

@ 3atem BCTaBbTe ANMMHHBINA
3aNACTHbIN peMelok (B)
0bpaTHO B BOKOBYIO YacTb
coeavHuTeNs peMHeii (G)

11 TAHUTE PEMELLOK A0 TeX

nop, MoKa [18a OTMEYEHHbIX
OTBEPCTVISA HE CoBMaayT.
COBET: @ B cnyyae ecnm
KopoTKIA pemettiok (F)
BBICTYMNAET Haf KpaeM ANMHHOM
pemelwka (B), KoHeL KOPOTKOro
pemeuwka (F) MOXHO yKOpPOTUTL
HOXKHML@MM

Perynup p
co wnunbKoii (E)

@ Npaxka pemewka (E) yxe
NpUKpeneHa K 3anscTHoMy
peMeuky (B) npu noctaske.

B vaeane oHa nomkHa Bbitb
NPOABMHYTa 10 YPOBHSA yKa3a-
TE/LHOTO W CPeaHero nasnbLes
Ecnu ¢ukcaTop nnoTtHo
npuneraet Mexay 6obWwmM

11 yKa3aTenbHbIM nansLamu,
npoBeanTe AAVHHBINA 3aNACTHbIN
DEMELLIOK MO ThiIbHOM CTOPOHE
NafioHN ¥ NpoBepbTe, YTobbI
HampasreHne peMeLKa
COBMAAano co WMIbKoM
NpsHKKM pemeluka. Eciv 3To

He TaK, Npsxky pemetuka (E)
MOXHO MnepeMecTiTb, Beero
CyLLECTBYET CeMb BapUaHTOB
NO3MUMOHMPOBaHUS. VneansHoe
nonoxeHue duxcaummy (npu
3aCTErHyTOM IMHHOM
pemelLUKe) [OCTUMHYTO, eCin
0pTe3 NI0THO, YA0GHO 1 He

CNULLKOM Tyro npuneraet K
KMCTW / 3aNACTbio

AnunHa 3ansctHoro peMewka (B)

Q Tenepb NpogeHsTe ANMHHbIA
peMeluok 6e3 3acTexku (D)

B MPsiKKY pemeluka. Ecnv

npw 3TOM 0pTe3 yAobHO v He
CAVILIKOM TYro npuneraeT K
KMUCTW, JOCTUTHYTO AeanbHOe
nonoxeHuve dukcaumm

Tenepb pemeLloK HeobxoavMo
YKOPOTUTL. NS 3T0r0
nofBeLleHHOe 1 HaxoasLleecs
HWXe 0TBEPCTVE NS PEMELLKa
OTPeXbTe NOYKPYroM

@ BcrasbTe 3aCTEXKY

¢ npoywwHoli (D) B nea
MOCNEAHMX OTBEPCTUSA [IMHHOMO
3anscTHoro peMeluka (B)

Heobxoaymo yunTbiBaTh
YKa3aHWA NO NCNONb30BAHUIO
IS NaUVeHToB

Npumeyanne: Ecnv peMelok-
nMnyyka ansa obxsata 6obWoro
nanbua (C) CAVWKOM ANVHHBIN,
€ro MOXHO YKOPOTUTb
HOXHULGMMU.

NHbopMaLma no cocTosHMIo Ha:
2025-02

' Optes = opToreavyeckoe u3nenme
ans ctabunusaumi, pasrpysku,
MMMOGWAN3aLMM, NOALEPXAHNS
VNN KOPPEKLIMM KOHEYHOCTE Unn
Tynosuuia

2 KganmnduumposaHHbIl cnema-

JIACT — 3TO /IULIO, KOTOPOE B COOT-
BETCTBIV C AEMCTBYIOLIMMI rOCyAap-
CTBEHHbBIM WY BEAOMCTBEHHBIMI
HOPMamK 11 APYrvM1 TpeGOBaHNAMM
VIMEET NPaBo NPOBOAWTL NOATOHKY
OPTOMNEANUECKX BCNIOMOTaTENbHbIX
CPefCTB 11 aBaTb yKasaHWA OTHOCH-
TENbHO WX HaZNeXaLero np1meHe-
HYA. KOMNaHNA-NPOV3BOANTENb CU-
TaeT HeoOXOAVMbIM, UTOGBI TaKOM
CNeynanvcT uMen crieumansHoe o6-
pa3soBaHve B 06acTV opToneanm
VNM COMOCTaBUMbIE NPOdECCHOHaNb-
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Hble HaBbIKW, a Takxe pacronaran
obopyaoBaHMeM ns opToneauye-
CKuX mpoLeayp.

Kasutusriskid
Ettevaatust*

Palun jargige hoolikalt selles

eesti

Hea patsient!

Suur tanu, et olete otsustanud
Bauerfeindi toote kasuks.

lga paev todtame oma toodete
meditsiinilise kasutamise
parendamise nimel, sest Teie
tervis laheb meile korda.
Palun lugege ja jargige seda
kasutusjuhendit hoolikalt. Kui
Teil on klisimusi, siis poorduge
oma arsti voi spetsiaalse poe
poole.

Otstarve

RhizoLoc OA on meditsii-
nitoode. See on ortoos!
karpometakarpaalliigese voi
metakarpofalangeaalliigese
stabiliseerimiseks ja koormuse
vahendamiseks.

Naidustused

« Artroos (nt risartroos)

« Artriit

- Age/vigastusejargne (nt
Ulekoormused, nikastused,
porutused)

«Krooniline (sidemete
ebastabiilsused, korduvad
liigeste deformatsioonid)

« Operatsioonijargne (nt parast
artroplastikat)

« Funktsionaalsed kaebused
(Ulekoormused, liigeste
korduvate deformatsioonide
korral jms)

« Arritusseisundid (krooniline,
dge, vigastusejargne,
operatsioonijargne)

andmeid ja spetsialisti

juhtndore.

« Toodet RhizoLoc OA tohib kanda
Uksnes vastavalt selle kasutus-
juhendi juhistele ja loetletud
kasutuskohtades (kasutuskoht).

« Eeldatakse otstarbekohast
kasutamist/ paigaldamist.

«RhizoLoc OA optimaalse sobi-
vuse tagamiseks tuleb kontrol-
lida, kas toode on piisavalt vor-
mitud voi kas seda tuleb
spetsialisti2 poolt tdiendavalt
vormida. (Esmakordse) kohan-
damise ja juhendamise tohib
teha ainult spetsialist2.

+RhizoLoc OA tahis koos tea-
bega suuruse, lehekilje
numbri ja CE-margise kohta
asub toote pakendil ja poidla-
ortoosi sisekiiljel (A).

» Kombineerimine teiste
toodetega, nditeks kompres-
sioonravi kdigus (kaesukad),
tuleb eelnevalt raviarstiga
kooskélastada.

« Kui toodet kasutatakse valesti
vOi mitteotstarbekohaselt,
on tootevastutus valistatud
ja seadusest tulenev garantii
piiratud voi kehtetu.

« Arge laske tootel kokku
puutuda rasvu ja happeid
sisaldavate vahendite, salvide
ja ihupiimadega. Arge tehke
toote juures muudatusi.

» Kogu organismi puudutavaid
korvaltoimeid pole senini
teada.

- Arge paigaldage RhizoLoc
0A-d liiga tugevalt, kuna
see voib pohjustada
muljumisjalgi. Harvadel
juhtudel esineb veresoonte ja
narvide kokkusurumist.
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Sellisel juhul lodvendage
RhizoLoc OA rihmad ja
voéimaluse korral laske
oma RhizoLoc OA suurust
kontrollida.

« Kui markate toote kandmise
ajal negatiivseid muutusi
voi kaebused suurenevad,
katkestage selle edasine
kasutamine ja poorduge viivi-
tamatult oma arsti poole.

« Ettevaatust! Rihmade ning
pingutus- ja sulgemissistee-
mide lodvenemisel voi toote
eemaldamisel voi seadistatud
liilkumispiirangute regulee-
rimisel ei ole ravi vajava ke-
haosa tugi/ kaitse piisav. Sel
juhul valtige eelkoige selle
kehaosa koormamist.

« Kui soovite kasutada oma
Bauerfeindi toodet akuutse
kaebuse / vigastuste tottu, siis
enne esmakordset kasuta-
mist kiusige kindlasti profes-
sionaalset meditsiinilist néu
ja jargige seda. Voib esineda
naidustustega seotud piiran-
guid, mida erialapersonal
selgitab. Eelkoige voib soidu-
kite, muude lilkumisvahendite
vOi masinate juhtimine olla
voimalik ainult piiratult. Kaht-
luse korral soovitame eelne-
valt nimetatud tegevustest
esialgu hoiduda.

Vastundidustused

Kliinilises tahenduses dlitund-
likkust ei ole siiani tuvastatud.
Allpool loetletud haiguspiltide
puhul on niisuguse abivahendi
paigaldamine ja kandmine
naidustatud ainult parast oma
arstiga konsulteerimist.

«Nahahaigused /-vigastused
korrastatud kehaosas, eriti
poletike, aga ka lahtikistud
poletikuliste, punetavate ja

llekuumenenud haavade
korral
+Kasivarre/ kaelaba
tundlikkus- ja
vereringehdired, nt
suhkruhaiguse (diabetes
mellitus) korral
« Limfihaigused, sh
ebamaarast paritolu paistetus
pehmetes kudedes
«Vaimne ja kehaline piiratus,
mille korral ei ole voimalik
ortoosi ohutult kasutada

Osad

A - Péidlaortoos

B — Pikk rihm (k&eranne)

C - Isenakkuv (tekstiilist) poidla
mahisrihm, kaasas on
asendusrihm

D - Aasaga kinnis

E - Keelega pannal

F - Luhike rihm (palmaarne)

G - Rihma Uhendusdetail

Kasutamisjuhised

Ortoosi' pealepanekut

ja aravotmist tuleb enne
esmakordset kasutamist koos
spetsialistiga? harjutada.
RhizoLoc OA paigaldamine
RhizoLoc OA paigaldamiseks
vastavale poidlale on kinnitid
(B ja C) avatud. Viige oma kasi
laialisirutatud poialdega (B)
kaerandme rihmast abi, kuni
plastortoos on péidla ja nime-
tissdrme vahel. @ Juhinduge
ka poidlaortoosi sisekiiljel
olevast kaestiimbolist (A).

Viige niid pikk rihm (B) Gmber
oma kaerandme. Aasaga
kinnis (D) on haagitud kaeseljal
oleva rihmapandla (E) kiilge.
Seejuures kostub vaikne
klopsatus. @

Nuld kerige isenakkuv poidla
mahisrihm (C) ilma tombamata
oma péidla imber. @
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Markus: Kui tekstiilist poidla
mahisrihm (C) saab marjaks,
tuleb see 6hu kaes kuivatami-
seks ara votta. Sel ajal, kui ara-
voetud rihm kuivab, kasutage
kaasasolevat asendusmahis-
rihma. Selleks klopsake rihm
neediga otse ortoosist vilja @
ja lukustage kaasasolev teine
rihm ortoosi sisekiilje samasse
kohta. Niipea kui marg rihm on
kuiv, voib seda uuesti kasutada.
Parast oma arstiga konsul-
teerimist saate vabastada
metakarpofalangeaalliigese
stabiliseerimise olenevalt
ravifaasist, eemaldades péidla
mahisrihma @. See véimaldab
metakarpofalangeaalliigese
moodukat dinaamilisust.
RhizoLoc OA eemaldamine
Koigepealt tehke pika rihma

(B) kinnis (D) pandla keele

(E) kiljest lahti ja seejarel
méahkige poidla mahisrihm (C)
lahti — ka siin ilma tombamata.
Vétke niitid RhizoLoc OA &ra. @

Puhastusjuhised
Markus: Arge mitte kunagi
asetage toodet kuuma kohta
(nt kitteseadme juurde,
paikesekiirguse katte,
soidukisse). Parast soola- voi
klooriveega kokkupuutumist
loputage ortoosi puhta
veega. Kuumus voib materjali
kahjustada. See voib mojutada
toote efektiivsust.
1.Palun sulgege koik kinnised
ja peske ortoosi' kasitsi
30°C juures, kasutades or-
natoimelist pesu- voi lopu-
tusvahendit. Seejuures voi-
vad koik komponendid
ortoosi kiilge jaada.
2.1senakkuv poidla mahisrihm
(D) ei jaa niiskena kinni,
seetottu vahetage see

kaasasoleva teise poidla
mahisrihma vastu valja.
Niipea kui marg rihm on kuiv,
voib seda taaskasutada.

3.Regulaarne hooldus tagab
optimaalse méju.

4.Toodet ei tohi kuivatada
kuivatis. Laske ortoosil 6hu
kaes kuivada.

Kasutuskoht
Naidustuste kohaselt
(poial). Vt jaotist Otstarve.

Hooldusjuhised
Toote oigel kasitsemisel ja
selle eest hoolitsemisel on
toode hooldusvaba.

Kokkupanemis- ja
paigaldusjuhend
Toodet peavad kohandama
spetsialistid2.

Tehnilised andmed /

parameetrid

Teie toode koosneb:

« Péidlaortoos (A) pika (kae-
randme-)rihma (B) ja lihikese
(palmaarne) rihmaga (F)

« Péidla mahisrihm (C)
(valikuline)

+Rihma iihendusdetail (G)

+ Aasaga kinnis (D) ja
rihmapannal (E)

Juhised
korduskasutuseks

Toode on moeldud kliendile
individuaalseks kasutamiseks.

Garantii

Kehtivad selle riigi
seadussatted, kus toode osteti.
Kui kahtlustate, et tegemist on
garantiijuhtumiga, podrduge
otse toote miija poole.

Toode tuleb enne garantiile
lle andmist puhastada. Kui
RhizoLoc OA kasitsemis- ja
hooldusjuhiseid ei jargita,
voib see garantiid mojutada
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voi selle valistada. Garantii on

valistatud, kui:

« Kasutamine ei vasta
naidustustele

« Eiole jargitud spetsialistide
néuandeid

« Toodet on omavoliliselt
muudetud

Vastutust puudutav
teave

Arge diagnoosige voi

ravige end ise, kui Te ei

ole spetsialist2. Enne meie
meditsiinitoote esmast
kasutamist kusige aktiivselt
nou monelt arstilt voi
spetsialistilt?, sest ainult nii
saab hinnata meie toote moju
Teie kehale ja vajaduse korral
maarata Teie tervise pohjal
kasutamisest tulenevaid riske.
Jargige nende spetsialistide
napunaiteid, samuti koiki
selles dokumendis / voi
veebivdljaandes olevaid
juhiseid (sh tekstid, pildid,
graafikud jne).

Kui konsultatsioonijargselt
jaab spetsialistidega
konsulteerimisel kahtlusi,
votke Ghendust oma arsti,
edasimiilja voi otse meiega.

Teatamise kohustus
Tulenevalt riigi poolt kehtes-
tatud digusaktidest on Teil ko-
hustus viivitamatult teavitada
nii tootjat kui ka vastutavat
ametiasutust mis tahes tosi-
sest juhtumist seoses selle
meditsiinitoote kasutamisega.
Meie kontaktandmed leiate
selle brosuiri tagakdiljelt.

Jaatmekaitlus

Palun korvaldage toode parast
kasutamise l6ppu vastavalt
kohalikele eeskirjadele.

Materjali koostis

Termoplastiline elastomeer
(TPE), Poliipropiileen

(PP), Poliiester (PES),
Termoplastiline poliuretaan
(TPU)

— Medical Device
(Meditsiiniseade)

[uol] - Andmemaatriksi
kvalifitseerija UDI-na

Spetsialist?

Rihma iihendusdetaili
kohandamine (G)

Karpometakarpaalliigese voi
metakarpofalangeaalliigese
stabiliseerimiseks ja
koormuse vahendamiseks on
poidlaortoos (A) paigutatud

® Pikk kiaerandme rihm (B)

rihm (F) paikneb peopesal.

Viige pikk kderandme
rihm Gmber kaeliigese ja
kontrollige ortoosi ja rihmade

Palun podrake sobitamisel
tahelepanu sellele, et kasi ja
poial oleksid funktsionaalses
asendis (vt kasutusjuhendi
esilehte).

Kui rihm on kae Umber liiga
lodvalt/ liiga tugevalt voi

ei sobi kdega, saab seda
kohandada.

Selleks votke ortoos ara ja
eemaldage aasaga kinnis (D)
ning rihma thendusdetail
(G) taielikult pika kaerandme
rihma kiljest.
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poidla ja nimetissorme vahele.

jookseb (le kaeselja. @ Lihike

omavahelist sobivust. Markus:

Paigutage poidlaortoos pdidla
ja nimetissorme vahele ®
ja®).

Lukake pikk kderandme

rihm kaeseljalt uuesti imber
randme, nii et see jaaks vastu
rannet. Lihikese (F) ja pika
rihma (B) @ ristumiskohas
tahistage kaks teineteise peal
asuvat auku.

@ Pange niiiid rihma
ihendusdetail (G) lihikese
rihma (palmaarne) tahistatud
auku (F). Markus: Rihma
Uhendusdetaili sile pind on
seejuures kae suunas.

@ Seejarel juhtige pikk
kaerandme rihm (B)

uuesti kiljepealt rihma
Uihendusdetaili (G) ja tommake
rihma nii kaugele, kuni
molemad tahistatud augud
asetsevad teineteise peal.
NOUANNE: @ Juhul kui lihike
rihm (F) paistab pika rihma (B)
pealt valja, voib lihikese rihma
(F) otsa kaaridega lihemaks
loigata.

Keelega pandla |
(E)

@ Rihma pannal (E) on juba
tarnimisel kderandme rihma
(B) kiilge kinnitatud. Ideaalis
peaks see olema nimetissorme
ja keskmise sorme korgusel.
Kui ortoos paikneb paidla ja
nimetissorme vahel hasti,
liilgutage pikka kdaerandme
rihma edasi kaeseljale ja
kontrollige, kas rihm saab
pandla keelega kokku. Kui see
ei ole nii, saab rihma pannalt
(E) liigutada. Kokku on seitse
positsioonivalikut. Ideaalne
lukustusasend (paigaldatud
pika rihma puhul) leitakse siis,
kui ortoos asetseb vastu katt,
mugavalt ja mitte liiga tihedalt
kael/kaerandmel.

hand

Kiderandme rihma pikkus (B)
@ Haakige niiiid pikk ilma
kinniseta (D) rihm rihmapandla
kilge. Kui ortoos asetseb
seejuures meeldivalt ja mitte
liiga tugevalt vastu katt, on
ideaalne kaeasend leitud.
Niud tuleb rihma lihendada.
Selleks loigake rihma kiiljest
dra poolringikujuline ja selle all
olev auk.

O Vajutage aasaga kinnis (D)
pika kderandme rihma kahte
viimasesse auku (B).

Palun jargige kasutusjuhiseid.

Markus: Kui isenakkuv
poidla mahisrihm (C) peaks
olema liiga pikk, voib ka selle
kaaridega lihemaks loigata.

Teave seisuga: 2025-02

1 Ortoos = ortopeediline abivahend
jasemete voi kehative stabiliseeri-
miseks, koormuse vahendamiseks,
immobiliseerimiseks, suunami-
seks voi korrigeerimiseks.

2 Spetsialist on isik, kellel on selles
riigis voi asutuses kehtivate
regulatsioonide ja muude nduete
jargi 6igus kohandada ortopeedilisi
abivahendeid ja juhendada nende
kasutamist.

Tootjana soovitame tungivalt, et
sellisel isikul oleks
ortopeediaalane valjadpe voi
vorreldavad omandatud
padevused ning ortopeediaalane
taristu

@ latviesu

Cienijamais pacient!
Liels paldies, ka izvelejaties
Bauerfeind izstradajumu.

Meés katru dienu stradajam, lai
uzlabotu musu izstradajumu
medicinisko efektivitati, jo jusu
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veseliba mums ir svariga. RU-

pigi izlasiet un ievérojiet So lie-

tosanas pamacibu. Ja jums
radusies jautajumi, sazinieties
ar savu arstu vai konsultéjie-
ties specializéta tirdzniecibas
vieta.

Meérkis

RhizoLoc OA ir medicinas

produkts. Ta ir ortoze! tkéka

karpometakarpalas vai me-
takarpofalangealas locitavas
turesanai miera stavokli un
atslodzei.

Indikacijas

« Artroze (piem., karpometa-
karpalas locitavas artroze)

« Artrits

« AkUts / posttraumatisks
(pieméram, parslodze,
distorsijas, kontacijas)

« Hronisks (saisu nestabilitate,
atkartotas neatbilstosas
locitavu pozicijas)

« Postoperativi (piem., péc
artroplastikas)

«Funkcionalas sudzibas (pars-
lodze, atkartotas nepareizas
locitavas pozicijas un citas)

« Kairinajuma stavokli (hroniski,

akuti, posttraumatiski,
postoperativi)

Risks izstradajuma
lietosanas laika
Uzmanibu*

levérojiet $aja lietoSanas

pamaciba noteiktas prasibas

un specialistu norades.

*RhizoLoc OA drikst lietot
vienigi saskana ar Sis
lietosanas pamacibas
noradijumiem un noraditajas
izmantosanas vietas
(pielietosana).

«Razotajs pienem, ka
izstradajums tiek izmantots /
uzlikts lietpratigi.
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« Lai nodrosinatu, ka RhizoLoc
OA optimali piegul, japar-
bauda, vai izstradajums ir
pietiekami pielagots kerme-
nim, un vajadzibas gadijuma
kvalificetam personalam? tas
ir japielago atbilstosi ker-
mena formai. (Pirmreizé&jo)
pielagosanu un instruktazu
drikst veikt vienigi kvalificéts
personals?.

*RhizoLoc OA markéjums ar
informaciju par izmeéru, nora-
dem par labo vai kreiso pusi,
un CE markéjumu ir noradits
uz produkta iepakojuma un
kska spradzes (A) iek$puseé.

« Par kombinésanu ar citiem
izstradajumiem, piem.,
kompresijas terapijas ietvaros
(ar piedurkném), iepriek$
konsultéejieties ar savu arstu.

»Razotaja atbildiba par
produktu nav speka un
tiesibu aktos noteikta
garantija ir ierobezota vai
nav speka, ja produkts tiek
izmantots neatbilstosi vai
neparedzétiem merkiem.

«Nelaujiet izstradajumam
saskarties ar taukus un skabi
saturosiem lidzekliem, zie-
dem un losjoniem. Neveiciet
izstradajumam nekadas
izmainas.

+Lidz $im nav zinamas
blakusparadibas, kas
ietekmeétu visu kermeni.

*RhizoLoc OA neaplieciet
parak ciesi, jo tas var radit
lokalu spiediena sajutu.
Retos gadijumos pastav
risks saspiest asinsvadus
un nervus. Sados gadijumos
palaidiet RhizoLoc OA
siksnas valigak un vajadzibas
gadijuma parbaudiet sava
RhizoLoc OA izmeéru.

«Ja saistiba ar izstradajuma
lietosanu konstatéjat
jebkadas nelabveligas
izmainas vai pieaugosas
sudzibas, partrauciet
turpmaku izstradajuma
lietosanu un vérsieties pie
sava arsta.

«Uzmanibu! Padarot siksnu,
ka ari nospriegosanas un
aizdares sistemas valigakas
vai novelkot izstradajumu, vai
reguléjot piemérotos kustibu
ierobezojumus, arstejamajai
kermena dalai netiek nodro-
Sinata pietiekama aprupe/
pietiekama aizsardziba. $ada
gadijuma noversiet jebkadu
iespéjamo Sis kermena dalas
noslogosanu.

« Ja Bauerfeind izstradajumu
velaties izmantot akutu
sudzibu vai traumu
gadijuma, pirms pirmas
lietoSanas reizes obligati
sanemiet profesionalu
medicinisko konsultaciju
un ieverojiet sniegtos
noradijumus. lespéjami
no indikacijam atkarigi
ierobezojumi, par kuriem
jus informes kvalificets
personals. Tas jo ipasi var
ierobezot transportlidzeklu,
parvietosanas lidzeklu
vai maginu vadibu. Saubu
gadijuma iesakam pagaidam
izvairities veikt ieprieks
minétas darbibas.

Kontrindikacijas

Lidz $im nav zinama kliniski
nozimiga hipersensitivitate.
Turpmak minéto klinisko
simptomu gadijuma sada
paliglidzekla uzliksana un
valkasana veicama tikai péc
saskano$anas ar arstu:

+Adas slimibas / traumas
taja kermena dala, kura
tiek nésats izstradajums,
jo1pasi, jair iekaisuma
pazimes; piepaceltas retas
ar uztukumu, apsartumu un
parkarsanas pazimem.

»Rokas/ plaukstas jutiguma
un kustibu traucéjumi, piem.,
cukurslimibas gadijuma
(Diabetes mellitus).

« Limfas atteces traucejumi,
ari neskaidrs audu uztukums
distali no uzliktas ortozes.

« Garigi un fiziski ierobezojumi,
kuru rezultata ortozi nevar
izmantot bez apdraudéjuma.

Sastavdalas

A - kska spradze

B - gara siksna (plaukstas
locitavas)

C - pasliposa (tekstilmateriala)
apliekama Tkska siksna,
pievienota rezerves siksna

D - aizdare ar cilpu

E - siksnas spradze ar
fiksatoru

F - sa siksna (priekspusé)

G - siksnu savienotajs

IzmantosSanas
noradijumi

Pirms pirmas lietosanas
reizes pavingrinieties ortozes!
uzliksana un nonemsana kopa
ar kvalificétu personalu?.
RhizoLoc OA apliksana

Lai apliktu RhizoLoc OA ap
savainoto 1kski, ir jaatver
aizdares (B un C). Izbidiet

roku ar izstieptu tkski caur
plaukstas locitavas siksnu

(B), lidz plastmasas spradze
atrodas starp 1kski un
raditajpirkstu. @ Orientéjieties
ari pec rokas simbola tkska
spradzes (A) iekSpusé.

127



Izvelciet garo siksnu (B) apkart
plaukstas locitavai. Aizdare
spradze (E) uz plaukstas
muguras. Aizakesanas bridi
atskan klusa klikéka skana. @
Aptiniet paslipo$o aptinamo
Tkska siksnu (C) apkart Tkskim,
nevelkot to. @

Noradijums: Ja apliekama
tekstilmateriala tkska

siksna (C) klUst slapja, ta ir
janonem, lai lautu tai izzat.
Kamer nonemta siksna zUst,
izmantojiet komplektacija
ieklauto rezerves apliekamo
siksnu. Lai to izdaritu,
atvienojiet siksnu ar kniedi no
ortozes. @ un komplektacija
ieklauto otro siksnu
nostipriniet iekSpuse taja pasa
vieta. Tiklidz mitra siksna ir
sausa, to atkal var lietot.
Vienojoties ar arstu, ar
apliekamo Tkska siksnu

jUs varat iestatit kska
matakarpofalangealas
locitavas stabilizacijas

pakapi atbilstosi terapijas
fazei @. 53da veida tiek
nodrosinata vidéja ikska
metakarpofalangealas
locitavas funkcionalitate.
RhizoLoc OA aplik$ana
Vispirms izakejiet garo siksnu
(B) ar aizdari (D) no siksnas
spradzes fiksatora (E) un péc
tam iztiniet apliekamo Tkska
siksnu (C) — ari Seit neraujiet
siksnu. Tagad aplieciet
RhizoLoc OA. @

Tiri$anas noradijumi
Noradijums: Nepaklaujiet
produktu karstuma iedarbibai
(piem., apkure, saules staru
iedarbiba, uzglabasana
automasina). Ja ortoze ir
nonakusi saskare ar salsudeni

vai hlorétu udeni, noskalojiet

to ar tiru ddeni. Tadejadi

materials var tikt sabojats.

Tas var ietekmet produkta

efektivitati.

1.Aizveriet visas aizdares un
mazgajiet ortozi' 30°C
temperatura, izmantojot
maigu mazgasanas lidzekli,
vai ar rokam. Visus
komponentus var atstat pie
ortozes.

2.Pasliposa apliekama 1kska
siksna (D) nelip, kad ta ir
mitra, tadél nomainiet o0
siksnu pret komplektacija
ieklauto otro apliekamo Tkska
siksnu. Tiklidz mitra siksna ir
sausa, to var atkal lietot.

3.Regulara kopsana nodrosina
optimalu iedarbibu.

4.Produkts nav piemeérots
lietosanai velas zavétaja.
Laujiet ortozei nozGt dabiski.

PielietoSana

Atbilstosi indikacijam

(Ikgkis). Skatiet sadalu mérkis.

Apkopes noradijumi
Izstradajuma pareizas
lietosanas un kopsanas
gadijuma apkope nav
nepieciesama.

Saliksanas un montazas
norades

Kvalificetam personalam? ir
japielago produkts.

Tehniskie dati/

parametri

JUsu izstradajums sastav no:

«Tk&ka spradze (A) ar garo
(plaukstas locitavas) siksnu
(B) uniso (priekséjo) siksnu
(F)

«Tkéka apliekama siksna (C)
(péc izveles)
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+ Siksnu savienotajs (G)
« Aizdare ar cilpu (D) un
siksnas spradzi (E)
Noradijumi par atkar-
totu izmantosanu
Izstradajums ir paredzéts indi-
vidualai lietoSanai tikai vienam
pacientam(-tei).

Garantija
Ir speka tas valsts tiesibu akti,
kura izstradajums ir iegadats.
Ja jums rodas aizdomas par
garantijas gadijumu, vispirms
sazinieties ar uznemumu,
no kura Jus iegadajaties
izstradajumu. Pirms garantijas
gadijuma pieteikuma izmazga-
jiet izstradajumu. Neieverojot
RhizoLoc OA lietosanas un
kopsanas norades, garantija
var tikt zaudeta vai atcelta.
Garantijas prasibas tiek atcel-
tas §ados gadijumos:
« Izstradajums netiek lietots
atbilstosi indikacijam
« Netiek ieverotas kvalificéta
personala norades
« Pasrocigi izmainot izstra-
dajumu
Noradijumi par fiksaciju
Neveiciet pasdiagnozi vai
pasarstésanos, ja vien
nepiederat pie kvalificeta
personala?. Pirms mediciniska
izstradajuma pirmas
lietoSanas reizes obligati
konsultéjieties ar arstu vai ar
kvalificetu personalu?, jo tikai
ta var izvertet izstradajuma
ietekmi uz jasu organismu
un vajadzibas gadijuma
noteikt riskus izstradajuma
lietoSanas laika saistiba ar
jusu miesas buvi. levérojiet
veselibas aprupes specialistu
ieteikumus, ka ari visus Saja
brosura vai tas tieSsaistes
versija (ari fragmentos)

sniegtos noradijumus, tostarp
tekstus, attélus, grafikas utt.
Ja péc konsultesanas ar
specialistiem rodas Saubas,
sazinieties ar savu arstu,
izplatitaju vai tiesi ar mums.

Pienakums zinot
Pamatojoties uz regionala-
jam ar likumu noteiktajam
prasibam, ir nekaveéjoties
jazino razotajam, ka ari vietejai
kompetentajai iestadei par
visiem 8is medicinas ierices
lietoSanas laika notikusajiem
incidentiem. Musu kontakt-
datus atradisiet Sis brosiras
aizmugure.

Utilizésana

Ladzu, likvidejiet izstrada-
jumu saskana ar vietéjiem
noteikumiem.

Materiala sastavs
Termoplastisks elastomeérs
(TPE), Polipropiléns

(PP), Poliesteris (PES),
Termoplastisks poliuretans
(TPU)

[M0] - Medical Device
(Mediciniska ierice)

[U9] - Datu matricas apzimétajs,
ubl

Kvalificets
personals?

Siksnu savienotaja (G)
pielagosana

Lai Tkska karpometakarpalo
vai metakarpofalangealo
locitavu novietotu miera
stavokli vai atslogotu, Tkska
spradze (A) ir janovieto starp
kéki un raditajpirkstu. @ Gara
plaukstas locitavas siksna

(B) tiek izvilkta pari plaukstas
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aizmugurei. @ Tsa siksna (F)
atrodas uz plaukstas iekséjas
virsmas.

Izvelciet garo plaukstas
locitavas siksnu apkart
plaukstas locitavai un
parbaudiet, vai ortoze un
siksna atrodas piegulosa
stavokl.

Noradijums: pielagosanas
laika raugiet, lai plauksta un
Tkskis batu funkcionéjosa
stavokli (skat. lietosanas
pamacibas vaku).

Ja siksna ir novilkta parak
valigi/ ciesi vai nepiegul
plaukstai, to var pielagot.

Lai to izdaritu, aplieciet ortozi
un pilniba nonemiet no garas
plaukstas locitavas siksnas
aizdari ar cilpu (D) un siksnu
savienotaju (G).

Novietojiet 1kSka spradzi
atpakal starp tkski un
raditajpirkstu (@ un @). Velciet
garo plaukstas locitavas siksnu
atkal no plaukstas aizmugures
apkart plaukstas locitavai

ta, lai siksna ciesi piegultu.
Vietd, kur isa siksna (F) un
gara siksna (B) krustojas (@,
atziméjiet abus vienu virs otra
£5050S caurumus.

(@ Tad novietojiet siksnu
savienotaju (G) atbilstosi Tsas
(prieksgéjas) siksnas (F) atzime-
tajam caurumam. Noradijums:
gludajai siksnu savienotaja
virsmai ir jabat verstai pret
roku.

@ Velciet garo plaukstas
locitavas siksnu (B) atkal
saniski siksnu savienotaja (G)
un pievelciet siksnu ta, lai abi
atzimétie caurumi atrastos
viens virs otra.

PADOMS: D Gadijuma, jaTsa
siksna (F) ir redzama virs

garak siksnas (B), isas siksnas
(F) galu var saisinat, nogriezot
ar skerem.

Siksnas spradzes ar fiksatoru
(E) pielagosana

@ Piegades bridi siksnas
spradze (E) jau ir piestiprinata
pie plaukstas locitavas siksnas
(B). Idealaja gadijuma ta batu
japarvieto raditajpirksta un
videja pirksta liment.

Kad spradze atrodas patikama
pozicija starp 1kski un
raditajpirkstu, velciet garo
plaukstas locitavas siksnu
talak uz plaukstas aizmuguri
un parbaudiet, vai siksna
izvilktaja cela nonak pie
siksnas spradzes fiksatora.
Jata nav, siksnas spradzi

(E) var parvietot. Kopuma

ir iespejamas septinas
apliksanas pozicijas. Ortoze
atrodas ideala nofiksesanas
pozicija (kad ir aplikta gara
siksna), kad ta komfortabli
piegul rokai/ plaukstas
locitavai, bet parak ciesi
neaptver to.

Plaukstas locitavas siksnas
(B) garums

O Tad iedkéjiet garo siksnu
bez aizdares (D) siksnas
spradze. Ortoze atrodas ideala
nofiksésanas pozicija, kad

ta komfortabli piegul rokai

un parak ciesi neaptver to.
Tagad ir jasaisina siksna. Lai
to izdaritu, veiciet griezumu
pusapla forma aiznakamaja
siksnas cauruma zem ieaketa
siksnas cauruma.

@ lespiediet aizdari ar cilpu (D)
pedejos divos garas plaukstas
locitavas saites (B) caurumos.

Nemiet véra izmantosanas
noradijumus pacientiem.
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Noradijums: ja pasliposa
apliekama Tkéka saite (C) ir
parak gara, ari to var saisinat,
nogriezot ar Skerem.

Informacija sagatavota:
2025-02

1 Ortoze = ortopédisks paliglidzeklis
loceklu vai kermena stabilizacijai,
atslogosanai, turésanai miera
stavokli, korekcijai

2 Kvalificéts personals ir jebkura
persona, kura saskana ar
attiecigaja valsti eso$o
likumdo$anu vai iestades
noteikumiem, un citam prasibam,
ir pilnvarota veikt ortopedisko
paliglidzeklu pielago$anu un
sniegt norades par to lietoSanu.
Ka razotajs més stingri iesakam,
lai $adai personai bitu izglitiba
ortopédija vai lidzveértiga ieglta
pieredze, ka ari ortopédijas
infrastruktdra.

@ lietuviy

Gerb. paciente,
dékojame, kad pasirinkote
Bauerfeind gaminj.
Kiekvieng dienga tobuliname

savo gaminiy gydomajj poveikj,

nes mums rupi Jusy sveikata.
AtidZiai perskaitykite ir laikyki-
tés Sios naudojimo instrukci-
jos. Jei kyla klausimy, kreipki-
tés j gydytoja arba
specializuotg parduotuve.

Paskirtis

RhizoLoc OA yra medicininis
produktas. Tai yra ortezas',
skirtas riesiniam nykscio
sanariui arba delniniam
nykscio sanariui imobilizuoti ir
nuimti nuo jo apkrova.
Indikacijos

« Artrozé (pvz., rizartrozé)

« Artritas
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«Umus/ po traumos (pvz.,
perkrovos, patempimai,
sumusimai)

« Leétinis (rais¢iy nestabilumas,
pasikartojanti netinkama
sgnario padetis)

+Po operacijos (pvz., po
artroplastikos)

« Funkciniai sutrikimai
(perkrovos, pasikartojant
netinkamai sanario padéciai
ir kt.)

« Sudirginimas (létinis, Gmus,
po traumos, po operacijos)

Naudojimo rizika

Atsargiai*

Tiksliai laikykités Sios

naudojimo instrukcijos ir

kvalifikuoto personalo
nurodymy.

*RhizoLoc OA galima nesioti tik
laikantis Sios naudojimo
instrukcijos nurodymuy ir tik
nurodytose naudojimo srityse
(naudojimo vietose).

« Batina jtvara naudoti/ uzsideti
tinkamai.

« Siekiant uztikrinti optimalig
RhizoLoc OA jtvaro padétj,
butina patikrinti, ar produktas
pakankamai suformuotas ir
jei reikia, specialistai? turi jj
pakoreguoti pagal anatomines
formas. (Pirma karta)
pritaikyti ir instruktuoti gali
tik kvalifikuotas specialistas2.

+RhizoLoc OA etiketé su
informacija apie dydj, puse ir
CE zenklu yra ant gaminio
pakuotés ir vidinéje nykscio
jtvaro puséje (A).

+Norédami naudoti kartu su
kitais produktais, pavyzdziui,
atliekant kompresine terapija
(su spec. rankovemis),
pasitarkite su savo
gydanciuoju gydytoju.



« Netinkamo arba naudojimo
ne pagal paskirtj atveju
gamintojas neprisiima
atsakomybeés, o jstatymy
nustatyta garantija yra
apribota arba visiskai
netaikoma.

« Saugokite, kad ant gaminio
nepatekty kremuy, losjony ir
priemoniy, kuriy sudétyje yra
riebaly ir rugsciy. Neatlikite
jokiy produkto pakeitimy.

« Salutinio poveikio visam
organizmui nepastebéta.

« Per stipriai neuzverzkite
RhizoLoc OA, nes kitaip gali
atsirasti vietinis suspaudimas.
Retais atvejais galima
uzspausti kraujagysles
ir nervus. Tokiu atveju
atlaisvinkite RhizoLoc
OA dirzelius ir, jei reikia,
patikrinkite savo RhizoLoc OA
dyd;.

« Jei naudodami gaminj paju-

tote pablogéjima ar didéjant]

diskomforta, nustokite naudoti
gaminj ir kreipkités j savo
gydytoja.

Atsargiai: Atlaisvinus dirzelius

ir jtempimo bei uzsegimo

sistemas ar nusiémus

gaminj arba koreguojant

sureguliuotus judéjimo
apribojimus, kno dalis, kurig
reikia gydyti, néra pakankamai
gydoma/apsaugoma. Tokiu
atveju itin saugokite Sig kiino
dalj nuo bet kokios apkrovos.

« Jei norite naudoti Bauer-
feind gaminj dél tmaus
negalavimo/ suzalojimo,
pries naudodami jj pirma
karta nedelsdami kreipkités
profesionalios medicininés
pagalbos ir atsizvelkite |
pateiktas rekomendacijas.
Gali bati su indikacijomis
susijusiy apribojimy, kuriuos

paaiskins specialistas. Visy
pirma, gali bati jmanoma tik
ribotai vairuoti automobilius
ir kitas transporto priemones
ar valdyti masinas. Jei kyla
abejoniy, patariame kol kas
susilaikyti nuo minety veikly.

Kontraindikacijos
Klinikinés reikémés padidéjusio
jautrumo atvejy iki Siol
nepastebéta. Jei pasireiskia
toliau nurodyty reakcijy, $ig
pagalbine priemoneg uzdeéti ir
nesioti galima tik pasitarus su
gydytoju.

«Odos ligos/ pazeidimai
jtvaro naudojimo srityje,
ypac¢ uzdegiminés reakcijos,
taip pat istine, paraude ir
kaistantys randai

«Rankos ir (arba) plastakos
jautrumo ir judéjimo
sutrikimai, pavyzdziui,
sergant cukriniu diabetu (lot.
diabetes mellitus)

« Limfos tekejimo sutrikimai,
taip pat neaiskus minkstojo
audinio patinimai toliau nuo
uzdéto ortezo

« Psichiniai ir fiziniai
apribojimai, dél kuriy naudoti
ortezg nesaugu

Gaminio detalés

A - nykscio jtvaras

B - ilgas dirzelis (rie$o)

C - prilimpantis (tekstilinis)
nykstj apjuosiantis dirzelis,
pridedamas atsarginis
dirzelis

D - uzsegimas su kilpele

E - dirzelio sagtis su smeige

F - trumpas dirzelis (volarinis)

G - dirzeliy jungtis

Nurodymai naudotojui

Pries$ pirma karta naudodami
orteza!, pasipraktikuokite jj
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uzsidéti ir nusiimti kartu su
kvalifikuotu specialistu?.
RhizoLoc OA uzdéjimas
Uzdedant RhizoLoc OA ant
paveikto nykséio, dirzeliai (B

ir C) turi bati atsegti. I15plete
nykstj, perkiskite ranka per
rieso dirzelj (B), kol plastikinis
jtvaras atsidurs tarp nykscio

ir rodomojo pirsto. @ Taip pat
galite vadovautis pagal rankos
simbolj, esantj vidinéje nykscio
jtvaro (A) puséje.

Dabar ilgesniuoju dirzeliu (B)
apjuoskite riesa. Uzsegimas su
kilpele (D) nugarinéje plastakos
puséje pritvirtinamas prie
dirzelio sagties (E). Turéty bati
girdimas Svelnus spragteléjimo
garsas. @

Dabar apjuoskite prilimpantj
nykstj apjuosiantj dirzelj

(C) aplink savo nykstj jo
nejtempdami. @

Pastaba: Jei tekstilinis nykstj
apjuosiantis dirzelis (C)
suslampa, reikia jj nuimti ir
leisti isdziuti ore. Kol nuimtas
dirzelis dzilva, naudokite
pridéta atsarginj dirzelj.
Norédami tai padaryti, dirzelj
su kniede spustelékite tiesiai

i& ortezo. @ ir pridéta antrajj
dirzelj spustelékite j ta pacig
vietg vidingje ortezo puséje. Kai
tik suslapes dirzelis isdzilva, jj
vel galima naudoti.

Pasitare su gydytoju, priklauso-
mai nuo gydymo etapo, galite
atlaisvinti delninio nykscio sa-
nario stabilizavima nuimdami
nykstj apjuosiant; dirzelj @.
Tokiu badu delniniam nykscio
sanariui gali bati nuosekliai su-
teikiama dinaminiy savybiy.
RhizoLoc OA nuémimas
Pirmiausia atsekite ilgesnjjj
dirzelj (B) su uzsegimu (D) nuo

smeiges, esancios ant dirzelio
sagties (E) ir atvyniokite nykstj
apjuosiantj dirzelj (C), taip pat
jo nejtempdami. Dabar galite
nuimti RhizoLoc OA. @

Valymo nurodymai
Pastaba: Saugokite gaminj
nuo tiesioginio karscio (pvz.,
Sildytuvy, saulés spinduliy,
nelaikykite automobilyje).
Ivykus salyciui su suriu ar
chloruotu vandeniu, ortezg
kruopsciai nuplaukite Svariu
vandeniu. Gali bati pazeista
medziaga. Taip gali sumazéti
gaminio veiksmingumas.
1.UZsekite visas uzsegamas
dalis ir plaukite orteza! tik
rankomis, 30 °C temperat-
roje, naudodami Svelnias
skalbimo priemones arba
priemones, skirtas skalbti
rankomis. Plaunant visi kom-
ponentai gali likti ant ortezo.
2.Prilimpantis nykstj
apjuosiantis dirzelis (D)
nebelimpa, jeigu yra drégnas,
todel pakeiskite jj antru,
papildomai pridedamu nykstj
apjuosianciu dirzeliu. Kai tik
suslapes dirzelis iSdzilva, jj
galima vel naudoti.
3.Regquliari prieziura
garantuoja optimaly poveikj.
4.Gaminys neskirtas dziovinti
dziovykléje. Leiskite ortezui
isdziati ore.
Naudojimo vieta
Pagal indikacijas
(Nykstys). Zr. skyriy paskirtis.
Techninés prieZiitros
nurodymai
Tinkamai naudojamas
nereikalauja techninés
priezidros.
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Surinkimo ir montavimo

instrukcija

Gaminj turi pritaikyti

specialistai?.

Techniniai duomenys/

parametrai

Gaminj sudaro:

«Nykscio jtvaras (A) su ilgu
(rieso) dirzeliu (B) ir trumpu
(volariniu) dirzeliu (F)

« Nykstj apjuosiantis dirzelis (C)
(neprivalomas)

«Dirzeliy jungtis (G)

«Uzsegimas su kilpele (D) ir
dirzelio sagtis (E)

Nurodymai dél
pakartotinio naudojimo
Gaminys skirtas individualiam
vieno paciento gydymui.

Garantija

Galioja tos salies, kurioje

gaminys pirktas, jstatymai.

Jei manote, kad gaminiui

konkreciu atveju galéty bati

taikoma garantija, pirmiau-

siai kreipkités j tag asmenj, is

kurio gaminj jsigijote. Pries

pateikiant reikalavima dél ga-

rantijos, gaminj reikia iSvalyti.

Jei nebus laikomasi RhizoLoc

OA naudojimo ir prieziiros

nurodymy, galite pazeisti

garantijos salygas arba ji gali

nebegalioti.

Garantija negalioja, kai:

« Naudojama neatsizvelgiant j
indikacijas

« Nesilaikoma specialisto
nurodymy

« Savavaliskai modifikuojamas
gaminys

Nurodymai dél

atsakomybés

Jei nepriklausote

kvalifikuotiems specialistams?,
neuzsiimkite savidiagnostika

ir savigyda. Prie$ pirma

kartg naudodami musy
medicininj produkta

aktyviai konsultuokités su
gydytoju arba kvalifikuotais
specialistais?, kadangi tai yra
vienintelis budas jvertinti musy
gaminio poveikj jusy kunui,
nustatyti naudojimo rizika,
atsirandancia dél individualaus
kino sudéjimo. Laikykités
kvalifikuoty specialisty
patarimy ir Siame dokumente
arba internetiniame pristatyme
pateikty nurodymuy, jskaitant

ir istraukas (taip pat: teksty,
paveiksléliy, grafikos ir t. t.).
Jei po konsultacijy su
kvalifikuotais specialistais vis
dar turite abejoniy, kreipkités j
savo gydytoja, pardaveéja arba
tiesiogiai | mus.

Pareiga pranesti

Pagal vietinius teisinius
potvarkius privalote nedels-
dami informuoti gamintoja

ir atsakingaja institucija apie
visus rimtus nelaimingus
atsitikimus, susijusius su Sio
medicinos gaminio naudojimu.
Kontaktiniai duomenys pateikti
Sio lankstinuko paskutiniame
puslapyje.

Salinimas

Pabaige naudoti produkta
utilizuokite pagal vietinius
teiseés aktus.

Medziagos sudétis
Termoplastinis elastomeras
(TPE), Polipropilenas

(PP), Poliesteris (PES),
Termoplastinis poliuretanas
(TPU)

[MD] - Medical Device
(Medicininis prietaisas)

[uoll - Duomeny matricos
identifikatorius kaip UDI
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Specialistai?

Dirzeliy jungties (G)
reguliavimas

Norint jmobilizuoti ir nuimti
apkrova nuo riesinio nykscio
sanario arba delninio nykscio
sanario, nykscio jtvara (A)
reikia jstatyti tarp nykscio ir
rodomojo pirsto. @ llgasis
rieso dirzelis (B) apjuosia
nugarine plastakos puse. @
Trumpasis dirzelis (F) lieka
delno puséje.

Ilgajj rieso dirzelj apjuoskite
aplink riesg ir patikrinkite,

ar ortezas ir dirzelis

tinkamai priglunda. Pastaba:
Reguliuodami jsitikinkite,

kad plastaka ir nykstys

yra funkcinéje padétyje (zr.
naudojimo instrukcijos virselj).
Jeigu dirzelis yra per laisvas,
per daug suverztas arba
netinkamai priglundantis, jj
galima sureguliuoti.
Norédami tai padaryti,
nusiimkite ortezg ir nuo ilgojo
rieso dirzelio visisSkai nuimkite
uzsegima su kilpele (D) ir
dirzeliy jungtj (G).

Nykscio jtvarg dar karta
jstatykite tarp nykscio ir
rodomojo pirsto

(@ und @). llgajj riego dirzelj
iS naujo apjuoskite aplink riesg
nuo nugarinés plastakos pusés
taip, kad jis tinkamai priglusty.
Trumpojo dirzelio (F) ir ilgojo
dirzelio (B) @ sankirtoje,
pazymekite dvi viena ant kitos
persidengiancias angas.

@ Tuomet jkiskite dirzeliy
jungtj (G) j trumpajame
volariniame dirzelyje pazyméta
anga (F). Pastaba: Lygus
dirzeliy jungties pavirsius
nukreiptas j ranka.

@ Tuomet dar karta jkiskite
ilgajj rieso dirzelj (B) j dirzeliy
jungtj (G) ir traukite dirzel]

tol, kol abi pazymeétos angos
persidengs.

PATARIMAS:  Jeigu
trumpasis dirzelis (F)
prasilenkia su ilguoju dirzeliu
(B), trumpojo dirzelio (F) gala
galima sutrumpinti zirklémis.
Dirzelio sagties su smeige (E)
reguliavimas

@ Dirzelio sagtis (E)
pristatymo metu jau yra
pritvirtinta prie rieso dirzelio
(B). Idealiu atveju ji turéty bati
ties rodomuoju ir viduriniu
pirstu.

Kai jtvaras tinkamai jstatytas
tarp nykscio ir rodomojo pirsto,
toliau veskite ilgajj rieso dirzelj
i nugarine plastakos dalj ir
isitikinkite, ar dirzelio eiga
sutampa su smeige dirzelio
sagtyje. Jeigu nesutampa, dir-
zelio sagtj (E) galima perkelti.
IS viso yra septynios galimos
padétys. Ideali tvirtinimo pade-
tis (suilguoju dirzeliu) yra tada,
kai ortezas prie rankos/ rieso
priglunda patogiai ir ne per
stipriai.

Rieso dirzelio ilgis (B)

Q |tvirtinkite ilgajj dirzelj be
uzsegimo (D) j dirzelio sagtj.
Jeigu ortezas prie rankos
priglunda patogiai ir ne

per stipriai, yra rasta ideali
tvirtinimo padétis. Reikia tik
patrumpinti dirzelj. Tuo tikslu
nukirpkite dirzelj pusapvaliai
ties anga, esancia i$ karto uz
jkabintos angos.

@ UZsegima su kilpele (D)
spustelékite j paskutines dvi
ilgojo rieso dirzelio (B) angas.
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Vadovaukités pacientams
skirta nurodymais naudotojui.

Pastaba: Jei prilimpantis
nykstj apjuosiantis dirzelis (C)
yra per ilgas, jj taip pat galima
patrumpinti zirklémis.

Informacija parengta: 2025-02

" Ortezas - pagalbiné ortopediné
priemoné galinéms arba liemeniui
stabilizuoti, apkrovai mazinti,
ramybés busenai nustatyti, taip
pat nukreipti ir koreguoti.

2 Kvalifikuoti specialistai - tai visi
asmenys, turintys teise pritaikyti ir
mokyti naudotis ortopedinémis
pagalbinémis priemonémis pagal
galiojancius valstybés ar institucijy
teisés aktus ir kitus reikalavimus
Kaip gamintojas, primygtinai
rekomenduojame, kad toks asmuo
turéty ortopedinj issilavinima arba
panasiy jgyty jgudziy, taip pat
ortopedijos techniniy priemoniy
infrastruktdra.

(::) YKpaiHcbKa

LLlaHoBHMiA nauieHTe!

[skyemo, Wwo Brbpany B1pi6
KoMnaHil Bauerfeind.

KOXHOro fiHS M1 NPaLEMO Haf
NiABULLEHHSM NiKyBanbHOro
edeKTy Halunx BMpobiB, amke
Balle 300poB's M1 BepeMo
6n13bK0 A0 cepus. YBaxHO
NPOYUTAITE Lit0 IHCTPYKUlo 3
BMKOPUCTaHHA Ta LOTPUMYIA-
Tech 1i. AKWO Y BaC BUHUKM
MUTaHHS, 3BEPHITECS A0 BALLIOTO
nikaps abo cneuianizosaHoro
CanoH-MarasuHy.

MNpu3HaveHHa

RhizoLoc OA € npogyKkTom
MeAUYHOro npusHayeHHs. Lie
opres! ans iMmobinisauii Ta
3HATTA HaBaHTaXXeHHA 3 ciana
4 cyrnoba BENMKOro NanbLs
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MokasaHHa

« ApTpo3 (Hanpuknag, py-
3apTpo3)

- ApTput

« TocTpi / nocTTpaBMaTyHi
(HanpuKnag, nepeBaHTaxeHHs,
BUKPWBIEHHS, 3360i)

* XpoHiuHi (HecTabinbHiCTb
3B'A30K, NEPIOAVYHI 3MilLEHHS:
cyrnobis)

« MicnsonepaliiiHi (Hanpuknag,
nicnst eHAONPOTE3yBaHHS)

+ MyHKLiOHaNbHI ckaprvt
(NepeBaHTaeHHs, NepioanyHi
3MilLEeHHs cyro6is Towwo)

+ CTaHu noapasHeHHs (XpoHidHi,
rocTpi, NOCTTPaBMaTUYHI,
nicnsonepadiiHi)

Pu3unkun npu
KOpPUCTYBaHHi BUpo6oM
Ysara*

YBaXHO nOTPUMYNTECA BUMOT LiET
IHCTPYKUIi 3 BUKOPUCTaHHA Ta
BKa3iBOK KBaniikoBaHoro ¢a-
xiBus.

* RhizoLoc OA no3BoneHo BuKo-
PUCTOBYBATM ILLE Y BIAMOBIAHO-
CTi 3 NOKa3aHHAMU 415 BUKOpU-
CTaHH$, 3a3Ha4eHUMM Y L
IHCTPYKUIT 3 BUKOPWCTaHHS, Ta B
3a3HaueHx obnacTsx (Micusx
3aCTOCYBaHHS)

+ 0BOB'A3KOBOI YMOBOIO € Mpa-
BUNbHE BMKOPUCTaHHS / Hakna-
LlaHHs

« [1ns 3abe3neyeHHs onTManbHol
nocaaxn RhizoLoc OA HeobxigHo
nepesipuTK BiAMOBIAHICTL GopMM
npoayKTy Ao Gopmu Tina Ta,
AKwo Tpeba, noabaTtn Npo Kopu-
ryBaHHs GopMu KBanidikoBaHMM
daxisuem?. (Mepe) npunacy-
BaHHs Ta PO3'ACHEHHS LLOA0
BUKOPUCTaHHA MatoTb ByTh
nposefeHi KBanipikoBaHVM
taxisuem?2.

+ RhizoLoc OA MapKkyeTbes iH-
dopmaLieto Npo po3Mmip, iHbop-
MaLli€lo Npo po3TallyBaHHS Ta

MapKyBaHHsM CE Ha ynakoBuji
NPOAYKTY Ta Ha BHYTPILLHEOMY
60Ul WWHW ANs BENMKOro
nanbLsa (A)

3a3panerigb 06roBopiTk 3i
CBOIM NiKapeM MOX/VBe 3aCTo-
CyBaHHS LIbOro opTesa 8 Mo-
€[1HaHHI 3 IHWMMW Bpobamu,
HanpVKNag, 3 BUKOPVCTaHHAM
KOMMPECIAHOro NiKyBaHHs
(naryoxu ans pyk)

Y pasi HeHaneXXHoro BMKopW-
CTaHHA Y1 BUKOPUCTaHHS He 3a
NPU3HaYeHHAM BIANOBIAab-
HICTb 33 BMPID BUKNOYAETLCS,
a nepenbayeHa 3aKoHOM
rapaHTis OBMEeXyYETbCS YW NOB-
HICTHO CKacoBYETLCS

YHVIKaliTe KOHTaKTy NPOAyKTY 3
PeYoBMHaMMU, WO MICTSHTb X1P
ab0 KMCnoTy, NockbioHamK,
MassamMu. He BHOCbTe 3MiHK

y BUpib.

- MobiyHi edexTw, Lo BNVBa-

{0Tb Ha OPraHi3M y Linomy,
NOKY WO HeBIfoMi

- He 3aTaryiite RhizoLoc OA

Ha/TO CUMBHO, OCKiNbKN
MOXYTb CrocTepiratcs
MicLeBi MPOSBM CTUCKaHHS. Y
HebaraTbox BMNaaKax MoXyTb
6y TV NepeTUCHYTI KPOBOHOCHI
CYAVHW | HepBW. Y TakoMy pasi
nocnabte pemib RhizoLoc OA
Ta nepesipTe 3a HeobXiAHICTIO
po3mip csoro RhizoLoc OA.
AKLLO Nif, 4aC BUKOPUCTaHHS
BMPOBY BY NMOMITUTE HEraTViBHI
3MiHM YY1 NOTIPLWEHHA CUMM-
TOMIB, MPUNVHITL NoaanbLue
BVIKOPWCTaHHS Ta 3BEPHITbCA
[0 CBOro Nikaps

- YBara: OcnabneHHs pemeHis

| CUCTEM HaTSHXKHUX NacKiB i
3aMkiB abo 3HIMaHHs BMpoby
Y1 perynioBaHHs BCTaHOB-
neHnx obMexyBadis pyxy
NpU3BOAWTL A0 HEAOCTATHHOTO
NiKYBaHHSA / HEAOCTATHBOrO

3aXMCTY YaCTUHM TiNa, Aka
notpebye nikysaHHs. Ocobnneo
B LbOMY pasi yHuKaiiTe byab-
SKVX HaBaHTaeHb Ha Lito
YaCTUHY Tina.

+ Ko 3abaxaeTe ckopucTaTh-
cs cBoiM Bpobom Bauerfeind
Yepes cepiiosHi ycKnagHeHHs
YY1 TPABMMU, HEraHo 38epHiTb-
€S 33 NPodeCiiHOK MeaNyHO0
KOHCYNbTaLLEW Ta AOTPUMYIA-
Tecs BKasiBOK, NepLU Hix ynep-
Lue BMKOPUCTOBYBATYW BUPIO
BignosigHo 0o MeauuHmMX
MoKasaHb MOXYTb BUHUKHYTH
neBHi 0OMeXeHHS, Npo sKi BaC
npoiHGopMye KBanidikoBaHW
daxiseLlb. 3okpema, Moxe ByTu
BCTaHOBNEHE OBMEXEHHS Ha
KepyBaHHs TPaHCMOPTHUMM
3acobamy, iHWKMKU MexaHi3ma-
MU 41 3ac06amMmn NepecyBaHHs
Y pasi cyMHiBIB M1 pagMo
MoKW BTPUMATHCS Bifl BMLLE3ra-
faHux ai

I'Ipo*mnonasaHHu

[oci HeBifOMi KNIHIYHO 3HAYHI
peaKLil y 38'a3Ky 3 NiABULLEHOK
YyTAMBICTI0. 3@ HACTYMHWX
KAIHIYHWX KapTUH, WO BKa3aHi
HUXYe, BUKOPWCTOBYBATY |
HOCUTW LM ONOMIXHUIA BUPIO
MOXHa NuLe NIiCNs KOHCyNbTauil
3 BalWMM nikapeM

- 3aXBOPHOBAHHS / MOWKOMKEHHS!
LUKIpW Ha BIANOBIAHIV AinsHUI
Tina, ocobnMBo Npu NosiBi
03HaK 3ananeHHs, a Takox 3a
HasBHOCTI pybuiB, WO BUACTY-
NaloTb Haf NOBEPXHEHD LKipK,
HabpsKis, NoYepBoHiHbL abo
npw NposiBi 03HaK rinepTepmir

« MNopyLweHHs YyTNMBOCTI Ta
PYXNMBOCTI pyKt / AONOHi,
Hanpuknag, Npv LyKpoBoMy
niaberi (Diabetes mellitus)

« MNopyLweHHs BIATOKY NiMdK, a
TaKoX HaBPSAKK M'AKNX TKaHUH
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HESICHOrO MOXOMKEHHS, TAKOX
Ha BifAaneHi Bin HaknageHoro
opTesa

+ MewxivHi nopyLweHHs Ta di-
3V4HI 0BMEXEHHS, Nif 4ac AKUX
HEMOX/VBO BUKOPUCTOBYBATY
opTes be3neYyHo Ans nauieHTa

Cknaposi YacTuHK

A - LnHa ans BenuKoro nanbus

B - [losrwii (3an'acTHmi)
pemiHeLlb

C - (TekcTUnbHWI1) peMiHeub
ONS BENVIKOrO NanbLis, Wwo
CaMOCTIHO NPUANNaE,
B KOMIM/EKTI € 3anacHui
peMiHeLb

D — 3acTibKka 3 BYLIKOM

E - MNpsanka peMinHus 3i
LWINWUNBKOKD

F - KopoTkuin pemiHeup (no-
JIOHHMI1)

G — PeMiHHMI 3'eaHYBaY

BkasiBku i3 3acTocyBaHHA

HafiBaHHs Ta 3HiMaHHs opTe3a!
nepes NepLM BUKOPUCTAHHAM
NPOBOAUTLCS 33 AOMOMOr0i0
KBanidikoBaHoro paxisus.
HapisanHa RhizoLoc OA

[na HapisaHHs RhizolLoc OA Ha
YPaXKeHWii BeNNKMIA Naneub He-
06xifiHO po3cTebHYTH 3acTibku
(B i C). NMposeniTs KnCTb Yepes
3aM'acTHUIA pemiteus (B), pos-
BIBLUM BENWKWIA NaneLb, AOKK
NNacTMKOBa LWWHa He OMUHUTLCS
MiXK BEMIMKWM | BKa3IBHUM
nanbusmu. @ Ak opieHTVp BI-
KOPUCTOBYITE CYMBON PYKM Ha
BHYTPILUHBOMY 6oL WKHW ANs
BENMKOro nanbus (A).

Tenep 0b6epHiTb LoBrUit pemi-
Helb (B) HaBKono 3an'sacTs. 3a-
cTibka 3 BywwKoM (D) KpinuTbCS
Ha T1nbHOMY 6oLl K1CTi 0
npaakn pemiHus (E). Bu nodyere
M'AKke KnauaHHs. @

Tenep 0bepHiTb peMiHeLb

[INS BENWKOTO NarbLs, WO
camocTiiHo npununae (C),
HaBKOMO BEWKOro nanblg, He
TArHYIn. @

Bkasiska: AKLLO TEKCTUNbHUI
peMiHeLb NS BENMKOrO Nanblis
(C) HaMoKHe, Moro crif 3HATH
Ta NPOCYLWWTK Ha NOBITPI. By~
KOPUWCTOBYITE 3anacHWUI peMi-
Hellb, WO [0AAETLCA, MOKY 3H5-
TUIA peMiHeLb coxHe. [Ans Uboro
BUTAMHITb PeMiHeLlb i3 3akne-
nKoto Ge3nocepeHb0 3 opTesa
Bakpinite @ | Apyrl pemiteLlb,
LU0 AOAAETHCS, B TOMY CaMOMy
MONOXEHHI Ha BHYTPILIHEOMY
6oui opTesa. WoiHo Bonoruit
PEMiHb BMCOXHE, BiH 3HOBY roTO-
BUI [0 BUKOPUCTaHHS

[Micns KoHCynbTaLil 3 Nikapem
B MOXETe Nocnabutu cTa-
6inizauito cyrnoba Benunkoro
nanbLs, 3HaBLWK 6aHaax Ans
BE/MKOro NanbLis, 3aNexHo Bif
dasv tepanii @. Le aae amory
MOMIPHO AvHaMi3yBaTu cyrnob
BENVKOro NanbLis

3HiManHa RhizoLoc 0A
CnoyaTky Bif'eaHaiiTe fOBrAi
peMmiteus (B) i3 3acTibkoto (D)
Bifl WUNWNBKX NPSAKMA PEMIHUS
(E), a notim po3moraiite pe-
MiHelb Ans BENMKOro NanbLs
(C) — 3HoBY, He TarHy4mn. Tenep
3HiMITb RhizoLoc OA @

Bkasisku 3 pornsaay 3a
BUpo6oM

Bkasiska: Hikonwv He nigaasaiite
BUpI6 Aji NpsiMoro Tennosoro
BUNPOMIHIOBaHHS (HanpuKag,
He 3anuLaiiTe 1oro 6ins obirpi-
BaYiB, N NPSMVIM COHAYHM
MPOMIHHAM, B aBTOMOGINI). Y pasi
KOHTaKTY 3 COMIOHOI0 YM X100~
BaHOK BOAOH NPOMMIATE opTe3
yucToto Bofoto. Lie Moxe npusse-
CTW 10 MOWKOMKEHHS MaTepiany.
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Y upoMy BMNaaKy NikyBanbHa fis
BMpoby Moxe ByTu ocnabneHoto

.3acTebHiTb yci 3acTibkM Ta
nepitb opTes! Bpy4Hy 3a Tem-
nepatypu 30°C i3 BKopuc-

TaHHAM M'AKOro MUMHOTO 3a-

coby 4u piAnHL AN MATTS
nocyay. Yci KOMMOHEHTH
MOXHa 3aNMWNTW Ha opTesi.

2. PeMiHeLb 4015 BENVKOTO
nanbls, Wo caMocTiliHO Npw-
nmnae (D), y Bonoromy cTaHi
He NpUMNag, ToMy 3aMiHiTb
10ro Ha Ipyrv pemiHeLs Ans
BE/IMKOro NanbLis, Wo BXOAUTb
110 KOMMNEKTY NocTaYaHHs
LLlorHo Bonornit peMiHb Br-
COXHe, BiH rOTOBUI A0 NOBTOP-
HOrO BUKOPUCTaHHS.

3. PerynsipHuit pornsag, 3abesne-
Yye oNTUManbHY Ajto.

4. BWpib He npupaTHWiA ans cy-
WiHHS B cywapui. Cywwtn op-
Te3 Tpeba Ha NoBITPI

Micue BUKOpPUCTAHHA

Y 8iANoBiaHOCTI A0 NoKasaHb
(Benmkmit naneus). Aus. npu-
3HaueHHs

Bkasisku 3
obcnyrosyBaHHA

Mpuv npasubHOMY
BVKOPUCTaHHI Ta fornsai supié
He noTpebye obcnyroByBaHHS

iHCTpyKUin 3i 36upaHHs
Ta BCTAHOBNEHHA BUPOGY
MpucTocyBaHHs BUpoby Mae

npoBOANTMCS KBanidikoBaHNM
taxisuem?2

TexHiuHi pawi / napametpm

KomnnekT Brpoby:

- WuHa 415 BeMKOro nanbus
(A) 3 poBrum (3an'AcTHM)
peMiHLeM (B) i KOPOTKIM
(nonoHHMM) peminuem (F)

+ PeMiHeLlb ANs BEVKOTO
nanbug (C) (nopatkoso)

* PeMiHHuI 3'eaHyBaY (G)

+ 3acTibka 3 BywKom (D) i
npsaka pemiHus (E)

Bkasisku wopao noeTop-
HOro BUKOPUCTAHHA
Bupib npusHaveHnit ans iHaw-
BiflyanbHOro NiKyBaHHS 0HOro
natlieHTa.

FapaHTia

[itoTb 3aKoHoAa@Bui Nono-

XEHHA KpaiHy, B AKilt BUpiO

6yB NpuabaHuit. Ao BK

MPUMNYCKaETe HaCTaHHs rapaH-

TiHOro BUMAAKY, CNif CroYaTky

3BepHyTUCS Be3nocepefHbo

10 0cobw, B siKOT BW npuabanv

8upib. MNepen nosigomMneHHsM

PO HaCTaHHs rapaHTiHoro

BWMNaAKy HeobXigHO NoYNCTUTH

BUPI6. FKLLO He AOTPUMYBATUCSA

BKa3iBOK LLOAO MOBOMKEHHS Ta

nornapy Rhizoloc OA, rapan-

Tito MoXe ByTV 0BMeXeHOo Yn

BUKIKOYEHO. [apaHTis BUKMOYa-

ETbCS 33 HACTYMHUX YMOB

+ BkopucTaHHs He BIANOBIAHO
10 NOKa3saHb

+ HepoTprMaHHs BKasiBKM KBa-
nidikosaHoro daxisus

+ CaMOBIiNbHe BHECEHHS 3MiH
10 BMpoby

Bkasisku 3
BiAnoBiAanbHoOCTI

He 3alimaitTecs camopiarHoc-
TUKOK Y1 CaMONiKyBaHHSAM,
AKLLO BU He € KBanipiKoBaHVM
daxisuem. MNepes nepwmnm
BUKOPUCTaHHAM HaLLOMO Me-
AMYHOrO BMPOBY aKTVBHO 38ep-
TaliTecs 3a Nopafok Ao nikaps
yn KeanidikoaHoro paxisus?,
OCKINbKM TifIbKK TaK MOXHa
OLIHWTL fijto Hawworo BMpoby Ha
Balll OPraHiaM i BU3HauMTV Byab-
AKI PU3MKL NPK KOPUCTYBaHHI
BUPOBOM, 5IKi MOXYTb BUHWKHY-
TV y 3B'A3KY 3 iHAWBIAYanbHOK
KOHCTUTYLE. [JoTpuMyiiTecs
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nopag, Lporo KeanigikoBaHoro
daxiBLiA, @ TaKOX YCiX IHCTPYK-
Ly LibOMY [OKYMEHTi Y1 Moro
OHNalH-BepCil, BK/IIOYHO 3 YacT-
KoBMMM nybBiKaLisMm (3okpema,
TekcTy, doTorpadii, 306paxeHHs
TOLWO)

FAKLLO Nicns KOHCYNbTaLIl 3 KBa-
nidpikoBaHMM daxiBLieM y Bac 3a-
NINLAKOTBCS CYMHIBY, 3BEPHITLCH
[10 CBOrO Nikaps, NpoAasLa Y1
6e3nocepeHbO A0 Hac.

0608'530K NOBIAOMAEHHS
3rigHo 3 Npunmncamu perioHans-
HOrO 3aKOHOMABCTBA, MPO KOX-
HUII CepO3HUIA IHLMAEHT, WO
CTaBCA NPY BUKOPUCTaHHI LibOro
MefMYHOoro Brpoby, crig He-
ralHo CNoBILLaTV SK BUPOBHMKA,
TaK | KOMNETEHTHUIA opraH. Hawi
KOHTaKTHI AiaHi 3HaxoaaTbCs Ha
3BOPOTHOMY 6oL GpoLypu
YTtunisauis

YTunisauis BMpoby nicng 3a-
KiHYeHHS! 1010 BUKOPUCTaHHSA
30iICHIOETBCA 3TIHO 3 Micle-
BVMM Npunmcamm

Cknap Matepiany
Tepmoenactonnact (TPE), Moni-
nponinen (PP), MoniecTep (PES),
TepmononiyputaH (TPU)

— Medical Device (MegyiHuit
npUCTpiit)

- Knacydikatop Matpuui
naHnx sk UDI

KsanigikoBaHumM
daxisuem?

MpunacyBaHHA peMiHHOro
3'eaHysava (G)

WuHa ans senvikoro nanbus (A)
PO3TaLLOBYETHCS MiXK BEMNKMM i
BKa3iBHWMM NanbLsMu Ans iMmo-
6ini3aLlii Ta 3HATTA HaBaHTa-

YKEHHS 3 CiAna 4u BiANoBIAHOMO
cyrnoba senvikoro nansus. @
[loBruii 3an'acTHU peMiHeLb
(B) npoxoauTh TUABHUM 6OKOM
kucTi. @ Kopotkuin pemineub (F)
NSIrae Ha AOMOHIO.

06epHiTb fOBMI peMiHeLb
HaBKO/O 3an'ACTs Ta NepeKo-
HaWiTecs, Wo opTes i peMiHUi
LLiNbHO NPUNSIralTb OAMH A0
opHoro. Bkasiska: [1ig vac
npunacyBaHHA I'IEpEKOHa;ITeCﬂ,
LU0 KUCTb | BENMKMIA NaneLb
3HaxXoAsTbCS Y BYHKLOHaNbHO-
My NOMOXEHHI (AnB. 06KNaaUHKY
IHCTPYKUII 3 BUKOpPUCTaHHS)
AKLLO peMiHeLb 3aHaaATO
BiNbHWI / 3aHaATO Tyrui abo
HenpaBUNbHO CUANTL Ha KCTI,
110ro MOXHa BifperynosaTvt

[1ns Lboro 3HIMITb OpTes i NoB-
HICTIO 3HIMITb 3aCTiBKy 3 BYLUKOM
(D) i pemiHHMi 3'eaHyBad (G) 3
[IOBrOro 3an'siCTHOrO PEMIHLIS.
PosTalwyiTte WwWnHy ans BeNMKoro
nanbLa MiX BEIMKUM | BKa3iB-
Hum nanbusmn (@ | @). 3Hosy
06€epHIiTb LOBMMIA peMiHeLb
HaBKO/0 3aM'ACTS 3 TUNBLHOTO
60Ky K1CT, Wob BiH nexas
piBHO. Ha nepeTuHi KopoTkoro
(F) Ta posroro pemivLis (B)

@ nosHayTe ABa OTBOPK, LWLO
NepeKpUBaTLCS.

@ Tenep posTalyiiTe peMiHHWI
3'eaHysad (G) y nosHadyeHoMy
0TBOPI KOPOTKOrO (10/I0HHOT0)
peMiHus (F). Brasieka: Maaka
MOBEPXHSA PEMIHHOrO 3'eAHyBaYa
Mae 6yT1 3BepHeHa [0 KUCTI

@ Tenep BCTaBTe AOBrUIt
3an'acTHWIA peminelb (B) Hasan
y Bi4Hy YacTUHY peMiHHOro
3'eaHysava (G) i noTarHiTs
peMiHeLlb, NOKW ABa No3Ha4eHi
0TBOPW He NEepPeKPUITLCS.
NOPALA: @ Akuio KopoTKMiA
peMiHeus (F) nepexpusae
N0BrUit peMiHels (B), KiHelb
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KopoTKoro peMiHug (F) MoxHa
BKOPOTUTY HOXMUAMM

MpunacyBaHHA NpAAKK peMiHua
3i wnunbkoto (E)

@ Npsaaka pemiHug (E) yxe
npUKpinneHa Ao 3an'sacTHoro
peminug (B) 3 3aBoay. B ineani,
BOHa Mage OyTW po3cyHyTa Ha
BMCOTY BKa3iBHOMO Ta CepefHbo-
ro nanbLis.

Konw wuhHa winsHo npunsrae
MiXK BEMKWM | BKa3iBHUM
nanbUsMu, nepecyHbTe [OBIUi
3an'ACTHWI peMiHelb Aani Ao
TnbHoro BoKy KWCTi Ta nepe-
BipTe, 4M 36iraeTbca pemiHelb
3i WNKNBKOK NPSAKN PeMiHLS
AKWO Hi, Npsaxy pemiHugs (E)
MOXHa nepemicTUTH. 3aranom
€ CiM MOXMBYIX NO3MLLii
ineanbHe nonoxeHHs dikcauii (3
JI0BMVIM peMiHLEM) 10CAraETb-
€5t ToAl, KON opTes LWiNbHoO,
KOM(OPTHO Ta He HaATo Tyro
npunsrae oo KUCTi / 3an‘'acts

(8)

@ Tenep 3a4eniTs 0B
peMiHb 6e3 3acTibku (D) 3a
NPSAKY PeMiHUS. Ko opTe3
KOM(OPTHO CUANTL Ha KWCTi Ta
He HaATo TYro CTUCKaE 1i — Le
ineanbHe NoNoXeHHs dikcaLii.
Tenep peMiHeUb NoTpibHO
BKOPOTUTW. [1Ns1 Liboro 3pobiTh
HaniBKPYrAWIA Po3pi3 Bif 0TBOPY
[LNS 3aKPINAEHHs 1 0TBOPY

nig HAM.

3an’scTHoro p

@ NpocyHsTe 3acTibry 3
Bywkom (D) B ocTaHHi 1Ba
OTBOPU I0BFOr0 3aM'ACTHOMO
peMiHus (B).

[oTpumyiiTecs BKa3iBoK i3
3acTocyBaHHA /19 NaLliEHTIB.
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BkasiBka: FKul0 pemiHeub Ans
BE/IMKOro NarnbLis, Wo camo-
cTiiHo npunvnae (C), 3aHaaTo
LLOBrUiA, NOro Takox MoxHa
BKOPOTUTU HOXMLAMMN.

IHdopmaLlis ctaHoM Ha: 2025-02

10pTes = opToneanYHUI LONOMiX-
HWiA 3aci6 ons cTabinizauii, possaH-
TaxeHHs, iIMMobini3aLlii, NiATpUMKN
abo KopekLii KiHuiBok abo Tynyba

2 KeanigikosaHi daxisui — e ocobu,
Ki BIZINOBIAHO 210 YVHHIX AepaB-
HUX 860 IHCTUTYLIAHWX HOPM Ta
[HWMX BUMOT MaloTb NPaBO BUKOHY-
BaTW NPUNACYBaHHs OPTONEANYHIX
[N0MOMiHMX 3ac06iB | AaBaTy BKa-
3iBKM LLOA0 IXHBOrO HANEXHOro BY-
KOPWCTaHHS
SK BUPOBHMK, MW Hanonernmeo pe-
KOMeHAYeMO, Wb Taka ocoba Mana
OCBITY B NPOTE3HO-OPTONEANHHIN
06nacTi 4 BIANOBIAHI HabyTi HaBu-
4KM, @ TaKOX NPOTE3HO-0pTOMNe-
AMYHY iHOPACTPYKTYpPY.

@ Ka3aK,

KypMeTTi eMpenywi!

Bauerfeind KoMNaHUACHIHbIH,
OHIMIH TaHAaFaHbIHbI3 YLUIH
anfbiCbIMbI3abl Gingipemis

Bi3 ap KyH caibiH
6yVibIMAAPLIMBI3ABIH
MeanLMHanbIK acepiH
»aKcapTy baFbiTbiHAA XyMbIC
xyprizemis, cebebi CizgepaiH
fleHcaynbiKTapbiHbi3 6i3

VWIH MaHbi3abl. Manpanany
MOHIHAEr HYCKAYNbIKTbI
MYKUST Kapan LWbIFbIHbI3
oHEe OHAaFbl HycKaynapmas!
opbIHAaHbI3. CypakTtap
TyblHAACA, fspirepiHisre Hemece
MaMaHAaHAbIPbIFaH AyKeHre
XKYTIHIHI3



Kunnaubmy MaKcaTbl
RhizoLoc OA MegMuMHansbIK,
MaKkcaTTaFbl 8HiM 60MbIN
Tabbinagwl. Byn 6inexTiH 6ac
H6apMafblHbIH epLUiK Tepisai
XoHe anakaH cyviekTep-
6yHakTap bybiHAaPbIH
TypaKTaHabIpyFa apHanFaH
opres!.

KonpaHny kepcetimpepi

+ ApTpo3 (Mbicansl, p13apTpos)

« ApTpuTTEp

« XKiTi / )apaKkaTTaH KemiHri
Ky# (MbIcarsl, apTbik KyL
cany, bybliHAAPAbIH CO3bINYbI,
COFbIIFaH Kepnep)

+ CosbInMansl kyrnep
(6ybiHAAPABIH AYPLIC eMec
OpHanacyblH KarTanamTbiH
BybIHAAP TYPaKCbI3MbIFbI)

- OnepaumsfaH KeuiHri Ky
(Mbicansl, apTponiacTukaaaH
KemiH)

+ OYHKUMOHANAbIK ackeliHynap
(apTbik Kyw cany, BybIHAAPABIH
KaliTanama aypsic eMec
KanbinTapbl xaHe T. 6.)

+ AybIpCbIHY XaFaarinapsl
(cosbinMansl, xiTi, xapakaTTaH
KeMiHri Hemece onepaumsaaH
KeiHr)

ByibiMAbI Nainpanany
Tayekenpepi
ABaiinaHbiz*

Ocbl naitpanany HYCKaynbiFbiHbIK
TananTapbl MeH Kacibn MaMaHHbIH
HYCKaynapblH MYNTIKCi3
OpbIHAAHBI3.

+ RhizoLoc OA opTesiH konpaHy
YKBHIHAEr 0Cbl HYCKayNbIKKa
CaIIKeC XaHe [IeHeHIH
KepCeTinreH yyackenepiHae
(KonpaHy opHbI) £FaHa Kuin xypy
Kepek

+ Qlypoic konaaHy / cany Tanan
eTineqi

+ RhizoLoc OA opTesiHiH oHTalbl
OpHanacyblH KaMTaMachI3 ety
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YLWIH OHbIH MILWIHI K3pI XIIK-
6inesik bybIHbIHbIH,
EpeKLWeNIKTePIHE XETKINIKTI
CaMKeC KeneTIHIH TeKCepy Kepek
X3He KaxeT bonFaH afaanaa
KaCiBy MamaH? opTe3aiH, MiliHiH
Ty3eTyi Kepek. Anfall peT
KVIONacTbIpyabl KaHe
KonaaHyabl TYCIHAIPYAI Kacibu
MaMaH2 Xyprisyi Kepek.
Onwemi Typanbl aknapar,
»aKTapbl KepceTinreH xaHe CE
6enrici kepceTinreH

RhizoLoc OA TaHb6anaHybl
BHIMHIH KanTaMacblHAa aHe
6ac bapmakKa apHanfaH
BeKITKIWTIH (A) iWKi XaFbiHaa
OpHanackaH.

Backa byibiMaapmeH,
MbICarbl, KOMMPECCHSBIK,
Tepanus (KOMNpeccusibIk,
KeH) WeHBepiHae yinecTipy
MYMKIHAIrIH anablH ana
emaeywi aspirepiHisbeH
Tankplnay Kaxer.

Erep pypbic narifanaHbinmaca
Hemece MaKkcaTblHa cait

eMec narnpanaxbinFan
XaFaanna, KoMNaHus eHiM
VLLIH >kayan Bepmeiai xaHe
Keninaik wekteyni 6onaas!
Hemece TOMbiFbIMEH anblHbIn
TacTanansl

KypambiHaa Marinap mMeH
KbILUKbINAAP, XaKna Maiinap
MeH nockoHaap 6ap kypanaap
bylibIMFa TyCreyi Kepek.
ByiibiMFa e3repicTep eHrisyre
6onmanaei.

Bykin aF3aga nanpa 6onatbiH
aHama aceprepi 0Cbl yaKbITKa
nevin Benricis

RhizoLoc OA opTesiH TbiM
ThIFbI3 OPHATNaHbI3, arTnece
YKEPriNiKTI KpiCy ce3siMi

naipa 6onysl MyMKiH. Cpex
Xafaainapaa Tamblpnap MeH
XyKenepaiH KbiCbinybl MyMKiH
Byn xafpnaiiaa RhizoLoc OA
opTesiHiH benaikTepiH

60caTbiHbI3 XaHe KaxeT
6onFaH »afaanaa enweMiHix
[LIYPLIC TaHAaFaHbIH
TeKcepiHi3

Erep 6yibiMabl K1reH Kesae
ci3 ByiibiMabl KonpaHyFa
6alNaHbICTbl KaFbIMCbI3
e3repicTepai Hemece
bIHFaMCBI3AbIKTBIH apTKAHbIH
cesiHceHi3, byiibiMabl
navinanaHyael ToKTaTbIM,
[1apirepre XyriHiHi3

AbaiinaHpi3: Benbeynep,
BekiTKilTep MeH inMekTep
6ocaraH, bylibiMabl
LUELLKEH XaHe KO3fasbICTbl
LeKTerilTepai peTTereH
Kesge OeHeHIH emaeyiH
Tanan eTeTiH 6eniri TMICTi
KONAAYChI3 / KOpFaHbILICHI3
Kanagbl. Bcipece ocbiHAaMN
Xafaaina AeHe MylleHire
KaHzai aa bip xykTeme
TYCIpyAeH CaKTaHbIHbI3.

« Erep Bauerfeind

KOMMaHWSAChIHbIH,
6y MbIMbIH Xenen

aypynapra/ xapakattapra
KonpaHbaKwWwel 6oncanbi3,
anfaw KongaHap anaeliHaa
KigipMecTeH Kacibu MeanumnHa
MaMmaHblIHbIH KeHeciHe
XYTIHIHI3 XaHe anfaH KeHecTi
OpbIHAAHbI3. TaFalibiHaanybiHa
6aiinaHbICThI WekTeynep
60nybl MYMKIH, WeKTeynep
6oiibIHWa Kacibr MamaH
KeHec bepe anappl. Atan
anTKaHaa aBToOKeniKTepa,
6acka fia Kenik KypanaapbiH
Hemece MallnHanapasl
XYPridy KabineTiHi3 wekTtenyi
MVYMKIH. Ky#ikTi )afnannapaa
XOFapblfa atanfaH
apeKeTTepMeH aiHanbicynaH
yakbITWa b6ac TapTyFa keHec
bepemi3

Kapcb! kepcetimaep
Yofapbl cesiMTanabikKa
6aiinaHbICTbl KMHUKAnbIK,
MaHbI3fbl peakumsinap ani KyHre
nenin Benrini emec. TeMeHpe
KepCeTiNreH KIMHUKanbIK,
cuMnToMaap KesiHge byibiMas!
cany aHe KonfaHy emaeyLi
[opirepMeH KeHeCKeHHeH KeltiH
FaHa YCbIHbINaab!:

« [leHeHiH TvicTi BeniriHaeri
Tepi aypynapsl / xapakaTTapsl,
acipece kabbiHy benrinepi,
COoHpal-aK iciHy, Kbizapy »aHe
rmnepTepMus 6onaTbiH iciHreH
ThIpTbIKTap 60nFaH Kesge

+ CeHcopnblk By3binbicTap »aHe
KoNgbIH / GineKTiH MOTOPNbIK,
dYHKUMSANAPLIHLIH By3blnybl,
MblCarbl, KaHT AvabeTiHae
(Diabetes mellitus)

+ OpHaTbINFaH OpTe3AiH, WeriHeH
ThIC MUM®a afbIHbIHBIH,
6y3binybl, OHbIH iWiHAe reHesi
TYCIHIKCI3 XyMcaK TiHaepaiH,
iciHyi

+ OpTesai Kayinci3 konaaxy
MYMKiH eMeC aKpl/1-01 MeH
dV3MKanbIK LWeKTey

ByWbIMHbBIH,

KOMMNOHEeHTTepi

A - bac bapmakka apHanfaH
BeKiTKiL

B - ¥3biH 6ay (Binexke
apHanfaH)

C - (TokpiMa) 6ac 6apMaKTbl
aiiHanablpbin opayfa
apHanfaH »abbickak, bay,
XUBIHTBIKKA KOCankel b6ay
Kipeai

D - Teciri bap inrek

E - bayabiH Typeyiwi 6ap
anbinbacsl

F - Kbicka bay (anakanra
apHarFaH)

G - bennikrepai xanfafbiw
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Konpany 6oibiHwa
HycKaynap

OpTesgi! Kuito aHe anbin TacTay
anfalw KonaaHap anasiHaa
KaCiBy MaMaHHbIH2 KaTbICybIMEH
xacanybl Tmic.

RhizoLoc OA opTesiH kuio
RhizoLoc OA-Hbl xxapanaHfaH
6ac bapmakka bekiTy yuwiH

(B sxaHe C) inrekTepi alublk,
6onybl TWic. Bac 6apMarbl bip
aKKa KapaTbiiFaH binekTi
nnacTvkanelk 6ekiTkiw bac
6apmak NeH CyK caycakTbiH,
apacbiHpa bonfarfa oeviH
binekke apHanfaH bay apKbinbl
(B) eTxiziHis. @ Barnap petiHae
6ac 6apmakka apHansaH (A)
BEKITKILWTIH iLLUKI XafblHAaFbI
anakaH WwapTTel 6enriciH ae
KonpaHyfa bonagel

EHai y3biH 6ayabl (B) GinesikTiH
alHanacbiHa alHanabipbIn
opaHpI3. Teciri 6ap inrek (D)
anakaHHbIH CbIPT afblHa
6aynbiH alibinbacsiHa (E)
6ekiTineni. byn peTTe »ait faHa
CbIPT eTKeH AbIBLIC WhiFaasl. @
EHpi 6ac 6apmaKTsl
aiHanaplpbin opay YLWiH
»abblckak 6ayapbl cozbacTaH,
6ac 6apmakTbiH (C) aliHanackiHa
opaHbI3. ©

Hyckay: Erep 6ac 6apmMakThl
aliHanaplpa opayfa apHaraH
TOKbIMa xabbickak 6ay (C)
LbIMKBINAAHbIN Kanca, OHbl
ayafa KenTipy yLWiH weLwin
anfaH eH. LWewin anbiHFaH
6ay Keyin xaTKaH ke3ge, Koca
6epinreH Kocankel aHanabipeIn
opay bayblH nanaanaHbiHbi3. On
VLWiH ToKTapMacs! 6ap bayab
TiKene opTesaeH LWblFapsbin
anbinbis. @ Koca Gepinrer
eKiHLWi bay/pl, OpTE3AIH, iLUKi
XaFblHaH 43N con xepae

CbIPT eTKi3iHi3. JbIMKbIN bay

KenKeHHeH KewiH, on KaiTagaH
navipanaHyfa aavibiH
[apirepMeH KeHeCcKeH COH,
empey KeseHiHe 6annaHbICThl,
6ac bapmaKTbiH anakaH
cyiiekTep-byHakTap 6ybiHbIH
TYpaKTaHabIPY VLUiH,

6ac bapmakka apHanfaH
»abblckak, 6ayablH Co3bINybIH
petTeit anacsiz @. Byn 6ac
6apMaKTbIH anakaH cyekTep-
ByHakTap ByblHbIH KanbInTbl
AVHaMVIKanaHyblH xy3ere
acblpyFa MyMKiHAIK bepefi.
RhizoLoc OA opTesiH wewy
AnpibIMeH y3blH bayabl

(B) inmerimeH (D) 6ay
aibinGackiHbIM TypeyiwiHeH (E)
afbIThIN anblHbI3, COAAH KeltiH
6ac bapmaKTbl aitHanablpbin
opayfa apHarfaH bayapl

(C) aynapbiHbi3 — Tafbl fa
TapTnaHbI3. EHAi RhizoLoc OA
canbiHbi3. @

ByiibiMabl Ta3anay
6oMblHWA HYCcKaynap
Hyckay: OpTesiH elkallaH
TiKenew xbiny Ke3nepiHiy,
acepiHe KanaslpMaHbi3
(Mbicansl, 6atapes, KyH
Cayneci, aBToKeNiKTe cakray)
Ty3abl HeMece xnopnakxfaH
cymeH BalinaHbICKa TYCKeH
XafAaiaa, opTe3ai Tasa CymeH
XaKcblnan xybiHpl3. JaibiHaay
MaTepuanbiHbIH 3aKbiMAaHybl
MYMKIH. Byn opTesiHiK
TWiMainiriHe acep eTyi MyMKiH
1. InMexTepaiH 6apnbiFbiH
xaybin, opTe3ai! Tek KONMeH,
30°C TemnepaTypaga, *Kymcak,
XKYFbILW Kypanabl Hemece
LWwaliKayFa apHarnFaH Kypanas!
naviganaHbin xybiHbI3. Byn
peTTe opTe3fiH 6apnbik,
KOMMOHEHTTepI 83iHae Kanys!
MYMKIH.
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2. bac bapMaKTbl aliHanasIpbin
opayFa apHanraH 6ay (D)
CynaHbIn KanfaH xafaanaa
»abbicnarapl, byn xafaanna
NbIMKBIN Bay/bl XKETKi3y
MKUBIHTbIFbIHAH anblHFaH
eKiHwWi bac bapmaKTbl
aiiHanablpbin opayfa
apHarnFaH baymeH
aybICTbIPFaH XeH. [bIMKbIN
6ay KemnkeHHeH KelliH, OHbl
KalTanaH napanaHyfa
6onagpl.

3. Kyieni KyTiM ByibIMHbIH
OHTalnNbl 8CEPIH KaMTaMachI3
eteqi

4. ByibIM KenTipriw MalWwnHana
KenTipyre apaMaigel
OpTe3ai ayana KenTipiKis.

KonpaHy opHbl
KepceTimaepre caiikec
(6ac 6apmak). KapaHbi3
MaKcaTbl

Kb13MeT kepcety
6oiibIHIWLA YCbIHbICTAP
TwicTi kapay »aHe KyTiM
acay KesiHae bylbIM Kpl3MeT
KepceTyfi Tanan etnengi

Kypactoipy »eHiHperi
HYCKaynblKTap

BHIME] TeK kacibu MamaH? faHa
LWaKTal anagpl

TexHuKanbik,
CVIHaTTaMaHapr/
napamMeTpnepi

ByiibiM keneci benikTepaeH

Typaabl:

- bac bapmakka apHanfaH
GekiTkiw (A) y3biH (Binekke
apHanfaH) 6aybimMeH (B) xaHe
Kbicka (anakaHFa apHanFaH)
6aybimeH (F)

- bac BapmakTbl aiiHanabipbIn
opayfa apHanfaH 6ay (C)
(onuuoHangp!)

- Benpikteppi xanfarbiw (G)

« Teciri 6ap inrex (D) xaHe
GaynbiH aiibinbacs! (E)

Ka¥ita nainpananyra
KaTbICTbl HYCKaynap

Byn eHim bip emaenyLuire xeke
KYTIM KepceTyre apHanfaH.

Keninaik
ByibiM caTbin anbiHFaH enfid
3aHHaManbIk epexenepi
KonaaHbinagsl. Keningik
afAalbl OpbIH angel Aen
ovinacaHpl3, anasiMeH byiibiMabl
CaTKaH caTylbliFa Tikenei
xabapnacbIHbI3. Keningik
Kbl3MeTKe »yriHbec bypbiH
BylibIMabl Ta3anan any Kaxer,
Erep RhizoLoc OA opTesiH
naipanaHy aHe KyTiM
»acay boviblHLWa HycKaynap
cakTanmaca, eHaipyLUiHiH
Keninaik MiHaeTTemMenepi
LeKTenyi Hemece anblHbin
TacTanybl MyMKiH. Keneci
Xaffanapaa KeninmikTiH Kywi
»owblnagsl
+ BybIMHbIH TaFarbIHAANFaH
MaKcaTblHa call eMec
KONAaHbIybl
+ Kaciby MamMaHHbIH
HyCKaynapblH opblHAamay
- By#ibiMFa o3 beTiHLwe e3repic
€Hri3y KesiHge

YayankepuwinikteH 6ac
TapTy

Erep ci3 kacibu MamaH?
6onMacaHpi3, e3iH-e3i
[VIarHoCTUKaNayFa XaHe e3iH-
63i empeyre TblibiM CanbiHambl.
Bi3aiH MeanumMHanblk eHiMai
6ipiHLi peT kongaHap anabiHaa
niapirepaiH Hemece Kacibu
MaMaHHbIHZ KeHECIHE XKYriHIHI3,
BITKEHI Byn MeanuUMHanbIK,
BHIMHIH, Ci3iH af3aHbi3fa
TWri3eTiH acepiH baranayablH
XoHe KaxeT 6onFaH xafaanaa
nieHe BiTIMIHIH eke
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epeKLenikTepiHe 6arnaHbICTbl
Tayekenaepai aHbIKTayablH
Xanfbi3 afici. AtanFaH kaciou
MaMaHAapablH KeHeciH, coHaait-
aK oCbl KyxaTTafbl 6aprblk
HyCKaynapasl / Hemece onapasiH
(kemne y3iHai TypiHaeri) oHnaiH
KeckiHaepiH (MaTiHaepai,
CypeTTepai, KecTenepai xaHe
7.6.) opbIHAaHbI3

Kacibn MaMaHMeH KeHeCKeHHeH
KeliH »ayan anbiHbafaH
CypaKTapbIHbI3 KanFaH 6onca,
[apirepinisre, caTylwsblFa Hemece
Tikenei bisre xabapnacbiHbi3

Xabapnay MiHaeTTeMeci
OHIPNIK KYKbIKTbIK HOpManapfa
caiikec Ci3 ocbl MeanLVHaNbIK
byribIMabI NanaanaHybiHa
6alinaHbICTbl Ke3 KenreH eneyni
WHUMOEHTTEP XeHiHAEe Aepey
eHAipyLwire ne, Ky3blpeTTi
opratfa aa xabapnayfa
MiHAeTTICi3. BarnaHbic
[lepEeKTEPIMI3 HYCKAYbIKTbIH
apTKbl 6eTiHOE KepceTinreH

Kapere »kapaty
MavipanaHy Mep3imi
asKTanfaHHaH KeliH bybiMab!
Ka[ere »apaTy XeprinikTi
epexernepre Calkec xy3ere
acblpbinagpl

MatepuanbiHbliH KypaMmbl
TepmowuiniMai anactomep

(TPE), Nonunponunen (PP),
Monmactep (PES), TepmowiniMai
nonuypetaH (TPU)

[M] - Medical Device
(MeanUmMHanBbIK ByibiM)

— UDI peTiHgeri aepektep
MaTPULLACBIHbIH XIKTeyilli

BinikTi
Kbi3MeTKepnep2

Baynap »anfacTbIpfbilblH
petrey (G)

Bac 6apMakka apHanfaH
GekiTkiw (A) 6ac 6apMaKTbIH,
epLWiK Tapi3ai xeHe anakaH
cyiekTep-byHakTap ByblHAAPbIH
KVMMbINCbI3AaHABIPY XaHe
WeHinaeTy ywiH 6ac 6apmak,
MEeH CYK CayCaKTbIH apacsiHa
opHanactbipbinaas!. @ ¥abiH
Binekxe apHanFaH 6ay (B)
anakaHHbIH CbIPT XafbliHa
kurisineni. @ Keicka 6ay (F)
anakaHia opHanacagbl.

¥3blH binekke apHanfaH

6aynbl BinexTiH aliHanacsiHa
6ainan, optes beH baynapabiH,
ThIFbI3AbIFbIH TEKCEPIHi3
Hyckay: OpHaTy KesiHae,
6inek neH 6ac GapMaKTbIH
dyHKUMOHANAb! Kyiiae ekeHiHe
Ke3 XeTKi3iHi3 (nainanany
MKEHIHAEri HYCKaYbIKTbIH,
MyKaba 6eTiH KapaHbi3)

Erep 6ay TbiM 60C / ToIM TbiFbi3
TapTeinFaH 6onca Hemece
6inexTi KplHaN TypMaca, oHbl
petTeyre Gonagel

On ywin opTesai wewin ansin,
Teciri 6ap inMekTi (D) saHe
6aynapablH xanfasbiwbiH (G)
y3blH binekke apHanfaH baynaH
TOMbIFbIMEH LWELiN anblHbI3.
Bac 6apMakka apHanfaH
HekiTkiwTi 6ac bapmak neH cyk,
CayCcaKTblH apacbiHa KalTtanaH
opHanacTbipbiHbi3 (@ sxaHe ).
binekke apHanfaH y3blH bayabl
anakaHHbIH CbIPT »afblHaH
6ineKTi arHanacbiHa KaTanaH
ThiFbi3aan opaHbl3. ¥3biH (F)
xaHe Kbicka (B) (@ 6aynapasiv
KVbINbICKaH XepiHeH eKi caiikec
KeneTiH TecikTepgi benrinen
anbiHpi3

146

@ Enpi baynapabiH
KanFarbilwbiH (G) Kbicka
(anaKanra apHanFaH) 6ayabiH
(F) GenrineHreH TeciriHe
opHaTbiHbI3. Hyckay: Baynap
XanFarbllWbIHbIH Teric 6eTi
anakaHfa KaparbinfaH

@ CopaH KeiliH y3biH Ginekxe
apHanfaH 6ayael (B) Kepi
Gannap anrarbllblHbIH (G)
6y#ip BeniriHe canbin, 6ayabl
eKi benrinen anblHFaH Tecik bip-
6ipiHe calikec KenreHre feviH
KaTaMlTbIHbI3.

KEHEC: @ Erep Kbicka

6ay (F) y3biH 6ayabiH (B)
LWeTIHEH LUbIFLIN TYPCa, KbiCKa
6aynbiH ywbiH (F) KaiiwbiMeH
KblckapTyFa 6onagel
TyWpeyiwi 6ap 6ayabiH
aiibinbacbiH petTey (E)

@ bayabiH albinbacs (E)
6inexkke apHanfaH 6ayra (B)
XeTKi3y kesiHae bekiTinreH. EH,
LIYPbICHI, O/ CYK Caycak neH
OpTaHFbl caycak AeHreviHe
LNEeNiH anfa »<bIMKbITbINYbI TUIC.
Erep 6ekiTkiw 6ac bapmak,

MeH CyK CaycaKTblH apacbiHa
ThiFbI3Aan XaHackaH bornca,
6binekke apHanfaH y3biH 6ayabl
anakaHHbIH CbIPT XafblHaH
eTKi3in, 6ayabiH 6aFbiTbl 6ayabiH
anbINbacbIHbIH TypeyiwiMeH
CaMKeC KeneTiHAIMH TeKCepiHi3.
Erep onai 6onmaca, bayabiH,
aiibinbachiH (E) XblmKbITyFa
6onapbl. bapnbiFbl XeTi
KaFacTbIpy Hyckacsl 6ap
OpTesaiH TbifbI3, biHFabl
KaHe Binesikke / Binekke ToiM
ThIFbI3 OpHanacnaybl 6eKiTyaiH
KepeMeT Hyckackl 6onagsi (y3biH
Bay inMeKTenreH KymiHae)

binekke apHanfaH GayabiH
y3biHApiFbl (B)

@ EHai inmeri oK y3biH Gayabl
(D) 6ayabiH aibinbackiHaH
eTKi3iHi3. Erep byn xarnanaa
opTes biHfFalinel 6onca

*oHe bineKKe TbIM Thifbl3
»aHacnaca, 6eKiTyaiH kepemeT
»alFacbiMblHa KO »eTKisinai
EHOi Bayabl KblckapTy Kepek
On ywiH inyni kyvneri xaHe
TeMeHfe OpHanackaH bayabiH
TECIriH »apTbinai WweHbepMeH
Kecin anbiHbI3.

@ Teciri 6ap inmexTi (D) y3biH
Binekxe apHanFaH 6ayasiH (B)
eKi COHfbl TeCiriHe CasblHbI3.

NauveHTTepre apHanfaH
nanWpanaHy eHinaeri
HyCcKaynapAabl eCKepreH xeH

Hyckay: Erep 6ac 6apmakThl
aiiHanablpbin opayfa apHasnFaH
6ay (C) TbIM y3bIH Gonca, OHbl
KalLWbIMeH KplckapTyFa bonagp!.

AxnapaTThiH Ky¥i: 2025-02

1 OpTes = asK-Konaapas Hemece
NeHeHi TypaKTaHabIpyFa,
XeHingetyre,
UMMobMNV3aLmanayFa, bafbiTtayFa
Hemece Ty3eTyre apHanfaH
OPTONEAUSBIK KYPbINFbI

2 Kacibu MamaH — By KoraaHbICTarb!
MeMIEKETTIK Hemece
VHCTUTYLIMOHaNabIK HopManapfa
XaHe onapra KonziaHbinaTbiH 6acka
TananTapFa CalKec OpTONeansbIK
Kypanaapabl KUIONacTbipyFa XaHe
0napabl fypbIC KONAAHYFa KaTbICTb!
Hyckaynap 6epyre Kykpifbl 6ap
anam
BHAipyWi KoMNaHUs MyHAai
MaMaHHbIH OpTONeams canacbiHaa
apHaribl 6iniMi Hemece
CanbICTbIpMank Kacibn
NaFabinapblHbiH 60Mybl, COHAaM-aK
opToneausbIK NpoLiefypanapsa
apHanfaH »abablKTapbiHbIH 60m1ybl
KaxeT fien caHaiabl
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AUSTRIA

Bauerfeind Ges.m.b.H.
Hainburger Strafle 33

1030 Wien

P +43(0)800 4430-130
F +43(0)800 4430-131
E info@bauerfeind.at

BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1

2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS

P +31(0) 23 531-9427
F +31(0)23 532-1970
E info@bauerfeind.nl

BELGIUM

P +32(0)2 527-4060
F +32(0)2 792-5345
E info@bauerfeind.be

BOSNIA AND
HERZEGOVINA
Bauerfeind d.o.o.
Mese Selmovica 19
71000 Sarajevo

P +387(0)33 710-100
F +387(0)33 619-422
E info@bauerfeind.ba

CHINA

Bauerfeind Shanghai Trading
Co., Ltd

Unit 750, Tower 3,

88 Keyuan Road

German Centre for Industry
and Trade Shanghai
Pudong New District,
201203 Shanghai, PR China
P (+86)21 58909395

E info@bauerfeind.com.cn
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